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Nuovi display alfanumerici HP 

Più numeri 

caratteri e intelligenza 
ai tuoi progetti 


Nuove intelligenti 
possibilità HP nei 
display alfanumerici. 

La Hewlett-Packard 
. si presenta sul settore dei 
display alfanumerici 
intelligenti con un prodotto 
assolutamente innovativo: 
HPDL-2416, display a 
quattro caratteri, con la 
caratteristica di montare 
già inseriti: memoria in 
CMOS, decoder ASCII, 
circuito di multiplexing 
e drivers. 

Notevoli i vantaggi 
ad orientarsi sui display 
HP: la possibilità di opera¬ 
re - da un lato - su prodot¬ 
ti di altissima qualità e 
- dall’altro - di poter con¬ 
tare su una rete di vendita 
e di assistenza diffusa ed 
apprezzata a livello 
mondiale. 


Compatibilità totale e 
caratteristiche di prim^ordine. 

I nuovi display alfanumerici a 
quattro caratteri HPDL-2416 sono 




compatibili pin-to-pin con quelli di 
altri Fornitori; non è necessaria 
pertanto alcuna modifica al tuo 
progetto. 

L’HPDL-2416 
presenta inoltre tutta 
una serie di 

caratteristiche tecniche 
esclusive veramente 
degne di nota: 

• tempo di accesso più 
veloce, il che rende i 
display HP diretta- 
mente compatibili 
con i microprocessori 

• mighore protezione 
ESD ottenuta 


mediante diodi buffer; 

• possibilità di essere saldati 
ad onda, a garanzia di 
un assemblaggio più 
veloce ed economico; 

• elevati standard 
industriali, tra i quali una 
compatibilità TTL di 
2,0 Volt; 

• una fascia più ampia di 
temperature di funzio¬ 
namento: da -20°C a 
+70^C. 

Per ogni informazione, 
puoi metterti in contatto 
con: Hewlett-Packard 
Italiana, Via G. di Vittorio 
9, Cemusco S/N (MI) 
oppure con i distributori: 
Celdis Italiana SpA, 

Via F.lli Gracchi 36 
(tei. 02/6120041) - 20092 
Cinisello Balsamo (MI) e 
Eledra 3S SpA, Viale Elvezia 18 
(tei. 02/349751) - 20154 Milano. 

HP'Soluzioni produttive 


^^Hewlett-Packard Italiana C.P. 10190 - 20100 Milan^^ 
Desidero ricevere ulteriori informazioni sui display 


I 


alfanumerici HPDL-2416. 
Nome e Cognome . 
Incarico_ 


Società_ 

Tipo di attività. 
Indirizzo_ 


g 

■ ^ ' 


I - _Tel__ q 




HEWLETT 

PACKARD 
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^i^Natiooat 

Sefniconductof 


^ PHILIPS 


L’elettronica è un settore giovane, potente, 
vitale. Nuovi prodotti, efficienza dei servizi, 
assistenza personalizzata... 

Le voci che di solito distinguono le risorse e lo 
standard qualitativo di un settore, trovano nel¬ 
l’elettronica il massimo della competitività. 

L’elettronica è come il West: una frontiera 
per numeri 1. Come la ferrovia è stata la prota¬ 
gonista numero uno della conquista del West, 
così -simbolicamente- lo è oggi nell’elettronica. 

Infatti, la distribuzione elettronica può 
essere paragonata ad una rete ferroviaria in forte 
espansione: sempre più vagoni devono rag¬ 
giungere sempre più stazioni. Dove, fuori meta¬ 
fora, i "vagoni” sono i prodotti distribuiti e le 
"stazioni” i clienti da raggiungere. 

Questo concetto in Italia l’ha afferrato, 
prima fra tutti, Eledra che in pochi anni è diven¬ 
tata il numero uno della distribuzione elettronica 
con un processo di sviluppo estremamente 
rapido: 26 miliardi di fatturato nel 1982; 34 mi¬ 
liardi nell’SS; 70 miliardi neU’84. 

Una crescita prodigiosa, che si è potuta 
realizzare anche grazie all’appoggio dei numeri 
uno della grande elettronica. Da Intel a Texas 


Instruments, da Hewlett-Packard a National 
Semiconductor, da AMD a RCA, da Philips a 
Thomson, da General Electric ad IBM ed altri 
ancora*. 

Tutto l’Olimpo dell’elettronica. 



ai suoi servizi, oggi ha preparato un agile ed esau¬ 
riente vademecum: "Istruzioni per l’uso di 


Eledra”. Richiedetelo oggi stesso. 

Sul treno di Eledra c’è posto anche per voi. 
E in prima classe. 


Eledra, il N’I nella distribuzione eiettronica 
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*Augat/Alco, Data Translation, Exar, G.E./In- 
tersil, Linear Technology, Micro Linear, Nestar, 
Olivetti stampantine, Raster Technologies, 
Reticon, Secap, Seeq, STC, Taxan periferiche. 


Teledyne Semiconductor, Union Carbide/Kemet, 
Commodore (distribuita ad oltre 400 Punti di 
Vendita). 



CARTOLINA PER INSERIMENTO IN “MAILING LIST’ ELEDRA 


COGNOME e NOME 

I I I I I.I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I 

SOCIETÀ (esatta Ragione Sociale) 


I. .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_lJ 


INDIRIZZO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

citta 

Il^^^^^^^^^^^ 

1 ^^^ ^ ^ ^^^L 

PROV. 

1 1 1 1 1 


REPARTO 


TELEFONO 


C.A.P. 


TITOLO (DotL Ing. P.I., ecc.) 

I_LJ_^_ lJ 


J L 


J^^^^L 


I I I I I I I 


I I I I 


Cliente ELEDRA si □ 


NO □ 


ELEDRA^ 


□ Desidero ricevere il vademecum 

“Istruzioni per l’uso di Eledra” 

□ Desidero ricevere 
"Eledra Top News" 

□ Desidero essere contattalo 
da un Funzionario di Vendita 

□ Desidero ricevere 
Informazioni su; 


PRINCIPALE PRODUZIONE 

(una sola crocetta) 

Q A Calcolatori Elettronici 

Q B Slrumentaiione Industriale 
di C Automazione 
di D Telecomunicazione & Telefonia 
di E Apparecchiature Militari 
di F Istit. Universitari & Scuole 

Q G Elettrodomestici, Radio TV 

Q H Giochi Elettronici 

O 1 Antilurti 

O Y Strumenti Musicali 
di K Industria Maniladuriera 
di L Software House 
di M Consulenze 

O P Assicurazioni 
□ R Stato 

Q S Società di Servizi 

Q T Banche 
di U Studio Professionale 
di V Computer Shop 
di W Commercio Vario 
di Z Privato 

SUA PRINCIPALE FUNZIONE 

(una sola crocetta) 

di A Acquisti 
di B Progettazione 

D C Direz. Tecnica 
di D Direz. Generale 

D E Qualificazione Componenti 

D F Produzione 

di G Direz. Amministrativa 

□ H Direz. EDP 

D Y Professionista 
di L Insegnante 
di P Studente 

D R Privato 

SUOI INTERESSI (anche più crocette) 

COMPONENTI SISTEMI 

□ A LOGICI (TTL, CMOS, ecc.) □ M SISTEMI di SVILUPPO & SOFTWARE 

□ B ANALOGICI (Lineari, A/D e 0/A, ecc.) □ N MtCfiOCOMPUTER su SCHEDA (SBC) 

□ C MEMORIE (RAM, EPROM, E^ PROM, ecc.) □ P SISTEMI INTEGRATI 

□ D MICROPROCESSOR e PERIFERICI (Microcomputer, Minicomputer, ecc,) 

□ E TELECOMUNICAZIONI ^ R PERIFERICHE Varie 

(Codec, Modem, Microonde, ecc.) (Terminali, Monitor, Stampanti, ecc.) 

□ F OPTOELECTRONICA D S STRUMENTAZIONE 

(LEO, Display, Sensori, ecc.) (hi Laboratorio, di Processo, ecc.) 

□ G POTENZA (Transistor, SCR, ecc.) ^ 2 CAE/CAO/CAM 

□ J DISCRETI (Diodi, Transistor Segnale, ecc.) di 4 COMPUTER GRAPHICS 

□ L PASSIVI (Zoccoli, Connenori, Condensatori, q 

Resistente, ecc.) r—i 

□ X FIBRE OTTICHE «OME/PERSONAL COMPUTER 

□ K STAMPANTINE da Pannello 

N. 01PEN0ENT1 

□ da 1 a 49 □ da 50 a 249 

□ da 250 a 999 □ da 1000 in su 

di una crocetta per 
cambio di indirizzo 

DATA. 

FIRMA . 


SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: ELEDRA S.p.A - 


Servizio MAILING - Via 


e 


Elvezia, 18 - 20154 MILANO 
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Palette per 

ESTENSIONE 

COLORI 


utilizzando la sua grande esperienza 


nel campo dei controllori video, 
THOMSuN Semiconduttori presenta l'EF 
9369, l’EF 9345 e l’EF 68483, la giusta 
soluzione di prezzo per applicazioni 
grafiche e semigrafiche. 

Da THOMSON Semiconduttori il 
controllore che presenta una vasta 
scelta di colori per le più avanzate 
tecniche di visualizzazione: EF 93^. 


THOMSON-CSF Componenti 

Via Melchiorre Gioia, 72 
20125 MILANO 
Telefono: (02) 6994.1 
Telex: 330 301 THOMCO-I 
Telecopiatore: 60.70.527 

Via Sergio I, 32 
00165 ROMA 
Telefono: (06) 63.90.248 
Telex: 620 683 THOMTE-I 
Telecopiatore: 63.90.207 


THOMSON 


ADVECO srl 

MILANO - Via Lattuada, 20 
Tei. 02-5456465/6/7/8 
Telex 340116 


CAMEL ELETTRONICA srl 

MILANO - Via Tiziano, 18 
Tel. 02-4981481 - 4984762 
Telex 325237 


ROMA - Tel. 06-3451250 


ELEDRA s.p.a. 

MILANO - Viale Elvezia, 18 


Tel, 02-349751 (24 linee) 
Telex 332332 


Telecopiatore 34975275 
TORINO - Tei 011-3099111 


PADOVA - Tel, 049-80708^ 
BOLOGNA - Tel, 051-30778 1 
ROMA-Tel, 06-8110151 | 
BARI - Tel, 080-814395 ( 



UN NUOVO ORIZZONTE 

























CONTROLLI VIDEO 


La tecnologia leader di THOMSON Semiconduttori per¬ 
mette la realizzazione di componenti originali ad alte 
prestazioni per terminali video semigrafici e grafici. 


LINEA SEMIGRAFICI 

EF 9345 

Progettato per applicazioni a basso costo. 

Il controllore EF 9345 consente di realizzare un video 
display con solo due componenti DIL (controllore e me¬ 
moria): 

• controllore semigrafico colori in contenitore singolo, 

• 2 formati video: 25 righe di 40 e 80 caratteri, 

• generatore caratteri interno, 

• compatibile standard TV 50 e 60 Hz, 

• possibile sincronizzazione esterna, 

• contenitore 40 pin DIL, 

• applicazione tipica: memoria da 2K x 8 a 16K x 8, 
microcomputer EF 6805 CT, 

• disponibili anche EF 9340/EF 9341. 


LINEA GRAFICI 

Destinati ad applicazioni professionali, questi prodotti 
consentono di realizzare sistemi ad alte prestazioni. 

EF 9369 

Palette in unico contenitore per applicazioni grafiche a 
colori. 

• palette per 4096 colori, 

• visualizzazione di 16 dei 4096 colori, 

• frequenza maggiore di 17 Milioni di dot/sec. 

• tecnologia HM0S2, 

• contenitore 28 pin - DIL. 


MICROPROCESSEUR 




CONTRÒLEUR 

CRT 


nilAfJillillldK 


HORLOGE 


BLANKING 


PALEHE 
COULEUR 
EF 9369 


VIDEO 

ANALOGIQUE 

R 


MONITEUR 


SYNC, 



EF 68483 

Processore grafico ad elevate prestazioni: 

• set di istruzioni molto potente e di semplice utilizzo, 

— linee, archi, cerchi, riempimento di aree, controllo 
testi, 

— comando per movimento di blocchi, 

— capacità di tracciare caratteri, 

• indirizzamento in memoria “bit mapped”: 16 pagine di 
2048 X 2048 (8 megabytes); 

• generatore di tempi programmabile, 

• capacità grafica di 256 colori, 

• contenitore 68 pin plastic chip carrier. 



THOMSON SEMfCONDUCTORS International Sales Headquarters - 45 avenue de TEurope - 78140 PARIS - VEUZY - FRANGE. 



Il ELETTRONICA s.p.a. 

- Viale Lombardia 1, Cinisello B. 
^8 02-6120441 - Telex 331612 
UNO - Tel. 011-328588 - 359277 
.OGNA-Tel. 051-353815 - 374556 
M - Tel. 06-5405301 - 5409614 


MECOM srl 

PADOVA - Via Ognissanti, 83 
Tel. 049-8070322 
Telex 430602 

MILANO - Tel. 02-6704423-6705572 


RECOM srl R.G.2 ELETTRONICA srl 

BOLOGNA - Via E. Collamarini, 22 TORINO - Via Luxemburg 12/14, Collegno 

Tel. 051 - 534883 Tel. 011-712289 - 723053 

Telex 511818 

MILANO - Tel. 0241212794151154 
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TOSHIBA P FUTURO, 

OGGI 



OPTO ISOLATORI 

7 oshiba, leader mondiale nella produzione di elevati 
volumi di dispositivi optoelettronid, produce una 
vastissima gamma di optoisolatori. 

PHOTO-TRANSISTORS 
PHOTO-DARLINGTONS 
PHOTO-THYRISTORS 
LIGHT-ACTIVATED TRIACS 
LOGIC OUTPUT DEVICES 

Tensione di isolamento: fino a 5 kV rms. 

Approvazioni: UL - TUV - VDE - BS. 

Il package in plastico bianca, esclusivo Toshiba, 
permette maggiore efficienza e più lunga vita. 

Toshiba, in linea con il futuro. 


Distributori; 


TOSHIBA 

ELECTRONICS ITALIANA S.R.L. 


COMPRE L spa 
V ie Fulvio lesti 115 
20092 CINISELLO B. (Milano) 
Tel. (02) 6120641 


REDIST (A division ot GBC) 
V.le Matteotti 66 
20092 CINISELLO B, (Milano) 
Tel. (02)6181801 


Centro Colleoni ■ Palazzo Andromeda 1 
20041 Agrate Brianza (MI) 

Telefono (039) 638891 • Telefax (039) 638892 
Telex ,326423 SIAVBC 
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TELEVISORI SU UN CHIP 

La Thomson Semiconducteurs di Grenoble ha sviluppato un pro¬ 
cesso in tecnologia bipolare attraverso il quale arrivare alla pro¬ 
duzione di televisori su un chip. Il processo, denominato HF2C, 
riduce la dimensione di un transistor NPN da 7000 micrometri a 
’ 1.250 micrometri quadrati. È un progetto che la società francese 
conta di completare nel giro di un paio d’anni e con l’aiuto di un 
partner, probabilmente orientale. 

La Thomson ha anche denunciato esuberanze occupazionali nel¬ 
le attività industriali relative ai prodotti televisivi che riguardano 
10.000 dei 36.000 occupati del gruppo statalizzato francese nel 
settore dei prodotti elettronici di consumo. Le attività televisive 
sono svolte in Francia, Germania, Italia e Spagna. Da mesi è sotto 
attento controllo la gestione delle attività che fanno capo a Saba, 
Nordmende, Telefunken e quelle italiane della Videocolor che ha 
come missione la produzione di tubi catodici. 

Parallelamente saranno riorganizzate le attività di ricerca e svilup¬ 
po del settore, concentrate prevalentemente in Francia. Tali razio¬ 
nalizzazioni, fa capire la società, sono necessarie per riportare in 
equilibrio i conti già da quest'anno e poi per migliorarli attraverso 
l'effetto congiunto della produttività e delle economie produttive. 
La Thomson dedica alla ricerca e sviluppo il 2% circa del fatturato 
consumer, una percentuale inferiore a quella destinata a tale 
scopo dai gruppi nipponici concorrenti che con il giro di vite in 
atto scenderà ancora. ■ 


TEKNECOMPi I CIRCUITI STAMPATI 
IN BORSA 

Olivetti ancora una volta protagonista: con il nome di Teknecomp 
la società di Ivrea ha dato vita al più Importante raggruppamento 
europeo della componentistica per l’elettronica passiva ed elet¬ 
tromeccanica. L'operazione si è concretizzata facendo confluire 
nella Zincocelere - l’azienda del gruppo leader europeo nel com¬ 
parto dei circuiti stampati professionali - altre sei società controlla¬ 
te dairOlivetti che operano nel settore. 

Due di queste società - Nord Elettronica e Csi - erano già sotto il 
controllo diretto della Zincocelerè producendo entrambe circuiti 
stampati. La Csi, che ha uno stabilimento a Venaria Reale (Torino), 
ha realizzato nelI’SZ un fatturato di 4,Z miliardi, mentre la Nord 
Elettronica di Altare (Savona) ha registrato un giro d'affari di 15,2 
miliardi. La Zincocelere, dal canto suo, ha chiuso lo scorso eserci¬ 
zio con un volume d’affari di poco superiore ai51 miliardi. Le altre 
quattro società sono la Eleprint, che produce componenti termo- 
plastici ed elementi scriventi con ricavi nell’84 di 32,4 miliardi; la 
Mvo, operante nei componenti di precisione (14,6 miliardi il fattu¬ 
rato ’84); la Tecsinter, produttrice di parti per gruppi funzionali 


(1 1,5 miliardi); infine la Mae di Offanengo, in provincia di Cremo¬ 
na, che si occupa di motori e apparecchiature (15,6 miliardi). 
Dall’unione delle sette società nasce auindi un gruppo che lo 
scorso anno ha registrato un volume d’arfari complessivo superio¬ 
re ai 143 miliardi, con 1 .Z50 addetti e un utile netto globale che 
ne1i'84 è ammontato a oltre 8,6 miliardi. 

L'offerta si presenta piuttosto frammentata e comunque priva di 
una gamma produttiva così vasta come quella che attualmente 
Teknecomp possiede. Seconda azienda europea in ordine di 
grandezza è la tedesca Fuba, per la quale è previsto neir85 un 
fatturato di 75 miliardi, mentre al terzo posto si colloca la francese 
Rtc. 

La domanda europea di componenti passivi ed elettromeccanici 
ha un valore di circa 3.800 miliardi di lire, comprendendo il seg¬ 
mento professionale e quello consumer. 

La decisione di costituire la Teknecomp è stata dettata anche dalla 
necessità di portare la società in Borsa dove reperire capitali 
freschi da destinare al potenziamento industriale e tecnologico. Il 
collocamento fra il pubblico è in corso a un prezzo di lire 1.100 per 
ogni azione. ■ 


U APPLICAZIONI DELLA TELEMEDICINA 


Tra i campi di applicazione 
della telematica uno sta de¬ 
stando particolare interesse 
in questi anni: l’assistenza sa¬ 
nitaria, indicata, in questo ca¬ 
so, con il termine telemedicl- 
na. 

Le applicazioni di telemedici¬ 
na si possono raggruppare 
secondo il tipo e Te funzioni 
dei collegamenti possibili, co¬ 
me segue: 

1) collegamenti dei centri 
operativi con le ambulanze e 
gli altri mezzi mobili di assi¬ 
stenza. Il collegamento radio 
mobile è già abbastanza dif¬ 
fuso, ma sui mezzi e nelle reti 
mancano apparecchiature 
che rendano possibili tele¬ 
consulti specialistici, teleana¬ 
lisi, telediagnosi e quindi in¬ 
terventi terapeutici appro¬ 
priati durante il trasporto del- 
msslstito; 


2) collegamenti per telecon¬ 
sulti e telediagnosi tra piccoli 
centri sanitari (pronti soccor¬ 
so, guardie mediche, ambu¬ 
latori) e ospedali in grado di 
trasmettere Indicazioni dia¬ 
gnostiche adeguate, oppure 
collegamenti tra centri sanita¬ 
ri con specializzazioni diver¬ 
se; 

3) collegamenti dei mezzi mo¬ 
bili o dei centri periferici con 
quelli cui verranno trasferiti i 
casi d’emergenza. Gà con¬ 
sentirebbe di predisporre e 
gestire razionalmente le risor¬ 
se: dai posti letto alle appa¬ 
recchiature d'analisi, dai me¬ 
dicinali al personale sanita¬ 
rio, ecc.; 

4) collegamenti per telecon¬ 
sulto, telediagnostlca e tele¬ 
terapia tra comunità remote 
o Isole e centri sanitari; 
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LE APPUCAZIONI DELLA TELEMEDICINA 


5) collegamenti regolari tra 
persone che possono aver bi¬ 
sogno di assistenza (malati 
cronici e anziani che vivono 
soli, ad esempio) e le strutture 
in grado di assisterle. 

In Italia si è cominciato ad oc¬ 
cuparsi ufficialmente di tele¬ 
medicina nel 1976, quando 
all'Università di Roma venne 
costituito un comitato apposi¬ 
to; sette anni più tardi il CNR 
ha steso un programma na¬ 
zionale di ricerca su questo 
argomento. Le realizzazioni 
pratiche sono però ancora 
poche e circoscritte. Vediamo 
comunque che cosa è stato 
fatto e si sta facendo nella 
pratica. 

Un’applicazione è la gestio¬ 
ne dei posti letto d’urgenza. 
Questo tipo di gestione dei 
posti letto è realizzabile con 
tecniche diverse: minicompu¬ 
ter gestionali, videotex, archi¬ 
viazioni distribuite su perso¬ 
nal computer. Un sistema che 
utilizza la prima delle tre tec¬ 
niche è stato messo in atto 
nella Usi 68 della Regione 
Lombardia, in collaborazio¬ 
ne con il Lyons Club di Abbia- 
tegrasso. Esso comprende ot¬ 
to ospedali in uno dei quali 
(Magenta) sono collocati l’e¬ 
laboratore e la centrale di co- 
ordinamento. La centrale dis¬ 
pone di una stazione radio 
er collegamento con le am- 
ulanze, di un posto telefoni¬ 
co, di un minicomputer per la 
memorizzazione e la elabo¬ 
razione delle informazioni 
collegato ai terminali video 
installati nei locali di accetta¬ 
zione degli otto ospedali del¬ 
la zona. La richiesta di soc¬ 
corso, via radio o via telefo¬ 
no, giunge daH’ambulanza al¬ 
l’operatore del centro di co¬ 
ordinamento e di uno qual¬ 
siasi degli ospedali collegati, 
che consulterà sul video la 
disponibilità dei posti letto se¬ 
condo la specializzazione ri¬ 
chiesta dal caso di intervento. 
Altri progetti di gestione dei 
posti letto d’urgenza sono in 
corso di elaborazione; uno, 
promosso da Italtel, usa le reti 
Videotel; l’altro, promosso 


dai centri Ustionati dell’Italia 
Settentrionale, è basato su li¬ 
nea commutata. La telemedi¬ 
cina è anche un ausilio a dia¬ 
gnosi e terapie. In Piemonte, 
grazie alla collaborazione 
tra Sip e Centro Studi e Labo¬ 
ratori Telecomunicazioni 
(Cselt), è stato realizzato un 
collegamento tra l’Ospedale 
S. Giovanni di Torino e il 
pronto soccorso dell'Ospe¬ 
dale di Susa, distante circa 
sessanta chilometri. Nel col- 
legamento sono impiegati 
una linea telefonica dedica¬ 
ta, la televisione a scansione 
lenta, il facsimile e un ricetra- 
smettitore di segnali elettron- 
cardiografici. Mediante que¬ 
sto sistema i medici di guardia 
al pronto soccorso di Susa 
possono trasmettere radio¬ 
grafie, reperti clinici, disegni, 
tracciati elettrocardiografici 
e immagini del paziente agli 
specialisti di Torino che pos¬ 
sono fornire ai primi assisten¬ 
za specializzata. 

Ancora a Torino è stato rea¬ 
lizzato un collegamento spe¬ 
rimentale su cavo ottico tra il 
reparto per la chirurgia d’ur¬ 
genza dell'Ospedale S. Gio¬ 
vanni e il pronto soccorso del 
centro traumatologico orto¬ 
pedico. In questo caso i medi¬ 
ci potranno utilizzare anche 
un sistema bidirezionale di 
trasmissione televisiva con im¬ 
magini in movimento e a co¬ 
lori. Sempre presso l’ospeda¬ 
le di Torino è allo studio an¬ 
che il telecontrollo della diali¬ 
si a domicilio. Nell'autunno 
del 1984 è entrato in funzione 
un sistema che può assicurare 
agli anziani ed alle persone 
sole del comune di Erba di 
ricevere un soccorso imme¬ 
diato in caso di necessità. 
Ogni assistito è collegato via 
radio, mediante un microtra¬ 
smettitore delle dimensioni di 
un pacchetto di sigarette ed 
un computer, con qualcuno 
che può portargli soccorso. 
Ogni microtrasmettitore è 
contraddistinto da un codice 
che permette al computer di 
individuare immediatamente 
il nome e l'indirizzo di chi 


chiama e attivare il pronto in- * 
tervento. Nella memoria del 
computer può essere archi¬ 
viata anche la cartella clinica 
dell'assistito con l'indicazio¬ 
ne, per esempio, dei farmaci 
non tollerati o degli eventuali 
farmaci di emergenza neces¬ 
sari. 


Il microtrasmettitore lancia 
l'allarme automaticamente 
quando si trova in posizione 
orizzontale: ciò consente dì 
segnalare l’emergenza an¬ 
che in caso di svenimento. 


TV DIGITAU IN VISTA 

Ci vorranno ancora alcuni anni prima che l'industria sia in grado 
di produrre su larga scala ricevitori televisivi completamente digi- 

tali. . . j- 

I tecnici propendono per una attesa di tre anni prima di avere una 
gamma completa dì modelli. Fino ad allora i circuiti integrati in 
tecnologia analogica domineranno il mercato. Questi circuiti in¬ 
corporeranno sofisticate funzioni per il processing di segnali, in 
particolare per la implementazione della funzione colore dell ap¬ 
parecchio. L idea di un televisore basato su una circuiteria digitale, 
è fatto risalire all’lntermetall, società tedesca del gruppo Itt, la 
prima a sviluppare un set completo di circuiti integrati per digitaliz¬ 
zare un TVC: il Digit 2000. 

La produzione di tale set, che nella configurazione di base si 
compone di 5 chip, prende avvio nel 1983 aa un prezzo unitario di 
50 marchi, circa 30 mila lire, non tutti i clienti acquistano però il set 
completo di circuiti, ma soltanto quei chip che servono per digita¬ 
lizzare certe funzioni. Sul Digit 2000, che è in grado di sostituire 
circa 500 componenti discreti presenti in un TVC, la Intermetall ci 
costruisce sopra un discreto business-, si valuta che le vendite siano 
assommate a 10-12 miliardi di lire nel 1984, mentre quest’anno si 
dovrebbero sfiorare ì 25 miliardi di lire. Più di una ventina di 
industrie televisive di tutto il mondo si sono dette interessate alla 
soluzione ideata dalla casa tedesca e hanno acquistato quantita¬ 
tivi, quasi sempre modesti, del set di circuiti integrati. L Itt Consu¬ 
mer Products Group è comunque I unica struttura industriale ad 
aver prodotto grossi quantitativi di TVC digitali, i Digivision: più di 
100.000 unità. 

L’esempio della Itt dovrebbe essere seguito dall'americana Zenith 
Radio e da alcune case giapponesi fra cui, certamente, Toshiba e 
Matsushita Electric Industriai. 

L’approccio della Itt non necessariamente si rivelerà quello vin¬ 
cente. Altri si vanno prospettando, tra cui uno parzialmente digi¬ 
tale, della Thomson che si è avvalsa per la messa a punto deLla 
Telefunken. I giochi si scopriranno probabilmente solo nel 1986, 
con l’avvento della televisione diretta via satellite. ■ 


FABBRICA DEC PER VLSI IN EUROPA 


La Digital Equìpment Corporation ha annunciato che investirà 
oltre 100 milioni di dollari nei prossimi tre anni per una nuova 
fabbrica di semiconduttori che sarà costruita a Edimburgo, in 
Scozia, creando 400 nuovi posti di lavoro. 

In contrapposizione a una situazione generale di rallentamento 
nell’industria dei semiconduttori, la Digital sviluppa continuamente 
le tecnologie e la produzione VLSI, che rappresentano una com- 
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FABBRICA DEC PER VLSI IN EUROPA 

ponente dì peso crescente e dì alta criticità nell’offerta complessi¬ 
va dei suoi sistemi. 

Con la fabbrica dì Edimburgo, che si aggiunte alle sei già esistenti 
in vari paesi europei, la Digital sarà in grado di integrare vertical¬ 
mente la produzione europea, dai chip ai sistemi completi. Com¬ 
plessivamente le fabbriche europee occupano attualmente più di 
3.000 persone e rappresentano un investimento di quasi 240 
milioni di dollari. 

La costruzione dei nuovo impianto inizierà nel 1986. La Dee 
disporrà così di due impianti per semiconduttori (ad EHudson, negli 
Stati Uniti e a Edimburgo, in Europa) per la progettazione e 
produzione dì chip a 32 bit che rappresentano il cuore dei sistemi 
MicroVAX, il cui contenuto di semiconduttori aumenterà dall'at¬ 
tuale 6% al 20% entro il 1990. ■ 


Non è né veloce né di alta densità ma facile da costruire ed è su 
questo fattore che i transalpini fanno affidamento per fare breccia 
nel nascituro mercato. La memoria ha un tempo di accesso di 3 ns 
con un consumo dì 60 mW a temperatura ambiente. Niente di 
eccezionale ma le prestazioni sono tali da confrontarsi favorevol¬ 
mente con i risultati di chip analoghi annunciati da Nt&t e Fujitsu 
che il LEP considera le società più avanzate nelle ricerche sulla 
tecnologia GaAs. I nvero il chip della Nt&t ha un tempo dimezzato 
ma consuma sei volte di più mentre la Ram statica da IK della 
Fujitsu é un po' più lenta. 

Per quanto riguarda la riproducibilità i ricercatori del LEP sono 
riusciti a raggiungere risultati particolarmente buoni grazie ai 
processi originali ai lavorazione dei Fet e dei lingotti di arseniuro di 
gallio. N 


L’EDP IN GIAPPONE: 
I PRIMI DIECI 


REGOLATORI PER AUTO: 

LA SGS MICROELETTRONICA 
ROMPE GLI EQUILIBRI 


Durante l’esercizio fiscale 
'84 (che termina general¬ 
mente il 31 marzo dell’an¬ 
no successivo) le prime 
dieci industrie di informa¬ 
tica del Giappone hanno 
aumentato le vendite del 
24%. La domanda estera 
si è sviluppata più di quel¬ 
la interna e a trarne mag¬ 
giore vantaggio è stata, 
sotto questo aspetto, la 


IBM. Ma la cosa non è ba¬ 
stata alla società per mante¬ 
nere la seconda posizione 
di cui ha preso possesso la 
NEC. L'elenco delle 10 
maggiori industrie conti¬ 
nua ad essere capeggiato 
dalla Fujitsu con un fattu¬ 
rato di 2.787 milioni di 
dollari. I dati sono quelli 
relativi alle sole vendite 
Interne. 


L’INFORMATICA IN GIAPPONE: 

LE DIECI MAGGIORI INDUSTRIE 

Denominazione 

Fatturato interno 


(% XOOO.OOO) 

Fujitsu Ltd. 

2.787,6 

Nec. Corp. 

2.276,4 

Ibm Japan Ltd. 

2.182,0 

Elitachi Ltd. 

1.713,2 

Toshiba Ltd. 

768,8 

Mitsubishi Electronics Corp. 

528,0 

Oki Electric Co. 

510,0 

Sperry Corp. 

476,4 

Burroughs Corp. 

284,0 

NCR Corp. 

278,4 


MEMORIE GA AS: I FRANCESI 
METTONO LE MANI AVANTI 


I Francesi ritengono di avere fra le moni il prodotto giusto per 
sfondare nel mercato dell'arseniuro di gallio. Si tratta di una 
memoria Ram statica di 1 K, il primo chip europeo del genere, 
sviluppato nel laboratorio d’Electronique et de Physique Appli- 
quée (LEP), il principale centro di ricerca francese delia Philips. 


La SGS Microelettronica ha 
sviluppato un regolatore per 
gli alternatori d'auto in tecno¬ 
logia monolitica secondo un 
procedimento originale e dì 
proprietà della casa italiana 
che ritiene con questo circuito 
di acquisire un vantaggio dif¬ 
ficilmente colmabile dalla 
concorrenza. Il chip, denomi¬ 
nato L9480 e di cui sono in 
corso le campionature, inte¬ 
gra la sezione di controllo e 
la sezione di alimentazione 
necessaria a regolare la pro¬ 
duzione dell’alternatore me¬ 
diante eccitazione della cor¬ 
rente. Esso rappresenta 
un’alternativa economica e 


affidabile all’attuale soluzio¬ 
ne standard rappresentata 
da un set di tre chip (Darling- 
ton, diodo e dispositivo di 
controllo). La società di Agra¬ 
te è convinta di avere a dis¬ 
posizione un prodotto con 
una elevata potenzialità di 
mercato: circa il 70% di auto 
prodotte annualmente al di 
fuori del Giappone (13 milio¬ 
ni di unità). Il prezzo del nuo¬ 
vo regolatore è inferiore ai 2 
dollari, un livello che farà ri¬ 
sparmiare ai produttori da 
0,50 a 1,50 dollari per auto . 
secondo valutazioni dei suoi 
responsabili di marketing. 


L’ELENCO DEI LICENZIAMENTI 


Il primo semestre '85 è stato un periodo critico per i venditori dì 
semiconduttori. L'industria è stata costretta a fronteggiare la mino¬ 
re domanda anche ricorrendo a licenziamenti. 

Dataquest valuta che nel periodo in esame i posti soppressi siano 
stati 15.000, senza contare quelli precari; se sì considerano i 
lavoratori ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro, il numero 
raddoppia. I tagli sarebbero stati maggiori se le aziende non 
avessero fatto ricorso a provvedimenti alternativi come il blocco 
delle assunzioni e degli stipendi, la riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale e del relativo stipendio, la eliminazione degli straordi¬ 
nari e la sospensione dei lavoratori a contratto provvisorio, i 
cosiddetti "precari" delle "valli del silicio” americane. 

A giugno il rapporto book-to-bill, ossia dell’ordinato sul fatturato, 
era dello 0,72%, ancora negativo. Segue un elenco, compilato da 
Dataquest, dei principali provvedimenti adottati dalle società di 
semiconduttori Usa, a tutto giugno, per tamponare l'andamento 
depresso del mercato. 
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Hosiden Electronics 



...componenti dì qualità 
per apparecchiature affidabili. 


— Connettori — Jacks — Commutatori — Motori c.c. — Solenoidi 

— Salvacircuiti elettromeccanici — Cuffie — Microfoni — LCD 

— Componenti per telefonia — Capsule trasmittenti/riceventi 


La HOSIDEN ELECTRONICS è rappresentata in Italia da: 

RIFA- RACOEL s.r.l. 

20122 Milano 

corso dì Porta Romana, 121 

telefono 5452608 - 598426 - telex 333613 RACOEL I 
indirizzo telegrafico; RACOEL - Milano 
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ELENCO DEI LKENZIAMENTI 


-AMD 

4/85 

Chiude 8 giorni (impiegati, USA) 

— AMI 

2/85 

Licenzia 35 dipendenti in Idaho 

-EXEL 

4/85 

Licenzia 440 dipendenti (190 su 1240 in Santa Clara, 

250 su 1250 in Idaho) 

3/85 

Licenzia 60 dipendenti in San Jose (25% forza locale) 

-FAIRCHILD 

3/85 

Chiude per 4 settimane 


5/85 

Licenzia 650 dipendenti chiudendo gli impianti di 

New York e California. 

-GEN. ISTR, 

5/85 

Licenziamenti a seguito della automazione degli 
impianti. 

-HARRIS 

2/85 

125 licenziamenti (2%, Florida) 

- INMOS 

3/85 

86 licenziamenti in Colorado (7.5% della locale forza 
lavoro) 


4/85 

Accorcia del 20% la settimana lavorativa (900 dipen¬ 
denti degli impianti del Galles) 

- INTEL 

4/85 

Chiusura per 4 giorni degli impianti del Galles 

2/85 

900 licenziamenti in Oregon, California e Arizona 
(4% della forza lavoro) 


2/85 

Accorcia la settimana lavorativa a S. Clara e Oregon 

-MICRON 

2/85 

625 licenziamenti in Idaho (50% della forza lavoro) 

-MMI 

3/85 

Chiude per 2 settimane la produzione (1400 in 

Santa Clara, 1400 in Malaysia) 

-MMI 

3/85 

Accorcia la settimana lavorativa (800 in S. Clara) 

- MOSTEK 

3/85 

Congelamento dei salari, 620 licenziamenti (10% della 
forza lavoro, 500 in Texas, 120 in Colorado). 


4/85 

lOOO licenziamenti in Malaysia (30% della locale 
forza lavoro) 


5/85 

2000 licenziamenti in Texas 

-MOTOROLA 

5/85 

Riduzione di 7900 “dipendenti equivalenti" (18% della 
forza lavoro) 

-NCR 

5/85 

Chiusura per 2 settimane degli impianti di Austin 
(6000 dipendenti) 

3/85 

Chiude 2 impianti per 2 settimane 

- NATIONAL 

3/85 

Licenzia 400 dipendenti (20% della forza lavoro Utah) 


3/85 

Accorcia la settimana lavorativa per 21000 dipendenti, 

50% della forza lavoro 


3/85 

Taglio sulle paghe del management (10%) 


6/85 

1300 licenziamenti 

- ROCKWELL 

3/85 

lOO licenziamenti (4% della forza lavoro) 

-SEEQ 

1/85 

35 licenziamenti a San Josè 


2/85 

83 licenziamenti (15% della forza lavoro) 


3/85 

Chiusura degli impianti per 6 giorni 


4/85 

Chiude alcuni impianti per 2 settimane e licenzia lOO 
lavoratori in New Mexico 


5/85 

550 licenziamenti 


7/85 

Chiude l'impianto di Sunnyvale 

- SYNERTEK 

12/84 

Chiusura e licenziamento di 2200 persone. 

-TI 

12/84 

Riduce la settimana lavorativa a 4 giorni 


1/85 

2000 licenziamenti 


4/85 

lOOO licenziamenti 

-XICOR 

3/85 

130 licenziamenti in California (18% della forza 
lavoro) e accorcia la settimana lavorativa). 


4/85 

I IO licenziamenti in California 


5/85 

110 licenziamenti 

-ZILOG 

1/85 

400 licenziamenti (19% della sua forza lavoro) 


5/85 

lOO licenziamenti 

- ZYMOS 

4/85 

119 licenziamenti (39% della forza lavoro) 

- ZYTREX 

5/85 

Dichiara bancarotta 


FIBRE OTTICHE 
PER IMPIEGHI 
NON-TLC 

Do tempo è stato assodato 
che le fibre ottiche avranno 
un ruolo importante nel cam¬ 
po delle telecomunicazioni, 
della telefonia in particolare. 
Maggiori incertezze sussisto¬ 
no sugli impieghi di questa 
tecnologia negli altri settori, 
al di là di previsioni potenzial¬ 
mente molto interessanti ma 
mai ben definite e quantifica¬ 
te. Utili elementi conoscitivi 
vengono adesso da uno stu¬ 
dio compiuto dalla Frost & 
Sullivan, società di ricerche di 
mercato e di consulenza per 
gli investimenti di New York, 
con ramificazioni in tutti i pae¬ 
si più importanti. A fine de¬ 
cennio il mercato delle fibre 
ottiche per impieghi non Tic 
raggiungerà il valore di un 
miliardo di dollari da un livel¬ 
lo stimato nel 1984 in poco 
più di 100 milioni di dollari e 
previsto quest'anno in 160 
milioni di dollari. L’aspetto 
forse più saliente è la crescen¬ 
te migrazione di questa tec¬ 
nologia verso l'utente finale," 
un processo favorito dalla di¬ 
minuzione di costo, la barrie¬ 
ra principale che ha tenuto a 
freno fino ad oggi la diffusio¬ 
ne di detta tecnologia. Sono 
però maturate le condizioni, 
dicono i ricercatori della F&S, 
perché il mercato si avvii su 
livelli di crescita stabili e ele¬ 
vati: si ritiene possibile un rad¬ 
doppio ogni due anni. Tra i 
motivi che stimoleranno le 
applicazioni delle fibre otti¬ 
che è indicato il livello di sicu¬ 
rezza, maggiore rispetto ai 
cavi. 

Dimensioni e leggerezza 
contenute sono altri due fat¬ 
tori portanti della tecnologia 
così come le immunità alle in¬ 
terferenze elettromagnetiche 
e alle radiofrequenze. Si spie¬ 
ga in tal modo l'importanza 
crescente che le fibre ottiche 
vanno assumendo nell’area 
militare e delle realizzazioni 
governative e nei vasti com- 
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High reliability 
EÌectrolytic 
Capacitors 


Serìes 

Lead Type 

Feature. Application of Purpose 

W.V. (V) 
Range 

Capacitance 

Range 

Operating Temp. 
Range 

RU 

Radiai 

Subnniniature, Extended Temp, Range 

6,3-250 

0.1-10,000 

-40°C-+105“C 

TU 

Axial 

Subnniniature, Extended Temp. Range 

6,3-250 1 

0.1-10,000 

-40“C- + 105“C 

RSM 

Radiai 

Super Subminiature 

6.3-50 

0.1 -3,300 

-40°C- +85°C 

RL 

Radiai 

Low teakage, Miniature 

6.3-100 

0.1 -2,200 

-40'’C- +85"C 

TL 

Axial 

Low leakage, Miniature 

6.3-100 

0 1 -2,200 

-40“C- +85“C 

RUF 

Radiai 

Low ESR, Low Impedance, Miniature 

6.3-50 

1 -1.000 

-55'C- +105'’C 

RNP 

Radiai 

Speaker Network, Bi-polar 

25-50 

1.0-100 

-40“C- +85'’C 

7NP 

Axial 

Speaker Network, Bi-polar 

25-50 

1.0-100 

-40“C-+85“C 

RWC 

Radiai 

Clean Proof, Miniature 

10-100 

1.0-3,300 

-40“C- +85"C 

FUF 

Snap-in 

Low ESR, Low Profile. Extended Temp, 
Range, PCB Mounting 

10-250 

100-10,000 

-40'’C- +105'’C 

LUF 

Snap-ln 

For Switching Power Suppiy 

10-250 

100-10,000 

-40“C~ +105°C 

FWF-HR 

Snap-in 

Low ESR, High Ripple Current. 

PCB Mounting 

160-250 

150-1,000 

-40“C- +85“C 

PS 

Screw 

Computer grade, Large Capacitor 

Medium ripple Current, Mini Size 

6.3-450 

150-68,000 

-40“C- +85°C 

MS 

Lug 

Motor Starting 

110-300 

25-500 

-25“C-+70“C 

ES 

Lug 

Energy Storage 

150-450 

100-1,000 

-25”C- +70“C 

PF 

Lug 

Photo Flash 

330 

60-1.500 

-10“C- -50“C 
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nSRE OTTICHE PER IMPIEGHI HON-TLC 


parti dello strumentazione e 
dell'informatica. Un posto 
chiave spetta ai sensori ottici 
che troveranno impieghi in 
prodotti e settori più dispara¬ 
ti. Il rapporto della F&S antici¬ 
pa uno sviluppo esplosivo dei 
dispositivi ottici nel settore 
delle reti locali; il tasso medio 
annuo di sviluppo previsto è 
di quasi r80%. L’incidenza di 
tale segmento aumenterà dal 
5% al 15% nel periodo 
'84-h’90. Velocità e capacità 
trasmissive, facilità di installa¬ 
zione e di manutenzione sa¬ 
ranno i fattori che spingeran¬ 
no all’adozione delle fibre ot¬ 
tiche nei collegamenti fra 
computer e fra questi e le uni¬ 


tà periferiche: viene ipotizza¬ 
to un tasso di espansione del 
51% l'anno e un aumento 
dell'incidenza dal 9% al 12% 
nel periodo sottoposto ad os¬ 
servazione. 

Le fibre ottiche, infine, trove¬ 
ranno impiego nella realizza¬ 
zione di reti televisive via ca¬ 
vo ma l'incidenza di tale seg¬ 
mento alla formazione del 
mercato complessivo diminui¬ 
rà dal 7% al 5%. 

Da un punto di vista dei pro¬ 
dotti due quinti circa del mer¬ 
cato saranno coperti da dis¬ 
positivi di emissione/trasmis¬ 
sione e di rilevazione/ricezio¬ 
ne. 


LA RISCOPERTA COMMERCIALE 
DEL GA AS 

Una nuova categoria di chip va emergendo. Con una certa 
prepotenza tecnica dopo alcuni anni di gestazione laboriosa e 
molte promesse. Il 1985 passerà alla storia come l’anno della 
riscoperta di questa tecnologia mentre il 1986 si prospetta come 
l’anno della valorizzazione commerciale. Fino ad oggi è mancato 
un mercato per i chip GaAs e tale fatto ha tenuto lontano le 
industrie potenzialmente in grado di svilupparli e costruirli. Il com¬ 
pito di creare un primo mercato, formato da applicazioni di natu¬ 
ra spaziale e militare, è stato del Dipartimento Usa della Difesa 
che nel 1983 commissionò a Rockwell, in cambio di un contratto di 
18 milioni di dollari, e alla FHoneywell (dietro versamento di 12 
milioni di dollari) il compito di tastare il mercato e di inaugurare 
una linea produttiva pilota. I risultati raggiunti sono giudicati 
positivi e la loro pubblicazione ha contribuito a generare un 
diffuso ottimismo intorno all'arseniuro di gallio, un materiale che 
non esiste allo stato naturale ma che viene prodotto fondendo ad 
alta temperatura gallio e arseniuro. Adesso che il quadro e le 
prospettive si sono schiariti, sono due i gruppi che si stagliano 
all'orizzonte: il primo comprende quegli operatori che sviluppano 


e producono componenti GaAs per uso interno (appartengono a 
tale categoria FHoneywell, FHughes, Plessey, Ford Microelectro- 
nics, FHarris, ecc.); al secondo appartengono quelle società (Texas 
Instruiments, Motorola, Tektronix, ecc.) che producono per il mer¬ 
cato. È un modo di iniziare un'attività nuova, che necessita di 
verifiche e assistenza per farla crescere e proiettarla verso quelle 
dimensioni (14 miliardi di dollari a metà degli anni Novanta, di cui 
il 50% negli Usa). 

I chip all'arseniuro di gallio presentano rispetto ai circuiti al silicio 
alcuni vantaggi importanti, fra cui in primo luogo l'alta velocità, la 
resistenza al calore e alle radiazioni nonché bassi livelli di consu¬ 
mo. Per contro la loro produzione risulta ancora difficoltosa e 
onerosa, vincoli che restringono il loro uso a segmenti applicativi 
particolari. 

L’arseniuro di gallio ha una proprietà importante nei confronti dej 
silicio: se stimolato elettricamente emette dei segnali luminosi. E 
l'elemento che abilita il GaAs a essere usato come base dei diodi 
Led e dei laser allo stato solido. Esso rende inoltre possibile usare 
tale fonte luminosa per connettere chip, piastre e computer com¬ 
pleti. La connessione ottica significa che l'informazione ètrasmes¬ 
sa sotto forma di serie di impulsi di luce attraverso un cavetto a 
fibre ottiche. Un esempio è offerto dalla lei che si serve di collega- 
menti a fibra ottica per la trasmissione di dati da un elemento 
all’altro dei sistemi della famiglia 29. 

La luce viene anche utilizzata per la connessione di chip singoli; 
tali connessioni sono più veloci e possono trasmettere un maggior 
numero di segnali. Presso i laboratori di fisica della Honeywell 
sono stati creati dei chip ibridi nei quali l'alta velocità della circui- 
teria tradizionale e i vantaggi della circuiteria ottica sono combi¬ 
nati insieme sullo stesso chip usando dispositivi all'arseniuro di 
gallio per rilevare i segnali di entrata e per trasmetterli ad altri 
chip. H 


2 MILIONI DI fjP PER INTEL 


La Intel dovrebbe terminare 
l’anno con una produzionedi 
microprocessori a 16-bit 
80286 prossima ai due milioni 
di pezzi.Considerando an¬ 
che le periferiche il business 
generato da questa linea 
produttiva viene stimato in 
circa 400 milioni di dollari. 

La posizione di leadership 


della Intel nel campo dei mi¬ 
croprocessori viene rafforza¬ 
ta dall'arrivo, ormai prossi¬ 
mo, di un sistema a 32-bit, 
l’80286, di due o tre volte più 
potente del precedente ma 
destinato, almeno inizialmen¬ 
te, a trovare utilizzo soprat¬ 
tutto in applicazioni di natura 
tecnica e scientifica. M 


SIEMENS: ACCORDO STRATEGICO CON TOSHIBA PER I CHIP 


In poco tempo il gruppo giapponese Toshiba si è costruito due 
importanti teste dì ponte in Europa: con la Olivetti per l'Office 
automations e con la Siemens per i semiconduttori. L'accordo con 
la casa tedesca si annuncia particolarmente importante perché 
prevede la collaborazione fra i due gruppi ad una serie di proget¬ 
ti, a cominciare dalle memorie Ram dinamiche da 1-megabit in 
tecnologia Cmos che la Toshiba ha iniziato a campìonare ne! 
mese dì giugno mentre la produzione è prevista per l’anno prossi¬ 
mo. La Siemens produrrà anch'essa questi chip, a sottolineare 
l'importanza che annette alla nuova generazione di circuiti inte¬ 


grati per i quali ha pure in corso un accordo con la Philips per 
sviluppare e produrre memorie da 1 a 4 megabit. 

Siemens e Toshiba hanno anche concordato uno scambio incro¬ 
ciato di licenze e brevetti relativamente all'intero spettro delle 
tecnologie dei semiconduttori. Per la produzione dei megachip la 
Siemens sta realizzando a Regensburg (Baviera) uno stabilimento 
il cui costo finale non sarà inferiore ai 350 miliardi di lire, in luogo 
dei. 240 miliardi previsti inizialmente. 
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DG 45: UN NUOVO 
DESKTOP COMPUTER 
DELLA DATA GENERAL 
CHE SI DA’ ALLE CONSERVE 


È stato annunciato dalla Data 
General un nuovo sistema a 
due microprocessori della fa¬ 
miglia Desktop Generation, 
utilizzante il Desktop/Ux, un 
sistema operativo basato sul¬ 
l'Unix System V della At&t, 
considerato de facto lo stan¬ 
dard industriale. 

Il DG 45 è un sistema multiu- 
ser basato sui microprocesso¬ 
ri 68000 della Motorola e Mi- 
croeclipse della Data Gene¬ 
ral. L'architettura a due mi¬ 
croprocessori consente al si¬ 
stema di lavorare in modo 
estremamente efficiente, gra¬ 
zie alla distribuzione omoge¬ 
nea dei carichi di lavoro. Tut¬ 
te le operazioni di input/out¬ 
put sono infatti gestite dal Mi- 
croeclipse, mentre il 68000 è 
dedicato alle applicazioni 
Unix. Inoltre il Microeclipse 
supporta una vasta gamma 
di periferiche, fra cui stam¬ 
panti, terminali e memorie di 
massa. 

“Come sistema ad alte pre¬ 
stazioni e di basso costo, il 
DG 45 con Desktop/Ux è un 
ideale ambiente di sviluppo 
per i programmi - ha afferma¬ 
to Gianantonio Berton, diret¬ 
tore generale della Data Ge¬ 
neral Italia - credo che il DG 
45 incontrerà il favore sia dei 
costruttori/progettisti di ap¬ 
parecchiature originali che 
degli utilizzatori finali sofisti¬ 
cati". 

Alla Conserve Italia - un con¬ 
sorzio cooperativo nato nel 
1976 che oggi riunisce 
40.000 agricoltori, possesso¬ 
re di marchi come Valfrutta, 
Mon Jardin, Derby, Bolina e 
che ha avuto un fatturato di 
260 miliardi di lire nel 1984 - 
lo Data General ha fornito gli 
elementi per la realizzazione 
del sistema informativo, desti¬ 
nato a diventare il perno at¬ 
torno al quale ruotano tutte le 
attività. 


il sistema informarivo com¬ 
prende supermini MV4000, 
ed i mini computer CI50, 
SI40, SI20, CS50, con peri¬ 
feriche costituite da una me¬ 
moria di massa su supporto a 
disco, terminali e stampanti. 
Tutto il software d'uso specifi¬ 
co è stato realizzato da una 
software house italiana, la Er¬ 
redati di Faenza. 

Attraverso la rete di calcola¬ 
tori passano tutte le informa¬ 
zioni relative all'acquisizione 
ordini, alla gestione delle 
spedizioni, alla fatturazione, 
alla produzione, alla disponi¬ 
bilità della merce. Inoltre il si¬ 
stema informativo si occupa 
di tutta la gestione contabile¬ 
finanziaria dell'azienda e di 
tutte le associate del gruppo. 
Anche la logistica ricaverà 
vantaggio dalle nuove tec¬ 
nologie. È infatti cominciata 
la costruzione di un magazzi¬ 
no completamente automa¬ 
tizzato per la distribuzione 
dei prodotti surgelati. Tale 
magazzino sarà governato 
da due calcolatori Data Ge- 
iqeral DG 30 a cui saranno 
affidati i comandi degli appa¬ 
rati di trasporto pailets e la 
gestione del carico-scarico 
magazzino. 

Sono allo studio applicazioni 
di personal computing basa¬ 
te sul DG/One, rivolte ai ruoli 
intermedi dell’azienda, con 
l'obiettivo di uniformare i cri¬ 
teri di budget delle singole 
aziende, creando una miglio¬ 
re comunicazione interna di 
dati ed esperienze. ■ 


Sensori 
alte 

prestazioni é 
perla 

misurazione 
della temperatura 



La HONEYWELL ha applicato la tecnologia a 
film sottile nella misurazione della temperatura 
con l’introduzione della serie di sensori a basso 
costo TD con uscita lineare. 

Il chip sensibile è costituito da una rete di 
resistenze accuratamente trimmerate al laser onde 
assicurare una esatta intercambiabilità senza 
bisogno di una nuova taratura del circuito. 

I modelli disponibili sono sensori per aria 5x5 
mm. ad alta velocità di risposta; sensori per aria e 
superfici in custodia standard (TO-92 e TO-220) e 
un sensore per liquidi in custodia di alluminio 
filettata. 

Sono possibili configurazioni su specifica e tutti i 
modelli hanno un campo operativo di temperatura 
da-40°Ca-H 150^^ C. 


Tipiche aree di applicazione sono sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento, 
motori e generatori elettrici, autoveicoli e, in 
particolare, compensazione di temperatura in 
circuiti elettronici. 


Il sensore ad effetto 
HALL “SS8” 

un sensore di posizione ^ 
veramente bipolare 

La serie SS8 è la nuova 
generazione di sensori Hall a basso 
livello di Gauss (40 G a 25'’ C) della 
HONEYWELL MICRO SWITCH. 



Essi garantiscono una azione veramente bipolare, 
compensata in temperatura e un’uscita simmetrica 
su tutto l’intero campo di temperatura da -40° C a 


-H 125° C. 


Esistono due modelli nella gamma, entrambi con 
la stessa incredibile affidabilità di 24 miliardi di 
manovre senza guasti, che possono essere azionati 
senza alcuna limitazione del campo magnetico. 
Varie configurazioni, prezzi competitivi, costi 
minimi dei magneti e nessuna necessità di un 
circuito esterno di aggancio, li rendono ideali per 
motori in c.c. senza spazzole, 
sensori di flusso, controllo di 
velocità dischi e molte altre 
applicazioni. 

Per maggiori informazioni, 
contattateci. 


Honeywell 



Anni 


Conoscere e risolvere insieme. 

Honeywell 

MICRO SWITCH 

Honeywell S.p.A. - Divisione Componenti 
20124 Milano - Via Vittor Pisani, 13 - Tel. (02) 6773. l 
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BATTERIE RICARICABILI 

AL PIOMBO E AL NICHEL-CADMIO 



0.1 CmA discharging 

^ 0.2CmA dischar^ 

■—/L I.OCmJ^^ 
dia^r 


Ambient temperature 20 C ] 

0.1 CmA charging 
/ O.OSCmA charging ~ 
/ / 0.033CmA charging 


20 40 60 80 100 120 140 

Charge input (percentage of nominai capacity) 


POWERFUL QUALITY 


100 


Ambient temperature 20 C 


0 20 40 60 80 

Dìscharged capacity {percentage j 


Charge retention per 


BATTERIE RICARICABILI AL Pb 


BATTERIE RICARICABILI AL NiCd 


Modello 

HITACHI 

Valori nominali 

Dimensioni 

Tipo 

Codice 

V 

m/Ah 

0 

(mm) 

H 

(mm) 

N 500 AA > CF 

1,2 

500 

14.0:^ 

50,5l'i,5 

“AA" Stilo 

11/0160-00 

N 500 AA - HB 

1,2 

500 

14,0^ 

50,51^.5 

“AA” Stilo con pagi. 

11/0162-00 

N 1200 SC-HB 

1,2 

1200 

23,0^^ 

43,0:3 

“SC” con paglette 

11/0161-00 

N 1800-CF 

1.2 

1800 

26,0^^ 

50,01°2 

"C” 1/2 Torcia 

11/0160-01 

N 1800C-HB 

1,2 

1800 

26,01‘ì 

50,04 

“C" con pagliette 

11/0163-00 

N 4000 - CF 

1,2 

4000 

34,0:!1 

61,54.5 

“D" Torcia 

11/0160-02 

N 4000D-HB 

1,2 

4000 

34.01S 

61,54.5 

“D” con pagliette 

11/0164-07 

N 7000 - CF 

1.2 

7000 

34,0^1 

91,54 

“F” 

11/0160-07 


Modello 

HITACHI 

Valori nominali 

Dimensioni (mm) 

Terminali 

Codice 

V 

A/h 

H 

Lung. 

Larg. 

HP 1.2-6 

6 

1,2 

51 ±2 

97±1 

25±1 

Faston 

11/0907-10 

HP3-6 

6 

3,0 

60±2 

134±1 

34±1 

Faston 

11/0907-16 

HP6-6 

6 

6,0 

94±2 

151±1 

34±1 

Faston 

11/0907-11 

HP 2-12 

12 

2,0 

60±2 

178±1 

34±1 

Faston 

11/0907-12 

HP6.5-12 

12 

6,5 

94±2 

151±1 

65±1 

Faston 

li/0907-14 

HP 15-12 

12 

15,0 

167±2 

181±1 

76±1 

Vite-Dado 

11/0907-15 ' 

HP 24-12 

12 

24,0 

125±2 

166±1 

175±1 

Vite-Dado 

11/0907-25 



REXST 0 HITACHI 


















































































— sviluppo di software on-site e modifica 
di software 

— applicazioni in field e di Service 

— produzione e controllo qualità 

— sistema di sviluppo stand-alone 

— emulatore stand-alone in applicazioni 
mainframe 

La sezione computer del KPDS si basa su 
di un ^iprocessore Z80 con sistema ope¬ 
rativo CP/M, 256Kbytes di RAM, 4 porte 
I/O seriali, (RS232, RS422, 20mA), inter¬ 
faccia Centronics e IEEE 488. La memo¬ 
ria di massa è costituita da due floppy 
disk 5 1 /4” da 616 Kbytes formattati. 

È disponibile un ECB-SLOT per.l’espan- 
sione RAM/floppy da 1 /4 Mbyte, la rete 
di comunicazione Kontron (KOBUS) e 
l'interfacciamento al Logic Analyser sla¬ 
ve KSA. Si può programmare ed operare 
direttamente da tastiera, come è possibi¬ 
le generare delle softkeys per raggiunge¬ 
re una maggiore interattività. 


Il monitor 9" è integrato nella struttura del 
sistema di sviluppo. 

La sezione dell’emulatore universale 
comprende una scheda con processore 
di interfaccia ed una per 4 breakpoints 
Hardware. Sono disponibili probes di per¬ 
sonalizzazione per una vasta gamma di 
juprocessori a 8 e 16 bit, schede di memo¬ 
ria statica RAM 32Kbyte ed un potente 
trace analyser. 

A causa del largo impiego, il CP/M che 
gira sul KPDS è stato implementato: oltre 
a molte "Utilities" come la conversione di 
formato ed il programma di comunicazio¬ 
ne, il KPDS può usufruire di tutti i Cross/ 
Assembler Kontron e Cross/Compilers 
(PASCAL, PL/M). 

Il programma che connette il KPDS al 
mainframe computers per le applicazioni 
stand-alone è parte integrante del packa¬ 
ge standard. Inoltre il KPDS può agevol¬ 
mente entrare a far parte di una rete mul- 
tiutenza Kontron: il KPDS è compieta- 
mente compatibile a livello di schede, 
media e software con l’intera gamma di 
sistemi di sviluppo e Logic analyser pro¬ 
posta dalla Kontron. 

TELAV INTERNATIONAL S.R.L. 

Via Leonardo da Vinci, 43 
20090 TREZZANO S.N. 

Tel. 02-4455741/2/3/4/5 Rif 1 


Emulatori per microprocessori 

La Divisione Sistemi della VIANELLC 
S.p.A. annuncia una nuova serie di emu¬ 
latori per microprocessori collegabili ad 
I host computers. 

La serie DICE prodotta dalla giapponese 
DUX KCKUSAI è in grado di supportare i 
seguenti microprocessori: Z80, 8085, 
i 6809, 6502, 8048, 8086 e 68000. 

I modelli DICE vengono collegati ad host 
computers attraverso una porta RS232C 
e sono in grado di supportare il debug 
simbolico. 

Ouesti emulatori contengono due bus, 
uno di sistema con 64KB RAM di memo- 
I ria ed uno di emulazione con altri 64KB 
RAM. 

Altre caratteristiche sono: Reai time trace 
su 41 bits per 2048 parole, reai time coun- 
ters, break points hardware e software, 

VIANELLO S.p.A. 

Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 MILANO 

Tel. 02/65.96.171 Rif 2 

Terminali Multiprotocollo 

La TELERAY, divisione della RESEARCH 
INC. americana (Minnesota), da anni in¬ 
discussa firma nel campo della produzio- 


Sistema di sviluppo portatile 
Kontron “KPDS” 


È ora disponibile la versione portatile de¬ 
nominata KPDS del sistema di sviluppo 
Kontron KDS. Ouesto nuovo strumento 
combina ed integra un computer con si¬ 
stema operativo CP/M con un emulatore 
universale in-circuit, in modo tale da for¬ 
nire una stazione di sviluppo completo 
per ogni fase dello sviluppo di software. 
Le principali applicazioni includono: 
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STRUMENTAZIONE 



ne di terminali compatibili, introduce sul 
mercato italiano, tramite il suo nuovo di¬ 
stributore DATATECH S.p.A. di Milanofio- 
ri, la nuova linea di Terminali Multiproto- 
collo. 

Con questi terminali l’utente può comuni¬ 
care con due o più sistemi indipendenti e 
commutare dall'uno all’altro con un sem¬ 
plice comando da tastiera o da host per¬ 
mettendo per esempio di acquisire dati 
da un computer e trasferirli su di un altro 
con diversa compatibilità. 

Le emulazioni possibili sono: 

DEC VT 102 e VT 220, DG 200 e DG 210, 
IBM 3101, HP 2622 e HP 2624, HONEY- 
WELL 7351 -7353-7355 e HONEYWELL 
7851, oltre all’HAZELTINE 1510, al “full” 
ANSI X 3, 64 e all’APL. 

Tutte le tastiere hanno tasti funzione pro¬ 
grammabili 0 dall’utente o dall’EIOST, per 
cui risulta estremamente facile ripro¬ 
grammarle commutando da una applica¬ 
zione ad un'altra. 

Altre caratteristiche qualificanti possono 
essere così riassunte: 

— Possibilità di programmare sequenze 
di controllo per sviluppi software per¬ 
sonalizzati 

— Programmabilità dei formati video 

— Scrolling orizzontale e verticale 

— Finestre 

— Qualificatori di Area: solo alfabetici, 
solo numerici, alfanumerici, giustificati 
a destra e a sinistra, etc. 

— Editing locale completo 

— Menù comprensibili ed espliciti 

A tutte queste prestazioni si aggiunge poi 
la nota finale che li colloca al top dei 
terminali a multicompatibilità: 
la SCHEDA GRAFICA PLOT 10 per com¬ 
patibilità TEKTRONIX 4014. 

Da non sottovalutare poi il DESIGN stu¬ 
diato nei minimi particolari, che abbina 
all’indiscussa eleganza anche l'ergono¬ 
mia e la praticità di manutenzione. 

Tutte le versioni sono disponibili con fo¬ 
sfori AMBRA e VERDI. 

DATATECH S.p.A. 

Centro Direzionate Milanofiori 
Strada 7a - Palazzo T1 

20089 ROZZANO (MI) njf o 

Tel. 02/8243382 Ml[ J 


Sistemi di prova completamente 
integrati che consentono decisi 
miglioramenti di produttività 
ai laboratori industriali 

La Honeywell ha recentemente presen¬ 
tato l'H.TMS 3000, una serie di sistemi di 
gestione prove completamente integrati 
fra i più completi e produttivi attualmente 
disponibili per laboratori industriali e cen¬ 
tri di ricerca. 


Lo sviluppo della serie H.TMS 3000 ha 
preso le mosse dai risultati di una detta¬ 
gliata indagine svolta su un vasto cam¬ 
pione di clienti Honeywell operanti ap¬ 
punto in laboratori di prova e centri di 
ricerca in tutto il mondo. 

Attraverso tale sondaggio si sono potute 
valutare le necessità attuali e future. 

È emersa un’esigenza comune di miglio¬ 
ramento della produttività, di riduzione dei 
tempi di prova, deH’ottimizzazione delle 
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risorse disponibili e di miglioramento del¬ 
la gestione a lungo termine del processo 
di prova, oltre alla disponibilità di un siste¬ 
ma facilmente utilizzabile anche da ope¬ 
ratori non specializzati, in grado di ese¬ 
guire una vasta gamma di misure e di 
presentare una soluzione integrata. 
Facilmente interfacciabile con numerosi 
strumenti e computer esistenti, l’H.TMS 
3000 è una realizzazione d'avanguardia 
che aumenta la produttività in ogni fase 
del processo di prova, consentendo ai 
responsabili ed ai tecnici di utilizzare al 
meglio le loro risorse in termini di perso¬ 
nale, temipo ed apparecchiature. 
L’H.TMS 3000 è in grado di gestire tutte le 
fasi, dalla progettazione iniziale della pro¬ 
va fino alla relazione finale nell'ambito di 
una singola unità fisica. 

Oltre a fornire tempestivamente risultati i 
locali, migliora la presentazione di dati e | 
le capacità di misura. , 

Honeywell S.p.A. 

Vìa Vittor Pisani, 13 
20124 Miiano 

Tei. 02/6773.1 Rif 4 

Misure Automatiche Tempo- 
Tensione/Memorizzazione e 
''Waveform Processor” Opzionale 
In Oscilloscopio Digitale Basso 
Costo/Contenuto Ingombro ‘ 

Nella serie 1400 Gouid, portatili a basso 
costo commercializzati dalla Elettronu¬ 
cleonica, il 1425 oltre ad operare per fre¬ 
quenze fino a 20 MHz come "dual trace" 
real-time e digitai Storage oscilloscope - 
per segnali ripetitivi - è in grado di imma¬ 
gazzinare/catturare transienti con fre¬ 
quenze di campionamento max fino a 2 
MHz. Fra le prestazioni di interesse: 

— Misurazioni automatiche di tempo e 
tensione (con visualizzazione alfanu¬ 
merica) via cursori on-screen, 

— Interfacciamento seriale RS423 
(RS232 compatibile), per connessio¬ 
ne a computer per remote control- 
/calcoli/memorizzazione esterna; o 
collegamento a plotter digitale per co¬ 
pie permanenti (formati A3-A4, diffe¬ 
renti colori) con grigliature/parametri 
di scala. 

— Memoria 1024 parole^ horizontal- 
magnifier x 10 su entrambi i canali e 


possibilità di confrontare segnali me¬ 
morizzati e segnali in Reai Time, 

In aggiunta ad uscita analogica (per regi¬ 
stratore x/y 0 y/t), l’apparecchio è corre- 
dabile di "waveform processor", per in¬ 
terpolazioni matematiche/statiche/filtra¬ 
ture etc, e/o memorizzare/richiamare - 
per eventuali successive analisi/parago¬ 
ni - fino a 5 distinte forme d’onda. 

ELETTRONUCLEONICA 
Piazza De Angeli, 7 
20146 Milano 

Tel. 02/49.82.451 (10 linee) Rif 5 


Nuovo modulo che programma 
le PROM su Chip Carrier e su altri 
contenitori non standard 

Un nuovo modulo Data I/O (rappresenta¬ 
ta dalla SISTREL) si adatta al Program¬ 
matore Universale 29B per programmare 
componenti PLCC (Plastic Leaded Chip 
Carrier) ed altri componenti su contenitori 
speciali. Il nuovoUniPak2Bpermetteche 
il Mod. 29B supporti una matrice di com¬ 
ponenti sia nuovi che precedenti - com¬ 
prese le nuove EPROM da un megabit. 
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L’UniPak 2B ha inclusi 6 socket di prò- | 
grammazione più un'interfaccia per car- , 
tucce di programmazione intercambiabili 1 
che eliminano la necessità di adattatori 
“piggyback". L'UniPak 2B include già una 
cartuccia standard. Queste straordinarie 
cartucce scorrevoli aumentano notevol¬ 
mente la vita del socket e danno al Mod. 
29B una maggiore flessibilità per suppor- , 
tare un maggior numero di componenti. J 
L'UniPack 2B programma oltre 800 com¬ 
ponenti MOS e bipolari e tramite la sua 
interfaccia a cartuccia è adattabile ad 
ogni nuovo componente. i 

Attualmente sono disponibili 17 nuove | 
cartucce di programmazione, fornendo 
un completo supporto. 

L'UniPak 2B programma tutte le maggiori j 
PROM bipolari e MOS e microcomputera j 
40 pin con EPROM - come si è già detto, | 
oltre 800 componenti. 

Tutti gli algoritmi dell’UniPak 2B sono se¬ 
lezionabili da software tramite un proce¬ 
dimento semplicissimo. Per accelerare la i 
programmazione l’UniPak 2B usa algorit- i 
mi intelligenti ad alta velocità che elimina- I 
no automaticamente impulsi di program- ' 
mazione ridondanti controllando le celle ^ 
di memoria dopo ogni impulso, per vede- i 
re se sono state programmate. j 

L’UniPak 2B include inoltre un’identifica¬ 
zione elettronica di componenti che per- ; 
mette al programmatore di leggere le in- l 
formazioni programmate dal produttore in | 
un componente. Questa informazione | 
aiuta a determinare le condizioni ideali e | 
l’algoritmo corretto per programmare un ' 
componente. 

L’UniPak 2B ed il Programmatore 29B 
possono essere usati a sé stanti, oppure 
l'utente può aggiungere le vantaggiose ^ 
operazioni guidate da menù, usando il 
software PROMIink per collegare il 29B 
con un Personal Computer IBM, I 27 for¬ 
mati I/O disponibili con il Mod. 29B per¬ 
mettono all’utilizzatore di interfacciarlo 
praticamente con ogni sistema di svilup- 
po. 


SISTREL S.p.A. 

Via P. Da Volpedo, 59 

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 

Tel. 02/6181893 Rif 6 


Nuovi Multimetri a basso costo 
per uso industriale 

La Fluke (rappresentata in Italia dalla Sl- 
STREL) aggiunge due nuovi multimetri 
alla Serie 20, la famiglia di multimetri por¬ 
tatili ad elevate prestazioni per uso indu¬ 
striale: i modelli 21 e 23. Questi multimetri 
sono protetti contro alta energia e proget- | 
tati per resistere in qualsiasi ambiente per 
applicazioni quali installazioni, manuten- j 
zione, controlli di strumenti elettrici, 
HVAC-R e per uso in industrie minerarie e 
petrolchimiche, ! 

Particolare attenzione è stata dedicata 
alla sicurezza dell’operatore in situazioni 
ad alto rischio. La protezione contro so¬ 


vraccarichi elettrici supera i più rigorosi 
standard di sicurezza. 

Il modello 21 annulla errori di cortocircui¬ 
to fino a 10,000 amp. 

Il modello 23 è protetto da un fusibile da 

10 amp per una protezione fino a 100,000 
amp. Per protezione volt/ohm il modello 
21 usa un MOV (metal oxide varistor) da 
1200 Volt mentre il mod. 23 è caratteriz¬ 
zato da un MOV di serie da 430V con uno 
scaricatore. 

11 contenitore giallo ad alta visibilità è inte¬ 
ramente costruito con materiali non me¬ 
tallici con jack d’ingresso per accogliere 
cavetti di sicurezza per test. Entrambi i 
multimetri sono forniti di pinze a cocco¬ 
drillo. 
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I mod. 21 e 23 sono multimetri professio¬ 
nali a basso costo, che includono tutte le 
più recenti caratteristiche introdotte dalla 
Fluke: display a cristalli liquidi con letture 
digitali e grafico a barre analogico, rapida i 
selezione automatica della gamma, auto- | 
zero, auto-polarità, cicalina di continuità, 
test di diodi ed un selezionatore rotante di 
facile uso. Per eseguire un test, basta 
selezionare una funzione, 

Per un’ulteriore sicurezza il mod, 23 è 
caratterizzato dal software Touch-Hold, 
che permette all’operatore di rilevare let¬ 
ture in circuiti densi, zone ad alta corrente 
e tensione senza distogliere lo sguardo 
dalle sonde. Il multimetro blocca automa¬ 
ticamente la lettura ed emette un suono. 

Si aggiorna poi ogni volta che viene presa 
una nuova lettura. 

La precisione e la risoluzione dei mod. 21 
e 23 superano gli altri multimetri da3 digit 
e 1 12 . Il display digitale da 3200 punti si 
aggiorna 2,5 volte al sec. e fornisce una 
risoluzione fino a 10 volte superiore ai 
multimetri convenzionali da 3 digit e 1 /2 
da 2000 punti. 

I mod. 21 e 23 forniscono una precisione 

di base in do rispettivamente dello 0,5% e i 
dello 0,3%. ’ 

SISTREL S.p.A. 

Via P. Da Volpedo, 59 

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) p|. -, , 

Tel. 02/6181893 ^ 

Compattezza, velocità, potenza 
elaborativa nel nuovo P.C. Gouid 
Modicon per medie applicazioni 

Composto da alimentatore, processore | 
per comunicazioni seriale, unità centra- | 
le/unità di governo I/O il nuovo 984 ' 
Gouid dispone di 16 o 32k memoria RAM 
oltre a 1920 registri interni. Gestisce fino ^ 
a 2048 ingressi/uscite, in qualsiasi com¬ 
binazione, ed ha completa compatibilità 
con la modulistica I/O e con il set di 
istruzioni già tipiche del P.C. 584. 
Programmabile a blocchi funzionali, con 
efficiente segmentazione della memoria i 
utente, il nuovo P.C. - realizzato con strut- | 
tura notevolmente robusta in dimensioni 

II X 19 X 10,5” (versione pannello o rack) 

- è in grado di scandire programmi logici 
con velocità fino a 0,5 msec/k istruzioni; 
e connettersi - via singolo cavo coassiale | 


- a strutture di I/O (fino a 32 locazioni 
remote ad una distanza max di 4,5 km) 
con velocità di trasmissione di 1,544 
Mbaud. 

Il P.C, 984 Gouid Modicon è commercia¬ 
lizzato dalla soc. Elettronucleonica di Mi¬ 
lano. 

Può essere corredato di “Direct Access 
Panel” (display LCD quattro/righe/64 
caratteri, previsto anche in versione re- 
motabile), per la diagnostica e/o diretta 
modifica in campo. 

ELETTRONUCLEONICA S.p.A. 

Piazza De Angeli, 7 
20146 MILANO 

Tel. 02/49.82.451 (10 linee) Rif. 8 


Nuovo oscilloscopio con visione 
simultanea delle fonne d’onda 
e della fase | 

L’oscilloscopio Mod. CS-1575A della i 
KENWOOD, rappresentata in Italia dalla j 
Vianello S.p.A. (Via Tommaso da Cazza- I 
niga, 9/6-20121 MILANO / Filiale Via S. 
Croce in Gerusalemme, 97 - 00185 RO¬ 
MA) è uno strumento appositamente ide¬ 
ato per tutti quegli impieghi dove viene 
richiesto il controllo dello sfasamento tra j 
due segnali (elettrotecnica, acustica, ' 
elettronica etc.). Il KENWOOD CS 1575A 
infatti, oltre ad essere un normale oscillo¬ 
scopio a 2 canali, con banda passante a 


5fVIHz e sensibilità di 10mV/div, ha carat¬ 
teristiche del tutto uniche che permettono 
una più efficace e simultanea verifica del¬ 
lo sfasamento, È possibile visualizzare sui 
CRT di questo oscilloscopio sia le due 
tracce separate (posizionate sopra o sot¬ 
to oppure a sinistra e a destra) che con¬ 
temporaneamente la figura di Lissajous. 
Oppure può essere visualizzata la figura 
di Lissojous e il riferimento di sfasamento 
a 0°. Durante il funzionamento sia in sin¬ 
gola che in doppia traccia la sorgente di 
trigger viene automaticamente selezio¬ 
nata, ed inoltre viene automaticamente 
scelto il modo, alternato o chopperato, 
secondo la frequenza di sweep imposta¬ 
to. Lo strumento offre inoltre la possibilità 
di riprodurre, a mezzo fotocamera ester¬ 
na, le forme d'onda sotto esame. 

VIANELLO S.p.A. 

Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 MILANO 

Tel. 02/65.96.171 Rif 9 
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Per (tonde e rf 
SìSTRON-DONNER 


CONTATORI CON AMPIA SCELTA 
DI PRESTAZIONI 

I nuovi frequenzimetri per microonde serie 6020/30 
offrono: 

• Scelta tra 20 o 26,5 GHz con risoluzione 1 Hz 

• Opzione a 40, 60 o 110 GHz 

• Gamma dinamica oltre 50 dB 

• Misura di potenza fino +20 dBm 

• Rumore generato inferiore a —65 dBm 

• Interfaccia standard IEEE-488 

Oltre a ciò i contatori a «doppio ruolo» serie 6100 
aggiungono le prestazioni di un contatore universale 
completo a 100 MHz per risparmio di costo 
e di spazio. 


SVSTRON 

DONNER 

ATHORN EMI company 
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GENERATORI CAMPIONI SINTETIZZATI 
DELLA NUOVA GENERAZIONE 

Una gamma di frequenza ampia (1,5 GHz per il Mod. 1501 
e 2,5 GHz per il Mod. 1502) senza duplicatori per cui risoluzione 
e percentuali di modulazione sono a lettura diretta. Inoltre: 

• Vobulazione simultanea di frequenza e potenza 

• Modulazione simultanea AM, anche a doppio tono, ed FM 

• Autodiagnostica ed autocalibrazione automatica 
all’accensione 

• Memorizzazione non-volatile di 10 predisposizioni 
del pannello comandi. 

ALTRI PRODOTTI S.D.: sintetizzatori a microonde, vobulatori 
a microonde, componenti di misura rf e microonde in guida 
e coassiali, analizzatore di linee di trasmissione in microonde. 



Ciancilo 


Sede : 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga, 9/6 

Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 
Tel. (06) 7576941/250 - 7555108 
Telefax a Milano e a Roma 

Agenti 


Tre Venezie/Bergamo/Brescia | Emilia Romagna/Toscana | Sicilia 

L. DESTRO • Verona G. ZANI > Bologna TENDER • Catania 

Tel. (045) 585396 l Tel. (051) 265981 - Tlx 211650 | Tel (095) 386501 



Seregni Pubbl. / 9189341 Mi 
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Un’interfaccia per bus lEEE/IEC | 
sempiifica il controllo 
delle funzioni ausiliarie 

Il controllo di qualsiasi funzione ausiliario 
sul bus per strumentazione IEEE (lEC) è ' 
ora molto semplificato grazie all’uso del 
Sistema 21, introdotto dalla Philips Divi¬ 
sione Test & Measuring Instruments. , 
Questa interfaccia per bus. flessibil_e e | 
modulare, permette un controllo sempli¬ 
ce ed immediato delle funzioni di commu¬ 
tazione e di ingresso o uscita: caratteristi¬ 
ca essenziale in un sistema di collaudo 
veramente automatico. 

Il Sistema 21 è formato da un’unità ma¬ 
ster e da qualsiasi numero di unità funzio¬ 
nali, che offrono commutazione e ingressi 
0 uscite digitali. 

L'interfacciamento su bus IEEE (lEC) vie¬ 
ne gestito dall’unità master, che fornisce 
anche l'alimentazione richiesta dalle uni¬ 
tà funzionali. Le unità sono interconnesse 
da cavi o mediante accoppiamento diret¬ 
to, e possono essere pertanto utilizzate 
semplicemente in modo impilato o singo- I 
lo. 

La limitazione del controllo del bus IEEE ’ 
alla sola unità master riduce il costo base 
del sistema, Il completo controllo a micro- 
processore di ogni funzione garantisce la 
massima flessibilità - con un monitorag¬ 


gio delle operazioni programmate e dei | 
modi di sincronismo, oltreallavalidazione 
dei messaggi in arrivo ed al controllo del¬ 
l’esecuzione. Tutte le unità possono es¬ 
sere montate nell’ordine richiesto. 

PHILIPS S.p.A. 

Divisioni Professionali 
Marketing Services 
Viale Elvezia, 2 
20052 Monza 

Tel. 039/3635.1 Rif 1 0 


Amplificatore RF a stato solido 
100W/150MHZ 

La ditta americana ENI, rappresentata in 
Italia dalla Vianello S.p.A., aggiunge alla 
sua linea di amplificatori a larga banda il 
nuovo modello 31 GOLA. Si tratta di un 
amplificatore a larga banda capace di 
produrre un’uscita lineare in classe A di 
10OW di potenza coprendo una banda di 
frequenza da 250kHz a 150MHz. 

È possibile comunque ottenere una po¬ 
tenza di 50W per frequenze da 10OkHz a 
250kHz e da 150MHz a 180MHz. L'unità 
ha un guadagno di 55 dB ± 1,5 dB che 
permette di essere pilotata con il massi¬ 
mo rendimento da qualsiasi generatore o 
sweeper. Si possono inoltre ottenere po¬ 
tenze fino a 180W per segnali impulsati e 



per potenze CW sature. Il particolare ac¬ 
coppiamento ibrido di questo strumento 
assicura una stabilità incondizionata, sia 
su carichi a 50 OHM che su qualsiasi tipo 
di disaccoppiamento o su impedenze di 
carico non lineari incluso il cortocircuito o 
il circuito aperto. L’estrema linearità del 
31 GOLA rende questo amplificatore l’idea¬ 
le, con minima distorsione, per segnali 
• AM/FM/SSB/TV, impulsi od ogni altro 
segnale complesso modulato. 

La tensione e la potenza d’uscita sono 
indicate sul meter frontale. L’alimentazio¬ 
ne e il sistema di raffreddamento sono 
idonei per le più diverse condizioni di tem¬ 
peratura e di alimentazione. 

VIANELLO S.p.A. 

Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 MILANO 

Tel. 02/65.96.171 Rjf 1 1 

Nuovo ponte di misura 
I per induttanza, capacità, 
resistenza e Q 

! La società APLAB ha presentato recen¬ 
temente un ponte di misura mod, 4910 
LCR-Q METRO basato interamente sul 
funzionamento a microprocessore con 
, discriminatore automatico tra induttanza 
e capacità. 

Lettura digitale diretta entro 1 sec. a cam¬ 
bio automatico di campo con frequenza 
di misura selezionabile da 100 Hz a 1 kHz 
I con precisione di base ± 0,25%, La ten¬ 
sione di misura per la polarizzazione di 
condensatori elettrolitici può essere in¬ 
terna a 2 V oppure esterna fino a 50 V. La 
APLAB comunica che questo versatile e 
compatto strumento sarà venduto ad un 
prezzo decisamente contenuto. 

1 BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. 

Via Fiori Oscuri, 11 

20121 MILANO „ . . „ 

Tel. 02/809.306 (5 linee) ri'' ' ^ 
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Periferiche grafiche | 

Le periferiche grafiche della VIDEO- 
GRAPH COMPUTER GmbH sono ora 
disponibili in Italia attraverso la DATA- 
TECH S.p.A. di Milanofiori. 

L’accordo tra le due società prevede la 
commercializzazione nel nostro paese 
sia delle TABLETS che delle SCHEDE 
GRAFICHE e dei MONITORS MONO¬ 
CROMATICI ad alta risoluzione. 

Le TABLETS hanno caratteristiche di er¬ 
gonomia e sono curate nei minimi dettagli 
per renderne comodo l’uso: 
un porta-penna permette allo stilo una 
collocazione sicura e non ingombrante, 
un dispositivo di bloccaggio dei fogli con 
allineatore evita l’uso di antiestetici e fa¬ 
stidiosi nastri adesivi. 

I due modelli disponibili sono: VIDEO- 
GRAPH 1 12”x12” e VIDEOGRAPH 2 
20'’x20” entrambi compatibili BIT PAD 
ONE oo e costano rispettivamente Lit. 

1.650.000 e 2.750.000 completi di stilo e 
di cavo RS232C. 

II CURSORE a 12 tasti con lente magnifi- 
catrice è opzionale e costa Lit. 290.000. 
Le scale utilizzabili sono centimetri e poi- j 
lici e la risoluzione è di 10 punti/mm. I 
La scheda grafica per PC IBM e compati¬ 
bili (SA 001) è realizzata con il nuovo e 
potente microprocessore HITACHI 
ACRTC e ne sfrutta appieno tutte le fun¬ 
zioni di disegno: linee, cerchi, ellissi, ret¬ 
tangoli, patterns di riempimento, etc. 

Ogni pixel è selezionabile in mezza o ' 
completa intensità e la memoria indirizza- 
bile è 512 X 512 e opzionalmente 2048 x 
2048. ZOOM e PANNINO sono disponibi¬ 
li. La risoluzione è programmabile a se¬ 
conda del monitor che si vuole utilizzare. 
Comunque la massima frequenza video è 
32 MHz con 60 Hz di velocità di rinfresco. 
L’SA002 è invece un MONITOR GRAFI- | 
CO INTELLIGENTE MONOCROMATI- i 
CO di 20” che sfrutta le capacità della ' 
scheda grafica SA001 in esso contenuta 
al quale però una banda passante di 55 
MHz permette una risoluzione di 1024 x 
780 estremamente stabile con velocità di 
rinfresco di 60 Hz non interlacciata. 

DATATECH S.p.A. 

Centro Direzionai^ Mllanoliori 
Strada 7a Palazzo T1 
20089 Rozzano (MI) 

Tel. 02/8243382 Hit 


Nuova linea Aplab di alimentatori i 
stabilizzati | 

Con MINILAB viene denominata questa j 
gamma di alimentatori che, come dice il 
nome, sono MINI e quindi compatti e da 
laboratorio in quanto hanno buone carat¬ 
teristiche. La serie comprende 6 modelli 
con uscita a scelta tra 0-30V/0-1A 0- 
30V/0-2A 0-15V/0-4A 0-60V/0-1A 0- 



( 


30V/0-1A duale 0-15V/0-2A duale. La 
caratteristica di regolazione di carico e 
linea con funzionamento a tensione co¬ 
stante è dello 0,05% mentre il ripple è di 1 
mV eff. 

La caratteristica di compattezza consen¬ 
te l’utilizzazione di più MINILAB affiancati 
per avere le desiderate tensioni di uscita. 
Il prezzo va da un minimo di L. 200.000 ad 
un massimo di L. 300.000. 

BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l. 

Via Fiori Oscuri, 11 
20121 Milano 

Tel. 02/809306 (5 linee) Rif 1 4 


VAXstation II, la nuova stazione 
grafica basata su Micro VAX il, 
porta la potenza dei grandi 
supermini sul tavolo di tecnici 
e ingegneri 

A pochi giorni daH'introduzione di Micro- 
VAX II, la Digital annuncia VAXstation II, 
una nuova stazione di lavoro a 32 bit, per 
applicazioni tecniche e ingegneristiche, il 
cui nucleo è costituito dal nuovo e poten¬ 
te chip di MicroVAX II. 

La nuova stazione di lavoro è in grado di 
gestire applicazioni multi-tasking molto 
sofisticate con l’utilizzo di video-terminali 
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Gli abbonati 

ale riviste dei gruppo JCE 
sono in continuo 
aumento 


aiiHftMBe@aBBVBBBBBBBBBBBBaBBaaaBBBBaaBflBBBBaBaaaBBaaBBaaBBaBBaaBBBBBBaBaaaBBBBBB 
9iFicn'irMi«BnRittPrcHBBBBBBaBaBaaaaaaaBBBaBBBaaaaaBaaBa8BaBaaB8BaBBBBBBaaaBBBBaBaaBaBB 
Mii t.HiidKKBiyHiEBSBBaBBaaBaaaaBBaaBaBBaBaaaaaBBaBaaaBaaBaaaaaaaaBaaBaBBBBBBBBaBaaBBB 

,KLa»«^BtinRitH.avBBBaaBaBaaaaaaBaBaBBBaaaaaBaaaBaaav' aaaaaBBBBBaaRBBaaaaaaaaaaaBBaa 




crr:i!ll ÌÉI.^.niiKMiDr.i:QSBBBIIBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF 

j va i;T'flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'^' 

ivBiTBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBP^ 


«j r *?'B 3 f W'M là 3 ? ir n I 
!9 9^y.Wli^2!:id«£cLt eLERigiaClBIIBBBBBBBBBBBBBBBBi;ii«lf.!r ' 
ViFB&.i^t^lVBiiiirlPtf.niaeBBBIiBBBBBBBBHBBBBWBIf B&usir' 
.ffilfir)4^i'^»ii&Kil)riiBlllB9BBBBIiBBBBBBBBBBBBBaiP(&^.-. 

VIS KB 111*1111 BBBBBBBBBBflBB BBBB SU# V-1' 
i!!VRfinriri^»-|ilBBII:lli»BBBBSBBBBBBaBBBflBBHIir*:^i'rrt3*^ 
IÌ-liliii^?Ì(!#$<«;ieeV)SBBI«aflìiiBBBKBBBBBBBKBS!iii;£rmr(' 
'i?f?^^^Tn3f»BM»HiP!!9ltSIBBBBBBBBBBB9BBBBBBBBfc)Riir 
ff$ili-b2.«r:^BiiiBKSI»'Pi3i|KBja(BBBBBBBBB»B»IEBBiBSIIil^S#'r 
SU IBaU^K3( (HE BBKy'^aBBBBBBBBBflflBBniiBBIIBir »»!'!' 
i1lir«^nBB»BB*^^4iBiiSIBt7BBBBBBBBlBHBBBBBB«B^ 
nJl*ì!i:^ei['[Crf!^»lttRBi«BBBaBBBBBBBBBBflBBBB^ 
^!.^t^'^iiR'&l^'?r'.?i:i»^.BPi5»«!fBBBBflBBBBflBBBBBIir 
i?r 3' ** ts:3lltBBBBBBBBBBflBKr 
''t«^f:rjri^if«flBaiBBBBIiaBBBr 
ì;. L^:^>^^|H<9BBIlflBBBBBP' 

; :.i ...quamiivBifcpBif' 

;;“V I r !3frSKJiSBet!i?- 

. ! ■■. I ri r n in 




\ 


i i 




^ e» ^ ?i il rs F 'i 


4!’- 


r 

ì 7 i ; 

--.■. 


Si* '.ii Si Ri» 
giiTiriiiitif rr n r-M 

i!iiaifLii.aicL;o r r 
KSFr.r^isCItdftfe'^! 


■* ir'‘' 

t r 


: B p f » ^ ¥: 
’iJir 


iB-aii ii.: nv i r'^n r 


jik aKiaiBAa&is^ftiiJia»«ii.^i 

*BK» nBK■ :BBBHBli>f 


Il 16 ci 

\f ;.lir P:B ^BBBBBBBBB 


ì\T i. ti 

iintf 


liBr^BBBIIIIBBIiBIIBBBBBBBBBBBBBBBBi 
^BBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
^^liBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBB 
nttnBBaaailttBBBaBBBBBBflBflBl 

7 ITI» Fittoci; ti >#XI[V 9 aBBBiP«iaaeBBI 
';t?-M 4 ^^iicaELajiiiAaaittiai«Bi 

j Lt ili B ìE rj il [g a D « ir Ili # a B i* aa ai 

«r li 1 P 6 ’is IH « li Bi ai i la a ri a fi B i 

[Hjfiipi^aiFV'afi'iittinifitaaaBi 

> r ì r. :i aii ij air fi £ ff'. a; piiBB 

;r;:rPiloti afiBStnaaSfiaMEfifiliBiaBI 
^^aaaBBBaBBBaiTBaaif gìiffaaai 
■ f.iii'Dii 2 aBBBBBBaBBa«aaBBaBiiaBBi 
I- fifiaBaBaBaaaaaaBaBiiBBaaaiiiaiii 
.>j:aBBaEBaBBBBBBaBaBBaBaaaaaBfii 
^aaBBBBBBBBBBBBBaBaaBBaBaaaafiii 
^BBaBBBaBBBaBaaaBBaaaaaaaKBtvaaiii 
^aBBBBaBaBaaaBBBBfiBBaBaBBaafiiftaaai 
’ii&^eBBaBBBaBftKaEaaBPaEi 9 B.asi.vi^aBaj| 
i^BErnaaiiHBBBaPBaiBfiaPfisr 
.!j •j#aMaaBaB«.^:^i'iF‘ 

^ tg a a a K 11 v ì?g y te 1 ^ t. 




w'I' .JIrr'r: 

I. U. 'U 1= A .n “ 


-iw / if' la il'fi Ili 


i!!cfii?7aBiiBBBBaBaaBif^ 


ri* 


7 H , 7. ^ ìfl 


3 Fr 


M&.^'ifflariaiiaaBafiaBBaaaaP' 


[(iiifiHiiKBaaBBr iiBaBBaaaB’ 


isvvift'VBiBafiap^tHBDiaBBr- 


[ifaR&aaiiBifìiirr: 

iiL*e#u«iaBi;i b t :•■ ET" ^ 

L it a; s fi* li « c» i? a r • ' 

»U*'S.|l&, - e'. ... 

««nc^VQiniÈieiixr 


.-inai 


crMìàmi 

iS^BBaaa^. 


-:aaKit >sl . 


* J. ; ' ■: 

a. >r- v 


#asfipaì!ia!f uipaaBKKa»Q!!i!: 


l!. 9 P!Vfll 
Ir »rf ii- ■ t'fi a ! 

,!L 

I. juiMI 

r> ir HI 

iil 


..•crfiBttBBBBaattaiiysiiiiBisastf aBBBBliaBaBBtà^llii4'^*r^ll^i;l-•l^u- 


eiiai 

KiKteiuijiifiaai 


fi; a nE I 


m»ii1iFBKaKBaBaBBBaBBaBBBBIIitKat&8HÌÉaBfifiSi}B9(iiÌBBBl 


^.l^iABBBaBBBBBk 'J li.UIIBK Uff BBHBBBaflBBBBBBBBKXBlri rUfiEVi!itiV:!!) V ilSBl 


«saiiBBBaaBBaBBaBRaatf «r itiìKBRiii 


ì^^r^BBBBBBsaaic^tMtaBBfiiiaBBBBBaaaBBBBBBBBaBafiaBaaatiBfiMfifi&ttiÉBl 


IBBBI 


e ie ragioni sono vaiide 


Si spende meno. Si è protetti 
da eventuali aumenti nell’anno. 

Si riceve un regalo. Si ottengono sconti 
su libri e software JCE. Si ricevono 
le riviste a casa in anticipo. 

Il reintegro dei numeri è gratuito. 


Si è sicuri di avere tutti i numeri 
dell’annata. Si accede più rapidamente 
alla consulenza. Si dà forza all’unione 
rivista/lettore nel cordiale colloquio, 
teso all’accrescimento della conoscenza 
tecnica. E si è sempre amici!!! 
















Gli abbonati ’86 
hanno diritto a sconti, 


Abbonarsi a Selezione 

Al risparmio immediato si aggiungono altri due vantaggi evidenti: 
un omaggio esclusivo e lo sconto sull’acquisto di libri e di software JCE. 

Subito un omaggio esclusivo 

A tutti gli abbonati a Selezione sarà inviato in omaggio 
L’Agenda settimanale 1986 firmata Selezione. 

Sconto 25% sui libri JCE 

Gli abbonati usufruiscono di uno speciale sconto del 25% per acquisto, 
attraverso posta, dei libri del catalogo JCE. 

L’offerta scade il 31 dicembre ’85: dopo di allora lo sconto offerto sarà del 15%. 

Sconto 25% sul software JCE 

Analogamente ai libri, l’abbonato usufruisce dello sconto del 25% su acquisto 
postale di software JCE. Anche questa offerta scade il 31 dicembre ’85 
dopo di che all’abbonato sarà concesso il 15% per il resto dell’anno. 

Sconto particolare 

Tutti coloro che si abbonano a due o più riviste usufruiscono di un ulteriore 
considerevole sconto. 

Ecco nella tabella sottostante le tariffe per gli abbonamenti cumulativi. 


2 riviste 

L. 5.000 in meno sulla somma dei due abbonamenti 

3 riviste 

L. 10.000 in meno sulla somma dei tre abbonamenti 

4 riviste 

L. 15.000 in meno sulla somma dei quattro abbonamenti 

5 riviste 

L. 25.000 in meno sulla somma dei cinque abbonamenti 


Abbonarsi è facile 

Per abbonarsi è sufficiente effettuare il versamento attraverso il bollettino 
postale inserito in ogni rivista JCE. 

Il bollettino è predisposto per abbonamenti ad una o più riviste. 



Aut. Min D.M. 4/280210 del 19/7/85 











a Selezione 
tariffe agevolate e 





la pratica ed elegante 
agenda settimanale 

in omaggio 


Abbonarsi 
per un anno 
a Selezione 
costa 
L 49.500 




V I 


P R O D O T T I 


STRUMENTAZIONE 


ad alta risoluzione, ed offre prestazioni di i 
altissimo livello orientate soprattutto al 
settore tecnico-scientifico: le grandi ca¬ 
pacità dì elaborazione tipiche dei super- 
mini da 1 MIPS sono così messe a dispo¬ 
sizione di scienziati, progettisti e tecnici 
direttamente sulla loro scrivania. 

La possibilità di collegare la stazione di 
lavoro attraverso la rete DECnet/Ether¬ 
net permette di accedere a tutti gli stru¬ 
menti di elaborazione disponibili in rete, 
sia a livello locale che di area, mentre la 
compatibilità con tutti gli altri componenti 
della famiglia VAX consente il facile ac¬ 
cesso a database centralizzati ed il carico 
di programmi da un livello all’altro senza 
bisogno di ricompilare il software. 

Gli utenti delle VAXstation 11 potranno be¬ 
neficiare anche di un ulteriore vantaggio; 
la capacità di visualizzare attraverso fine¬ 
stre i dati e/o i programmi provenienti da 
qualsiasi sistema posto sulla rete. 
VAXstation II è progettata per offrire le 
migliori prestazioni grafiche in quelle ap¬ 
plicazioni che richiedano grandi capacità 
di memoria e l’accesso a risorse centra¬ 
lizzate. Questo tipo di applicazioni inclu¬ 
de, per esempio, la progettazione mecca¬ 
nica basata su calcolatore (CAD), la pro¬ 
gettazione di circuiti, “layout” e verifiche 
(testing), “signal processing”, raccolta 
dati di fabbrica, mappe sismiiche e molte 
altre. 

La VAXstation II è disponibile in Italia dal¬ 
l’estate 1985, al prezzo base di Lit. 
74,200.000. 



La configurazione base comprende un 
elaboratore MicroVAX II con 2 MB di me¬ 
moria centrale: il sottosistema con video 
grafico QVSS; l’interfaccia di rete locale 
Ethernet; un monitor monocromo da 19” 
con risoluzione 1024 x 864 a frequenza 
60 Hz; floppy disk drives da 400 Kb RX50; 
disco rigido Winchester da 31 MB; un 
“mouse” con tre tasti di funzione ed una 
tastiera con 15 tasti funzionali speciali. 
Nel prezzo sono incluse l'installazione e 
12 mesi di garanzia. 

Altre caratteristiche standard sono: la 
disponibilità dell’interfaccia di program¬ 
mazione grafica GKS (Graphic Kernel 
System), che si sta affermando come 
standard nell'industria, e l'emulazione 
VT100 e Tektronix 4010. 

Opzioni aggiuntive sono invece: i moduli 
di espansione di memoria fino a 9 MB; 
ulteriori dischi rigidi Winchester da 31 o 
71 MB, stampanti di diverso tipo, LA50, 
LA210 0 LN03 laser ed, infine, il plotter 
grafico a colori LVP16. Le piastre Q-Bus 
disponibili in aggiunta sono in grado di 
gestire inoltre una vasta gamima di stru¬ 
menti quali, per esempio, controllori di 
strumenti di laboratorio, interfacce sin¬ 
crone, convertitori analogici ed altri anco¬ 
ra. 

Le opzioni software includono gli oltre 
1600 pacchetti applicativi e System toois 
della famiglia VAX, nonché il sistema 
operativo LILTRIX-32m, la versione Digi¬ 
tal di UNIX. 


DIGITAL EQUIPMENT S.p.A. 

Servizio Relazioni Esterne 
Viale F. Testi, 11 
20092 Cinisello B. (MI) 

Tel. 02/61796.1 Rif 15 


Nuovo oscìlfoscopio portatile 
da 100 MHz 

L'oscilloscopio, utensile insostituibile in 
elettronica, si sta evolvendo molto rapi¬ 
damente sia per le nuove tecniche a di¬ 
sposizione che per le rinnovate proble¬ 
matiche di settore. La National, analiz¬ 
zando queste nuove esigenze, ha svilup¬ 
pato uno strumento con caratteristiche 
rivoluzionarie ponendosi come risultato 
finale un oscilloscopio di dimensioni 
compatte, autorange, a tre tracce, con 


indicazione digitale dei dati sullo schermo 
e con molti accessori opzionali, senza 
rinunciare alle caratteristiche di precisio¬ 
ne ed a tutte le altre funzioni di un comune 
oscilloscopio da 100 MEIz. 

Con lo slogan “Più portatile con più fun¬ 
zioni” la National ha voluto così definire la 
nuova filosofia costruttiva di questo inte¬ 
ressante oscilloscopio che è possibile ri¬ 
assumere nei seguenti principali punti: 




2. Probe con riferimento di massa (GND) 

3. Tre ingressi sei tracce con la funzione 
sweep-alternate 

4.Su richiesta interfaccia GP-IB per la 
configurazione di sistemi versatili 

5. Compatto ma con funzioni intelligenti 

6. Elevata luminosità del CRT per visua¬ 
lizzare Glitch 

7. X-Y Doppia traccia 

8. Memoria Back-up 

9. Elevata precisione dell’asse y vertica¬ 
le e della base dei tempi (± 2%) 

10.Tre modi di alimentazione 


BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI S.r.l. 

Via Fiori Oscuri, 11 
20121 Milano 

Tel. 02/809306 (5 linee) Rif 16 
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Le riviste JCE 
ti informano di più, ma 



SPECIALE 

MACINTOSH 




ti costano di meno 


Selezione 

abbonamento annuo L. S4.*@0C[L. 49.500 

La rivista di elettronica professionale più diffusa 
in Italia tra i tecnici e gli operatori del settore. 

In dono agli abbonati una elegante 
agenda settimanale. 

Prezzo di copertina L. 4.500 


Sperimentare 

abbonamento annuo L. 54.000 L. 49.000 

La rivista di elettronica applicata e di computer. 

Si rivolge agli amatori appassionati sia della 
progettazione elettronica, che della programmazione 
informatica. In dono agli abbonati un giubbino 
antivento firmato ATARI Computer. 

Prezzo di copertina L. 4.500 


EG Computer 

abbonamento annuo L. -^&.'OQQ-L. 39.000 

Rivista di home e personal computer. Si rivolge 
agli appassionati ai prodotti della piccola 
informatica. In dono agli abbonati uno splendido 
portafoglio da vela riportante sul dorso il marchio 
di EG Computer. 

Prezzo di copertina L. 4.000. 


Cinescopio 

abbonamento annuo L..54:edO.L. 49.200 


La rivista di Service più diffusa tra gli installatori 
di impianti di ricezione teleradiofonica. Accoglie 
una estesa rubrica dedicata aM’installazione 
di antifurti. In dono agli abbonati il libro “L’ITALIA 
DELLE TV LOCALI. Atlante guida per il tecnico 
e rinstallatore”. 

Prezzo di copertina L. 4.500 


Progetto 

abbonamento annuo L. 42.{M}0 L. 35.000 

La rivista dedicata totalmente alle classiche 
applicazioni di elettronica. Si rivolge ai progettisti, 
ai CB, ai radioamatori e gli appassionati di Hi-Fi. 

In dono agli abbonati la scatola di montaggio 
di un Microtrasmettitore FM che consente di far 
sentire la propria voce sulla gamma FM. 

Prezzo di copertina L. 3.500. 
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COMPONENTI 


PCI-3940: trasmettitori 
in corrente di alta precisione 

La nuova famiglia di trasmettitori PCI- 
3940 è progettata per l'acquisizione ed il 
condizionamento di segnali remoti. Se¬ 
gnali provenienti da RTD e termocoppie 
possono essere trasmessi fino a un mi¬ 
glio lungo un doppino con 0.5% di accu¬ 
ratezza, Inoltre non è richiesta l'alimenta¬ 
zione remota, 

Il trasmettitore funziona come una sor¬ 
gente controllata di corrente, cioè assor¬ 
be corrente da un alimentatore m propor¬ 
zione al segnale d'ingresso. I circuiti al- 
l'interno del trasmettitore assorbiranno la 
potenza richiesta senza modificare la tra¬ 
smissione del segnale. Poiché il segnale 
trasmesso è in corrente, il sistema non è 
sensibile alla lunghezza del cavo e alla 
raccolta di rumore. 

Sono disponibili tre modelli di base, cia¬ 
scuno in versione isolata o non-isolata. 
L’isolamento di 600 V garantisce la prote¬ 
zione da guasti sulla linea ed elimina i 
ntorni di massa, come necessario in mol- 
ìe applicazioni industriali e di laboratorio. 
Ciascun trasmettitore della serie PCI- 
3940 offre un'ampia gamma di range d'in¬ 
gresso selezionabile tramite un microin- 
terruttore sul trasmettitore stesso, 

Si può inoltre selezionare l'uscita 4-20mA 
oppure 10-50mA. 

Progettato per una facile installazione, 
tutti i collegamenti sono con terminali a 
vite, L'unità può essere alloggiata in un 
robusto contenitore in fusione d’allumi¬ 
nio, che offre schermatura EMl/RFl ed è 
ermetico per proteggere da polvere, cor¬ 
rosione e umidità. È possibile fornire an¬ 
che dei contenitori anti-deflagranti. 

I PCI-3940-1 e -2 sono destinati ad usi 


AZIONAMENTO PLURIMOTORE E MICROCALCOLATORE 

con sinottico semigrafico a colori 


DATA LOGGER INTELLIGENTI 

per gestione e controllo 
di processi industriali. 

Terminali serigrafici a colori 


AMMINISTRAZIONE - PRODUZIONE - UFF. COMMERCIALI. 

Via G. di Vittorio, 3 - 40020 CASALFIUMANESE (BO) ITALY 
Tei. (0542) 666165 (rie. aut.) - Telex 213492 ELSANT I 

LABORATORIO DI RICERCA 

Via Fanin, 22 - 40026 IMOLA (BO) ITALY 
Tel. (0542) 43515 
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stereo Teletext, 

Multìstandard 


per centri assistenza, studi televisivi, 
qualunque sia il vostro standard TV. 


Philips PM 5515: 
fabbriche, scuole, 

PM 5515 

• 70 pattern diversi, B/W e colore 

• scelta portante RF da tastiera in 
MHz o direttamente come canale 
televisivo 

• visualizzazione su display frequen¬ 
za RF 

• modulazione interna/estema, 
video/audio 

• 10 memorie non volatili per pattern, 
RF, tipo di modulazione audio/video 


• selezione con commutatore degli 
standard PAL ed NTSC desiderati 

• uscita video 

• prezzo; lit. 2 . 600 . 000 * 

PM 5515 T: offre in più: 

• 5 pagine teletext differenti 

• 1 pagina di test per teletext 

PM 5515 X 

• modulazione audio stereo o doppio 
canale 


PM 5515 TX 

• tutte le caratteristiche accennate prima, 

Inoltre tutti i modelli possono avere 
l’opzione RGB, per terminali grafici e 
monitor colore. 

Da decenni siamo un riferimento in 
campo televisivo. Per questo oggi 
possiamo offrirvi il PM 5515, una 
proposta difficile da rifiutare. 

* IVA esclusa, pagamento contanti, 1 Hfl = 595 lit. 



Philips S.p.A. - Divisione S & I 
Strumentazione & Progetti Industriali 

Viale Elvezia, 2 - 20052 Monza 
Tel. (039) 3635.240/8/9 - Telex 333343 


Filiali: 

Bologna tei. (051) 493,046 
Cagliari tei. (070) 666.740 
Palermo tei. (091) 527.477 
Roma tei. (06) 3302.344 
Torino tei. (011) 21.64.121 
Verona tei. (045) 59.42.77 


PHILIPS 
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COMPONENTI 


generali. 1 PCI-3941 -1 e -2 sono destinati ] 
all’uso con RTD, in quanto, oltre alla li- I 
nearizzazione, effettuano la compensa¬ 
zione nel funzionamento a 3 fili. I PCI- | 
3942-1 e -2 sono destinati all’uso di ter- | 
mocoppie tipo J, K e T, consentendo mi- ! 
sure di temperatura da -270°C a -f-1370 | 
°C. 


BURR-BROWN International S.r.l. 
Via Zante, 14 
20138 Milano 
Tel. 02/5065228-5062717 


Rif, 17 


Gamma dei dischetti MAXELL, 
per sistemi IBM AT 

In linea con la filosofia MAXELL “AFFIDA¬ 
BILITÀ' SENZA COMPROMESSI” e con¬ 
fortata da un programma di intensa ricer¬ 
ca tecnologica sempre più avanzata, la 
TELCOM - distributore esclusivo per l’Ita¬ 
lia dei supporti magnetici MAXELL - oggi 
vanta la possibilità di soddisfare le varie 
richieste del mercato di floppys sempre 
più affidabili e dalle prestazioni elevate, 
Le novità più interessanti sono costituite 
dal microfloppy da 3,5” singola e doppia 
faccia, dai minifloppys da 5,25” da 0,5 e 1 
MB e, ultimi nati, i minifloppys da 1,6 MB 
per sistemi avanzati quali gli IBM AT. 


TELCOM S.r.l. 

Via M. Civitalì, 75 
20148 Milano 
Tel. 02/4047648 


Rif. 18 




“DATA OVER VOICE” 
in Rete-Locale con sistemi B-900 
Telena Data 

Sfruttando i collegamenti in doppino esi¬ 
stenti fra il centralino telefonico (PABX) e 
gli apparecchi telefonici interni, il sistema 
Telena Data B900 consente di realizzare 
una rete locale per la trasmissione con¬ 
temporanea di fonia e dati. 

Il sistema è costituito da modem in super- 
banda (data over voice) realizzato in tec¬ 
nologia CMOS e di appositi filtri analogici 
passivi. Le reti realizzabili sono del tipo 
punto-punto e multipunto, La trasmissio¬ 
ne simultanea bidirezionale su canali se¬ 
parati può essere programmata sia come 
sincrona che asincrona sino a 19200 bps. 
Il sistema B900 della Telena Data con¬ 
sente di collegare in maniera rapida ed 
economica l’elaboratore principale ai ter¬ 
minali, personal computerà, stampanti ed 
altre periferiche installate in aree private 
quali uffici, stabilimenti, ecc,. 


Il modem B900 è completo di un dirama¬ 
tore attivo a due porte che consente di 
collegare due terminali per ogni telefono 
interno. 


TELENA DATA S.p.A. 

Telecomunicazioni e Informatica 
Via Faruffini, 8 
20149 Milano 

Tel. 02/4988221 Rif 1 9 


INAI02: amplificatore 

per strumentazione a basso 

consumo 

BURR-BROWN ha recentemente intro¬ 
dotto un nuovo amplificatore strumentale 
monolitico progettato per fornire accura¬ 
te amplificazioni di segnali a basso livello, 
unitamente a consumi estremamente 
bassi. 

La corrente a riposo deiriNA102 (ImA 
max), rende l'amplificatore ideale per ap¬ 
plicazioni come strumentazione a batte 
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adveco srl 


via S. Lattuada, 20 Milano 

Tel. 02-5456465.6.7.8 - Telex 340116 Adveco I 

Roma: 

ADEL 

Tel. 06-6110949 

Firenze: 

AELDI 

Tel. 055-361114 




FEBRITES^ 

DOUX 

“FERRINOXf, 






1KOMSON-CSF 

(S(g)[i[p®i^[j^iri la garanzìa dì un partner europeo 


Per Informazioni indicare RIf. P 16 sul tagliando 
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COMPONENTI 


j Serie H11AV1 - per applicazioni che de- 
! vono soddisfare le norme VDE e British 
standard 

[ Serie H11 D1 - accoppiatori a fototransi- 
I stori per alta tensione 

IL100/IL101 - accoppiatori ad alta velo- 
li cita controllabili (“tri-state”). 

ADREP S.r.l. 

Vìa Jacopo Palma, 1 

20146 Milano „ . 

Tel. 02/4044046/7/8 ^ ' 


I OPA156A/OPA356A: 

amplificatori operazionali a FET 
I con 50pA di Ibias 

I I nuovi OPA156A e OPA356A sono am- 
I plificatori operazionali monolitici a dielet¬ 
trico isolato e costituiscono una second- 
I source con caratteristiche migliorate dei 
I noti LF156A e LF356A, 

Il nuovo disegno del chip e l’isolamento 
del dielettrico consente di migliorare la 


ria. circuiti remoti o ad alta densità. 

Le resistenze a film sottile presenti nel 
chip garantiscono stabilità al variare della 
temperatura e prestazioni eccellenti nel¬ 
l'accuratezza del guadagno e reiezione di 
modo comune. 

Si possono facilmente selezionare gua¬ 
dagni 1 /10/100/1000 con un semplice 
collegamento sui piedini. 

I parametri caratteristici deiriNA102 so¬ 
no: 

Corrente a riposo: 1 mA max 

Deriva del guadagno: 5ppm/°C max 

CMR: 1 00 dB min 

Deriva offset Voltage: 2pfV/°C max 

Offset Voltage: 100 max 

Non linearità: 0,01% max 

Impedenza d’ingresso: lO^o ohm. 


Fotoaccoppiatori 
e miniaccoppiatori per sistemi 
di montaggio in superficie (SMD) 

La ISOCOM, società europea con sedi in | 
Inghilterra ed in California, ha introdotto 
sul mercato 56 nuovi dispositivi, arric- [ 
chendo così la già notevole gamma di i 
prodotti a disposizione dei clienti: 

Serie IS800/1SM800 - miniaccoppiatori 
per applicazioni standard o “surface 
mounting’’ 

ISH710/ISH711 - accoppiatori ibridi con 
substrato ceramico adatto ad essere sal¬ 
dato oppure immerso in resina epossidi¬ 
ca I 

9 nuovi prodotti - ad alta velocità, alto 
guadagno, singoli e duali 


BURR-BROWN International S.r.l. 

Via Zante, 14 
20138 Milano 

Tel. 02/5065228-5062717 Rif 


"The New Generation" 


20 


40 


OTTOBRE - 1985 
























































































































































Y 


S.RA. 


20092 Cinisello B. (Mi), Via Gran Sasso, 35 - tei. 02/61.89.159 - 61.89.251/2/3 - telex 330118 

AGENTE A DISTRIBUTORE ■ Toscana 


Toscana 

■ DIS.CO. - Via Scipio Sighele, 56 - 50134 Firenze - Tel. 055/486895 
A RABATTI Riccardo - Via Villa Demidoff, 103 - 50127 Firenze 
Tel. 055/4379933 


Piemonte 

A ■ E.C.R. - C.so Giulio Cesare, 17 - 10154 Torino - Tel. 011/858430 


Veneto 

A PRAVISANI Giacomo - Via Arsa, 6 - 35100 Padova - Tel. 049/614710 


Marche - Umbria - Abruzzo 

A MIANDRO Osvaldo - Via Colombo, 222 - 62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. 0733/70474 


Emilia - Romagna 

A MOTOLA Maurizio - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 
■ EMMEPI - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 


Lazio - Campania 

A DiGiTEL - Via Monte D’Onorio. 35 - 00178 Roma - Tel. 06/7941755 


Per informazioni indicare Rii. P 17 sul tagliando 
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corrente di bias fino a 50pA max a + 25°C 
di temperatura ambiente, mentre il para¬ 
metro viene normalmente specificato per 
temperatura di giunzione. 

La tecnica di regolazione a laser garanti¬ 
sce 2 mV di offset voltage e 5 ^V/°C max 
di deriva. I valori tipici di banda e slew- 
rate sono: 6 MHz e 14 V/^sec. 

Le prestazioni migliorate e la stabilità a 
guadagno unitario rendono rOPA156A 
ideale per applicazioni critiche militari, 
spaziali e per strumentazione analitica o 
industriale. 

La temperatura di funzionamento è 
- 55/+ 1 25 °C per l'OPAI 56A e 0/+ 70 
per rOPA356A. 


BURR-BROWN International S.r.l. 
Via Zante, 14 
20138 Milano 
Tel. 02/5065228-5062717 
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Condensatoli ceramici chip forniti 
daiia Sprague con terminazioni 
a barriera di nickel 

In risposta alle nuove richieste derivanti 
dall'uso della tecnologia di montaggio su¬ 
perficiale, la Sprague ha sviluppato una 
nuova metallizzazione dei chips che ga¬ 
rantisce una migliore adesione delle ter¬ 
minazioni alle armature. 

La metallizzazione ha una barriera di ni¬ 
ckel intrusa con una ricopertura saldabile 
per consentire una eccellente saldabilità. 
Questi chips sono stati impiegati con 
successo in metodi di saldatura ad onda, 
a reflow di vapore. 

La nuova metallizzazione è disponibile 
immediatamente per ordini di produzione. 

SPRAGUE ITALIANA S.p.A. 

Via G. De Castro, 4 
20144 Milano 
Tel. 02/4987891 


Ventilatore a flusso trasversale 
con motori a corrente continua 
a commutazione elettronica 
per l’industria dei calcolatori 

I nuovi ventilatori a flusso trasversale con 
motori a corrente continua a commuta¬ 
zione elettronica vengono presentati dal¬ 
la ITT Bauelemente. 

II motore di comando senza spazzole è 
concepito come rotore esterno a coppa 
con elettronica di controllo integrata. Co¬ 
me tensione d’esercizio è possibile 12 V 
oppure 24 V corrente continua. 

Per le loro eccellenti caratteristiche, i 
ventilatori a flusso trasversale ITT con il 
nuovo comando a corrente continua so¬ 
no adatti in particolare per l’impiego nel¬ 
l'informatica e nella tecnica d’ufficio: 

— Elevato indice di ricambio deH'aria 

— Possibilità di aerazione particolari di 
superfici 

— Lunga durata 

— Azionamento senza manutenzione 

— Elettronica di controllo integrata 

— Indipendenza dai valori di allaccia¬ 
mento di rete 

— Alimentazione con tensione di sicu¬ 
rezza 

— Protezione contro polarità sbagliata 


— Eliminazione di radiodisturbi 

— Protezione antiblocco 

— Semplice fissaggio 

— Funzionamento estremamente silen¬ 
zioso. 

Con i nuovi motori, possono essere equi¬ 
paggiate le seguenti serie costruttive di 
ventilatori: 

Ventilatore a flusso trasversale QL 4, una 
nuova serie costruttiva con sezione d’in¬ 
stallazione di soli 59 X 60 mm 
Ventilatore a flusso trasversale QLK 45 e 
QLN 65, due serie costruttive di ventilatori 
ITT accreditati per un vasto campo di 
impiego. 

L’impiego del nuovo azionamento per al¬ 
tre serie costruttive è in preparazione. 

Deutsche ITT Industries GmbH Filiale Italiana 

Centro Commerciale 

Via Milanofiori, patazzo E5 

20090 Assago (MI) p-, ^ . 

Tel. 02/82470.1 

Condensatori ceramici muitistrato 
per appiicazioni generali 
tipo 685C 

l condensatori ceramici monolitici rico¬ 
perti in resina della serie 685C sono stati 
appositamente sviluppati per rispondere 


Rif, 23 
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alle richieste di elevata qualità standard 
negli equipaggiamenti elettronici odierni. 
La Sprague produce questi componenti 
con una linea altamente automatizzata 
utilizzando un proprio processo, unico nel 
suo genere, che elimina virtualmente i 
guasti potenziali. Di conseguenza questi 
condensatori hanno un’alta affidabilità in¬ 
trinseca, Le caratteristiche eccezionali 
dei condensatori 685C sono state ricono¬ 
sciute da numerose qualifiche da parte 
dei clienti. 

I condensatori 685C possono essere for¬ 
niti secondo le norme CECC-UTE e BRI- 
TISH POST OFFICE. 

In particolare la serie 6850 ha ottenuto 
l’approvazione ufficiale CECO 30601- 



005 (tipo 1 ), 30701 -001 e 30701 -017 (tipo 
2 ). 

In caso di richiesta di condensatori con¬ 
formi alle norme citate è necessario indi¬ 
care una lettera “C” alla fine del codice di 
identificazione. 


I condensatori in accordo alle CECO so¬ 
no caratterizzati con un coefficiente di 
tensione, cioè una variazione di capacità 
massima ammessa in condizioni di intera 
tensione nominale applicata. 

Le applicazioni tipo dei condensatori mo¬ 
nolitici sono nel DATA PROCESS e nelle 
TELECOMUNICAZIONI dove è richiesta 
un’alta affidabilità associata a piccole di¬ 
mensioni e costi ridotti. 

La serie 685C è altresì utilizzata in appa¬ 
recchiature audiovisive e controlli indu¬ 
striali. 

SPRAGUE ITALIANA S.p.A. 

Via G. De Castro, 4 
20144 Milano 

Tel. 02/4987891 Rif 25 


GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ’ ASSOLUTA 


DA UNA TRADIZIONE DI UPS 
DI ALTA POTENZA LA SERIE 

COMPACT-UPS 

— PROFESSIONALI 

— SILENZIOSI 

— AFFIDABILI 

— ECONOMICI 


POTENZA 

VA 

TIPO A 

TIPOB 

TIPOC 

300 

500 

1000 

STABILITA’ 

% 

±3 

±3 

±3 I 

TENSIONE BATTERIA 

V 

24 

24 

48 

DIMENSIONI AXBXC 

CM 

55X57X35 

• 

70X77X35 

70X77X35 


— PRONTA CONSEGNA 


Eh RAh 

40016 S. GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA) 

Via 2 Agosto 1980 n. 11 - ® 051/89.71,72 - 89.20.22 
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Nuovi display a sette segmenti, in 
rosso ad alta efficienza ed in due 
differenti dimensioni, con minimo 
assorbimento di corrente 

La Hewlett-Packard ha recentemente 
annunciato due nuove serie di display a 
basso consumo, in rosso ad alta efficien¬ 
za ed in due dimensioni, 7,6 mm e 14,2 
mm. Ottimizzati per funzionare con cor¬ 
renti fino a 2 mA, i nuovi display riducono 
notevolmente il consumo di energia. 

In applicazioni come ad esempio termi¬ 
nali per punti vendita, strumentazione 
elettronica e strumentazione medicale, i 
nuovi display riducono il costo, le dimen¬ 
sioni ed il peso deH’alimentazione, Da 
queste caratteristiche trarranno princi¬ 
palmente beneficio i terminali portatili per 
introduzione dati ed altre applicazioni con 
alimentazione a batteria. 

Funzionanti a temperature comprese tra 


- 40 °C e + 85 °C, i nuovi prodotti sono 
pin-to-pin compatibili con i normali dis¬ 
play HP da 7,6 e da 14,2 mm. 

L’HP categorizza e prova il materiale epi¬ 
tassiale HER per assicurare Tuniformità e 
la luminosità a correnti di pilotaggio del¬ 
l’ordine di 2 mA, Con correnti di picco fino 
a 45 mA, i display possono essere pilotati 
in continua o multiplexati. 

Poiché operano a correnti di pilotaggio 
così basse, i nuovi display a sette seg¬ 
menti possono essere pilotati con con¬ 
trollori/driver integrati che erano stati 
progettati per display monolitici a LED. 
La serie HDSP-7510 da 7,6 mm è stata 
progettata per una visibilità fino a 2 m. 1 
più grandi HDSP-5550 da 14,2 mm per¬ 
mettono distanze fino a 7 m. 

L’angolo di visibilità di 120° assicura la 
massima leggibilità, mentre la particolare 
forma dei segmenti del display conferisce 
un aspetto piacevole alTinsieme. Il corpo 


grigio del display assicura un contrasto 
ottimale acceso/spento, 

Questi prodotti sono disponibili a stock 
presso i distributori autorizzati HP o pres¬ 
so gli uffici HP. 



HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.p.A. 
Vìa G. Di Vittorio, 9 
20063 Cernusco S/N (MI) 

Tel. 02/923691 


Rif. 26 


Relè subminiatura per 
commutazione di segnali deboii 

La FEME presenta sul mercato un nuovo 
relè subminiatura serie LF completamen¬ 
te ermetico, particolarmente adatto per 
impieghi nelle telecomunicazioni, che 
opera con una potenza di circa 300 mW 
alla tensione nominale. 

L’assorbimento al pick-up è di 130 mW, 
Il relè LF è disponibile con tensioni d' 
bobina di 5/6/12/24/48 Vdc. 



Due contatti di scambio biforcati e dorati 
possono commutare carichi da 100 mW 
fino a 24 W, Le ridotte dimensioni di 20,2 
mm X 9,8 mm x 11,4 mm in altezza e la 
piedinatura a 8 pin-dip rendono il relè LF 
intercambiabile con i principali concor- 
! renti già presenti sul mercato. 

I Un congruo stock di magazzino è dispo- 
I nibile per consegne immediate. 


F.E.M.E. S.p.A. 
Viale Certosa, 1 
20149 Milano 
Tel. 02/390021 
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Il nucleo “ il cuore di molti vostri 
prodotti è rappresentato dalla loro 
fonte d’energia, 
n dalla fase di progettazione, quindi, 
cominciate da Duraceli Activair. 
Nessuna pila vi dà di più - le pile al 
mercurio, all’argento, persino quelle 
al litio non durano tanto quanto 
Duraceli Activair. 
Le pile Duraceli Activair danno un 
flusso insolitamente costante 
d’energia, con un ottima resa. 
Il loro segreto è nell’abbinamento di 
zinco ed aria. Le nostre pile possono 
offrire una durata di servizio più che 
doppia, e la potenza viene erogata 


soltanto dopo la rimozione dello 
speciale sigillo. 

Esistono svariati tipi di pile Duraceli 
Activair: pile ad alta portata per 
apparecchiature mediche ed 
acustiche: pile a bassa portata per 
apparecchiature di prova e 
misurazione; pile per sostegno di 
memoria. E vi è inoltre un servizio di 
progettazione speciale per soddisfare 
requisiti particolari dell’utente. 

E, naturalmente, potete essere certi di 
poter contare sul ricambio delle pile. 
Cominciate dal centro del vostra 
prodotto. Cominciate con il miglior tipo 
di batterie: DURACELE ACTIVAIR. 


DURACELI! 

ACTIVAIR 


Duraceli Italia, S.p.A., Reparto Tecnico, Via Flumendosa 16, 20132 Milano, Italy. Tel: 02 25861 
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Una nuova memoria RAM statica 
veloce, con registri di diagnostica 
integrati, facilita ia progettazione 
di architetture con CPU 
microprogrammate 

L’Am9151 è una memoria RAM veloce, 
completamente statica, da 1 k x 4 bit, con 
registri di diagnostica integrati. È in pro¬ 
duzione già fin d'ora dalla AMD, ed è in 
pratica un prodotto di nuova concezione, 
che, grazie ai registri aggiunti sul chip, 
facilita la progettazione di architetture mi¬ 
croprogrammate, rendendo immediate le 
operazioni quali il pipelining, l'inizializza- 
zione e la diagnostica on-board, 

L’Am9151 è costruita con tecnologia N- 
MOS, il che permette di ottenere un pro¬ 
dotto con solo 40 nanosecondi di tempo 
di accesso. Fa parte di una famiglia in 
continua crescita di prodotti AMD che 
prevedono l’integrazione sul chip di tutte 
le funzioni di diagnostica; tale famiglia già 
include PROM, FPC (Fuse Programmable 
Controller) e registri di pipeline. 

Le possibilità di diagnostica dell'Am91 51 
sono possibili grazie ad un apposito regi¬ 
stro seriale, detto "Serial Shadow Regi- 
ster" (SSR). L'SSR individua i malfunzio¬ 
namenti e li segnala, trasmettendo in se¬ 
riale le informazioni relative. Ma il registro 
SSR può anche essere impiegato per ca¬ 
ricare serialmente il microprogramma 
nell’array di memoria deirAm9151, e a 
sua volta la memoria è utilizzabile come 
area di memoria riscrivibile in applicazio¬ 
ni su sistemi microprogrammati. 
L’Am9151 è ora disponibile in quantità 
dalla AMD, ed è fornita in un contenitore 
ceramico da 24 piedini, selezionata in 
due versioni; commerciale e militare, La 
prima versione costa circa $ 25 (lotti di 
100 pezzi) ed ha un tempo di accesso di 
40 nanosecondi per tutta la gamma di 
temperature di funzionamento; la secon 
da versione, militare, può funzionare su 
una gamma assai più vasta di temperatu 
re, anche se con un tempo di accesso 
leggermente superiore; 50 nanosecondi 
Costa $ 45 (sempre in lotti da 100 pezzi). 
L’Am9151 è il secondo componente in¬ 
trodotto nella famiglia AMD di chip con 
autodiagnostica basata sul sistema SSR 
segue infatti l’Am29818, un registro di pi¬ 
peline ad 8 bit. Nei restanti mesi di que 



sfanno l’AMD introdurrà altri integrati 
progettati per essere compatibili con la 
famiglia SSR: vi sarà rAM27S65, (una 
PRCM bipolare dal k x 4), rAm29PL141 
(un controllore programmabile con fusibi¬ 
li (FPLC)), rAm27S75 (una PRCM bipola¬ 
re da 2 k x 4), e rAm27S85 (una PRCM 
bipolare da 4 k x 4). 

AMD'Advanced Micro Devices S.r.i. 

Centro Direzionale - (Att.ne Ing. P. Riva) 

Via Novara, 570 

20153 Milano . 

Tel. 02/3390541 ^IT 

L’ACIA in CMOS RCA interfaccia 
i processori a 8 bit con set 
e modem di dati 

Il nuovo adattatore di interfaccia per co¬ 
municazioni asincrone in CMCS su chip 
singolo (AGIA) della RCA Solid State offre 
una interfaccia controllata su software tra 
microprocessori a 8 bit e set e modem di 
dati di comunicazioni seriali. 
L’ACIACDP65C51 in CMCS è adatto per 
telecomunicazioni duplex complete e co¬ 
municazioni di dati in terminali dati, com¬ 
puter e unità periferiche. Costruito in tec¬ 
nologia CMCS, il componente è compati¬ 
bile, dal punto di vista funzionale e dei pin, 
con il Rockwell R6551 e altri ACIA in 
NMGS. 


Proprio perché costruito in CMCS, 
CDP65C51 assicura un consumo minore 
e funziona su campi di temperature 
estensioni più ampi. 

Il bus di dati di indirizzo non multiplexato 
CDP65C51 consente il collegamento 
mediante interfaccia con processori a 8 
bit non multiplexati, come i CDP1804A 



Internai organizatlon of CMOS ACIA, 
thè CDP65C51, 


1805A e 1806A della RCA e con Zilog 
Z80 e 6502. La versione attualmente di¬ 
sponibile, chiamata — 1, funziona con mi 
croprocessori che operano in tempi di 
ciclo di 1 MHz. 


RCA S.p.A. Divisione Semiconduttori 
Milanofiori - Strada 6 - Palazzo LI 
20080 Rozzano (MI) 

Tel. 02/8242006 
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Altra documentazione disponibile a richiesta 
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UAMD presenta la CPU 80286 
da 10 MHz 

Una nuova versione del microprocessore 
a 16 bit “80286”, con prestazioni più ele¬ 
vate, è ora disponibile dalla AMD. Il nuovo 
80286 a 10 MHz è il primo prodotto della 
famiglia con questa frequenza di lavoro, 
ed è più veloce del 25% rispetto alle pre¬ 
cedenti versioni più veloci, 


L’80286 è un microprocessore sofisticato 
appositamente studiato per impieghi in 
sistemi multi-utente e multi-task. L’archi¬ 
tettura deir80286 è infatti basata sul con¬ 
cetto di “pipelining”, il che significa che la 
CPU opera parallelamente, e contempo¬ 
raneamente, su due fronti: da una parte 
completa l’esecuzione della istruzione 
precedente, e dall’altra comincia ad inter¬ 
pretare l’istruzione successiva. Questo 
modo di operare permette una notevole 
accelerazione della esecuzione di un 
programma: fino a sei volte più veloce 
rispetto ad un normale 8086. Sul chip è 
inoltre integrata una completa circuiteria 
di gestione e protezione della memoria, 
che permette di lavorare con più pro¬ 
grammi in esecuzione concorrente (mul- 


ti-task) senza pericolo che accadano so¬ 
vrapposizioni di aree di memoria asse¬ 
gnate ad utenti o a programmi e dati di¬ 
versi. L’80286 può indirizzare fino a 1 Gi¬ 
gabyte di memoria virtuale (16 Megabyte 
fisici) per ogni lavoro in esecuzione, ed è 
software compatibile con gli altri micro- 
processori della famiglia: r8086 e l’8088. 
Aggiungendo al chip le altre periferiche 
dedicate prodotte dalla AMD, è possibile 


progettare dei sistemi completi basati 
sulla famiglia 80286, utilizzabili in appa¬ 
recchiature complesse quali stazioni 
CAD/CAM, stazioni grafiche in genere, 
personal computer evoluti, controllori di 
processo in tempo reale. E va inoltre te¬ 
nuto presente che, grazie alla frequenza 
di funzionamento di ben 10 MHz, i pro¬ 
grammi precedentemente sviluppati sa¬ 
ranno eseguiti più velocemente. 

Fra le periferiche compatibili con la CPU 
80286, prodotte dalla AMD, citiamo inol¬ 
tre l’82C288 e r82244: il primo è un con¬ 
trollore per II bus deir80286, mentre il 
secondo è un controllore per tutte le tem- 
porizzazioni di sistema. La produzione in 
serie di tali chip è iniziata nella seconda 
metà di quest’anno. 


Vale la pena di ricordare che la AMD 
produce anche le versioni più lente 
dell’80286: a 8 e 6 MHz. Tutte le versioni 
sono incapsulate in contenitori standard 
da 68 contatti senza terminali (leadless), 
su supporto ceramico (chip carrier); sono 
inoltre disponibili in contenitore pin-grid, 
sempre con 68 contatti, L’80286 a 10 
MHz è ora disponibile in quantità di pro¬ 
duzione in serie, ed ha un costo di $ 160 
per la versione in contenitore leadless 
(lotti da 100 pezzi), e di $ 185 per la ver¬ 
sione in contenitore pin-grid, sempre in 
lotti di 100 pezzi. 

AMD-Advanced Micro Devices S.r.l. 

Centro Direzionale - (Att.ne Ing. P. Riva) 

Via Novara, 570 

20153 Milano Rif 30 

Tel. 02/3390541 

Nuovo chip della AMD 
per interconnessioni di rete 
in standard “Manchester”, 
con interfaccia tipo-modem 

È ora disponibile alla AMD un nuovo chip 
con funzioni di ricevitore e trasmettitore, 
encoder e decoder, molto valido in tutti gli 
impieghi di connessione con reti a bassa 
velocità di trasmissione dei dati. Il chip, 
rAm7960, può comunicare usando una 
vasta gamma di frequenze di trasmissio¬ 
ne, permettendo l’uso di un semplice ed 
economico cavo coassiale o di un doppi¬ 
no telefonico. L’Am7960 può essere vali¬ 
damente impiegato in tutte quelle appli¬ 
cazioni di piccole reti locali, come nella 
automazione dell'ufficio, nel collegamen¬ 
to dei terminali di vendita al dettaglio, etc., 
e può sostituire le funzioni di un modem. 
Infatti, oltre a supportare velocità di tra¬ 
smissione comprese fra gli 0.5 ed i 3 Me¬ 
gabit/s, l’Am7960 presenta una 
interfaccia-utente di tipo modem. È quindi 
compatibile in pratica con tutti gli esistenti 
chip “Communication Controller’’ di tipo 
sincrono, ed anche con i comuni chip 
USART (Universal Synchronous/Asyn- 
chronous Receiver/Transmitter), SCC 
(Serial Communication Controller) ed 
ACIA (Asynchronous Communication In¬ 
terface Adapter). Ciò significa che il com¬ 
puter, dotato, come periferica on-board 
seriale, di uno qualsiasi di questi chip, 
potrà essere collegato alla rete tramite 
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COMPONENTI 
PER AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 



CONDENSATORI 
PASSO 5 MM 



DIP rotare 
S\NVTCHES ^ 


(jecimal) 


MKS 2: POLIESTERE METALLIZZATO 

FKS 2: Poliestere FKC 2: Policarbonato 
FKP 2: Polipropilene 


SCHAFFNER 


Leadless chip 
Carrier sockets 


FN 390 IL FILTRO 
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rAm7960 in modo totalmente identico a 
quello per un normale modem. 

La tecnica di codifica/decodifica di tipo 
Manchester permette airAm7960 di pilo¬ 
tare linee di trasmissione isolate con tra¬ 
sformatori, e di lavorare con architetture 
del tipo punto-a-punto o su bus comune. 

Se si usa un trasformatore di accoppia- 
mervto, naturalmente, si ottiene un più alto 
isolamento in modo comune di quanto 
non possano permettere sistemi basati 
sugli standard EIA-RS422, RS423 o, 
RS485, ed allo stesso tempo si aumenta 
la immunità dai disturbi della rete. Un sin¬ 
golo resistore, da applicare esternamen¬ 
te al chip, controlla la velocità di salita dei 
fronti degli impulsi trasmessi, il che per¬ 
mette di adattare la trasmissione in modo 
da soddisfare alle specifiche di massima 
emissione RFI ed EMI dettate dalle norme 
FCC/VDE. 

L’Am7960 richiede un’alimentazione di 
soli -f 5 V, ed ha una dinamica garantita di l 
ben 32 dB, il che assicura una trasmissio¬ 
ne accurata anche sui percorsi più lun¬ 
ghi. 

Il chip è già fin d'ora in produzione dalla 
AMD, ed è disponibile ad un prezzo indi¬ 
cativo di circa $ 15 per lotti di 100 pezzi, in i 
contenitore ceramico dual-in-line, 

AMD-Advanced Micro Devices S.r.l. 

Centro Direzionaie - (Att.ne ing. P. Riva) 

Via Novara, 570 
20153 Miiano 

Tel. 02/3390541 ^ ' 

Due nuove schede 
di comunicazione seriaie 
per il VMEbus 

La Motorola Microsistemi annuncia la 
disponibilità di due nuove schede VME¬ 
bus progettate per comunicazioni seriali 
ad alta velocità. 

Entrambi i moduli sono dotati di MIPU 
MC68010 (10 MFIz), implementano 128- 
Kbytes di memoria RAM dinamica espan¬ 
dibile a 512, e fino a 128-Kbytes di memo¬ 
ria ROM/EPROM. 

Su ciascuna scheda sono disponibili sei 
porte seriali controllate da tre dispositivi 
Z8530 (SIO) che prevedono funziona¬ 
menti di tipo sincrono e/o asincrono, con 
protocolli bit - e byte - oriented e velocità 
di trasmissione programmabile. 


Delle due, la scheda MVME331 è ideale 
per quei tipi di comunicazione seriale co¬ 
me il controllo dei terminali in sistemi 
multi-utente e nelle reti di comunicazione. 
In funzionamento asincrono è possibile 
raggiungere velocità di 9600 baud simul¬ 
taneamente su tutti e sei i canali e 19200 
baud su canali selezionati. 

La scheda MVIVIE333 è, invece, partico¬ 
larmente adatta a comunicazioni ad altis¬ 
sima velocità quali quelle da calcolatore 
a calcolatore e nella gestione di protocolli 
sofisticati. 

Con l'MVME333 è possibile, infatti, tra¬ 
smettere contemporaneamente su due 
canali con velocità di trasmissione fino a 
1 -Mbyte per canale. 

Questa seconda scheda è simile all’MV- 
ME331 rispetto alla quale include in più 



un controller DMA su scheda che libera il 
microprocessore MC68010 dalla gestio¬ 
ne dei blocchi di dati sul bus VME. 

In questo modo tutta la potenza del pro¬ 
cessore è dedicata alla gestione del pro¬ 
tocollo. 

Entrambe le schede possono essere 
usate in modo stand-alone ad esempio 
come concentratori di dati (esempio cin¬ 
que porte di input e una porta di output). 
Le sei porte seriali supportano pienamen¬ 
te gli stendardo RS232C e RS422. 

Per consentire all’integratore di sistema 
la massima flessibilità, i drivers di linea e i 
connettori sono fisicamente sistemati su 
una scheda separata (di due tipi diversi). 
Tutte le linee, compatibili TTL, sono di¬ 
sponibili sul connettore P2 (di 64-pins) a 
[formato Eurocard. 

La Motorola supporta sia rMVME331 che 
rMVME333 con firmware sulla scheda e 
con drivers per i due sistemi operativi 
VERSAdos e UNIX System V/68. Si pre¬ 
vede, inoltre, che tra breve sarà disponi¬ 
bile il supporto per i protocolli IBM e X.25. 
Le due schede sono progettate e costrui¬ 
te nello stabilimento Motorola di Monaco 
di Baviera (Germania Ovest). 

Motorola S.p.A. 

Divisione Semiconduttori 

Viale Milanofiori - Stabile C2 

20094 Assago (MI) n i qp 

Tel. 02/8242021 
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Progetto. 


Occhio all'edicola, è in arrivo Progetto. Mon la 
nuova rivista di elettronica, ma la rivista della 
nuova elettronica da costruire. Ogni mese, un 
vero manuale di elettronica applicata da leggere 
usare, conservare gelosamente. 

Perchè trenta giorni non ti basteranno per 
realizzare tutti i fantastici schemi che scoprirai 
pagina dopo pagina. E rìon ti sarà facile 
scegliere quale realizzare prima, perchè 
ci saranno articoli per gli innamorati 
dell'alta frequenza, per coloro che 
fremono per l'Hi-Fi e per chi adora 
ciò che è utile per la casa e per la 
macchina. 


Acquista Sperimentare di novembre, vi troverai 
allegato, senza aumento di prezzo. Progetto 
numero zero, già con tutta le grinta della 

rivista "vera " che sarà in edicola da 
gennaio. Se’ decidi di abbonarti, 
fallo subito, puoi avere condizioni 
irripetibili e, in più, un magnifico 
regalo. 

Progetto è un periodico JCE 


Grande festa 
per Telettronica: 
é in arrivo 
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ANALIZZATORI 
DI SPETTRO 

Principio di funzionamento 

L’analizzatore di spettro è uno strumento che, a differenza 
deiroscilloscopio che opera nel dominio del tempo, lavora nel 
dominio delle frequenze. Come indica il nome, esso permette di 
conoscere il contenuto spettrale mediante l’analisi del segnale 
attraverso tutto il campo di frequenze raggiungibile dallo 
strumento. Il risultato viene visualizzato sullo schermo di un 
tubo a raggi catodici nel quale l’asse orizzontale rappresenta 
una scala di frequenze. 


Luciano Marcellini 


oscilloscopio è uno strumento 
di indubbia utilità poiché per¬ 
mette di visualizzare la forma 
d’onda di un dato segnale così come 
essa è tradizionalmente rappresentata 
in un sistema di coordinate cartesiane, 
dove l’ascissa indica il tempo e l’ordi¬ 
nata, l’ampiezza del segnale. 

Questo metodo di rappresentazione 
non fornisce però tutte le caratteristi¬ 
che del segnale in esame; nulla, ad 
esempio, viene detto circa la distribu¬ 
zione spettrale delle varie componenti 
del segnale, pur così importante in mol¬ 
te situazioni di analisi circuitale. 



Fig. 1 - Segnale sinusoidale di 3 
MHz come appare sullo schermo 
di un oscilloscopio. 


Infatti, tutte le forme d’onda elettri¬ 
che sono composte da un insieme di 
segnali sinusoidali aventi varie am¬ 
piezze e frequenze; Voscilloscopio per¬ 
mette di osservare come il segnale va¬ 
ria in ampiezza e forma nel tempo. E 
per questo motivo che si dice che esso 
opera nel dominio del tempo (time do¬ 
main). Viceversa, di uno strumento che 
visualizza ampiezza e frequenza di tut¬ 
te le componenti sinusoidali in un certo 
intervallo di misura si dice che opera 
nel dominio della frequenza (frequency 
domain) ed il suo nome è quello di ana¬ 
lizzatore di spettro. 

Si può dire pertanto che oscilloscopio 
ed analizzatore di spettro siano due 
strumenti complementari: in entrambi 
i casi, il risultato della loro elaborazio¬ 
ne viene visualizzato su un tubo a raggi 
catodici (CRT) in cui l’asse verticale 
rappresenta, in entrambi i casi, l’am¬ 
piezza, e l’asse orizzontale è una scala 
di tempi per l’oscilloscopio, ed una sca¬ 
la di frequenze per l’analizzatore di 
spettro. 

Come si può già intuire, le applicazio¬ 
ni di un simile strumento coprono un 
ampio intervallo che spazia dalla mi¬ 
sura delle vibrazioni, al campo delle 
comunicazioni e a quello dei collaudi in 
campo elettronico. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


L'analizzatore di spettro Tektronix 
494 e la sua versione 
programmabile TEK 494P 
consentono di ottenere una 
grande precisione di misura in 
quanto sono anche contatori 
selettivi ultrasensibili di 
microonde. La gamma coperta va 
da 10 kHz a 21 GHz con mixer 
interno, ed a 325 6Hz con mixer 
esterno. La risoluzione massima è 
30 Hz a 60 GHz, e 100 Hz fino a 
220 GHz. La risoluzione del 
contatore è selezionabile in 
decadi fino a 1 Hz. La precisione 
di misura della frequenza è molto 
elevata (ad esemplo ± 17 Hz a 4 
GHz e ± 91 Hz a 60 GHz). 


Esempi specifici d’impiego sono la 
progettazione e il collaudo dei ricevito¬ 
ri professionali, la misura della rispo¬ 
sta di filtri e reti elettriche, le misure di 
fase/rumore su dispositivi elettronici, 
l’analisi della modulazione e della non¬ 
linearità di risposta di circuiti o compo¬ 
nenti singoli. 


Dominio delle frequenze 
contrapposto a dominio del tempo 

Come già accennato, gli analizzatori 
di spettro lavorano nel dominio delle 
frequenze: questo importante concetto 
di misura non è però così intuitivo co¬ 
me quello del dominio del tempo, al 
quale siamo molto più abituati, come 
metodo di rappresentazione grafica, 
sia sulla carta che sullo schermo di uno 
strumento di misura. 
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Fig. 2 - Lo stesso segnale di 
figura 1 come viene rappresentato 
da un analizzatore dì spettro: in 
questo caso, l’asse orizzontale 
rappresenta frequenze anziché 
tempi. 



Fig. 3 - Visualizzazione sullo 
schermo di un oscilloscopio di 
una portante di 1 MHz modulata 
con un segnale con frequenza di 
15 kHz. 
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Analizzatore di spettro MS612A 
ANRITSU. Copre la banda di 
frequenza compresa tra quelle 
audio (50 Hz) e quelle delle 
microonde (5,5 GHz). Tutte le 
funzioni interne sono asservite da 
microprocessore. La definizione 
va da 10 Hz a 3 MHz; la dinamica 
è 90 dB (a 5 MHz) e 110 dB (a 
850 MHz); i livelli dei segnali spuri 
vanno da - 135 a + 25 dBm. Ad 
eccezione dell’interruttore 
acceso/spento, della regolazione 
dell’intensità luminosa del CRT, 
del livello del trigger e dei 
trimmer, tutte le altre funzioni 
deirMS612A possono essere 
controllate a distanza tramite 
l’interfaccia standard GP-IB. 


Fig. 4 - Lo stesso segnale della 
figura precedente, ma presentato 
da un analizzatore di spettro. Il 
picco centrale rappresenta la 
portante; quelli laterali sono le 
bande laterali di modulazione 
rispettivamente inferiore e 
superiore. 



Meglio di ogni descrizione valgono 
in questo caso le immagini: in figura 1 è 
rappresentato un segnale sinusoidale 
con frequenza di 3 MHz, così come sia¬ 
mo abituati a vederlo sul CRT di un 
oscilloscopio. Le informazioni che si 
possono ricavare dall’immagine sono 
Vampiezza (tensione) picco-picco del 
segnale ed il suo periodo (frequenza), 
che vengono confrontate con il reticolo 
graduato e calibrato, riportato in que¬ 
sto caso direttamente sullo schermo. 

In figura 2, si può vedere questo stes¬ 
so segnale così come appare sul CRT di 
un analizzatore di spettro; qui, l’asse 
verticale indica ancora l’ampiezza del¬ 
la forma d’onda del segnale, ma l’asse 
orizzontale è calibrato in questo caso in 
frequenza, anziché in tempo. 

Il picco presente verso il centro dello 
schermo sta ad indicare che il segnale 
contiene solo una frequenza (quella ap¬ 
punto di 3 MHz) e che non ci sono armo¬ 
niche o spurie. Il picco visibile sulla 
sinistra è un marker che identifica il 
punto zero della scala calibrata, ed è 
presente indipendentemente dal se¬ 
gnale. 

Un altro esempio che confronta i due 
sistemi di presentazione è visibile nelle 
figure 3 e 4: nella prima, è rappresenta¬ 
ta una portante con frequenza di 1 
MHz modulata da un segnale con fre¬ 
quenza di 15 kHz, come appare sul CRT 
di un oscilloscopio; la seconda, indica 
come appare lo stesso segnale sul CRT 
di un analizzatore di spettro: qui, il pic¬ 
co centrale rappresenta la portante, 


mentre i due picchi laterali, di minore 
ampiezza, sono le bande laterali rispet¬ 
tivamente inferiore e superiore. Poiché 
ogni divisione orizzontale vale 5 kHz, è 
facile verificare che la distanza delle 
bande laterali dalla portante è 3 divi¬ 
sioni, ossia 15 kHz. 

Un ultimo esempio molto significati¬ 
vo è riportato nelle figure 5 e 6: qui è 
riportata un’onda quadra di 100 kHz 
così come appare sull’oscilloscopio, e 
come invece viene visualizzata, {figura 
6) da un analizzatore di spettro. Su que¬ 
st’ultimo é possibile verificare la teoria 
secondo la quale un’onda quadra è 
composta da un segnale sinusoidale 
avente la stessa frequenza, detta fon¬ 
damentale, più le armoniche dispari, 
cioè segnali sinusoidali con frequenza 
di 3,5, 7,... volte quella della fondamen¬ 
tale e con ampiezze decrescenti. 


Varie tecniche di analisi 
del segnale 


Vediamo ora come gli analizzatori di 
spettro riescono a ricavare le informa¬ 
zioni riguardanti le componenti del se¬ 
gnale in ingresso. 

Un analizzatore di spettro è, in prati¬ 
ca, un sofisticato ricevitore in grado di 
sintonizzarsi ed amplificare i segnali 
ad esso applicati; quindi con varie tec¬ 
niche si analizzano le componenti ar¬ 
moniche. 

Esistono tre diversi metodi, ognuno 
con i suoi “prò e contra”: 

1) a banco di filtri (bank of filters), 

2) a spazzolamento di filtro (swept fil¬ 
ters), 

3) a compressione del tempo con spaz¬ 
zolamento di filtro (time compres- 
sion with swept filter). 

Il primo sistema è il più semplice ed 
immediato. Il segnale d’ingresso (figu¬ 
ra 7) viene applicato in parallelo ad 
una banco di filtri passa-banda a ban¬ 
da stretta, ciascuno dei quali è sinto¬ 
nizzato su una frequenza diversa da 
quella di tutti gli altri, in modo da co¬ 
prire l’intera gamma prevista dallo 
strumento. 

Le componenti del segnale applicato 
all’ingresso (spettro) sono ottenute in 
questo caso misurando la tensione al¬ 
l’uscita di ciascun filtro e presentando¬ 
la sotto forma di coordinate cartesiane 
sullo schermo di un CRT. 

In teoria, questo approccio fornisce 
un’analisi quasi ideale dello spettro; 
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Fig. 5 - Segnale ad onda quadra 
come appare sul CRT dì un 
oscilloscopio. 
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Fig. 6 - La stessa onda quadra 
come viene visualizzata da un 
analizzatore di spettro; i picchi, di 
ampiezza decrescente, 
rappresentano la fondamentale e 
le relative armoniche dispari. 


Fig. 7 - Schema di principio del* 
sistema di analisi a banco di filtri. 

Fig. 8 - Schema a blocchi del 
sistema di analisi a scansione di 
filtro. 


nella pratica applicazione si registra¬ 
no scostamenti dovuti alle caratteristi¬ 
che non ideali dei filtri, i quali non sono 
in grado di fornire una funzione di tras¬ 
ferimento perfettamente rettangolare 
(pendenza infinita dei fianchi). Inoltre, 
la frequenza centrale di filtri adiacenti 
può non essere spaziata in maniera 
esatta rispetto alla larghezza di banda 
dei filtri stessi; da ultimo, i filtri posso¬ 
no essere insufficienti come numero 
per coprire la gamma dei segnali da 
analizzare e studiare. 

Gli analizzatori a spazzolamento (o 
scansione) di filtro hanno dal canto lo¬ 
ro una circuitazione molto più sempli¬ 
ce, ovviamente con prestazioni meno 
brillanti. La differenza è meno pronun¬ 
ciata alle frequenze radio o alle micro¬ 
onde, dove è assai difficile progettare 
filtri con caratteristiche precise. 

Qui il segnale, (figura 8), viene appli¬ 
cato ad un unico filtro passa-banda a 
banda molto stretta, ma sintonizzabi- 
le. La frequenza del filtro viene in que¬ 
sto caso spazzolata attraverso l’intera 
gamma della frequenza che si vuole 
analizzare, e le singole frequenze rive¬ 
late vengono presentate come al solito, 
in un piano di coordinate cartesiane. 

Questa tecnica è intrinsecamente li¬ 
mitata, sia come precisione che come 
velocità di analisi; se si desidera un’ele¬ 
vata risoluzione, la scansione del filtro 
dovrà avvenire ad una velocità limita¬ 
ta, e di riflesso il tempo di misura di¬ 
venterà eccessivo ai fini pratici. Inol¬ 
tre, gli analizzatori di spettro di questo 
tipo forniscono scarsa linearità in pre¬ 
senza di segnali aventi un’ampia gam¬ 
ma dinamica, ed inoltre è difficile otte¬ 
nere una frequenza di calibrazione sta¬ 
bile. 


In genere essi sono più usati alle fre¬ 
quenze elevate dove questi inconve¬ 
nienti risultano attenuati rispetto a 
quelli delle altre tecniche di analisi de¬ 
scritte. 

Un miglioramento è senz’altro possi¬ 
bile ricorrendo alla tecnica di compres¬ 
sione del tempo, nella quale il segnale 
in ingresso, dopo essere stato “taglia¬ 
to” da un filtro passa-basso figura 9) 
viene campionato N volte, e successi¬ 
vamente convertito in forma digitale. I 
dati vengono accumulati memorizzan¬ 
do ciascun gruppo di N misure in una 
linea di ritardo ad anello — in pratica 
uno shift register — ed inserendo gli N 
campionamenti nella sequenza corret¬ 
ta. Quando la memoria è piena, i dati 
vengono aggiornati. I dati vengono 
quindi estratti dalla memoria, ricon¬ 
vertiti in forma analogica ed applicati 
ad un analizzatore a spazzolamento di 
filtro. 

La compressione del tempo è ottenu¬ 
ta leggendo i dati ad una velocità molto 
superiore a quella di inserimento in me¬ 
moria; in questo modo si ha apparente¬ 
mente un segnale più esteso nel domi¬ 
nio delle frequenze, campionato ad una 
velocità maggiore per una durata di 
tempo minore. Con questo sistema, la 
risoluzione viene aumentata dello stes¬ 
so fattore costituito dal rapporto fra 
velocità di lettura e velocità di campio¬ 
namento originale. 


Quale la tecnica migliore? 


Fra le tre tecniche esaminate nel pa¬ 
ragrafo precedente, la più efficace, nel 
campo compreso tra la continua e pa- 
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recchie centinaia di kHz, è quella a 
banco di filtri. Gli attuali analizzatori 
basati su questo sistema eseguono per 
lo più la campionatura e la digitalizza¬ 
zione del segnale molto rapidamente. 
In pratica, i banchi di filtri vengono 
sintetizzati con tecniche digitali otte¬ 
nendo, in tal modo, una migliore preci¬ 
sione, risoluzione, linearità e gamma 
dinamica rispetto agli strumenti che 
impiegano la tecnica a compressione di 
tempo. 


Esistono però problemi particolari 
legati proprio alle caratteristiche dei 
filtri. Infatti poiché essi hanno una lar¬ 
ghezza di banda finita, per quanto 
stretta essa sia, è teoricamente impos¬ 
sibile separare tutte le variazioni spet¬ 
trali alFinterno di tale banda. 

Vediamo due tipici casi nei quali la 
risoluzione ottenibile viene limitata: il 
primo è rappresentato in figura 10\ qui, 
le due componenti del segnale, molto 
vicine in frequenza, cadono nella ban¬ 
da relativa allo stesso filtro. L’uscita 
del filtro sarà, pertanto costituita da 
una singola tensione che rappresente¬ 
rà la somma delle ampiezze delle due 
componenti dello spettro al momento 
della misura. 

Il secondo caso è costituito dallo stes¬ 
so filtro, il quale nel punto in cui l’am¬ 
piezza del segnale varia rapidamente 
si comporta come uno spettro continuo 
(figura 11). Anche in questo caso l’usci¬ 
ta del filtro sarà un’unica tensione che 
rappresenterà il valore medio delle am¬ 
piezze all’interno della banda passante 
del filtro. 

In entrambi i casi citati, la banda 
finita del filtro confonderà i dettagli 
dello spettro, che non verrà risolto nei 
suoi dettagli minimi. Da quanto detto 
risulta quindi evidente che, negli ana¬ 
lizzatori a banco di filtri, la risoluzione 
risulterà limitata solo dal numero di 
filtri disponibili per una data gamma 
di analisi. Poiché, come si è detto, negli 
strumenti più recenti, l’analisi con il 
banco di filtri é effettuata tramite la 
sintetizzazione elettronica della fun¬ 
zione di trasferimento equivalente (me¬ 
diante calcolo digitale) sarà la velocità 
di calcolo, e non il numero dei filtri, a 
limitare la risoluzione. 


Fig. 9 - Schema a blocchi del 
sistema di analisi a compressione 
di tempo con scansione di fiitro; è 
migiiore dei precedente. 


L’anaiizzatore di spettro HP 
3562A permette di studiare e 
analizzare ii comportamento 
(risposta in frequenza e fase, 
potenza d’ingresso e d’uscita, 
ecc.) di qualsiasi rete quadripolo. 
Per meglio studiare la linearità di 
componenti attivi, l’HP 3562A può 
disporre di sorgenti di “random 
noise” (da utilizzare per i 
dispositivi non lineari) e di 
sorgenti di segnaii sinusoidaii (per 
i dispositivi iineari). Nei riquadro è 
indicata anche ia risposta tipica 
ampiezza/frequenza e 
frequenza/fase di un dispositivo. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


Un aumento della velocità è ottenibi¬ 
le, senza perdita di precisione, ricorren¬ 
do al sistema FFT (Fast Fourier Tran- 
sform) o della trasformata di Fourier; 
ma di questo sistema parleremo più 
avanti. 


Analizzatori a spazzoiamento 


Negli analizzatori a spazzoiamento 
di filtro (swept-filter), la larghezza di 
banda — e, in definitiva, la risoluzione 
— è limitata dalla caratteristica del fil¬ 
tro stesso: quanto più stretto è il filtro, 
tanto più a lungo esso dovrà essere at¬ 
traversato dalla funzione nel dominio 
del tempo perché esso possa assorbire 
l’energia spettrale disponibile. 

Se la larghezza di banda è B, l’inter- ^ 
vallo minimo di tempo T di acquisizio-"" 
ne sarà dato dalla relazione: 



T - 1/B 

Un esempio pratico: si vuole analiz¬ 
zare uno spettro da 0 a 10 kHz, con 
l’equivalente di 400 larghezze di banda 
di filtro, ciascuna delle quali avrà per¬ 
tanto il valore di: 

B = 10.000/400 = 25 Hz 

Il tempo T non potrà quindi essere 
inferiore a 1/25 = 0,04 secondi; molti¬ 
plicando questo valore per il numero di 
filtri si ottiene: 


400 X 0,04 = 16 secondi 

un tempo piuttosto lungo. 

Uno strumento a banco di filtri, poi¬ 
ché lavora in parallelo, produrrebbe la 
stessa analisi in 0,04 secondi. 

Gli analizzatori a spazzoiamento, ol¬ 
tre a richiedere un lungo tempo di ana¬ 
lisi, presentano l’inconveniente di non 
riuscire a seguire le variazioni rapide 
del segnale, che pertanto non appari¬ 
rebbero nella presentazione dell’anali- 


Analizzatore di spettro MS611A 
ANRITSU per prestazioni elevate 
(da 50 Hz a 2 GHz); possiede una 
dinamica di 90 dB; può misurare 
iivelii di segnale compresi tra - 
135 a + 25 dBm; ia risoiuzione va 
da 10 Hz a 3 MHz. L’osciilatore 
iocaie è a sintesi di frequenza. Lo 
strumento può essere controllato 
dall’esterno tramite un’interlaccia 
GP-IB standard. Tutte le funzioni 
sono comandate da 
microprocessore. Tutte le 
condizioni di misura sono 
visualizzate sullo schermo. 



Analizzatore di spettro MS610A 
ANRITSU, completo di generatore 
di tracking. La gamma di 
frequenze va da 10 kHz a 2 GHz. 
Strumento compatto e portatile di 
facile utilizzo, particolarmente 
adatto per l’esame dei segnali 
presenti in tutte le 
apparecchiature lavoranti nelle 
bande VHF/UHF, teletrasmissioni, 
radar, ponti radio, ecc.. 

Possiede una sensibilità di - 155 
dBm, una risoluzione da 1 kHz a 1 
MHz, spurie residue nella misura 
di - 100 dB e una dinamica 
effettiva di 70 dB. Il controllo 
completo da microprocessore 
permette di operare in 
semiautomatico accoppiando fra 
loro le funzioni più critiche in 
modo da ottenere le migliori 
prestazioni senza tema di errori. 
Questo strumento consente inoltre 
di effettuare misure calibrate di 
intensità di campo. L’azionamento 
di un commutatore permette di 
leggere direttamente le misure 
effettuate in dB/yV/m ricorrendo 
ad antenne calibrate fornite dalla 
stessa Anritsu. 
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Fig. 10 - Se due componenti 
spettrali cadono nella banda di 
uno stesso filtro, esse non 
possono essere evidenziate. 



Fig. 11 - Se la banda di un filtro è 
interessata da un tratto dello 
spettro con rapida variazione di 
ampiezza, il valore in uscita 
rappresenta il valore medio delle 
ampiezze. 


si. Questo fatto ha portato al progetto 
degli analizzatori a compressione di 
tempOy con i quali è possibile ottenere 
la stessa risoluzione e velocità di acqui¬ 
sizione degli strumenti a banco di filtri. 
Tuttavia, la realizzazione degli analiz¬ 
zatori a compressione non è scevra di 
difficoltà: basti pensare che, riferendo¬ 
ci aH’esempio precedente, sarebbe ri¬ 
chiesta una compressione con rapporto 
400 : 1, abbastanza problematica da 
realizzare. 


Entra in scena Fourier 


Un principio completamente diverso 
è impiegato dagli analizzatori basati 
sul principio dell’FFT (Fast Fourier 
Transform), che sfrutta questo algorit¬ 
mo molto potente per calcolare la DFT 
(Discrete Fourier Transform). Detto in 
breve, Talgoritmo (di cui risparmiano 
la complessa rappresentazione mate¬ 
matica), calcola Tampiezza e la fase di 
ciascuna componente del segnale par¬ 
tendo da un certo numero di blocchi di 
campionamenti effettuati sul dato nel 
dominio del tempo. 

L’architettura degli strumenti di 
questo tipo è rappresentata nello sche¬ 
ma a blocchi di figura 12; il segnale 
viene dapprima fatto transitare in un 
filtro passa-basso, di cui spiegheremo 


fra poco rimportantissima funzione; 
indi viene campionato e digitalizzato 
ad intervalli regolari AT, fin al comple- 
tamentQ di un intero blocco di campio¬ 
nature. Successivamente il processore, 
per produrre il risultato nel dominio 
delle frequenze esegue tutta una serie 
di calcoli. Una volta memorizzati, que¬ 
sti dati vengono presentati su uno 
schermo od in alternativa sudi un plot- 
ter, onde poter essere analizzati da par¬ 
te delbutilizzatore. 

Poiché nel processo di campionatura 
vengono introdotte frequenze estranee 
allo spettro originale (chiamate 
“alias”), queste vengono escluse dal fil¬ 
tro passa-basso posto all’ingresso. La 
frequenza più bassa a cui si hanno que¬ 
ste “alias” è infatti la metà della fre¬ 
quenza di campionamento. Per ottene¬ 
re analisi corrette, la frequenza massi¬ 
ma del segnale deve essere pertanto in¬ 
feriore a quella di campionamento, e 
precisamente meno della metà; in tal 
modo si previene anche il fenomeno 
delle “alias”. 

Anche qui il problema è costituito dal 
filtro passa-basso, le cui caratteristi¬ 
che non sono mai quelle teoriche ideali, 
per quanto buono esso possa essere. 
Anche i più sofisticati filtri in commer¬ 
cio hanno una pendenza non infinita, 
anche se si possono raggiungere cifre 
sbalorditive, come i 115 dB/ottava di 
pendenza, nel filtro della Wavetek 716. 



Esempi d’impiego dell'analizzatore di spettro Tektronix 
496/496P per il controllo di segnali VHF/UHF irradiati 

da un trasmettitore. 
Lo strumento copre la banda da 1 kHz a 1,8 GHz, 
possiede una dinamica di 80 dB (1/10.000) e 30 Hz di 
risoluzione. È facilmente trasportabile e consente 
quindi misure “in loco” come indicato in questa 

fotografia. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 



Esempio d’impiego 
dell’analizzatore di spettro 
MS610A per la misura 
dell’intensità di campo di segnali 
utili e di quelli disturbanti 
(rumore). In un microprocessore 
interno sono memorizzate le curve 
caratteristiche di alcune antenne 
che l’ANRITSU fornisce come 
accessori. 


Fig. 12 - Schema a blocchi di un 
analizzatore di spettro che 
impiega il metodo di Fourier. 



Ottime caratteristiche 


Gli analizzatori di spettro basati sul 
metodo di Fourier, anche a causa della 
tecnica digitale adottata, sono superio¬ 
ri per quanto riguarda precisione, sta¬ 
bilità e ripetibilità. 

A titolo di esempio, in Tabella 1 ven¬ 
gono riportate le prestazioni tipiche di 
uno strumento che usa la tecnica FFT: 

Inoltre, questi strumenti presentano 
anche altri vantaggi, come Tanalisi 
estesa praticamente alla continua (il 
tempo impiegato dai tipi a spazzola- 
mento di filtro sarebbe di due ordini di 
grandezza superiore), e l’elevata risolu¬ 
zione in alta frequenza, che è in grado 
di risolvere pochi millihertz su segnali 
dell’ordine dei kilohertz. 

Un’ultima considerazione riguarda 
l’architettura completamente digitale, 
che rende molto semplice l’interfaccia¬ 
mento di questi analizzatori con unità 
periferiche o con elaboratori di control¬ 
lo; con questi ultimi è possibile infatti 


realizzare sistemi di collaudo automa¬ 
tici e programmabili (ATE) moltipli¬ 
cando in questo modo ulteriormente le 
potenzialità intrinseche dell’analizza¬ 
tore di spettro. ■ 
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Tabella 1 

— velocità di campionamento 

— durata dei campionamenti 

— numero dei campionamenti 

— gamma utile di misura 

— tempo di analisi 

— numero di filtri 

— larghezza di banda max 


256.000/s 

4 ps (alla max velocità 
di campionamento) 

1024 (su tutte le gamme) 

0-100 kHz (40% della frequenza 
di campionamento) 

4 ms (alla max frequenza) 

400 (su tutte le gamme) 

250 Hz (a 100 kHz) 
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Settori d’impiego 


Luciano Marcellini 


Vengono illustrate con esempi pratici, le principali 
applicazioni deH’analizzatore di spettro, anche in 
combinazione con apparecchiature ausiliarie come per 
esempio il “tracking generator”. 

Questo strumento è in grado di fornire dati di vitale 
importanza nei più svariati campi che vanno dalla 
meccanica, alle telecomunicazioni, aH’elettronica. Esso 
può anche costituire il “cuore” di un sistema di misura 
automatizzato programmabile esternamente tramite un 
elaboratore. 


oscilloscopio è uno strumento 
assai diffuso che tutti sanno 
usare più o meno in maniera 
approfondita; viceversa, l’analizzatore 
di spettro è meno conosciuto e, indipen¬ 
dentemente da questo, è anche abba¬ 
stanza difficile da usare. Di conseguen¬ 
za, pur avendone spiegato a grandi li¬ 
nee il principio di funzionamento in un 
altro articolo di questo “speciale”, rite¬ 
niamo utile completare il discorso pre¬ 
sentando un certo numero di applica- 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


Analizzatore di spettro Wavetex, 
tipo 5810 A per lo studio e il 
controllo delle vibrazioni in campo 
industriale. 


zioni, partendo da quelle tipiche dell’a- 
nalisi spettrale, e passando via via a 
tecniche di misura più sofisticate, come 
quelle effettuate con strumentazione 
ausiliaria, ricorrendo ad esempio ad un 
tracking generator. 

In qualche caso verrà fatto un con¬ 
fronto con analoghe misure effettuate 
con Toscilloscopio, per ribadire ulte¬ 
riormente il principio di presentazione 
di un segnale nel dominio del tempo 
rispetto a quello di presentazione nel 
dominio delle frequenze, caratteristico 
delhanalizzatore di spettro. 

• Le applicazioni di questo versatile 
strumento sono molteplici: nel campo 
della meccanica è insostituibile per 
un’analisi accurata di vibrazioni in 
aerei, ponti, macchine rotanti, usura 
degli ingranaggi, ecc.. In quello delle 
comunicazioni fornisce dati di vitale 
importanza in sede di collaudo e di con¬ 
trollo delle prestazioni di sistemi di ri- 
cetrasmissione, sistemi multiplexati 
ecc., nei quali riesce ad identificare ra¬ 
pidamente dispersioni di segnale, ru¬ 
more fuori banda, fenomeni di modula¬ 
zione incrociata, segnali sparii, oltre a 
misurare con assoluta precisione gua¬ 
dagni, perdite, distorsioni e attenuazio¬ 
ni. 

Infine, nel campo vastissimo deH’e- 
lettronica citiamo quattro segmenti 
principali quali, 

1) ranalisi degli effetti di non linearità 
in filtri, amplificatori e mescolatori; 

2) controllo della purezza delle sorgen¬ 
ti di segnale; 



Fig. 1 - Ecco come appare un 
segnale di 60 MHz non modulato 
sullo schermo di un analizzatore 
di spettro. 


3) misura di segnali modulati sia in 
ampiezza che in frequenza, 

4) analisi di reti non lineari e controllo 
della risposta in frequenza di ampli¬ 
ficatori e filtri in combinazione con 
un generatore tracking. 


Alcune semplici misure 


Iniziamo con una misura tipica del¬ 
l’analisi spettrale: un segnale di alta 
frequenza non modulato, detto anche 
CW (continuous wave). In figura 1 è 
visibile sullo schermo dell’analizzatore 
di spettro un segnale di 60 MHz con 
un’ampiezza di - 30 dBm, privo di mo¬ 
dulazione. L’indicatore (marker) della 
frequenza zero si trova sulla sinistra 
del reticolo graduato. 

Una delle misure più importanti rela¬ 
tiva ad un oscillatore od a un trasmetti¬ 
tore è il controllo della purezza spettra¬ 
le del segnale emesso. L’analizzatore di 
spettro rende molto facile eseguire una 
misura del genere: ecco come appare 
{figura 2) una portante di 70 MHz, af¬ 
fetta da bande laterali dovute a fughe 
della frequenza della rete attraverso 
l’alimentazione (± 50 Hz); queste ban¬ 
de laterali hanno un’ampiezza -65 dB 
sotto il livello del segnale. La scansio¬ 
ne è stata regolata a 50 Hz per divisio¬ 
ne. Questa misura è stata resa possibi¬ 
le grazie alla capacità dell’analizzato¬ 
re di operare su una banda molto ri¬ 
stretta, in questo caso 10 Hz, capace di 
fornire la risoluzione richiesta per se¬ 
parare bande laterali così vicine in fre¬ 
quenza alla portante. 

Un’altra tipica misura consiste nel 
controllare la presenza di prodotti di 
conversione dei segnali, presenti all’u¬ 
scita di mescolatori in alta frequenza 
bilanciati. 

Supponendo di applicare al mixer un 
segnale dell’oscillatore locale di 50 
MHz di 0 dBm e un segnale da converti¬ 
re di 5 MHz di - 30 dBm {figura 3), si 
avranno all’uscita del mixer due bande 
laterali a 45 e 55 MHz. Queste ultime 
presentano un’ampiezza di -36 dB, per 
cui le perdite di conversione del mesco¬ 
latore ammonteranno a 6 dB; il disac¬ 
coppiamento dell’oscillatore locale è di 
60 dB, quello del segnale di 41 dB. I 
prodotti di conversione di secondo ordi¬ 
ne, a 40 e 60 MHz, si trovano a 40 dB 
sotto l’uscita del mescolatore. Da nota¬ 
re che tutti questi dati sono ottenuti con 
una sola misura! 



Fig. 2 - Portante di 70 MHz con 
bande laterali di modulazione 
dovute a fughe della frequenza di 
rete attraverso l’alimentazione. 



Fig. 3 - Analisi dei prodotti di 
conversione in un mixer 
bilanciato; oltre alle bande laterali 
spurie si possono misurare le 
perdite di conversione e i 
disaccoppiamenti in dB. 



Fig. 4 - Segnale modulato come 
appare sullo schermo di un 
oscilloscopio; il calcolo della 
modulazione non dà risultati molto 
precisi. 
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Analizzatore di spettro trasportabile 492/492P della 
TEKTRONIX, utilizzato per il controllo dei segnali 
ricevuti da questa antenna a parabola. Il 492/492P 
copre la banda di frequenze compresa tra 50 kHz e 21 
MHz, e può arrivare fino a 220 GHz se accoppiato a 
mixer esterni calibrati in guida d’onda. Possiede una 

dinamica di 80 dB. 



Fig. 5 - Lo stesso segnale di 
figura 4 presentato da un 
analizzatore di spettro; oltre a 
fornire la percentuale di 
modulazione si vedono i dati 
relativi alle armoniche. 



Fig. 6 - Tipica presentazione sullo 
schermo di un analizzatore dì 
spettro di un segnale di 60 MHz 
modulato in frequenza. 


Controllo della percentuale di 
modulazione 


I possessori di un oscilloscopio san¬ 
no che con questo strumento è possibile 
misurare la percentuale di modulazio¬ 
ne, solo eseguendo qualche calcoletto 
suirimmagine del segnale visualizza¬ 
to. 

Ad esempio, in figura 4 si vede la 
classica rappresentazione di un segna¬ 
le modulato fornita daH’oscilloscopio: 
l’ampiezza massima dei picchi di mo¬ 
dulazione ammonta a 6 divisioni, men¬ 
tre quella della modulazione è di 2 divi¬ 
sioni. La percentuale di modulazione 
sarà data pertanto da: 

M = 100 (6 - 2)/(6 4- 2) = 50 % 

La precisione di questa misura non è 
molto accurata, specialmente a bassi 
livelli di modulazione, inoltre non ven¬ 
gono fornite indicazioni sull’eventuale 
presenza di armoniche. 

L’analizzatore di spettro, oltre ad es¬ 
sere più preciso, fornisce contempora¬ 
neamente tutti i dati riguardanti lo 
spettro dei segnali che si vogliono stu¬ 
diare, Ecco infatti come si presenta {fi¬ 
gura 5) lo stesso segnale sul suo scher¬ 
mo, con una calibrazione verticale di 
10 dB/divisione, la differenza di am¬ 
piezza fra la portante e le bande latera¬ 
li è di 12 dB. Tradotto in termini di 
tensione significa che le bande laterali 
sono 1/4 della portante, dando ancora 


il valore del 50% di modulazione (25% 4- 
25%). 

Allo stesso tempo si vede che le com¬ 
ponenti di seconda e terza armonica si 
trovano a 28 e 44 dB, rispettivamente, 
nei confronti con la fondamentale. 

Se passiamo alla modulazione di fre¬ 
quenza vediamo come ci possiamo ren¬ 
dere conto delle informazioni trasmes¬ 
se in FM possano essere evidenziate da 
un analizzatore di spettro. Nel caso di 
un basso valore di deviazione di fre¬ 
quenza (Af), applicato ad una portante 
di 60 MHz (figura 6), la deviazione è' 
stata regolata per avere una percentua¬ 
le di modulazione M = 5,52. Essendo la 
spaziatura delle bande laterali di 10 
kHz, la deviazione di picco (Af) sarà: 
5,52 X 10 kHz = 55,2 kHz. In figurai è 
invece visibile un segnale FM con ele¬ 
vata deviazione in frequenza; la lar¬ 
ghezza di banda di trasmissione è facil¬ 
mente valutabile in 2,5 MHz (5 divisio¬ 
ni di 0,5 MHz). 


Verifica della linearità 
dei trasmettitori 


Le prestazioni di un analizzatore di 
spettro si apprezzano quanto più le mi¬ 
sure effettuate sono sofisticate. Ad 
esempio, è interessante effettuare il 
controllo di linearità di un trasmettito¬ 
re AM nella sezione audio. La disposi¬ 
zione di misura, (figura 8), consiste es- 
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0.5 MHz 


analizzatore 
di spettro 



Fig. 7 - Presentazione di un altro 
segnale modulato in frequenza, 
con elevata deviazione (e quindi 
modulazione). 


Analizzatore di spettro MS 62/D 
ANRITSU mostrato assieme al 
generatore tracking MH628A1. Ha 
una dinamica di 70 dB. Può 
lavorare eventualmente con 
batteria. Particolarmente adatto 
per l’osservazione diretta di 
segnali e disturbi nella banda 
base di linee di trasmissione 
multiplex FM, per lo studio e la 
misura di segnali modulati 
AM/FM e ad impulsi (PM), e 
misure di distorsione di 
amplificatori, oscillatori, 
ri, modulari, ecc. ... 


senzialmente nel collegamento delFin- 
gresso audio del trasmettitore AM ad 
un oscillatore vobulato di bassa fre¬ 
quenza avente una comprovata linea¬ 
rità d’uscita. L’uscita a radio frequen¬ 
za del trasmettitore viene inviata all’a¬ 
nalizzatore, impostato con un fattore 
di deflessione di 2 dB/div. 

Il risultato della misura è indicato 
nella figur 9, nella quale si nota un’en- 
fatizzazione simmetrica della risposta, 
contenuta però in 1,3 dB; la larghezza 
di banda, misurata a - 3 dB, è di oltre8 
kHz. La simmetria della risposta deno¬ 
ta sia una corretta sintonizzazione che 
un buon accoppiamento d’antenna. In 
caso contrario, Tanalizzatore avrebbe 
visualizzato enfasi differenti sulle due 
bande laterali. 

Un’altra tipica analisi che può effet¬ 
tuarsi sui modulatori usati in trasmis¬ 
sione è quella tendente ad accertare il 


FIg. 8 - Disposizione di misura per 
il controllo della linearità della 
sezione audio di un trasmettitore, 
mediante analizzatore di spettro. 


RCF FBEO 

LEVEL FREOUENCìf SPAN.'DIV 



VERT «E FREQ RESOluTìOh 

DISPLAY ATTEN HANGE BANDVYIUTH 


Fig. 9 - Presentazione del risultato 
della misura di cui in figura 8, 
dalla quale si nota una leggera 
enfasi simmetrica e di entità 
contenuta In 1,3 dB. 




Fig. 10 - Uscita di un modulatore 
pilotato con un segnale di 5 kHz; 
si distinguono chiaramente la 
portante ed i vari prodotti di 
modulazione, spostati di multipli 
di 5 kHz. 
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ANALIZZATORE DI SPETTRO 
E ANALIZZATORE DI RETI SNA-1 
WANDEL E GOLTERMANN 

L’SNA-1 è lo strumento ideale per analisi spettrali e per la 
determinazione di funzioni di trasferimento di filtri, amplifica¬ 
tori, sottoinsiemi audio e video, etc.. La sua gamma di fre¬ 
quenza si estende da 100 Hz a 180 MHz. 

Il nuovo sistema di misura “network analysis” trova appli¬ 
cazione nell’analisi di distorsioni in funzione della frequenza, 
cioè variazioni del guadagno/attenuazione con la frequenza, 
non linearità della fase, distorsioni del ritardo di gruppo. Il 
sistema “spectrum analysis” già presente sui modelli prece¬ 
denti, trova applicazione nell’analisi di distorsioni da non 
linearità, come distorsione armonica e di intermodulazione. 
Può essere inoltre utilizzato per l’analisi del rumore;entrambi 
i sistemi suddetti sono essenziali per determinare tutte le 
caratteristiche delle funzioni di trasferimento. 

La versione monocanale delI’SNA-l fa uso di una memoria 
di correzione della risposta in frequenza (normalizer) che 
assicura la massima precisione di misura. Un importante 
ruolo agli effetti della precisione dello strumento giocano 
anche la sintonia a sintetizzatore e la calibrazione automati¬ 
ca. Sullo schermo si possono presentare due tracce in tempo 
reale. Cursori e maschere di tolleranze semplificano la lettura 
dei risultati. 

Tasti assistiti da software (softkeys) e funzionamento tipo 
“menu” rendono assai semplice l’impiego delI’SNA-l. Tutti i 
parametri di prova sono presentati sullo schermo. È possibile 



memorizzare maschere di tolleranza e predisposizioni com¬ 
plete dello strumento di frequente impiego. 

Tutte le funzioni delI’SNA-l sono telecontrollabili via bus 
IEC-625/IEEE-488. Una stampante video o un plotter grafico 
possono essere collegate alI’SNA-l. 

La Wandel & Goltermann è rappresentata in Italia dalla 
A.E.S.S.E.. 


Fig. 11 - Grafico che permette di 
ricavare ia percentuaie di 
distorsione attraverso i’ampiezza 
deiie armoniche. 



10 20 30 40 50 60 70 80 

dB sodo la fondamentale 


grado di distorsione che può subire il 
segnale di uscita. La distorsione, co¬ 
rnerà noto, è prodotta da un circuito 
elettronico che opera in maniera non¬ 
lineare. La disposizione di misura è si¬ 
mile a quella di figura 8, con la sola 
differenza che Toscillatore è impostato 
su un certo valore di frequenza anziché 
essere variabile; il modulatore viene pi¬ 
lotato con una percentuale di modula¬ 
zione prefissata e la sua uscita viene 
quindi esaminata onde accertare la 
presenza di eventuali prodotti di modu¬ 
lazione, segnali multipli cioè della fre¬ 
quenza applicata. 

Ad esempio, in figura 10 vede il 
risultato di una misura effettuata su un 
modulatore pilotato con un segnale di 


prova di 5 kHz: si distinguono la por¬ 
tante (picco centrale), le bande laterali 
(i due picchi vicino alla portante) ed i 
prodotti di seconda e terza armonica, 
spostati di 10, 15, 20 kHz rispetto alla 
portante. 

La distorsione armonica totale^ 
(THD) viene determinata prendendo 
nota delle differenze di ampiezza fra il 
segnale di modulazione ed i suoi pro¬ 
dotti armonici. 

La somma di tutti i prodotti armonici 
trovati permette di risalire alla percen¬ 
tuale di distorsione. 

In pratica si osserva a che livello, 
sotto la fondamentale, si trova ciascu¬ 
na armonica; indi si determina la per¬ 
centuale di distorsione di ciascuna ar- 



Fig. 12 - Disposizione di misura 
per l’analisi del comportamento di 
un filtro. 
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Fig. 14 


monica utilizzando il grafico di figura 
11.1 valori forniti si sostituiscono nella 
seguente espressione, la cui accuratez¬ 
za è valida solo se le coppie di armoni¬ 
che superiori e inferiori hanno una dif¬ 
ferenza relativa di uno o due dB: 

THD (%) = \/(%2“arm)2 + (%3“arm)2. 

Prendendo come esempio la figura 8 
ed introducendo i relativi valori si ha: 

THD (%) = 

- V (0,0325)2 + (0,012)2 (0,0018)2 = 

= 0,0350 
= 3,5% 

Quando si effettuano misure di que¬ 
sto tipo è importante assicurarsi che il 
segnale audio utilizzato per la modula¬ 
zione sia il più possibile esente da ar¬ 
moniche; lo stesso analizzatore di spet¬ 
tro può essere vantaggiosamente usato 
per un controllo in tal senso. 


mina lo spettro del segnale emergente 
in uscita. 

La disposizione di misura è quella di 
figura 12, mentre in figura i3a è indica¬ 
to il segnale di prova: un impulso ret¬ 
tangolare con un duty cycle relativa¬ 
mente basso (rapportoimpulso/pausa) 
e di ampiezza tale T per cui si abbia: 

1/2 T ^ fc 

dove fc è la frequenza di taglio nomina¬ 
le del filtro in esame. 

Lo spettro di un impulso che ha T = 
1/4 fc è uniforme, entro 1 dB, dalla con¬ 
tinua alla frequenza di taglio; esso è 
quindi utilizzabile nella maggior parte 
delle applicazioni {figura 13h). 

La misura viene effettuata al meglio 
ricorrendo ad impulsi ripetitivi, in mo¬ 
do da poter migliorare il rapporto se¬ 
gnale/disturbo facendo la media fra 
un certo numero di impulsi. 


Fìg. 13 - (a) Segnale utilizzato per 
l’analisi di cui alla figura 
precedente; si tratta di un impulso 
rettangolare con basso duty cycle 
con spettro uniforme fino alla 
frequenza di taglio del filtro in 
esame (b). 


Fig. 14 - Tipica disposizione di 
misura che utilizza un tracking 
generator in unione ad un 
analizzatore di spettro. 


Analizzatore di reti e di spettro 
MS420 B/K ANRITSU (da 10 Hz a 
30 MHz con risoluzione da 0,01 
Hz). Particolarmente adatto per lo 
studio delle caratteristiche delle 
reti analogiche di cui può 
misurare l’impedenza, la 
caratteristica di trasmissione e la 
non linearità, il ritardo di gruppo, 
ecc. ... Anche il tipo MS560J è un 
analizzatore di reti e di spettro e 
copre la banda da 100 Hz a 300 
MHz con risoluzione da 0,1 Hz. 


Anche ì filtri possono essere 
misurati 


Un importante campo di applicazio¬ 
ne degli analizzatori di spettro è quello 
riguardante lo studio e Tanalisi del 
comportamento dei filtri o di altri tipi 
di reti selettive, sia attive che passive. 
La misura effettuata con questo stru¬ 
mento è la più veloce in quanto evita il 
noioso esame punto per punto, tipico 
dei metodi di prova tradizionali. 

L’analisi avviene nel modo seguente: 
si applica al filtro un segnale che abbia 
una risposta spettrale uniforme nel 
campo di frequenze interessato e si esa- 
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Fig. 15 - Risposta di un fiitro da 9 
MHz ricavata con ia disposizione 
di misura utiiizzante un tracking 
generator. 


Un’accoppiata vincente: 
analizzatore più tracking generator 


Una tecnica di misura che estende le 
già ampie possibilità dell’analizzatore 
di spettro è quella in cui esso opera in 
combinazione con un generatore il cui 
segnale è sincronizzato in frequenza 
con l’analizzatore stesso - ecco spiegato 
il termine tracking generator Le mi¬ 
sure così effettuate hanno una miglior 
estensione dinamica, sensibilità e se¬ 
lettività, oltre a presentare una bassa 
distorsione. 

La tipica disposizione di questa mi¬ 
sura è quella rappresentata in figura 
14, dove il dispositivo sotto test può 


essere un filtro, un amplificatore, un 
accoppiatore o qualsiasi altro disposi¬ 
tivo elettronico attivo o passivo sensi¬ 
bile alle variazioni di frequenza. 

La risposta presentata sullo schermo 
dell’analizzatore comprende sia la ca¬ 
ratteristica del dispositivo sotto test 
che le eventuali mancanze di linearità 
di risposta del generatore. Queste ulti¬ 
me vengono eliminate attivando la 
funzione “B-Save A” deH’analizzatore. 
Si tratta di una “feature” molto utile 
che consiste nella possibilità di memo¬ 
rizzare due diverse misure facendone 
poi la differenza. In questo caso si ana¬ 
lizza l’uscita del tracking generator e la 
si colloca nella memoria A. E impor¬ 
tante che la regolazione dell’asse verti- 



Fig. 16 - La risposta dello stesso 
filtro di figura 15 analizzato su un 
campo di frequenze molto esteso 
evidenzia un cattivo 
comportamento dello stesso. 

Alcune significative applicazioni 
dell’analizzatore di spettro 
Hewlett-Packard HP 3562A nel 
settore elettronico e meccanico. 
Come analizzatore di reti possiede 
due canali e una sorgente di 
segnale incorporata (segnale di 
rumore e segnale sinusoidale). 
Come analizzatore di spettro 
presenta una risoluzione di 25,6 
fjHz nel campo compreso tra la 
continua e 100 kHz. Come 
analizzatore di transitori ha una 
memoria interna di 20 K parole, 
più ritardi di post e pre-trigger. 
Può essere infine impiegato come 
registratore di forme d’onda, 
come analizzatore di risposte in 
frequenza, ed infine come 
analizzatore di modulazione. 
Queste immagini indicano alcune 
sue applicazioni in campo 
elettronico e meccanico. 
In quest’ultimo caso, le vibrazioni 
da esaminare vengono convertite 
in segnali elettrici mediante 
trasduttori meccanico/elettrici 
(sensori). 
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National Panasonic 


L’oscilloscopio VP-5256 A 60 MHz tre tracce, doppia base dei tempi, grazie all’elevata 
tecnologia impiegata dovuta alla pluriennale esperienza MATSUSHITA ha raggiunto e 
superato il dato di affidabilità di 25.000 ore/MTBF. Contemporaneamente a questo 
prestigioso traguardo è stata annunciata una riduzione di prezzo del 20%. 

ORA ACQUISTARE UN NATIONAL È ANCHE ECONOMICO! 



VP-5256 A 


Caratteristiche principali 

VERTICALE 

Sensibilità: 

da 2 mV a 5 V/DIV in 11 gradini calibrati 

Banda (—3dB): 

DC/60 MHz con tempo di salita di 5,8 ns 

TRIGGER A/B 

Modo: 

NORM, AUTO FIX 

Sensibilità di trigger INT: 

0,3 DIV (DC/5 MHz) - 1 DIV (Segnale video) 

Sensibilità di trigger EXT: 

'0.2 Vp-p (DC/5 MHz) - 0,5 Vp-p (Segnale video) 

ORIZZONTALE 

Base dei tempi A: 

da 10 nsec a0,5 sec/DIV in 21 gradini calibrati ed espansore x 10 

Base dei tempi B: 

da 0,2 ^sec a 0,5 msec/DIV 

Jitter: 

10.000:1 

OPERAZIONE X-Y (CH1/X. CH2/Y) 

Sensibilità: 

da 2 mV a 5 V/DIV in 11 gradini calibrati 

Banda: 

DC/1 MHz 

Errore di fase: 

meno di 3 gradi a 1 MHz 

ALTRE CARATTERISTICHE 

Funzioni Holdoff: 

Il tempo di Holdoff è regolabile in modo continuo sul pannello 
frontale con l'apposita manopola 

Funzione SWEEP ALTERNATO: 

Consente di vedere contemporaneamente sia la base dei tempi 

A intensificata da B che la B espansa e ritardata 

Tubo a raggi catodici: 

Tubo rettangolare di 6 pollici con tensione di accelerazione 
di 12 kV 

Dimensioni: 

177 X 264 X 375 mm 

Peso: 

kg. 8 


Barletta 

Apparecchi Scientifici 

20121 Milano - Via Fiori Oscuri, 11 - Tel. (02) 809.306 (5 linee rie. aut.)-Telex 334126 BARLET I 
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cale sia la stessa della misura del dis¬ 
positivo sotto test; quest’ultimo viene a 
sua volta analizzato e visualizzato. At¬ 
tivando la funzione “B - Save A” viene 
sottratta la non linearità del generato¬ 
re, lasciando sullo schermo la misura 
della reale risposta del dispositivo. 


Filtri, cristaiii, ampiifìcatori misurati 
con il tracking generator 


Ancora qualche esempio di misura in 
cui è impiegata la tecnica del tracking 
generator. 


La risposta di un filtro da 9 MHz è 
mostrata in figura 15: la traccia supe¬ 
riore rappresenta la risposta del trac¬ 
king generator, per cui si deduce che le 
perdite del filtro sono di circa 8 dB. 

La larghezza di banda è di circa 400 
kHz (a 3 dB), mentre la reiezione è supe- 


ANALIZZATORE DI SPETTRO 2382 DELLA MARCONI INSTRUMENTS 


Settanta anni/uomo di ricerca e sviluppo hanno consentito 
alla Marconi Instruments di lanciare il nuovo Analizzatore di 
Spettro 2382, che copre un segmento di mercato fino ad ora 
trascurato. Partendo dall’esperienza nel campo degli Analiz- 



Fìg. 1 - Analizzatore di spettro 2382 deila Marconi Instruments. 

La banda coperta va da 100 Hz a 400 MHz, e pertanto può 
soddisfare a tutte le esigenze di analisi di segnali audio fino alla 
banda VHF. La presenza di un tracking generator permette di 
effettuare funzioni di vobulazione in frequenza per il controllo 
della linearità di risposta di dispositivi e di reti. La dinamica dei 
segnali controllati va da - 150 dBm a + 30 dBm, ed è quindi 
ideale per controllare la presenza di prodotti di intermodulazione. 
Per una migliore osservazione delle forme d’onda è disponibile 
un monitor video a colori. 

zatori di Spettro, e con il contributo di una ricerca di mercato 
condotta presso gli utilizzatori del suo strumento precedente, 
il 230, si è cercato di realizzare esattamente quello che il 
mercato richiede: uno strumento in grado di coprire comple¬ 
tamente le bande, MF, HF e VHF da 100 Hz a 400 MHz, che 
finalmente evita, a chi opera in questa gamma, di acquisire 
uno strumento di caratteristiche oltre il GHz ad un prezzo di 
conseguenza notevolmente superiore. 

Le caratteristiche innovative del 2382 sono: alta precisione, 
risoluzione, stabilità e flessibilità. 

Si possono eseguire misure in modo semplice e preciso 
grazie a soluzioni di tipo avanzato nella parte R.F. accoppiate 
alTottimizzazione da parte del microprocessore della risolu¬ 
zione, del tempo di sweep, della banda video e dell’attenua¬ 
zione R.F.. I dati possono essere inseriti indifferentemente 
attraverso la tastiera, le manopole o tramite interfaccia GPIB. 

Il 2382 è caratterizzato da una precisione fino ad ora mai 
ottenuta di +/-1 dB su tutta la banda ed a tutti i livelli e di una 
risoluzione minima di 3 Hz che permette di vedere per la 
prima volta il rumore nelle vicinanze della portante ed il dis¬ 
turbo di rete su portanti fino a 400 MHz. I prodotti di intermo¬ 
dulazione non superano i 95 dB, mentre, utilizzando i 2 Mar- 

I___ 


ker posizionabili indipendentemente, si possono misurare 
livelli e frequenze assoluti e relativi con risoluzione fino a 0,01 
dB e 1 Hz. 

La presenza di serie di un tracking generator (a livelli varia¬ 
bili) su tutta la banda permette di effettuare sweeppate in 
frequenza di dispositivi su un range dinamico molto ampio 
(da - 150 a + 30 dBm) e la presenza di due canali di display 
della memoria digitale permette la contemporanea visualiz¬ 
zazione due range: questo è utile ad esempio quando si vuole 
esaminare un filtro su un range di 100 dB con una risoluzione 
di 0.05 dB. 

Tutte le misure, come pure le informazioni operative, sono 
visualizzate sul tubo a raggi catodici ed inoltre entrambe le 
scale orizzontale e verticale possono essere lineari e logarit¬ 
miche. 

L’interfaccia di uscita permette di inviare l’immagine diret¬ 
tamente su plotter digitale ed anche su un monitor a colori 
usando colori diversi per la graticola, le tracce A e B e le 
Scale. 

Altre caratteristiche come l’autocalibrazione automatica, la 
normalizzazione automatica del banco nell’uso con il trac¬ 
king generator, l’inseguimento automatico del segnale, l’ave- 
raging del video, il funzionamento come misuratore selettivo, 
il demodulatore FM, la ricerca del picco e di quello successi¬ 
vo, la protezione contro i sovraccarichi, la possibilità di inseri¬ 
re maschere, l’interfaccia GP-IB, uniti ad un prezzo estrema- 
mente contenuto rendono il 2382 interessante per la proget¬ 
tazione, produzione e manutenzione di trasmettitori e ricevi¬ 
tori fino al VHF, test IF a 70 e 140 MHz, ricerche di interferenze 
R.F., misure di filtri ed amplificatori, usi nel campo ultrasonico 
sonar e medico, analisi del segnale video. 



Fig. 2 - I parametri interessati alia misura in corso vengono 
visualizzati sul display assieme alle curve di risposta misurate. 
Esiste la possibilità di presentazione in vari colori delle curve e 
dei risultati delle misure. 
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riore ai 68 dB. Lo stesso filtro, quando 
viene esaminato su un campo di fre¬ 
quenze più ampio, appare come in figu¬ 
ra 16. Come si vede la risposta non è 
delle migliori, tanto che a 350 MHz, la 
reiezione è di soli 7 dB, indicando un’e¬ 
vidente rotazione di fase. 

La figura 17 mostra invece la rispo¬ 
sta di un cristallo; si notano molto chia¬ 
ramente le frequenze di risonanza serie 
e parallelo mentre altre piccole riso¬ 
nanze sono visibili fra i 300 e i 400 kHz 
sopra la frequenza di risonanza fonda- 
mentale. 

Infine, un amplificatore per altissi¬ 
me frequenze; con ingresso di ampiez¬ 
za - 40 dBm (tracking generator) l’usci¬ 
ta si trova a - 10 dBm; pertanto, l’am¬ 
plificatore avrà un guadagno di 30 dB. 
La linearità di risposta, fino a 110 
MHz, è di 3 dB. Un’ulteriore prova po¬ 
trebbe essere quella tendente a deter¬ 
minare il livello del segnale d’ingresso 
massimo applicabile, prima che l’am¬ 
plificatore entri in saturazione. La tec¬ 
nica di misura in questo caso consiste 
nell’aumentare l’uscita del generatore 
in incrementi di 1 dB e misurare la cor¬ 
rispondente variazione in uscita del- 
Tamplificatore fino a trovare il punto 
di non proporzionalità in uscita. 


Misure automatizzate 


La natura digitale dei moderni ana¬ 
lizzatori di spettro permette loro di es¬ 
sere inseriti in sistemi automatizzati di 
misura, sotto il controllo di un elabora¬ 
tore. A questo scopo gli analizzatori so¬ 
no in genere provvisti di interfaccia 
standard IEEE-488 o equivalente 
(GPIB-HPIB). 

Un tipico sistema cosidetto ATE 
(Automatic Test Equipment), rappre¬ 
sentato in figura 18, è predisposto per 
l’analisi delle caratteristiche di un rice¬ 
vitore. Come si vede, oltre aH’analizza- 
tore di spettro vi è un multimetro digi¬ 
tale e due sintetizzatori di frequenza: 
tutti questi strumenti sono comandati 
da un elaboratore provvisto di console 
operativa (tastiera e video). In questo 
modo è possibile svolgere un numero di 
misure veramente impressionante; ad 
esempio 30 o più parametri come ten¬ 
sioni, correnti, frequenze, impedenze 
vengono misurati su 6 differenti gam¬ 
me di ricezione in 10 diversi punti di 
sintonia per ciascuna gamma. In tota¬ 
le sono circa 2000 misure effettuate in 
maniera completamente automatica. 



L’uso dell’analizzatore di spettro è 
determinante, poiché fornisce informa¬ 
zioni su diversi parametri contempora¬ 
neamente; nel caso mostrato, la pre¬ 
senza dei sintetizzatori di frequenza 


Fig. 17 - Tipica risposta di un 
cristaiio: si possono notare ie 
frequenze di risonanza serie e 
paraiieio. 


Fig. 18 - Tipico sistema 
automatizzato di misura 
imperniato attorno ad un 
anaiizzatore di spettro. Sia questo 
che gii altri strumenti sono gestiti 
da un elaboratore, tramite 
interfaccia standard IEEE-488. 


programmabili permette di convertire, 
per eterodinaggio, le frequenze superio¬ 
ri alla capacità dell’analizzatore a va¬ 
lori più bassi che rientrano nel campo 
di frequenza di specifica. ■ 
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Panoramica del mercato 

A cura della Redazione 


Viene data una panoramica 
delle case costruttrici di 
analizzatori di spettro; la 
tendenza attuale del mercato è 
quella di affiancare ai costosi 
modelli ''monolitici”, 
strumenti costruiti con tecnica 
modulare e strumenti di peso e 
dimensioni contenute, adatti 
per servizio esterno. Questa 
evoluzione ha contribuito ad 
abbassare i prezzi dello 
strumento consentendone 
Tacquisto ad una più vasta 
cerchia di utilizzatori. 


1 mercato degli analizzatori di 
spettro si sta evolvendo in 
una direzione che affianca 
agli strumenti di alta qualità ed elevate 
prestazioni, tipi di concezione modula¬ 
re o portatili, o comunque di prezzo tale 
da essere alla portata di una più vasta 
categoria di utilizzatori. 

Quello del prezzo è forse il punto più 
scottante per quanto riguarda questo 
tipo di strumento: un analizzatore che 


opera nel campo delle microonde costa 
attualmente dai 20.000 ai 60.000 dolla¬ 
ri, ed anche più; è per questo motivo, 
che gli sforzi dei costruttori sono rivolti 
alla progettazione di strumenti meno 
costosi. 

Come accennato all’inizio, un ap¬ 
proccio promettente è quello della mo¬ 
dularità] Tutilizzatore acquista solo i 
moduli necessari a soddisfare le sue ne¬ 
cessità di misura ed ha la possibilità di 
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Analizzatore di spettro FFT a due 
canali, tipo 5830 A della 
WAVETEK, particolarmente adatto 
per lo studio delle vibrazioni e dei 
rumori nei settori elettronico, 
navale e per la diagnosi dei guasti 
delle macchine in campo 
industriale. 


completare od aggiornare lo strumento 
in relazione alle aumentate esigenze, 
diluendo l’esborso di una forte somma 
su un periodo di tempo più lungo. 

Questa tendenza è seguita un po’ da 
tutte le case costruttrici, anche da quel¬ 
le che, tradizionalmente, offrivano in 
catalogo solo strumenti “monolitici”, 
cioè composti da un unico blocco, dalle 
elevatissime prestazioni. 

Nella panoramica di mercato che se¬ 
gue si vedrà che non sono molte le case 
produttrici di analizzatori; come al soli¬ 
to la parte del leone la fanno Hewlett 
Packard e Tektronix, due colossi nel 
campo della strumentazione. Ad essi si 
è affiancata la giapponese Anritsu, 
con una completa gamma di strumenti 
e la Watetek con tipi particolarmente 
adatti al controllo delle vibrazioni nel 
settore della meccanica; per completez¬ 
za di informazione sono anche citate la 
Polarad e la Eaton, anche se non ci 
risulta che siano rappresentate in Ita¬ 
lia. 


Modularità; concetto chiave per 
costi minori 


Il concetto di modularità negli stru¬ 
menti elettronici è stato introdotto da 
parecchi anni negli oscilloscopi, con i 
famosi “cassetti” o “unità plug-in” che 
dir si voglia. Uno dei migliori esempi è 
costituito dalla serie 7000 della Tektro¬ 
nix, i possessori di uno strumento di 
questo tipo possono aggiungere un’uni¬ 
tà plug-in 7L18, che trasforma l’oscillo¬ 
scopio in analizzatore di spettro, con la 
possibilità di effettuare misure mixer 
fino a 18 GHz. Con un mixer esterno a 
guida d’onda, il campo di misura si 
estende a 60 GHz. La frequenza mini¬ 
ma analizzabile dal 7L18 è di 1,5 GHz; 
ovviamente, esistono anche analizza¬ 
tori che scendono fino alla regione dei 
kHz per coprire tutte le necessità di mi¬ 
sura, come conferma la tabella 1. 

In fatto di risoluzione, il 7L18 è uno 
dei migliori, con 30 Hz a 12 GHz; la 


gamma dinamica è di 80 dB, che diven¬ 
tano 100 per misure armoniche. La tec¬ 
nica usata per l’elaborazione e la visua¬ 
lizzazione è quella digitale, ormai dif¬ 
fusasi in tutti gli analizzatori che ope¬ 
rano nel campo delle microonde. Tipi¬ 
che di questa tecnica sono le funzioni 
“MAX-HOLD” ed “AVERAGING”; la 
prima consente di memorizzare valori 
massimi di successive misure incre¬ 
mentali, utile per osservare, ad esem¬ 
pio, la deriva di un oscillatore. Con la 
funzione “AVERAGING” viene invece 
ridotto il rumore, poiché viene fatta la 
media di un certo numero di misure; è 
di grande aiuto per misure a basso li¬ 
vello di segnale o di purezza spettrale. 

Mentre la Tektronix interpreta il 
concetto di modularità separando la 
parte dedicata alla misura vera e pro¬ 


pria da quella relativa alla visualizza¬ 
zione, la Hewlett Packard si spinge ad¬ 
dirittura oltre con il suo analizzatore 
modulare HP 71000 (figura 1). Qui, non 
solo si è separata la misura dal display, 
ma a sua volta la parte elettronica di 
analisi è stata suddivisa in unità mo- 


Gli analizzatori modulari di spettro 
Hewlett-Packard HP 71000 
consentono di effettuare accurate 
e automatiche analisi dello spettro 
dei segnali nelle bande RF, 
microonde e millimetriche. 

In questa foto è riportato un 
sistema analizzatore di spettro RF 
(da 100 Hz a 2,9 GHz) unitamente 
al modulo generatore tracking HP 
70300A e al sistema di display 
grafico HP 70206A. 
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Nei due analizzatori di spettro 
HEWLETT-PACKARD, HP 8566B 
per microonde (a sinistra) e HP 
8568B per RF (a destra), le 
funzioni riguardanti l’elaborazione 
dei segnali sono ottimizzate al 
massimo e i programmi di misura 
possono essere eseguiti senza 
dover ricorrere ad un computer 
esterno. 


dulari separate (vedi articolo “HP 
70000, analizzatori di spettro modula¬ 
ri”). Secondo la casa americana, que¬ 
sto approccio oltre a ridurre il costo ini¬ 
ziale dell’apparecchiatura semplifica 
notevolmente le misure e riduce i costi 
operativi. Infatti, se un modulo si gua¬ 
sta non viene impedito il funzionamen¬ 
to dell’intero strumento. 

Per mettere insieme un completo si¬ 
stema di analisi si può scegliere innan¬ 
zitutto fra due unità di visualizzazione, 


denominate 70205A e 70206A; si ag¬ 
giunge quindi un modulo contenente 
l’oscillatore locale. Per la parte di alta 
frequenza c’è la scelta fra rHP70904A, 
operante da 100 Hz a 2,9 GHz e adatta 
per applicazioni VHF/UHF, e 
rHP70905A - unità da 50 kHz a 22 GHz 
ideale per microonde - oppure in alter¬ 
nativa, il modello 70906A che arriva 
fino a 26,5 GHz. 

Per bande millimetriche, la casa pro¬ 
pone il modulo 70907A, un’interfaccia 
esterna di mescolazione che arriva, con 
adeguati mixer, alla frequenza di 325 
GHz. Come modulo di frequenza inter¬ 
media si può optare fra due diversi mo¬ 
delli: il 70902A con risoluzione da 10 Hz 
a 300 kHz oppure il 70903A con bande 
da risoluzione da 100 kHz a 3 MHz. 

Per facilitare gli utilizzatori nella 
scelta dei vari moduli, la Hewlett Pac¬ 
kard offre anche tre configurazioni 
standard, scelte per soddisfare le esi¬ 
genze tipiche di analisi. Ad esempio, il 
modello 71200A consiste di una com¬ 
pleta configurazione per misura nel 
campo delle microonde. 


L’analizzatore come componente di 
sistemi automatici di misura 


La serie 71000 della HP è particolar¬ 
mente adatta ad essere inserita in si¬ 
stemi automatici di misura, anzi sem¬ 
bra essere stata progettata espressa- 
mente per questo uso. Con la sua tastie- 


Tabdla 1 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ANALIZZATORI DI SPETTRO PER FREQUENZE ELEVATE. 



ANRITSU 

MS710A 

EATON 

AILTECH 

787 

HEWLETT- 

PACKARD 

8566B 

HEWLETT- 

PACKARD 

8569B 

GAMMA DI FREQUENZA 

10 MHz + 23 GHz 

1 kHz ^ 26.5 GHz 

100 Hz ^ 22 GHz 

10 MHz + 22 GHz 

CON MIXER ESTERNO 

NON DISPONIBILE 

FINO A 300 GHz 

FINO A 300 GHz 

FINO A 115 GHz 

PRESELETTORE 

1.7 GHz 23 GHz 

100 MHz ^ 26.5 GHz 

2 GHz ^ 22 GHz 

1.7 GHz ± 22 GHz 

RISOLUZIONE 

1 kHz ^ 3 MHz 

10 Hz 3 MHz 

10 Hz ^ 3 MHz 

100 Hz 3 MHz 

GAMMA DI MISURA 

IN AMPIEZZA 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

DAL RUMORE 

A ± 30 dBm 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

RUMORE DI FONDO MEDIO 
(A 10 Hz DI RISOLUZIONE) 

- 115 ^ - 88 dBm 

- 153- 136 dBm 

- 134 -i- - 95 dBm 

- 113 - 90 dBm 

LINEARITÀ’ DI VISUALIZZAZIONE 

± 15 ^ ± 4 dB 

±0.5 ± 3 dB 

± 0.6 ^ ± 3 dB 

± 1.2 ± 4.5 dB 

GAMMA DINAMICA 

DI VISUALIZZAZIONE 

80 dB 

100 dB 

90 dB 

80 dB 

TIPO DI INTERFACCIA 

IEEE-488 

IEEE-488 

IEEE-488 

IEEE-488 

PESO 

25 kg 

29 kg 

51 kg 

29 kg 
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Fig. 1 - Analizzatore di spettro RF 
HEWLETT-PACKARD HP 71001A 
assieme airoscillatore locale HP 
70900A, alle sezioni I.F. HP 
70902A e HP 70903A e alla 
sezione RF HP 70904A. Questo 
sistema modulare permette di 
effettuare misure di analisi di 
spettro entro un’ampia gamma di 
frequenze. 


ra incorporata possono essere control¬ 
late diverse misure indipendenti fra lo¬ 
ro. Ad esempio, si possono esplorare ed 
analizzare fino a quattro bande milli¬ 
metriche simultaneamente e visualiz¬ 
zarle assieme sullo schermo. L’unità di 
controllo permette la compilazione di 
programmi di test con funzioni pre¬ 
calcolate. 

Gli analizzatori di spettro sono con¬ 
siderati tradizionalmente strumenti 
abbastanza complessi da manovrare 
ed operare correttamente. Una tipica 
sequenza preparatoria include la sele¬ 



zione della gamma di analisi e la ricer¬ 
ca del passo di frequenza per ciascuna 
divisione del reticolo calibrato sullo 
schermo. 

Segue la selezione della banda di ri¬ 
soluzione, controllando contemporane¬ 
amente che la scansione non sia troppo 
veloce rispetto alla risoluzione impo¬ 
stata. Non abbiamo ancora finito: oc¬ 
corre impostare anche i controlli di am¬ 
piezza: prima quello dell’attenuatore 
d’ingresso per ottimizzare il segnale 
presentato al mixer, quindi quello del 
controllo del guadagno a frequenza in¬ 
termedia per mantenere il segnale al 
corretto livello. Risulta evidente che oc¬ 
corre avere una conoscenza approfon¬ 
dita dello strumento onde assicurare 
misure accurate ed attendibili. 


Il microprocessore automatizza 
anche Timpostazione 
dello strumento 


Molte delle operazioni preparatorie 
descritte vengono rese semi- 
automatiche dall’introduzione del mi¬ 
croprocessore nello strumento. Il risul¬ 
tato è il tipico analizzatore con 3 sole 
manopole principali, di cui due esempi 
sono costituiti dal modello 8^69 della 
HP e dal Tektronix 494. 

Nel modello HP 71000, già citato, si 
può parlare addirittura di strumento 
ad una manopola; il segreto consiste in 
14 tasti cosidetti soft, in quanto a cia- 





HEWLETT 

PACKARD 

71200A 

POLARAD 

6400 

TEKTRONIX 

492/492P 

TEKTRONIX 

494/494P 

TEKTRONIX 

7L18 


50 kHz - 22 GHz 
(26.5 GHz OPZIONALE) 

3 MHz 18 GHz 

50 kHz ^ 21 GHz 

10 kHz H- 21 GHz 

1.5 GHz ^ 18 GHz 


FINO A 325 GHz 

FINO A 40 GHz 

FINO A 220 GHz 

FINO A 325 GHz 

FINO A 60.5 GHz 


NON DISPONIBILE 

1.8 GHz H- 18 GHz 

OPZIONALE 

1.7 GHz -r 21 GHz 

1.5 GHz 18 GHz 


10 Hz 300 kHz 
(3 MHz OPZIONALE) 

300 Hz H- 1 MHz 

1 kHz ^ 1 MHz 
(100 Hz OPZIONALE) 

30 Hz 1 MHz 

30 Hz ^ 3 MHz 


DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

DAL RUMORE 

A + 10 dBm 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 

DAL RUMORE 

A + 30 dBm 


- 133 -i- - 116 dBm 

- 108 - 80 dBm 

-115-^-95 dBm 
(1 kHz DI RISOLUZIONE) 

- 110 - 85 dBm 

(1 kHz DI RISOLUZIONE) 

- 119 -F - 92 dBm 


±1 -r ± 2.5 dB 

± 1.75 -i- ± 5 dB 

± 1.5 H- ± 3.5 dB 

± 1.5 ± 5 dB 

±1.8H-±4dB 


90 dB 

80 dB 

80 dB 

80 dB 

80 dB 


IEEE-488 

VCR 

I/O PARALLELA 

IEEE-488 

IEEE-488 

NEL 492P 

IEEE-488 

NEL 494P 

NESSUNA 


36 kg 

26 kg 

22 kg 

23 kg 

25 kg 


Nota: dBm è il simbolo di dBmW; 0 dBm = 1 mW; esempio: 1 /iV = -107 dBm; 1 V = 13 dBm (su impedenza di 50 fì). 
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Sistema modulare di analizzatore 
di spettro HP. Esso è formato da 
uno chassis dove possono essere 
allocati i vari moduli, da due unità 
display e da otto moduli. Il 
sistema permette analisi spettrali 
di segnali da 100 Hz a 325 GHz. 


scuno di essi è associata una determi¬ 
nata funzione programmabile. 

La potenzialità viene ulteriormente 
aumentata dalla possibilità di associa¬ 
re ai tasti funzioni diverse, richiamabi¬ 
li da un calcolatore esterno collegato 
tramite interfaccia all’analizzatore 
stesso. 

La modularità non è l’unico concetto 
nuovo introdotto dalle case costruttri¬ 
ci; per venire incontro alle esigenze de¬ 
gli utilizzatori si è pensato anche a ren¬ 
dere facilmente trasportabile lo stru¬ 
mento. 


L’analizzatore di spettro diventa 
portatile 


Esempi di strumenti progettati 
espressamente per il servizio sono co¬ 
stituiti dall’intera serie 490 della Tek¬ 
tronix e da alcuni tipi della Anritsu. 
Oltre ad avere un peso molto contenuto 
(relativamente al tipo di strumento) in¬ 
torno ai 22 kg, tutte le unità della serie 
sono a norme militari per quanto ri¬ 
guarda robustezza, insensibilità agli 
urti e alle condizioni ambientali avver¬ 
se. 

La serie è composta dalla famiglia 
494/494P, più recente - è uscita infatti 
nel 1984 - e dalla famiglia 492/492P in 
commercio al 1979 (figura 2). Le versio¬ 
ni con il suffisso P sono dotate di inter¬ 
faccia IEEE-488, che le rende program¬ 
mabili. La tabella 1 evidenzia le diffe¬ 
renti specifiche delle due famiglie: i mo¬ 
delli 494 scendono fino a 10 kHz mentre 
verso l’alto, con l’impiego di mixer 
esterni, arrivano a 325 GHz; per contro 
i modelli 492 hanno migliori caratteri¬ 
stiche per quanto riguarda il rumore (5 

10 dBm di differenza). 

Altre differenze sono facilmente in¬ 
dividuabili dall’esame dei soli dati di 
specifica, ma vale la pena di parlarne 
in quanto sono di grande interesse tec¬ 
nico: ad esempio, il 494 utilizza un 
oscillatore sintetizzato come oscillato¬ 
re locale, mentre il 492 è dotato di oscil- 

J i 



Fig. 2 - Analizzatore di spettro 
492 TEKTRONIX. Copre la banda 
da 50 kHz a 220 GHz. La 
presenza di una memoria digitale 
permette di avere un traccia fissa 
esente da flicker, anche a 
frequenze di scansione basse. 
Tutti i parametri interessati alla 
misura in corso sono visualizzati 
sullo schermo. Possiede una 
dinamica di 80 dB. In questa 
fotografia, l’analizzatore di spettro 
492 viene utilizzato per controllare 
segnali e relative apparecchiature 
ricetrasmittenti installate 
nell’Alaska. In basso, misura della 
deviazione di un segnale FM a 
microonde. 
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latore PLL (Phase Locked Loop). L’a¬ 
dozione deiroscillatore a sintesi di fre¬ 
quenza comporta due vantaggi: 

1) bassa deriva di frequenza a lungo 
termine — meno di 50 Hz per minuto 
di scansione — “feature” essenziale 
se si devono effettuare misure di de¬ 
riva di frequenza su oscillatore o si¬ 
mili. 


2) la precisione in centro frequenza 
dell’analizzatore migliora dramma¬ 
ticamente. Le cifre parlano da sole: 
la precisione del 492 non supera i ± 5 
MHz a qualsiasi frequenza centrale 
mentre il 494 ha una precisione di ± 
37 Hz a 100 MHz, ± 41 Hz a 4 GHz e 
± 115 Hz a 60 GHz. 

* Questi dati giustificano anche la no¬ 
tevole differenza di prezzo fra i due mo¬ 
delli; inoltre, il 494 è dotato di preselet¬ 
tore incorporato, che è invece opzionale 
nel 492. 

Il preselettore è in pratica un filtro, 
sincronizzato con la frequenza di ana¬ 
lisi, situato a monte del primo stadio 




mescolatore. La sua funzione è quella 
di far passare solo una ristretta banda 
di frequenze sull’ingresso dell’analiz¬ 
zatore, evitando la produzione di armo¬ 
niche con l’oscillatore locale, armoni¬ 
che che andrebbero ad alterare il reale 
contenuto spettrale. Fra l’altro, questo 
dispositivo elimina la necessità di usa¬ 
re un attenuatore d’ingresso per pro¬ 
teggere il mixer da elevati livelli di 
energia (si ricordi che l’analizzatore di 
spettro è simile ad un ricevitore). 


I “prò e i contro” 
del preselettore 


Purtroppo, il preselettore presenta 
anche degli inconvenienti ad esempio, 
il rumore medio di fondo e la risposta in 
frequenza ne risultano peggiorati. An¬ 
che qui lasciamo la parola ai numeri: 
nel 492, le specifiche indicano che il 
livello di rumore medio peggiora da un 
campo che va da - 115 a - 100 dBm a 
uno checomprende da -115 a -90 dBm 
(un calo di 5-10 dB). Risulta chiaro 
adesso che in certi casi sarebbe deside¬ 
rabile avere la possibilità di escludere 
il preselettore, cosa che è possibile fare 
solo sul 492. Nel 494, invece, il preselet¬ 
tore è sempre inserito per consentire un 
miglior funzionamento del contatore 
incorporato, che è in grado di lavorare 
fino a 325 GHz; questo è un ulteriore 
elemento che spiega il prezzo più eleva¬ 
to rispetto al 492. 

Uno dei vantaggi del contatore in¬ 
corporato è la certezza da parte dell’uti- 
lizzatore che la frequenza del segnale 
sia calcolata correttamente e che non 


Fig. 3 - Analizzatore dì spettro 
ANRITSU, modello MS 710A. È 
uno strumento che può essere 
utilizzato in VHF/UHF e 
microonde. La banda coperta va 
da 100 kHz a 23 GHz. Il 
preselettore assicura una 
dinamica di 100 dB. La sensibilità 
è - 115 dBm, la risoluzione I.F. va 
da 1 kHz a 3 MHz. È 
completomente programmabile 
GP-IB. È disponibile il relativo 
generatore di tracking nella 
gamma da 2 kHz a 2 GHz. 


vi siano falsi conteggi dovuti a cattiva 
regolazione dei comandi. La precisione 
del contatore è notevole: ± 13 Hz a 100 
MHz, ± 17 Hz a 4 GHz e ± 91 Hz a 60 
GHz. Gli elementi di superiorità del 494 
sul 492 non finiscono qui: segnaliamo 
la presenza di una tastiera numerica 
per introdurre direttamente i parame¬ 
tri di misura, un tasto di “aiuto” per 
facilitare ulteriormente l’uso con le 3 
manopole ed una memoria non volatile 
per mantenere le regolazioni del pan¬ 
nello frontale. 

Per gli utilizzatori orientati alle altis¬ 
sime prestazioni piuttosto che alla por- 
tatilità si consigliano strumenti come 
l’HP 8566B (vedi descrizione a parte) o 
lo Eaton Ailtech modello 787. Il model¬ 
lo citato della HP è la versione aggior¬ 
nata e migliorata del precedente HP 
8566A; le sue principali caratteristiche 
includono un campo di misura da 100 
Hz a 22 GHz (con mixer interno). Con 
mixer esterni si arriva fino a 300 GHz, 
nella banda millimetrica; la minima 
risoluzione è di 10 Hz. Queste specifi¬ 
che sono ottenute anche grazie all’ado¬ 
zione dell’oscillatore locale sintetizza¬ 
to. 
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L’analizzatore fa anche data 
processing 


La modifica più importante subita 
dal modello 8566B, rispetto al suo pre¬ 
decessore, è raggiunta di una memoria 
RAM da 16 kbytes che permette di con¬ 
servare le misure effettuate ed anche i 
programmi di elaborazione. Rispetto 
air8566A, inoltre, vi sono ben altre 120 
funzioni di misura e elaborazione, la 
maggior parte delle quali riguarda que¬ 
ste ultime, come il calcolo dei valori 
RMS di uno spettro o la moltiplicazione 
di due diversi spettri fra loro, su una 
base punto a punto. 

Un gruppo di funzioni permette di 
creare propri programmi di misura e 
sequenze di elaborazione; sono incluse 
istruzioni del tipo Repeat, Until, If, 


Then, Else che oltre a essere molto po¬ 
tenti danno la possibilità di creare ra¬ 
mificazioni (branch) e ripetizioni con¬ 
trollate del programma (loop). 

Il fatto sorprendente è che THP 
8566B costa meno del modello prece¬ 
dente, con suffisso A, malgrado Tinclu- 
sione di tutte le funzioni citate; ciò può 
essere solo parzialmente spiegato da 
un motivo di competitività, nei riguar¬ 
di ad esempio del citato Eaton Ailtech 
787. Con questo modello, infatti, la ca¬ 
sa costruttrice ha inteso porre in com¬ 
mercio uno strumento che rappresen¬ 
tasse lo stato dell’arte in fatto di analiz¬ 
zatori. 

Basta considerare solo due parame¬ 
tri di specifica per confermare che l’o¬ 
biettivo della Eaton è stato raggiunto: 
il preselettore in grado di operare a par¬ 
tire da 100 MHz (anziché dai GHz) e 



ANALIZZATORI DI SPETTRO CON EFFICACE 

ELABORAZIONE INTERNA E L ESECUZIONE DI PROGRAMMI IN MODO AUTONOMO 


I nuovi analizzatori di spettro HP 8566B (microonde) e HP 
8568B (RF) della Hewlett-Packard offrono sensibili migliora¬ 
menti sia nell’elaborazione dei segnali d’ingresso che nell’in- 
sieme delle funzioni incorporate di tipo decisionale, proprio 
come un computer. 

Rispetto alla versione A sono state aggiunte alla versione B 
dei modelli HP 8566 ed HP 8568 più di 120 nuove funzioni. Le 
funzioni di elaborazione dei segnali includono la FFT (Fast 
Fourier Transformation) ed il calcolo della potenza per lar¬ 
ghezza di banda dei segnali in arrivo. Le funzioni di elabora¬ 
zione della traccia invece comprendono la memorizzazione 
del valore minimo di una traccia ed il calcolo della deviazione 
standard dei dati di traccia. 



Con il nuovo analizzatore di spettro per microonde HP 8566B, 
■'utilizzatore può plottare direttamente il contenuto presente 
sul display senza dover ricorrere ad un computer esterno. 


Programmazione mediante tasti funzione 

Gli utenti dei nuovi analizzatori possono definire una se¬ 
quenza di tasti del pannello frontale come una routine di 
misura desiderata. 

Questo insieme può essere in seguito memorizzato in un 
singolo tasto funzione, accessibile sia dal pannello frontale 
che via HP-IB (standard IEEE-488 implementato e persona- 
lizzato dalla Hewlett-Packard). Questa possibilità semplifica 
le operazioni sia manuali che in controllo remoto. 

Istruzioni di comando 

Nuove funzioni come IF, THEN, ELSE, END, IF, REPEAT ed 
UNTIL permettono all’utente di scrivere programmi di misura 
completi sull’HP 8566B e suN’HP 8568B che possono essere 
eseguiti senza alcun bisogno di un computer esterno. 

Per collaudi di produzione, ad esempio, un calcolatore può 
caricare programmi di questo tipo in diversi analizzatori, i 
quali in seguito sono in grado di eseguirli come strumenti 
autonomi. In un sistema di test automatico, questo modo più 
efficace di elaborazione interna, mediante tasti funzione o 
programmi permette ai controllore del sistema di dedicare più 
tempo ad altri compiti di misura e calcolo. 

Negli analizzatori sono disponibili 16 kbyte di RAM per la 
memorizzazione di routine definite dall’utente. 

Presentazione su carta dei risultati 

I nuovi analizzatori possono trasferire i dati visualizzati su 
un plotter senza aver bisogno di un computer esterno; questa 
funzione è eseguibile sia da pannello frontale che via HP-IB. 

L’HP 8566B e l’HP 8568B possono inoltre memorizzare e 
plottare più di otto tracce complete da 1001 punti, oppure 80 
tracce compresse, sempre senza un computer esterno. I pro¬ 
grammi scritti per gli HP 8566A e HP 8568A sono eseguibili 
anche dalle nuove versioni B, come pure sono compatibili 
l’HPL PAG e la libreria BASIC degli analizzatori precedenti. 
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Analizzatore di spettro 494P 
TEKTRONIX. 

Il suffisso P indica la versione 
programmabile del tipo 494. 
Entrambi scendono fino a 10 kHz, 
e verso l’alto, tramite impiego di 
mixer esterni, possono arrivare 
fino a 325 GHz (per le altre 
caratteristiche vedi testo e tabella 
1 ). 


Teccezionale bassissimo rumore, infe¬ 
riore di almeno 20 dB a quello di tutti i 
concorrenti. L’eccellenza tecnica è co¬ 
stituita in questo caso da un filtro bre¬ 
vettato di tipo YIG, per quanto riguar¬ 
da il preselettore, e dall’inserimento di 
un front-end per frequenze sotto i 3,5 
GHz per compensare le perdite di tra¬ 
smissione subite dal segnale fra l’in¬ 
gresso ed il primo stadio amplificatore. 
Inoltre, mentre gli altri analizzatori 
utilizzano la mescolazione delle armo¬ 
niche per ottenere una larga copertura 
di frequenza, il 787 usa la mescolazione 
solo sulla fondamentale, eliminando le 
perdite di conversione. 



MAXIMUM 

EFFICIENCY 

AT HIGH TEMPERATURES 


OLTRE 100 DISPOSITIVI CON PORTATE DA 
1.1 A A 200A E TENSIONI DA 20V A 100V. 
DUE PROCESSI DI DIFFUSIONE (150° C E 
175° C) PER BASSO FORWARD E BASSO 
LEAKAGE. 

NUMEROSI PACKAGES DISPONIBILI: ASSIA- 
LE-TO220-TO247 (T03 plastico) - D04-D05-T03 
-T0244 (modulo). 

DISPONIBILI ANCHE A NORME MIL. 


READY 
TO SWITCH 


Studio Sansoe-To-Italy 


Buone prestazioni a prezzi 
competitivi 


Se le necessità di misura non sono 
così sofisticate da richiedere strumenti 
di altissima qualità, vi sono diverse op¬ 
portunità di scelta a prezzi relativa¬ 
mente bassi. Un esempio è costituito 
dal Polarad 640C, versione aggiornata 
del 640B, che ha il vantaggio di poter 
escludere il preselettore, con migliora- 
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INTERNATIONAL RECTIFIER 

Uffici Vendita: 

BORGARO (TO) 10071 - Via Liguria 49 
Tel. 011/4701484 - Telex 221257 RECTIT 
MILANO 20154 - Via Koristka 11 
Tal n9/?4n7Qn - '^12946 

BOLOGNA 40139 - Via Amo 1 - Tel. 051/493307 
Agenzie: 

ROMA 00194 - Via Albricci 9 - Tel. 06/3276456-65 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 



(In alto) Sistema di display 
Hewlett-Packard HP 70206A 
facente parte degli analizzatori di 
spettro modulari HP 71000. (In 
basso). I vari moduli del sistema 
sono inseriti nel mainframe. A 
destra, il modulo HP 70907A, 
interfaccia mixer esterna. 
Partendo da sinistra: modulo 
tracking generatore, oscillatore 
locale, prima F.I., seconda F.I., e 
interfaccia mixer. 


mento della linearità e del livello di ru¬ 
more ai bassi livelli di segnale. I para¬ 
metri citati migliorano rispettivamen¬ 
te di 1 - 3 dB e di 2 *- 10 dB rispetto a 
quando è inserito il preselettore, nel 
campo di frequenze compreso fra 3 e 18 
GHz. 

Un buon rapporto prestazioni/prez- 
zo è la caratteristica della produzione 
Anritsu, di cui citiamo fra gli altri il 


modello MS710A del quale diamo una 
presentazione a parte {figura 3), Si trat¬ 
ta di un analizzatore di spettro adatto 
al campo delle microonde (100 kHz -23 
GHz) molto facile all’uso e anche com¬ 
patto. Pur dotato di specifiche molto 
simili a modelli di gran marca, viene 
tuttavia offerto a prezzi competitivi; la 
facilità d’uso si rivela a colpo d’occhio: 
sul pannello frontale si nota una sola 
manopola, anziché le classiche 3, più 
una serie di tasti per il controllo delle 
misure. 

Tutti i parametri relativi all’analisi 
sono visualizzati sullo schermo, oltre 
che ad una linea di messaggi per l’ope¬ 
ratore. 

Tutte queste informazioni sono ac¬ 
cessibili aH’esterno tramite l’interfac¬ 
cia standard IEEE-488, che consente 
allo strumento di far parte di un siste¬ 
ma di misura programmabile tramite 
calcolatore. 

Un analizzatore di spettro che si dif¬ 
ferenzia da quelli presentati in quanto 
lavora su frequenze relativamente bas¬ 
se è il tipo 5810A della Wavetek (rap¬ 
presentata in Italia dalla Sistrel). È un 
analizzatore ad un solo canale, lavora 
su frequenze comprese tra 10 Hz e 100 
kHz, è trasportabile, ed è particolar¬ 
mente adatto al controllo e alla misura 
di tutti i parametri che interessano il 
funzionamento delle macchine in cam¬ 
po industriale. ■ 
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a Hewlett-Packard presenta 
una famiglia di analizzatori 
di spettro modulari che con¬ 
modo nuovo ed economico di 
effettuare una ampia gamma di misure 
in campo RF. 

La famiglia HP 70000 di componenti 
modulari è formata da: 

— un main-frame, 

— due display, 

— un numero di moduli che vi si adat¬ 
tano. 

I primi disponibili consentono l’ana¬ 
lisi di spettro manuale ed automatica 
da 100 Hz a 325 GHz. Inoltre, la HP si 
ripropone di presentare in futuro mo¬ 
duli che incrementeranno le possibilità 
già esistenti. 

La caratteristica più evidente di que¬ 
sto nuovo sistema di misura è la possi¬ 
bilità per l’utente di acquistare solo 
quei componenti che soddisfano le ap¬ 
plicazioni del momento, e di poter però 
aggiungere altri moduli in seguito a 
seconda delle maggiori esigenze che 
potrebbero presentarsi. 


B 

sente in 


Configurazione base 


Per garantire le funzioni del solo 
analizzatore di spettro, il sistema uti¬ 
lizza un set minimo di tre moduli di 
analisi, un display, ed un main-frame; 
è possibile comunque configurare an¬ 
che un sistema che comprenda più di 
uno strumento indipendente (per esem¬ 
pio, un generatore di segnali program¬ 
mabile) con il vantaggio di poter con¬ 
trollare e osservare le forme d’onda di 
tutti gli strumenti direttamente su un 
solo display. 

Un nuovo bus di interfaccia digitale 
ad alta velocità crea nel sistema una 
comunicazione molto rapida tra i vari 


Fig. 1 - I vantaggi più evidenti dei 
sistema di misura modulare HP 
70000 sono ia grande fiessibiiità e 
ia prontezza di una eventuaie 
riparazione. Attuaimente, il 
sistema è formato da 
un'incastellatura (main-frame), 
destinata ad aiioggiare i vari 
moduli, due unità dispiay e otto 
moduii i quaii permettono di 
effettuare misure di anaiisi di 
spettro entro una banda 
compresa tra 100 Hz e 325 GHz. 


HP 70000 
ANALIZZATORI 
DI SPETTRO 
MODULARI 


componenti; la famiglia HP 70000 può 
comunicare con altri strumenti e con¬ 
trollori tramite il bus di interfaccia HP- 
IB (IEEE-488). 

Una diagnostica interna consente di 
individuare velocemente i moduli gua¬ 
sti e di ripararli rapidamente sostituen¬ 
doli “in loco”; questo è un vantaggio 
notevole del nuovo sistema. 

La grande velocità di approntamen¬ 
to e la possibilità di controllo centraliz¬ 
zato di sistemi a più strumenti e la pos¬ 
sibilità dello sviluppo software, rendo¬ 
no l’HP 70000 particolarmente adatto 
per le applicazioni di test automatico 
(ATE). 

Secondo la Hewlett-Packard, le aree 
di applicazioni più congeniali saranno 


L’HP 70000 è un sistema di 
misura modulare. Alla sua 
apparizione venne presentato 
come analizzatore di spettro. 
Successivamente, grazie alla 
modularità è diventato un 
sistema estremamente 
flessibile che oltre all’analisi 
spettrale permette di effettuare 
altre funzioni come 
generazione di segnali, analisi 
scalare di reti, ecc.. La gamma 
coperta va da 100 Hz a 325 

GHz. 

A cura della Hewlett-Packard 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 



L’HP 71300A è particolarmente 
adatto per il controllo e l’analisi 
dello spettro dei segnali con 
lunghezza d’onda deM’ordine del 
millimetro. 

quelle delle comunicazioni a microon¬ 
de e RF, militari, radar, sistemi di gui¬ 
da, di navigazione e test di componenti 
a microonde. 


Incremento delle prestazioni 
e aggiunta di funzioni 


L’utente di HP 70000 può compiere 
entrambe le operazioni semplicemente 
completando il sistema con i moduli 
richiesti. In tal modo non è più necessa¬ 
rio sostituire strumenti o rimpiazzare 
un sistema non modulare completo per 
soddisfare le crescenti esigenze che si 
presentano nel settore delle misure. 


Facilità d’impiego 


I sistemi HP 70000 vengono gestiti 
manualmente tramite 14 tasti- 
funzione collocati sui lati dello scher¬ 
mo; negli analizzatori di spettro, i tasti- 
funzione consentono all’operatore l’ac¬ 
cesso ad un ampio numero di funzioni 
di misura, di elaborazione dei segnali e 
di manipolazione delle tracce. Queste 
funzioni semplificano l’analisi spettra¬ 
le, ed inoltre riducono il tempo necessa¬ 
rio allo sviluppo software. 

Un esempio di utilità di queste fun¬ 
zioni è la capacità dell’analizzatore di 
spettro di effettuare internamente la 
correzione dell’ampiezza in tempo rea¬ 
le nelle misure sweep. 

L’utente può anche definire un grup¬ 
po di tasti-funzione “personalizzati” 
trasferendo i programmi da un compu¬ 
ter al sistema. Una funzione di “fine¬ 
stra” consente ai dati acquisiti da più 


FIg. 2 - Una diagnostica interna 
permette di individuare 
velocemente i moduli difettosi e di 
sostituirli velocemente. Il sistema 
HP 70000, tramite un bus di 
interfaccia ad elevata velocità 
(HP-IB o IEEE-488) permette una 
comunicazione rapida tra i vari 
componenti e consente alla 
famiglia HP 70000 di comunicare 
con altri strumenti. 
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Fig. 3 - L’analizzatore di spettro 
HP 71200A per microonde 
permette analisi di spettro dei 
segnali da 50 kHz a 22 GHz 
oppure da 50 kHz a 26,5 GHz. 



Fig. 4 - L’analizzatore di spettro 
HP 71000A è particolarmente 
adatto per analisi di spettro di 
segnali RF compresi tra 100 Hz e 
2,9 GHz. Generalmente viene 
impiegato con il generatore 
tracking HP 70350A. 


strumenti di apparire in simultanea su 
un singolo display, e permettere in que¬ 
sto modo un facile monitoraggio di 
grandi sistemi. 

Lo sviluppo software è favorito dai 
modi DEBUG e PAUSE che localizza¬ 
no i problemi nel codice del program¬ 
ma, e da una funzione CATALOG che 
elenca tutte le funzioni e le variabili di 
programma trasferite dal computer. 


ANAUZZATORI DI SPET1RO 


Misure di anaiisi di spettro 
potenziate 


Nei sistemi di analisi spettrale, i si¬ 
stemi modulari offrono notevoli van¬ 
taggi, tra questi citiamo: 

— ampia copertura di frequenze 
gamma RF: da 100 Hz a 2,9 GHz 
gamma MW: da 50 kHz a 26,5 GHz 
gamma millimetrica: fino a 325 
GHz con la copertura simultanea fi¬ 
no a 4 bande da parte di un solo 
analizzatore. 

— precisione assoluta di ampiezza 

+ 2,3 dB a 2,5 GHz in ogni punto del 
display 

— larghezza di banda di risoluzione IF 
regolabile in incrementi del 10% 

— precisione di ampiezza in banda 
millimetrica e eccellente sensibilità 
grazie, all’impiego dei miscelatori 
armonici della serie HP 11970 
precisione di + 2,7 dB a 60 GHz 


sensibilità di - 124 dBm a 60 GHz 
(larghezza di banda di risoluzione 
pari a 10 Hz). 

La famiglia HP 70000 è formata at¬ 
tualmente da tre sistemi di analisi spet¬ 
trale standard: 

HP 71100A RF (da 100 Hz a 2,9 GHz) 
HP 71200A MW (da 50 kHz a 22 GHz) 
HP 71300A Millimetrici (la copertura 
dipende dai miscelatori esterni utiliz¬ 
zati). 

Ciascun sistema è alloggiato in un 
main-frame e dispone di un display 
grafico. 

I moduli opzionali ampliano la co¬ 
pertura a microonde fino a 26,5 GHz, 
offrono bande IF più ampie ed aggiun¬ 
gono il generatore RF HP 70300A. Il 
display grafico opzionale HP 70206A 
possiede uno schermo da 9” e può an¬ 
che essere collocato sopra il main¬ 
frame. 

È possibile ordinare un sistema per¬ 
sonalizzato da assemblare direttamen¬ 
te in fabbrica. ■ 


KODAK ENTRA NEL MERCATO DELLE FIBRE OTTICHE 

NUOVA DIVISIONE KODAK: LAMDEK FIBER OPTICS 

Il 9 Luglio 1985 la Kodak ha annunciato la formazione della nuova Divisione Lamdek 
Fiber optics per entrare nel mercato delle fibre ottiche che è in rapida crescita soprattutto 
per le applicazioni nel campo delle telecomunicazioni. 

La nuova unità Kodak fa parte del Dìversified Technologies Group aH’interno della 
Photographic and Information Management Division. 

L’entrata della Kodak nel mercato delle fibre ottiche è una naturale estensione conside¬ 
rando le capacità dell’azienda nella ricerca, sviluppo e produzione per l’ottica. 

CONNETTORE PER FIBRE OTTICHE 

La Lamdek Fiber Optics inizialmente offrirà un connettore ad alta precisione e prodotti 
connessi per fibre ottiche singolo-modo. 

Il connettore utilizza lenti asferiche di vetro per espandere il raggio luminoso della fibra 
ottica e quindi permettere una connessione durevole di altissima qualità tra fibre ottiche 
singolo-modo. 

Il connettore sarà disponibile in America e Canada verso la fine del 1985 e verso la fine 
del 1986 anche in alcuni mercati internazionali. 

Sarà fornito anche un accessorio che consentirà la installazione sul posto dei connettori 
garantendo un preciso posizionamento della fibra ottica nel connettore. 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

La Kodak intende stabilire una presenza a lungo termine nel mercato delle fibre ottiche. 

Il connettore, come prodotto iniziale, conterrà avanzamenti tecnici speciali e tali da 
creare nuovi standard industriali per la qualità, affidabilità, versatilità e rendimento per i 
connettori singolo-modo. 

L’introduzione di questo nuovo prodotto sarà quindi per Kodak il primo passo per 
costruire un futuro di larga partecipazione del mercato delle fibre ottiche. 

L’entrata in questo momento nel mercato delle fibre ottiche con il connettore per fibre 
ottiche singolo-modo è una scelta tempestiva da parte di Kodak perché le fibre ottiche 
sìngolo-modo, grazie ai loro vantaggi tecnologici, si prevede siano quelle scelte prevalen¬ 
temente dai pianificatori di sistemi e perché le telecomunicazioni sono in fase di rapido 
sviluppo ed in fase di rinnovamento tecnologico con l’adozione di fibre ottiche. 
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Display Alfanumerici singoli e doppi. 

Display a matrice di punti nelle versioni da 0,3 


0,7”-1,2”- 2”eCustom 


Tutti i display singoli e doppi 
nelle versioni da 0,3” a 1,2” 
anche a bassa corrente di 
lavoro. 

Se utilizzate correnti inferiori 
a 10 mA la tecnologia GaP 
della Liton Vi permette di 
ottenere luminosità uguale a 
quella ottenuta con i normali 
display con corrente 
standard. 


Bargraph e Big Lamps 
e oggi anche i Led standard i 
da 3 0 e 5 0 nastrati per 
inserzione meccanica. 


AGENTE ESCLUSIVO PER L’ITALIA 


Via Mosè Bianchi, 103 - 20149 Milano 
Telefono: (02) 464582 - 4988805 Telex: 325074 PAMELK 


• PANTRONIC Srl, Via IVT.Battistini 212/A, 00177 Roma. 

Tel. 06/6273909-6276209 

• ARCO ELETTRONICA Srl, Via Milano 22/24^ 20083 Gaggiano. 

Tel. 9086297-9086589 

• MECOM Sri, Via Ognissanti 83, 35100 Padova. Tel. 049/655811 

• ALTA Srl, Via Matteo di Giovanni 6, 50143 Firenze. 

Tel. 055/712362-714502 

• f.E.C. Sas, Via Fiasella 10/12,16121 Genova. Tel.010/542082 

• ADIMPEXSrl, Zona Ind. Cerretano, Via lesina 56,60022 Castelfidardo 
Ancona. Tel. 071/78876-780778 


AGENTE 

DISTRIBUTORE • 


RRAVISANI Giacomo, Via Arsa 6, 35100Padova. 

Tel. 049/614710 

• E.CJt. dlRHeila Snc, Via G. Cesare 17,10154 Torino. 

Tel. 011/858430-278867 

• EMMEPI ELETTRONICA Sdf, Via Fattori 28/D, 40133 Bologna 
Tel. 051/382629 
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CIMQUE STRUMENTI 

PER FARÉ 

L’ANATOMIA 

DI UN SEGNALE 


Si chiamano analizzatori e 
servono a rivelare la struttura 
intima della forma d’onda di 
qualsiasi segnale. A differenza 
dell’oscilloscopio che rivela 
l’aspetto “esterno” di un dato 
segnale, questi cinque 
strumenti ne analizzano 
l’anatomia e l’intima 
struttura, in quanto osservano 
e studiano il segnale sotto 
cinque differenti angolazioni. 
È per questo motivo che questi 
analizzatori trovano impiego 
in tutti i settori industriali e in 
quello delle telecomunicazioni 
in particolare. 


A cura della Redazione 


Lo Yew Mod. 3655 è un completo 
analizzatore di FOURIER per 2 
canali con funzione di 
trasferimento e correlazione. La 
gamma di frequenza si estende a 
20 kHz e la dinamica è di 72 dB. 
È dotato di stampante grafica a 4 
colori ed è anche un analizzatore 
di segnali transitori sino a 4 
canali. 


B er lo studio e l’analisi delle for¬ 
me d’onda dei segnali elettrici 
presenti nelle più disparate 
apparecchiature elettroniche vengono 
attualmente impiegati cinque tipi di 
analizzatori che hanno molta somi¬ 
glianza tra loro; ognuno però “vede e 
studia” il segnale sotto una differente 
angolazione. Questi strumenti si chia¬ 
mano: 

— analizzatore di spettro, 

— analizzatore digitale di Fourier, 

— analizzatore d’onda, 


— analizzatore di distorsione, 

— analizzatore audio, 

— analizzatore di modulazione. 

Ognuno di questi strumenti studia e 
valuta, nel dominio della frequenza, le 
proprietà fondamentali di un segnale 
ma nell’eseguire questo compito, ognu¬ 
no ricorre a tecniche circuitali differen¬ 
ti. 

L’analizzatore di spettro non è altro 
che un ricevitore del tipo supereterodi¬ 
na ma uobulato, capace di presentare 
sullo schermo del suo CRT l’ampiezza 
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Fig. 1 - Forma d’onda di un 
segnale contenente la frequenza 
fondamentale e la sua seconda 
armonica. L’oscilloscopio è in 
grado di visualizzare solo il 
segnale risultante (curva in alto) e 
non la relativa componente. 



figura 1 studiato con un 
analizzatore di spettro. Qui è 
possibile conoscere ampiezza e 
frequenza delle componenti della 
forma d’onda vista 
dall’oscilloscopio. 


di tutte le componenti di un dato segna¬ 
le in funzione della frequenza. In parti¬ 
colare, esso è in grado di indicare con 
una unica presentazione (display) 
quanta energia è contenuta in un dato 
segnale nonché i valori assoluti di fre¬ 
quenza delle singole componenti di 
energia; (le cosidette componenti di 
Fourier presenti in tutte le forme d’on¬ 
da complesse); in breve esso, presenta 
di un dato segnale l’energia in funzione 
della frequenza. 


Analizzatore di forma d’onda 
Vistar Mod. 770 da 1 Hz a 110 
kHz con gamma dinamica 
maggiore di 100 dB. Risoluzione 
costante In percentuale di banda. 
Lettura digitale di frequenza e 
digitale + analogica (zoom su 10 
db) del livello. Uscita su comune 
oscilloscopio o registratore XY per 
osservazione dello spettro del 
segnale. 
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Fig. 3 - Analisi della forma d’onda 
di figura 1 effettuata con un 
analizzatore di Fourier. 


Fig. 4 - L’analizzatore d’onda 
misura ampiezza e frequenza del 
segnale ma entro la “finestra” di 
frequenza in cui è accordato. 


Fig. 5 ~ L’analizzatore della 
distorsione elimina la 
fondamentale della forma d’onda 
di figura 1 e misura la rimanente 
energia contenuta nel segnale. 


Analizzatore di distorsione Krohn- 
Hite Mod. 6900, completamente 
automatico (in sintonia, portata e 
livello di riferimento), da 100 mV a 
130 V per la gamma di frequenza 
da 5 Hz a 1 MHz. Risoluzione di 
distorsione sino a 0,005 %. Opera 
anche come millivoltmetro C.A. 


Anche Vanalizzatore di Fourier pre¬ 
senta sul suo schermo le componenti di 
Fourier di un dato segnale, ma si diffe¬ 
renzia dairanalizzatore di spettro in 
quanto, di queste componenti, indica 
non solo Tampiezza ma anche la fase. 

Uanalizzatore d’onda è un vero e 
proprio voltmetro sintonizzabile; esso 
indica su uno strumento, la quantità di 
energia che un dato segnale possiede in 
una determinata “finestra” di frequen¬ 
ze, selezionabile entro una banda di 
frequenze ben determinata. 

Uanalizzatore di distorsione effet¬ 
tua un’operazione che è in diversa ri¬ 
spetto a quella realizzata da un analiz¬ 
zatore d’onda. In sostanza, esso non fa 
altro che misurare l’energia che si tro¬ 
va al di fuori di una data larghezza di 
banda, eliminando il segnale fonda- 
mentale di questa banda, e indicando¬ 
ne invece, su uno strumento, le armoni¬ 
che nonché altri prodotti di distorsio¬ 
ne. 



Uanalizzatore audio effettua le stes¬ 
se funzioni di un analizzatore di distor¬ 
sione, ed in più, fornisce il rapporto se¬ 
gnale/disturbo; misura il valore della 
frequenza del segnale nonché il vero 
valore efficace di questa e la sua com¬ 
ponente continua. 

Uanalizzatore di modulazione viene 
sintonizzato su un dato segnale a radio 
frequenza, ne mostra il completo invi¬ 
luppo di modulazione (AM, FM oppure 
di fase) per poterlo meglio studiare e 
analizzare. 

Questo ricevitore particolare che mi¬ 
sura e presenta le condizioni di qualsia¬ 
si tipo di modulazione ha inoltre il van¬ 
taggio di essere estremamente sensibi¬ 
le in quanto riesce a misurare segnali 
deboli, dell’ordine di - 127 dBm. 


Ogni strumento studia il segnale 
sotto una diversa angolazione 


Le figure, da 2 a 6, indicano schema- * 
ticamente come gli analizzatori sud¬ 
detti “vedono” un segnale, formato 
dalla sua frequenza fondamentale e 
dalla relativa seconda armonica. 

Nella figura 1 è riportata la forma 
d’onda di questo segnale vista dall’o¬ 
scilloscopio. È presentata nel “dominio 
del tempo”. La forma d’onda A(t) é 
quella del segnale ed è quella che com¬ 
pare sullo schermo del CRT dell’oscillo¬ 
scopio: le forme d’onda tratteggiate 
(non visibili sullo schermo) indicanola 
componente fondamentale A i(t) e la se¬ 
conda armonica A 2 (t) di detto segnale. 

Nella figura 2, Vanalizzatore di spet¬ 
tro mostra le frequenze delle due com¬ 
ponenti del segnale nonché la loro am¬ 
piezza. 

Lo studio delle componenti di un da¬ 
to segnale (e cioè del suo spettro) può 
estendersi a segnali con frequenza 
compresa tra 0,02 Hz e 220 GHz. 

Vanalizzatore di Fourier permette di 
avere informazioni ben precise riguar- 
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ANAUZZATORI DI SPETTRO 


HP 4194A: NUOVO ANALIZZATORE PER MISURE DI IMPEDENZA E DI GUADAGNO/FASE 


Il nuovo analizzatore per misure di impedenza e di guadagno- 
/fase, VHP 4194A, è uno strumento intelligente che effettua 
misure sia di impedenza che di parametri di trasmissione. 
Nelle misure di impedenza copre la gamma da 100 Hz a 40 
MHz, mentre nel caso di misure di guadagno e di fase, la 
gamma di lavoro è compresa tra 10 Hz e 100 MHz. 

L’HP 4194A è il primo strumento Hewlett-Packard che pre¬ 
senta i risultati delle misure su uno schermo a colori da 7,5” 
(19 cm). Progettato per applicazioni di ricerca e di controllo 
qualità nella produzione di componentistica elettronica e di 
apparecchi per i mercati consumer e telecomunicazioni, THP 
4194A permette la valutazione di materiali, componenti dis¬ 
creti, circuiti integrati e circuiti elettronici in genere. La funzio¬ 
ne ASP (Auto Sequence Program) permette di automatizzare 
facilmente le altre funzioni di misura e di analisi senza dover 
usare un apposito computer. 

L’HP 4194A semplifica le misure di impedenza e di guada¬ 
gno/fase per mezzo dei tasti menu e dei tasti funzione con i 
quali si impostano le condizioni di misura. Sullo schermo a 
colori è possibile visualizzare contemporaneamente i risultati 
di due misure, che possono essere successivamente analiz¬ 
zate per mezzo di funzioni di analisi grafica ed aritmetiche. 

I risultati possono inoltre essere trasferiti su una stampante o 
su un plotter, o letti da un computer per mezzo dell’interfaccia 
HP-IB grazie alla quale è anche possibile controllare a dis¬ 
tanza tutte le funzioni dello'strumento. 

L’analizzatore è disponibile con un’impedenza di ingresso di 
50 O o di 75 Q, per effettuare misure di guadagno/fase. I 10 
text-fixture ed i cavi speciali permettono di effettuare misure 
su una vasta gamma di dispositivi. 

Settori di impiego e relativi vantaggi ottenuti 

I mercati primari per il 4194A sono i mercati dei produttori di 
componenti (L, C, R, filtri, cristalli, amplificatori operazionali, 
diodi, etc.), di apparecchi per telecomunicazioni (filtri, amplifi¬ 
catori, sistemi FDM) e di apparecchi per il mercato consumer 
(circuiti audio e video). 

Produttori di componenti 

I Produttori di componenti, grazie all’iiripiego dell’HP 4194A, 
possono migliorare la produttività e la qualità dei loro prodotti. 
Ad esempio, i tecnici della ricerca e del controllo qualità 
possono abbreviare i tempi di valutazione grazie allo scher¬ 
mo a colori dell’HP 4194A ed alle funzioni di analisi grafica, 
come ad esempio il marker ed il cursore a linea, che assicura¬ 
no rapidità e facilità di misura. 

Anche i progettisti di componenti possono ridurre i tempi di 
sviluppo avvalendosi di cinque funzioni di modello di circuiti 
equivalenti per approssimare le costanti del circuito equiva¬ 
lente con misure reali o per simulare le caratteristiche di 
frequenza di un dispositivo specificando le costanti del cir¬ 
cuito equivalente. 

I progettisti possono anche migliorare la qualità del loro pro¬ 
dotto, effettuando misure con varie frequenze, segnali di pro¬ 
va o livelli di polarizzazione CCpersimulare le reali condizio¬ 
ni di funzionamento. 

Nell’effettuare operazioni di valutazione in accettazione ed in 
uscita di filtri, cristalli ed amplificatori operazionali, l’HP 
4194A permette di migliorare la produttività grazie alla funzio¬ 
ne GO/NO GO rispetto a limiti fissati. 

I limiti massimo e minimo possono essere predisposti per 401 
punti, sia per le misure di impedenza, che per quelle di guada¬ 
gno/fase. 


Quando viene effettuata una misura, rHP4194Apuò inviare i 
risultati (cioè i dati entro ofuori dei limiti) dalla sua porta di I/O 
a 8 bit per impieghi generali ad un altro apparecchio, come ad 
esempio un alimentatore automatico di circuiti integrati. I 
risultati della misura possono essere anche inviati dalla porta 
HP-IB dell’analizzatore al computer di un sistema ATE. 

I produttori di apparecchi per telecomunicazioni e consumer 
possono ridurre notevolmente i tempi di sviluppo e di valuta¬ 
zione effettuando tutte le necessarie misure di impedenza e di 
guadagno/fase sui loro circuiti con un solo strumento. 

I tecnici progettisti e del controllo qualità possono inoltre 
effettuare con L’HP 4194A misure di ritardo di gruppo, atte¬ 
nuazione/perdite e impedenza di ingresso/uscita. 



Valutazione dei dispositivi per mezzo delLASP (Auto Se¬ 
quence Program) 


Il 4194A può effettuare automaticamente analisi e misure 
senza necessità di un computer, grazie all’ASP, un linguaggio 
di programmazione interno che permette di controllare il fun¬ 
zionamento dello strumento. 

Per mezzo dell’ASP è possibile effettuare una misura e visua¬ 
lizzarne ed analizzarne i risultati con le funzioni grafiche ed 
aritmetiche. I risultati possono essere quindi inviati ad un 
plotter o ad una stampante per mezzo dell’interfaccia HP-IB, o 
ad altri strumenti per mezzo della porta di I/O ad 8 bit. 

I comandi ASP sono simili a quelli del BASIC, e l’editor dell’a¬ 
nalizzatore permette di programmare semplicemente le fun¬ 
zioni associate ai vari tasti. L’HP 4194A è flessibile ed espan¬ 
dibile poiché l’ASP permette agli utilizzatori di migliorare e 
creare delle proprie funzioni per automatizzare le misure e la 
loro analisi. 

Tra le opzioni disponibili per lo strumento, la possibilità, sen¬ 
za sovrapprezzo, di scegliere l'impedenza di ingresso a 50 Q 
o a 75 O e un oscillatore di riferimento ad elevata stabilità per 
rivelare la frequenza di risonanza con Q elevato, come ad 
esempio cristalli. 

Per informazioni più dettagliate contattare: 

HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.p.A. 

Via G.di Vittorio, 9 

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) 

Tel. 02/923691 
Ufficio stampa 
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BOONTON 

8200 MODULATiON METER 
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L’analizzatore di modulazione 
Boonton Mod. 8200 misura, nella 
gamma da 100 kHz a 2 GHz, la 
percentuale di modulazione AM 
ed FM fino all’1 % della lettura, la 
modulazione di fase sino al 3 %, 
la frequenza portante con 
risoluzione di 10 Hz e livelli con 
0,1 dB. È inoltre completamente 
programmabile GP-IB. 


Fig. 6 - L’analizzatore di 
modulazione è un ricevitore che 
accordato su un trasmettitore 
permette di osservare l’inviluppo 
di modulazione e controllare 
pertanto, percentuale di 
modulazione, distorsione, ecc. ... 



danti Vampiezza e la fase delle compo¬ 
nenti del segnale che si sta esaminan¬ 
do; per raggiungere questo scopo esso 
ricorre a tecniche digitali. 

Concettualmente, Tanalizzatore di 
Fourier può essere visto come uno stru¬ 
mento che “misura” un gran numero di 
filtri collegati in parallelo (figura 3). 
Attualmente, questi filtri sono digitali 
e permettono quindi di ottenere sempre 
risultati precisi. Con questa disposizio¬ 
ne di filtri in parallelo, la presentazio¬ 
ne del segnale sullo schermo del CRT 
viene effettuata durante il tempo che lo 
strumento impiega ad analizzare la 
componente del segnale avente una 
frequenza più bassa. Gli analizzatori 
di Fourier HP, per esmpio, coprono la 
banda compresa tra la continua e i 100 
kHz. 

Uanalizzatore d'onda misura am¬ 
piezza e frequenza del segnale entro la 
“finestra” delle frequenze in cui è sinto¬ 
nizzato. Ovviamente, è possibile spo¬ 
stare questa “finestra di osservazione” 
in direzione della seconda armonica, 
ed effettuare pertanto un confronto ac¬ 
curato, in ampiezza e frequenza, di que¬ 
sta con la relativa fondamentale (figu¬ 
ra 4). Questo sistema di misura è attua¬ 
bile entro la banda di frequenze com¬ 
presa tra 15 Hz e 32 MHz. 


Uanalizzatore di distorsione elimina 
la frequenza fondamentale sulla quale 
è stato sintonizzato e misura tutta la 
rimanente energia contenuta nel se¬ 
gnale misurabile dallo strumento. Gli 
analizzatori di distorsione, quelli HP 
per esempio, operano entro la banda 
compresa tra 5 Hz e 600 kHz. 

Gli analizzatori di modulazione e i 
ricevitori di misura vengono accordati 
sulla frequenza di un dato segnale co¬ 
me si fa con gli analizzatori di onde. La 
larghezza di banda del loro segnale a 
frequenza intermedia (IF) e il loro siste¬ 
ma di rivelazione sono dimensionati in 
maniera da lasciar passare Finterò in¬ 
viluppo di modulazione per cui sarà poi 
possibile effettuare misure precise di 
percentuale di modulazione, di distor¬ 
sione, di picchi di deviazione di fre¬ 
quenza, ecc. ... ■ 

Tutti gli strumenti presentati in questo 
articolo sono commercializzati in Ita¬ 
lia dalla: 

Vianello S.p.A. 

Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 MILANO 
tei 02/6596171 
sig. Piero Pavoni 


NUOVA RAPPRESENTANZA DELLA VIANELLO S.p.A. 


La Divisione Sistemi della Vianello S.pA, con sede in Milano, Via 
Tommaso da Cazzaniga, 9/6, Tel. 02/6596171 (filiale di Roma: Vìa S. 
Croce in Gerusalemme, 97, Tel. 06/7575941), ha assunto la rappre¬ 
sentanza della casa americana ERRO, San José, California. La Via¬ 
nello S.p.A. Divisione Sistemi ha l’esclusiva per l’Italia per tutti i 
prodotti della ERRO. 

La ERRO è stata fondata nel 1979ed è specializzata nella progetta¬ 
zione e nella costruzione di sistemi di test per memorie statiche e non 
volatili, circuiti integrati (LSI, MSI, SSI), host computer e software di 
test per componenti standard e custom. 


La produzione attuale si basa sui seguenti sistemi; 

Modello 210 Multisite Tester di memorie in grado di controllare con¬ 
temporaneamente fino aio device. 

Modello 302 Tester per memorie, TTL, LSI,/yR in grado dì controllare 1 
o 2 device per volta. 

Modello 140 Tester per CSI e memorie. 

Modello 142 Tester per memorie fino a 2 M Bit. 

Modello 146 Tester per CSI. 

HDS-40 Host computer singolo utente. 

HDS-40A Host computer multiutente. 
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MIDORI 

Se utilizzi già un potenziometro fai un confronto con la superiore qualità della Midori-Sehai invece un nuovo 
progetto parti subito con il prodotto giusto - La qualità Midori è subito disponibile a prezzi competitivi 


BLUE POT < CONTACTLESS POTENTIOMETERS ) 



- MAIN FEATURES- 

• NO NOISE (INDEPENDENT OF SPEED ) 

• EXTREMELY LONG LIFE 

• MONOTONIC INFINITE RESOLUTION 

• VERY LOW TORQUE 

• HIGH FREQUENCY RESPONSE 

• VERY COMPACT AND LIGHT-WEIGHT 

• HIGH SENSIBILITY AND REPEATABILITY 




GREEN POT ( CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETERS ) 



GEAR HEAD TYF 


JìM 

_ I 


- MAIN FEATURES- 

• INFINITE RESOLUTION 

• LONG USEFUL LIFE 

• HIGH ACCURACY 

• VERY LOW NOISE 

• UNIFORM TORQUE AND FRICTION 

• HIGH SPEED RESPONSE 

• HIGHLY RELIABLE PERFORMANCE 


Potenziometri rotativi, lineari ed inclinometri 

Elemento in plastica conduttiva numero di operazioni più di 50.000.000 20156 mii^no- via 
Elemento magneto-resistivo senza spazzole, numero di operazioni 
praticamente infinito informazioni indicare RIf. P 28 sul tagliando 


Tel. (02) 30 11 600 (4 linee ric. aut.) 

TELEX 315628 C.P.E I 
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MS710A 

Analizzatore di spettro 
da 100 kHz a 23 GHz 

A cura della Vianello S.p.A. 

Strumento compatto facile da impiegare, 
dalle prestazioni elevate, l’analizzatore di 
spettro Anritsu MS7Ì0A si distingue 
principalmente per l’ampio campo delle 
frequenze di lavoro (da lÓO kHz a 23 
GHz), e delle ampiezze misurabili (da — 

115 dBm a 

+ 30 dBm), per la larghezza di banda 
della risoluzione (da 1 kHz a 3 MHz) e per 
avere una dinamica di 100 dB 
(da 1,7 GHz a 23 GHz). 

Sullo schermo del CRT vengono 
visualizzati oltre allo spettro del segnale 
anche i parametri relativi alla misura in 
corso. Tutte le informazioni presenti sul 
CRT possono essere trasmesse o 


programmate tramite interfaccia GP-IB, 
oppure registrate direttamente in forma di 


hard-copy mediante plotter. 


lORHr'23GHr 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


A 



1 sistema convenzionale per 
studiare un segnale è quello di 
presentarlo sullo schermo di 
un tubo a raggi catodici di un oscillo¬ 
scopio. Il segnale viene in questo modo 
studiato “nel dominio del tempo”, in 
quanto viene presentato in funzione 
del tempo (base dei tempi). 

In molti casi, questo stesso segnale 
può essere meglio studiato nel cosidet¬ 
to “dominio della frequenza”, e cioè in 
funzione della frequenza. Questa se¬ 
conda possibilità di studiare un dato 
segnale viene effettuata dagli analiz¬ 
zatori di spettro, dato che in questo ca¬ 
so viene visualizzato lo spettro delle 
frequenze che compongono il segnale. 

Nel CRT di un analizzatore di spet¬ 
tro, la frequenza dei segnali è presenta- 
• ta lungo l’asse orizzontale, la loro am¬ 
piezza lungo l’asse verticale. Le linee 
verticali che compaiono dentro queste 
due coordinate rappresentano le com¬ 
ponenti sinusoidali contenute nel se¬ 
gnale applicato all’ingresso dell’ana¬ 
lizzatore di spettro. La maggiore o mi¬ 
nore lunghezza di queste righe sta ad 
indicare la maggiore o minore ampiez¬ 
za delle suddette componenti mentre la 
loro maggiore o minore distanza lungo 
l’asse orizzontale sta ad indicare il pre¬ 
ciso valore della frequenza di queste 
componenti. La figura Ib indica come 
appare su un CRT di un analizzatore di 
spettro un segnale estremamente sem¬ 
plice, studiato in funzione della fre¬ 
quenza (o nel dominio della frequenza). 


Campì d’impiego deil’anaiizzatore 
di spettro 


L’analisi e lo studio dei segnali nel 
dominio della frequenza, e cioè attuato 
con gli analizzatori di spettro fornisce 
informazioni che l’osservazione con 
l’oscilloscopio, anche più sofisticato 
non è in grado di dare. Per esempio, 
conoscere il livello e la natura delle vi¬ 
brazioni a cui possono essere assogget¬ 
tate strutture meccaniche come aerei, 
automobili, turbine, ponti, ecc. è molto 
importante agli effetti del corretto fun¬ 
zionamento delle medesime. 

In questo caso, un sensore provvede 
a trasformare la vibrazione meccanica 
in un corrispondente segnale elettrico, 
e l’analizzatore di spettro s’incaricherà 
di mostrare la natura, l’intensità e la 
frequenza dell’oscillazione meccanica 
che si sta studiando. 

Più che nel settore della meccanica. 


gli analizzatori di spettro vengono im¬ 
piegati in quello delle telecomunicazio¬ 
ni dove, oltre a studiare la natura dei 
segnali trasmessi e ricevuti, essi servo¬ 
no a quantizzare in maniera estrema- 
mente esatta fenomeni come modula¬ 
zione, distorsione, modulazione incro¬ 
ciata, frequenza, larghezza di banda e 
intensità di campo dei segnali, in modo 
che le apparecchiature possano soddi¬ 
sfare alle norme internazionali ben 
precise che fissano i valori dei suddetti 
parametri. 

Un terzo settore d’impiego degli ana¬ 
lizzatori di spettro che in questi ultimi 
tempi sta assumendo grande impor¬ 
tanza, è quello riguardante lo studio e 
la misura delle irradiazioni elettroma¬ 
gnetiche (EMI), immesse nella rete di 
distribuzione dell’energia elettrica op¬ 
pure neH’etere sia da parte degli ali¬ 
mentatori stabilizzati a commutazione 
che dei sistemi a microprocessore, pre¬ 
senti ormai in quasi tutte le apparec¬ 
chiature elettroniche, consumer, pro¬ 
fessionali e industriali. 

In tutti questi settori, l’analizzatore 
di spettro deve essere visto come uno 
strumento indispensabile, l’unico ca¬ 
pace di valutare le prestazioni di una 
data apparecchiatura in quanto è l’uni¬ 
co strumento capace di fornire una vi¬ 
sione completa dei veri segnali in gio¬ 
co. 


L’analizzatore di spettro MS710A 

È il più recente della gamma di ana¬ 
lizzatori di spettro prodotti dalla Anrit- 
su, ed è quello in cui questa società ha 


Fig. 1 - Presentazione del segnale 
nel dominio del tempo o della 
frequenza, a) coordinate 
tridimensionali che rappresentano 
il tempo, la frequenza e 
l’ampiezza. Come esempio è 
riportato un segnale con la sua 
seconda armonica; b) come 
appare il segnale osservato nel 
piano A(t). Sullo schermo di un 
oscilloscopio sì vedrebbe soltanto 
un segnale formato dalla 
fondamentale (f1) e dalla seconda 
armonica 2 f1. c) come 
apparirebbe questo segnale 
osservato nel piano A(f). In questo 
secondo caso, si possono 
distinguere nettamente le 
componenti (f1 e 2f1) del segnale 
originario. 


profuso il “know-how” che ha acquisi¬ 
to nella costruzione di queste apparec¬ 
chiature. 

Questo strumento (figura 2) può esse¬ 
re impiegato per il controllo delle appa¬ 
recchiature lavoranti nelle bande 
VHF/UHF e in quella delle microonde. 
La gamma delle frequenze coperte, 
suddivisa in due bande, va infatti da 
100 kHz a 23 GHz. 

Lo strumento, studiato e realizzato 
in modo da renderne l’impiego estre¬ 
mamente semplice, ha tutti i comandi 
asserviti da microprocessore. La fun¬ 
zione esclusiva “Peak Center” consen¬ 
te, premendo un solo pulsante, di sinto¬ 
nizzare in modo automatico il segnale e 
di localizzarlo al centro dello schermo 
con il massimo livello. L’analisi accu¬ 
rata della frequenza che si vuole esami- 
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nare viene effettuata facilmente pre¬ 
mendo un tasto dedicato allo “SPAN”. 
Il preselettore interno assicura una di¬ 
namica di 100 dB ed elimina la possibi¬ 
lità di misure errate. 

Le altre caratteristiche di rilievo so¬ 
no: 

— sensibilità elevata, e cioè di - 115 
dBm 

— massima potenza applicabile pari a 
1 W 

— risoluzione I.F. da 1 kHz a 3 MHz. 


Fig. 2 - Analizzatore di spettro 
ANRITSU tipo MS710A. I segnali 
anaiizzati vanno da 100 kHz a 23 
MHz; la larghezza di banda deiia 
risoluzione è compresa tra 1 kHz 
e 3 MHz. La dinamica (da 1,7 GHz 
a 13 GHz) è 100 dB. Le ampiezze 
misurate vanno da - 115 dBm a + 
30 dBm. 



Fig. 3 - Sulio schermo dei CRT 
dell’anaiizzatore di spettro 
MS710A compaiono tutti i 
parametri riguardanti la misura 
che si sta effettuando. 1 = tipo e 
marca deii’anaiizzatore di spettro 
oppure aitre scritte impostate da 
tastiera; 2 = centro frequenza e 
iarghezza di scansione (MHz) 
divisione; 3 = larghezza di banda 
deila risoluzione; 4 = iarghezza di 
banda video; 5 = scaia verticale 
(dB/div); 6 = livello di riferimento; 

7 = indicazione di dato non 
vaiido; 8 = attenuazione 
d’ingresso; 9 = tempo di 
scansione/div.. 


L’interpretazione del segnale che si 
sta esaminando è facilitata per il fatto 
che i parametri in gioco appaiono scrit¬ 
ti in alto e in basso dello schermo del 
CRT (figura 3) mentre la memoria digi¬ 
tale su due canali indipendenti consen¬ 
te la visualizzazione simultanea del 
contenuto rendendo in questo modo 
possibile confronti e differenze (norma¬ 
lizzazione). 

Alla pari con strumenti più evoluti, 
l’analizzatore MS710A dispone di due 
marker che consentono di effettuare 
misure assolute e relative sia in fre¬ 



quenza che in ampiezza, possibilità di 
memorizzare 9 “pannelli” di uso comu¬ 
ne mentre, in mancanza improvvisa 
della tensione della rete o all’atto dello 
spegnimento dello strumento, la condi¬ 
zione della misura previamente effet¬ 
tuata viene memorizzata consentendo 
quindi un rapido ripristino. 

L’analizzatore di spettro MS710A è 
completamente programmabile GP- 
IB, ed è provvisto di una uscita digitale 
che permette di collegarlo ad un plotter 
grafico. 



Fig. 4 - Il preselettore tracking 
interno lavorante nella banda da 
1,7 GHz a 23 GHz permette di 
evidenziare fenomeni di 
distorsione di seconda armonica e 
di intermodulazione di terza 
armonica inferiore a ~ 100 dB di 
segnali d’ingresso aventi un livello 
inferiore a - 10 dBm. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


Applicazioni 


Vengono elencate alcune applicazio¬ 
ni significative di questo analizzatore 
di spettro 



Vobulatore Analizzatore di sprettro 


— studio dello spettro delle frequenze 
trattate da apparecchiature e dispo¬ 
sitivi a microonde, 

— misura e analisi delle radiazioni 
spurie e della loro distribuzione 
spettrale, emesse da apparecchiatu¬ 
re trasmittenti analogiche e digitali, 

— misure di fenomeni di interferenza e 
di distorsione (figura 4) tra emitten¬ 
ti radio a terra e tra stazioni emit¬ 
tenti terra/satelliti. 



Fig. 5 - a) disposizione degli 
stmmenti richiesti per la misura 
della banda passante di un filtro 
passa-banda; b) la banda 
passante del filtro come ap'^re 
sullo schermo dell’analizzatore di 
spettro. 


ESEMPI D’IMPIEGO 
DELL’ANALIZZATORE DI SPETTRO 
MS710A 

Misure su dispositivi e componenti 
per microonde 


L’analizzatore MS710A si è dimo¬ 
strato lo strumento ideale per sviluppa¬ 
re e produrre oscillatori accordati YIG 
(YIG = Yttrium Iron Garnet filter), 
oscillatori a cavità e altri tipi di oscilla¬ 
tori nonché moltiplicatori di frequen¬ 
za. Grazie alla funzione MAX HOLD, 
questo strumento viene a possedere 
una dinamica sconosciuta agli analiz¬ 
zatori di reti, e di conseguenza esso di¬ 
venta lo strumento ideale per il control¬ 
lo e la misura dei filtri passa-banda. 

Questo sistema di misura fa si che le 
armoniche presenti nella sorgente del 
segnale non possano influire sui risul¬ 
tati della misura, la quale viene ulte¬ 
riormente semplificata grazie alla pos¬ 
sibilità del modo di funzionamento 
START/STOP. Nella 5a è ripor¬ 
tato con uno schema a blocchi questa 
misura. Nella figura 5h si può vedere la 
banda passante del filtro. 


Stazioni per comunicazioni 
terra/satellite e apparecchiature 
digitali a microonde , 
per telecomunicazioni 


Nei sistemi di collegamento radio 
multiplex a divisione di frequenza 
TDM (Time Division Multiplex) e a mo¬ 
dulazione a codice di impulsi PCM 
(PCM = Pulse Code Modulation) occor¬ 
re misurare le seguenti grandezze: 



Trasmettitore Analizzatore Personal computer Plotter 

di sprettro 



1) il livello dei segnali spurii presenti 
alTuscita del trasmettitore, 

2) il livello delTinterferenza e le fre¬ 
quenze del ricevitore, 

3) la larghezza della banda occupata 
dallo spettro del segnale trasmesso. 

Nella figura 6a è indicata la disposi¬ 
zione degli strumenti per la misura del¬ 
la banda occupata dal segnale tra¬ 
smesso. Nella figura 6b è riportato un 
esempio di misura dei segnali spuri 
presenti alTuscita del trasmettitore 
mentre nella figura 6c è indicata la 
banda passante occupata dal segnale 
trasmesso. ■ 


Fig. 6 - a) disposizione degli 
strumenti richiesti per la 
rilevazione dei segnali spuri, del 
segnale d’uscita e della banda 
passante di un trasmettitore; b) 
come appaiono i segnali spuri 
sullo schermo dell’analizzatore di 
spettro; c) larghezza della banda 
occupata dal segnale d’uscita del 
trasmettitore. 


Informazioni più dettagliate 
potranno essere richieste a 

VIANELLO S.p.A 

Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 Milano 
Tei 02/6596171 
Sig. Piero Pavoni 
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581OA 


analizzatore 
di spettro FFT 
veloce 
per impieghi 
industriali 


Dopo aver illustrato 
brevemente i criteri che 
devono portare ad una 
scelta corretta di un 
analizzatore di spettro, si 
passa a presentare il tipo 
5810A della Wavetek per 
basse frequenze, 
particolarmente adatto 
per controllare e studiare 
movimenti lenti e veloci, 
fenomeni vibratori e 
transitori, tipici di tutte le 
apparecchiature del 
campo industriale, 
dell’acustica e 
dell’elettronica in 
generale. 


a cura della Redazione 



B a prima considerazione da fa¬ 
re quando occorre scegliere un 
analizzatore di spettro riguar¬ 
da il numero dei canali (o segnali) che 
lo strumento deve studiare e analizzare 
contemporaneamente. 

La Wavetek offre cinque analizzatori 
di spettro a canale singolo, tre a due 
canali, un analizzatore a quattro cana¬ 
li e un sistema modulare che incorpora 
uno degli analizzatori di spettro a due 
canali. 


Nel settore della meccanica, quando 
si vogliono studiare a fondo sorgenti e 
natura delle vibrazioni, solitamente si 
impiega un solo dispositivo che trasdu¬ 
ce la vibrazione meccanica in una cor¬ 
rispondente tensione elettrica (senso¬ 
re); in questo caso, il segnale è uno solo, 
e di conseguenza converrà impiegare 
un analizzatore di spettro ad un cana¬ 
le. 

In altri casi —un esempio tipico è la 
localizzazione di una sorgente di rumo¬ 


re di natura sonora— occorre che ven¬ 
gano elaborati e trattati contempora¬ 
neamente due segnali, per cui occorre¬ 
rà ricorrere ad un analizzatore a due 
canali d’ingresso. 

Gli analizzatori con quattro canali 
d’ingresso si sono dimostrati dal canto 
loro strumenti ideali nelle applicazioni 
implicanti analisi strutturali in campo 
meccanico dove, per esempio, tre senso¬ 
ri applicati alla struttura in esame for¬ 
niscono tre segnali che devono essere 
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analizzati contemporaneamente. 
Quando si vogliono determinare i dia¬ 
grammi orbitali di macchine rotanti di 
grandi dimensioni (per esempio,'turbi¬ 
ne), i sensori sono quattro, e di conse¬ 
guenza converrà ricorrere ad analizza¬ 
tori a quattro canali d’ingresso. 

Queste considerazioni ci sembrano 
ovvie, ma le abbiamo fatte perchè non è 
raro il caso che l’utilizzatore s’indirizzi 
su uno strumento a due canali quando 
invece, un attento esame del suo pro- 


Analizzatore di spettro 581OA 
Wavetek, da 100 kHz, per lo 
studio, l’analisi e il controllo dei 
fenomeni vibratori in campo 
professionale e industriale. 


blema richiede l’acquisto di uno stru¬ 
mento ad un solo canale d’ingresso. 


Funzionamento in tempo reale 


Si dice che un analizzatore di spettro 
lavora in tempo reale quando è in gra¬ 
do di “stare al passo” con le variazioni 
del segnale applicato al suo ingresso. 
Essenzialmente, l’analizzatore di spet¬ 
tro deve effettuare sui dati applicati al 
suo ingresso una trasformata di Fou- 
rier, ed effettuare la media di essa con i 
dati pervenutigli in precedenza. Se l’a¬ 
nalizzatore riesce ad effettuare queste 
operazioni prima che il buffer d’ingres¬ 
so (tipicamente da 1024 punti) venga 
“riempito” con nuovi dati, si dice che lo 
strumento lavora “in tempo reale”. 

In termini matematici, questa veloci¬ 
tà di funzionamento in tempo reale non 
è altro che il prodotto del numero delle 
medie effettuate in un secondo per il 
numero delle righe spettrali presentate 
sullo schermo del CRT. 

La caratteristica di funzionamento 
in tempo reale di un analizzatore di 
spettro risulta in genere inversamente 
proporzionale al numero dei canali 
d’ingresso dell’analizzatore medesimo. 

Anche in questo caso sarà bene far 


presente che non tutte le situazioni in 
cui occorre impiegare l’analizzatore di 
spettro richiedono che esso lavori in 
tempo reale. Per esempio, le misure del¬ 
le vibrazioni, a differenza dei fenomeni 
di accelerazione e decelerazione, pre¬ 
sentano comportamenti abbastanza 
stabili nel tempo. Un analizzatore di 
spettro che possegga ottime caratteri¬ 
stiche di funzionamento in tempo reale 
non offre vantaggi in più rispetto ad 


Fig. 1 - Esempio di diagramma 
polare presentato sullo schermo 
dell’analizzatore 581 OA. 


Fig. 2 - L’analizzatore 5810A 
permette di controllare con 
estrema rapidità la risposta di un 
filtro, la fase del rumore, la 
purezza dello spettro, processi di 
modulazione di ampiezza e di 
frequenza e fenomeni di 
distorsione armonica. 
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uno con prestazioni normali sotto que¬ 
sto punto di vista. 

Viceversa, in altre situazioni —per 
esempio, cattura veloce di fenomeni 
transitori oppure analisi della forma 
d’onda del parlato— occorre assoluta- 
mente ricorrere ad uno strumento che 
lavori in tempo reale nel significato so¬ 
pra esposto. Per queste applicazioni, la 
Wavetek offre analizzatori di spettro 
capaci di funzionare in tempo reale con 
velocità comprese tra 2 kHz e 84 kHz. 


Adattatore tracking 


Analizzatori con segnale 
di “stimolo” incorporato 


In alcune misure a due canali di se¬ 
gnale molto spesso occorre “stimolare” 
il dispositivo in esame applicando ad 
esso dalVesterno un segnale. Molte vol¬ 
te bisogna che questo segnale di modu¬ 
lazione possa essere controllato in fre¬ 
quenza e ampiezza. Esistono analizza¬ 
tori di spettro che possono fornire essi 
stessi questo segnale stimolatore; que¬ 
sti sono i tipi 5830 A e 660 B a due 
canali e il tipo 804 A a quattro canali. 


Fig. 3 - Esempio di presentazione 
della funzione zoom, ii diagramma 
indica i’andamento deil’ampiezza 
in funzione dei tempo dì un 
segnaie prodotto da sintetizzatore 
musicaie. La traccia superiore si 
riferisce ad una durata di 20 
secondi, quelia espansa ad una 
durata di 2 soii secondi. 


La misura delle vibrazioni presenti 
su macchine rotanti come pompe, ven¬ 
tilatori, sistemi di ingranaggi ecc., mol¬ 
te volte riesce difficoltosa a causa di 
leggere variazioni di velocità alle quali 
risultano assoggettate queste macchi¬ 
ne. In pratica, questa situazione tende 
a produrre spostamenti continui delle 
righe spettrali che compaiono sullo 
schermo del CRT, e di conseguenza la 
misura risulta confusa. Inoltre, se du¬ 
rante la misura varia anche la frequen¬ 
za, le operazioni di media diventano 
impossibili dato che le componenti del¬ 
lo spettro del segnale tendono a confon¬ 
dersi l’una con l’altra. 

Questo problema viene agevolmente 
risolto ricorrendo SiW adattatore trac- 
king 24D il quale non fa altro che sin¬ 
cronizzare l’analizzatore con il disposi¬ 
tivo sul quale si sta effettuando la mi¬ 
sura il quale, in questo modo, compen¬ 
sa le variazioni della velocità di rota¬ 
zione alle quali più sopra si è accenna¬ 
to. 


Ottava e terza ottava 


Di regola, un analizzatore di spettro 
FFT (FFT = Fast Fourier Transform) 
serve per presentare il contenuto in po¬ 
tenza di un dato segnale in funzione 
delle frequenze che lo compongono o, 
come si suol dire, nel dominio delle fre¬ 
quenze per distinguere l’analoga pre¬ 
sentazione di questo stesso segnale for¬ 
nita dall’oscilloscopio che è data in 
funzione del tempo, e cioè, nel dominio 
del tempo. Ciò non toglie che l’analiz¬ 
zatore sia in grado di fornire anche in¬ 
formazioni di altra natura; per esem¬ 
pio, una presentazione molto utilizzata 
da tempo è quella riguardante la cosid¬ 
detta “terza ottava”. 

In questo particolare tipo di presen¬ 
tazione, il campo di frequenza viene 
diviso in 30 segmenti; a sua volta, l’in¬ 
formazione d’ampiezza, contenuta nel¬ 
la ristretta banda compresa tra i seg¬ 
menti, viene integrata e presentata sot- 



Fig. 4 - Aitro esempio di effetto 
zoom reaiizzabiie con 
i’anaiizzatore 581OA. li grafico in 
aito indica un picco 
“continuativo” in corrispondenza 
dì 1 kHz; rinserimento delia 
funzione di zoom indica ai 
contrario che ii picco 
“continuativo” è formato in reaità 
da una famiglia di bande iaterali 
di moduiazione, spaziate neiia 
misura di 5 Hz Tuna dail’aitra. 


Anaiizzatore di segnaii FFT (Fast 
Fourier transform) 5830A, a due 
canaii, deiia Wavetek. Le 
frequenze analizzabili arrivano a 
100 kHz (nei precedente 5820A, 
arrivano a 50 kHz). 
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Una gamma completa 
di componenti optoelettronici. 

Led, display, bargraph, fotoaccoppiatori, 
trasmettitori e ricevitori alTinfrarosso. 
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stx-80 

LA SILENZIOSA 

La più piccola della famiglia. 

Star, grande nel soddisfare 
le vostre esigenze. 

Termica e quindi siienziosissima, con 60 
caratteri al secondo, bidirezionale e 
grafica ti accompagnerà con la sua 
discrezione nei tuoi grandi momenti. 

Stx-80. La più piccola grande stampante amica. 



Star SG-10 
L'ECONOMICA 

Erede della Gemini lOX, la Star più venduta. 
Buon sangue non mente/ Le novità ? 

NLQ, IBM PC compatibile da DIP switch, 
spaziatura proporzionaie, ancor più veloce. 
Ma una cosa rimane invariata: 
il rapporto prezzo/prestazioni. 
Sempiicemente il migJiore. 

Star SG-IO. Per stampare in economia. 


Star sa 15 

LA PRO-ECONOMICA 

Per non rinunciare all'economia 

mantenendo la qualità. 

136 colonne facili e complete con tutte 
le novità della piccoia SG-10. 

16 Kbyte di buffer per aumentare la vostra 
produttività e quella del vostro computer. 
Star SG-15. Qualità e prezzo su 136 colonne. 


Star SD-10 

LA STELLA DELLA QUALITÀ’ DI STAMPA 
Selezione dei vari set di caratteri con 
DlPswitcb facilmente accessibili. 

Dump esadecimale. 

Stampa normaJe e professionale (NLQ) 2K buffer. 
Thruput migliorato del 20% 
rispetto ai modelli precedenti. 

Star SD-10. QuaJità alla portata di tutti. 




Star SD-15 

LA STELLA NELLE LARGHE 
PROFESSIONALI 

Mantiene tutte le caratteristiche 
dell'SD-10 su formato largo. 

160 caratteri al secondo 
ed un buffer di 16 Kbyte. 

SD-15 non vi pianta mai in asso. 
Prestazioni a tutta larghezza. 


Star SR-10 

LA PROFESSIONISTA 
200 caratteri al secondo, near ietter, 
quality, selezione dei set di caratteri e 
formati da DIP switch di facile accesso, 
caratteri proporzionaii, possibilità di 
programmare 240 caratteri a vostro 
piacimento, caricamento automatico 
di fogli singoli. Fatti che contano. 

Star SR-10. La professionista. 


Star SR-15 

PROFESSIONISTA MULTIFUNZIONALE 
DI LARGO FORMATO 

Il buffer di 16 Kbyte è solo una delle 
tante caratteristiche di completezza della 
macchina più prestigiosa della famiglia 
con tutte le prestazioni deiJa Sf?-iO. 

La nuova qualità nella stampa. 

Star SR-15. La seria professionista. 


Power-Type 
LA PERFEZIONISTA 

La nuova stampante a margherita della Star. 
Power-Type vi dà una corrispondenza 
da professionista. 

Velocità: 18 caratteri al secondo. 

Oitre iOO set di caratteri tra cui scegliere. 
Power-Type. La dattilografa perfetta. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


L’analizzatore di spettro 581OA 
Wavetek, da 100 kHz, è stato 
sviluppato per studiare e 
analizzare fenomeni continuativi 
oppure transitori riscontrabiii 
principaimente in campo 
industriaie (vibrazioni di parti in 
movimento), nei settori 
deii’acustica e dell’elettronica in 
generale. È uno strumento ideale 
per controlli “in thè field’’. Neila 
sua memoria non volatile può 
trattenere 200 tracce che possono 
essere presentate sullo schermo 
sia una alia voita che in sequenza 
automatica. Accoppiato con un 
adattatore tracking permette di 
studiare tutti i fenomeni inerenti 
macchine ruotanti. 


to forma di istogrammi. Le ottave ven¬ 
gono solitamente presentate in 10 seg¬ 
menti e non in 30. 

Queste presentazioni di ottava e di 
terza ottava vengono utilizzate molto 
spesso nel settore delLacustica ed an¬ 
che in campo militare. Rispetto ai siste¬ 
mi di analisi a banda stretta, esse han¬ 
no il vantaggio di dare informazioni 
semplificate e di immediata interpreta¬ 
zione tutte le volte che non sono richie¬ 
sti elevati valori di risoluzione. 

Gli analizzatori di spettro Wavetek so¬ 
no in grado di fornire questo tipo di 
misura, sia come opzione incorporata 




Fig. 5 - Accoppiato all’adattatore 
tracking 24 D, l’analizzatore di 
spettro 581 OA permette di 
ottenere grafici cumulativi 
(waterfall: a cascata). In questo 
caso, i grafici la cui ampiezza è 
stata tracciata in funzione della 
frequenza e del tempo ad 
intervalli di 0,25 secondi, sono in 
grado di fornire a colpo d’occhio 
i’andamento dei fenomeno sotto 
osservazione, li grafico indica 121 
spettri ripresi nello spazio di soli 
30 secondi. 


(nei tipi 5810 A, 5809 A, 446 B, 512/S e 
660 B), sia come software tramite com¬ 
puter (nei tipi 5820 A e 5830 A). 


ANALIZZATORE DI SPETTRO 
AD UN CANALE, 5810 A 


L’analizzatore di spettro 5810 A del¬ 
la Wavetek, ad un canale, è stato stu¬ 
diato e sviluppato per poter studiare 
fenomeni continuativi o soggetti a va¬ 
riazioni improvvise, ed in genere, feno¬ 
meni transitori e di vibrazione, caratte¬ 
ristici dei settori dell’acustica, della 
meccanica e dell’elettronica in genera- 
le.^ 

E portatile, facile da utilizzare e di 
conseguenza, ideale per controlli “in 
loco” o sulle linee di produzione. 


Velocità elevata 


La velocità di 10 kHz in tempo reale 
di questo analizzatore permette di pre¬ 
sentare, 25 immagini al secondo. Que¬ 
sta caratteristica è particolarmente 
utile per il controllo di fenomeni di de¬ 
celerazione, di analisi della parola e 
sistemi di acquisizione veloce dei dati. 
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Fig. 6 - Esempi d’impiego 
deii’analizzatore di spettro 581OA 
per diagnosticare macchine 
utenslii difettose, per controili di 
produzione e per io studio delie 
vibrazioni di mezzi di trasporti. 


Memoria di massa 


Il 5810 A possiede una memoria non 
volatile di grande capacità che permet¬ 
te di trattenere fino a 205 spettri di se¬ 
gnale. Questa caratteristica si dimo¬ 
stra di grande utilità nei controlli “in 
loco” dove occorre poter memorizzare 
senza interruzione fenomeni irriprodu¬ 
cibili altrove. Questi dati, memorizzati 
in ciascuna delle 205 memorie CMOS, 
sono protetti mediante batteria per una 
durata di 90 giorni senza necessità di 
ricarica. 

La memorizzazione dei dati è molto 
flessibile. I dati possono essere deposi¬ 
tati in memoria uno alla volta oppure 
in modo sequenziale ad intervalli fissi. 

I dati presentati sullo schermo del 
CRT possono anche essere registrati 
aH’esterno mediante plotter digitale. 

Lo strumento è in grado di produrre 
più di 12 tipi di grafici e diagrammi; tra 
i principali si segnalano: 

— ampiezza in funzione della frequen¬ 
za, del tempo, del numero dei giri al 
minuto (RPM); ampiezza e fase in 
funzione del numero dei giri al mi¬ 
nuto; questi ultimi particolarmente 
utili nel settore della meccanica per 
la valutazione di fenomeni vibrato¬ 
ri. 

— ampiezza in funzione della fase 
espressa in coordinate polari, molto 
adatte in campo meccanico per iden¬ 
tificare fenomeni di risonanza di al¬ 


beri ruotanti allo scopo di ottimiz¬ 
zarne la velocità di ruotazione. 

Le ampiezze possono essere espresse 
in differenti unità. L’accelerazione e la 
velocità possono essere indicate in g, lo 
spostamento in unità decimali o anglo- 
sassoni. Le ampiezze possono anche 
essere espresse in volt, in dBm od altre 
unità. 

La pressione di un pulsante permette 
al 5810 A di effettuare una presentazio¬ 
ne ingrandita (zoom) del display; que¬ 
sta funzione consente di raggiungere 
una risoluzione pari a 0,0025 Hz. 

La funzione “zoom” può essere appli¬ 
cata anche al dominio del tempo; nel 
qual caso, la “storia” nel tempo del fe¬ 
nomeno presentato può essere espansa 
nella misura di un fattore di 10 rispetto 
alla banda-base. 

Nella parte introduttiva si è parlato 
di un “buffer d’ingresso” per la memo¬ 
rizzazione dei dati. L’analizzatore di 
spettro 5810A ne possiede uno da 10 K 
il quale permette di raccogliere i dati in 
gruppi di 10240 punti ed esaminarli 
successivamente in sottogruppi. 

Il buffer da 10 K permette di effettua¬ 
re la funzione di “zoom” e quella di 
“panning”. Quest’ultima permette di 
esaminare in, dettaglio fenomeni tran¬ 
sitori, ed è analoga all’analisi foto¬ 
gramma per fotogramma di una pelli¬ 
cola ripresa a grande velocità. 

Il buffer da 10 K è molto utile nello 
studio di fenomeni di riflessione e di 
riverbero, per esempio nei sistemi so¬ 
nar e nelle camere anecoiche. ■ 


^ La Wavetek è rappresentata in Italia da 

SISTREL S.p.A. 

Via Pelizza da Volpedo, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
^ Tel. 02/6181893 - Ing. Mario Di Baldassarre _ 


NUOVA RAPPRESENTANZA DELLA SISTREL S.p.A. 


La SISTREL S.p.A. assume la rappresentanza esclusiva in 
Italia per i prodotti DATACOM NORTHWEST. 

La Datacom Northwest Ine. produce strumenti elettronici 
per cablare cavi RS232: ciò permette di semplificare i proble¬ 
mi di interfacciamento di computer. 

Sono usati per controllare la trasmissione di dati tra gli 
strumenti ed offrire assistenza in problemi di interruzioni di 
contatti. 

L’utilizzatore può anche configurare o riconfigurare rapi¬ 
damente il cablaggio di interfacce, senza la necessità di utiliz¬ 
zare altri strumenti. 

Ogni strumento presentato dalla Datacom offre prestazioni 
eccezionali a vari prezzi a seconda delle singole caratteristi¬ 


che; la scelta dello strumento adatto dipende naturalmente 
dall’utilizzo richiesto e dalla difficoltà del lavoro da eseguire. 

Considerato l’enorme successo riscontrato negli U.S.A. 
nella vendita di questi strumenti, si prevede un simile succes¬ 
so anche sul mercato italiano. 

A questo scopo, per ampliare la rete di distribuzione, la 
SISTREL S.p.A. cerca rivenditori in tutta Italia per la commer¬ 
cializzazione dei prodotti Datacom. 

SISREL S.p.A. 

Via Pelizza Da Volpedo, 59 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel. 02/6181893 
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Per informazioni indicare RIf. P 31 sul tagliando 


Le tastiere standard Cherry. 
Una qualità senza compromessi. 



Cherrv 414 

Compatibile IBM" 
Codici ASCI! 
olBM' 


Cherry 481 

tastiera a basso 
profilo, intelligente, 
a basso costo 


Profilo ergonomico. 
Contenitore piatto, design moderno. 
Cavo a spirale. Sensazione tattile ideale 

Disponibili a stock. 

• Una qualità senza compromessi unita ad una tecnologia di punta. 
' Elevata affidabilità di commutazione grazie ai tasti MX, dotati di contatti a barre d’oro incrociate. 

• Disponibili anche senza contenitore. 


Cherry 454 

Tastwra VT 100 
compatibile con 
uscita seriale 


Chiedete subito la documentazione tecnica! 
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’IBM è un marchio depositato della IBM Corporation. 
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della nuova gen^sizione. 
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Analizzatori 
di spettro 

GLOSSARiO 



Lodovico Cascianini 

L’analizzatore di spettro sta occupando spazi 
dove fino a poco tempo fa dominava 
incontrastato l’oscilloscopio. Ciò per il fatto 
che, lavorando questo strumento nel dominio 
delle frequenze, può dare, di un segnale, 
informazioni che l’oscilloscopio non è in grado 
di fornire. La terminologia con cui vengono 
presentate le sue prestazioni non è complessa 
ed è legata ai sistemi classici di trattamento 
analogico dei segnali. Molto spesso è riportata 
in lingua inglese; per questo motivo abbiamo 
creduto opportuno dare, di ogni parametro, una 
breve definizione in lingua italiana. 


AMPLITUDE MODULATION (AM): processo in base al quale 
l’ampiezza di un dato segnale a radiofrequenza, chiamato 
portante, viene variata da un secondo segnale, a frequenza 
più bassa, detto segnale modulante. 

B - SAVE - A: sistema di presentazione sullo schermo di un 
tubo a raggi catodici (CRT) di una forma d’onda ottenuta 
sottraendo due forme d’onda contenute in due differenti 
memorie digitali. 

BASELINE CLIPPER: circuito che cancella il segnale in corri¬ 
spondenza della linea di base del display. 

CALIBRATOR: generatore di segnale la cui uscita viene uti¬ 
lizzata come unità di misura per calibrare un secondo segna¬ 
le. Come grandezze di calibrazione possono essere prese sia 
l’ampiezza sia la frequenza del segnale calibratore. 

CARRIER: segnale in alta frequenza assoggettato ad un pro¬ 
cesso di modulazione di ampiezza (o di frequenza). 

CENTER FREQUENCY: frequenza situata al centro di una 
deviazione di frequenza (span). 

COMB GENERATOR: sorgente di segnale che produce sia 
una frequenza fondamentale sia le armoniche di detta fre- 


Componenti per microonde 
controllati con l’analizzatore di 
spettro Tektronix 492. 


quenza. Queste armoniche risultano spaziate tutte nella 
stessa misura rispetto alla frequenza fondamentale. 

DEGAUSS: sistema elettrico impiegato per ridurre a zero il 
magnetismo residuo presente in un dispositivo elettronico 
(per esempio, il magnetismo residuo presente nelle parti 
metalliche di un cinescopio). 

DELTA F: risultato della sottrazione di due frequenze, o più 
semplicemente, frequenza-differenza. Riferito ad un analiz¬ 
zatore di spettro, il delta F (Af) sta ad indicare il segnale che 
compare sullo schermo del CRT, ottenuto dalla differenza 
tra le frequenze di due segnali. 
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DIGITAL STORAGE: riferito ad un analizzatore di spettro, 
indica un sistema per memorizzare l’immagine che compare 
sullo schermo del CRT. Questa memorizzazione consente di 
presentare sullo schermo del CRT una forma d’onda non 
affetta da sfarfallio (flicker). Può anche indicare un sistema 
capace di memorizzare le escursioni massime di un dato 
segnale. 


essere rinviato aH’esterno attraverso una seconda apertura 
diversa dalla prima. 

DISTORSIONI variazione di forma a cui può andare incontro 
un dato segnale quando, in fase di elaborazione, attraversa 
un dispositivo (o un sistema) che non possiede la caratteri¬ 
stica della linearità. 

DYNAMIC RANGÉ: massimo rapporto esistente tra due se¬ 
gnali presenti contemporaneamente all’ingresso dell’ana¬ 
lizzatore di spettro. 

EXTERNAL MIXER: dispositivo impiegato per mescolare il 
segnale del primo oscillatore locale di un analizzatore di 
spettro con i segnali RF d’ingresso. Questo mescolatore si 
trova aH’esterno dell’analizzatore di spettro. Solitamente 
questa miscelazione avviene all’interno di una guida d’on¬ 
da. 


FILTER: circuito utilizzato per separare segnali aventi diffe¬ 
renti valori di frequenza. 

Ist LO OUTPUT: morsetto d’uscita (port) presente in un ana¬ 
lizzatore di spettro, sul quale è presente il segnale del primo 
oscillatore locale (LO = locai oscillator). Questo segnale può 
essere utilizzato per vari scopi. 

FLATLESS: variazione indesiderata dell’ampiezza di una 
forma d’onda entro una determinata porzione di frequenza 
(span); viene espressa in decibel. 


FREQUENCY BAND: campo di frequenze continuative com¬ 
prese entro determinati estremi, ottenuto senza dover ricor¬ 
rere a sistemi di commutazione di banda. Viene misurato in 
Hz o in multipli di Hz. 


FREQUENCY MODULATION (FM): processo in base al quale 
una frequenza (detta portante) viene variata in più o in 
meno rispetto al suo valore centrale ad opera di una seconda 
frequenza, detta frequenza di modulazione. 



DIPLEXER: dispositivo capace di inviare all’esterno, attra¬ 
verso un’apertura (port) un dato segnale, e di ricevere dall’e¬ 
sterno contemporaneamente attraverso questa stessa aper¬ 
tura, un secondo segnale; quest’ultimo potrà a sua volta 


Analizzatore di spettro ottico tipo MS96A della ANRITSU (da 
0,6 a 1,6 /im): dinamica: da 0 a 60 dBm, precisione ± 1 nm; 
risoluzione selezionabiie da 0,1 a 10 nm. Stampante 
incorporata. Programmabilità completa tramite interfaccia 
IEEE-488. 
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Questo sistema di mixaggio è utilizzato negli analizzatori di 
spettro per ottenere bande di lavoro molto elevate, che non 
potrebbero essere raggiunte ricorrendo al mixaggio delle 
sole frequenze fondamentali. 

IDENTIFY CONTROL: è una particolare funzione che permet¬ 
te alFutilizzatore delFanalizzatore di spettro di accertarsi 
che il segnale che compare sullo schermo ha la frequenza 
indicata oppure che si tratta di un prodotto indesiderato 
derivato dal mixaggio nel primo mescolatore. 

IF (INTERMEDIATE FREQUENCY): è un valore di frequenza 
sul quale viene trasferito alFinterno delTanalizzatore di 
spettro il segnale d’ingresso per poter subire più facilmente 
le successive elaborazioni. 

INTERCEPT POINT: punti teorici in corrispondenza dei quali 
i segnali fondamentali (quelli di comando) e i prodotti deri¬ 
vanti da fenomeni di distorsione presentano ampiezze ugua¬ 
li. 

LINEAR DISPLAY: forma d’onda (segnale d’ingresso), pre¬ 
sentata in un piano di coordinate cartesiane, dove 1 ordinata 
è espressa su scala lineare. 

LOG DISPLAY: forma d’onda (segnale d’ingresso) presenta¬ 
ta su un piano cartesiano dove l’ordinata è espressa in scala 
logaritmica. 

MAX HOLD: termine che in un sistema di memorizzazione 
digitale, indica un modo di acquisizione nel quale di ogni 
frequenza analizzata viene trattenuto il massimo valore il 
quale, a sua volta, potrà essere successivamente presentato 
quando occorre. 


L’ANALIZZATORE DI SPETTRO E L’OSCILLOSCOPIO 
SONO DUE STRUMENTI COMPLEMENTARI 


Nella figura t a sinistra, è indicata la forma d’onda del 
segnale d’uscita di un amplificatore sovrapilotato. Il segnale 
d’ingresso di questo amplificatore (10 MHz) era perfettamente 
sinusoidale. Il sovrapilotaggio, e la conseguente saturazione 
dei dispositivi amplificatori, sono evidenziati dalla forma d’on¬ 
da del segnale d’uscita marcatamente alterata. A destra, sem¬ 
pre in figura un analizzatore di spettro mostra le armoniche 
della fondamentale prodotte dall’entrata in saturazione del- 
Tamplificatore. 

Per eliminare questa distorsione si è allora diminuito il 


livello del segnale d’ingresso dell’amplificatore. Effettivamen¬ 
te come dimostra la figura 2 a sinistra, ora il segnale d’uscita 
dell’amplificatore sembra una sinusoide pura, e pertanto 
l’amplificatore, in queste condizioni, sembra che lavori in 
maniera lineare. Se applichiamo questo segnale sinusoidale 
d’uscita deN’amplificatore all’ingresso di un analizzatore di 
spettro, vediamo però che ancora l’amplificatore distorce, e 
questo non si poteva assolutamente supporre osservando 
questa stessa forma d’onda sullo schermo di un oscillosco¬ 
pio. 


FREQUENCY RANCE: campo delle frequenze entro il quale 
vengono specificate alcune caratteristiche dello strumento. 
Può riferirsi ad un campo di frequenze comprese entro una 
data banda. 

FREQUENCY SPAN: ampiezza della banda delle frequenze 
presentate sullo schermo del CRT; viene espressa in hertz o 
in hertz per divisione. 

HARMONIC: componente sinusoidale di un’onda periodica 
avente una frequenza corrispondente ad un multiplo intero 
della frequenza dell’onda fondamentale. 

HARMONIC (N) MIXING: combinazione di un segnale con le 
armoniche di un secondo segnale. 



Analizzatore di spettro FFT, ad un canale, tipo VS - 331OA 
prodotto dalla NATIONAL (rappresentata in Italia dalla 
Barletta - Apparecchi scientifici). Potendo analizzare segnali 
che vanno dalla continua a 40 kHz è particolannente adatto 
per studiare frequenze meccaniche in campo industriate. 
Possiede una memoria da 64 K-parole (128 K-parole 
opzionaie). 



Fìg. 1 - (a sinistra). Segnale d’uscita a 10 
MHz di un amplificatore sovrapilotato, 
osservato aM’oscilloscopio. Il taglio delle 
due semionde indica che l’ampiezza del 
segnale applicato è tale da superare la 
zona di funzionamento lineare dei 
transistori-amplificatori, (a destra). 
L’analizzatore di spettro indica sia il 
numero delle armoniche contenute nel 
segnale distorto d’uscita sia la loro 
ampiezza. 
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MAX SPAN: modo di funzionamento in base al quale l’analiz¬ 
zatore di spettro esplora una intera banda di frequenze. 

MAXIMUM INPUT LEVEL; livello massimodel segnale appli¬ 
cabile all’ingresso dell’analizzatore di spettro senza tema di 
danneggiare il circuito d’ingresso dello strumento. 


Analizzatore di spettro a due canali Wavetek tipo 660B. 
Lavora daila continua a 100 kHz, con 400 righe (due canali) 
oppure 800 righe (un canale). Consente 14 modi di analisi e 
la memorizzazione delle curve e dell’Impostazione dei 
comandi sul pannello. Particolarmente adatto per il controllo 
di fenomeni vibratori nel settore dell’acustica e della 
meccanica. 


NOISE SIDEBAND: risposta indesiderata prodotta dal rumo¬ 
re originato all’interno dell’analizzatore di spettro; tale ri¬ 
sposta si presenta sovrapposta alla risposta del segnale 
desiderata. 

OPTIMUM INPUT LEVEL: particolare dimensionamento da¬ 
to al circuito del primo miscelatore; questo dimensionamen¬ 
to permette di ottenere il massimo campo dinamico (e cioè il 
massimo rapporto segnale/disturbo) e la minima distorsio¬ 
ne del segnale. 

OSCILLOSCOPE: strumento utilizzato principalmente per 
rendere visibile sullo schermo di un tubo a raggi catodici, la 
forma d’onda di una o più grandezze elettriche variabili 
velocemente in funzione del tempo oppure grandezze di na¬ 
tura meccanica (previa loro trasformazione in grandezze 
elettriche mediante apposito trasduttore o sensore). 

PEAK/AVERAGE CURSOR: funzione controllabile manual¬ 
mente che permette all’utilizzatore di scegliere una forma di 
trattamento dei dati piuttosto che un’altra prima che questi 
vengano depositati in una memoria digitale. 


NOISE: disturbi indesiderati sovrapposti al segnale utile e 
tendenti a deformare l’informazione contenuta nel segnale 
medesimo. 


PEAKING: operazione di taratura mediante la quale è possi¬ 
bile ottenere il picco del segnale mediante accordo di filtri 
sistemati all’interno dell’analizzatore di spettro. 


Alcuni dati quantificano le prestazioni dell’analizzatore di 
spettro 

Il segnale d’ingresso ha una frequenza di 10 MHz. La cali¬ 
brazione deH’oscilloscopio è di 0,2 V/divisione in direzione 
verticale e 0,05 /is/divisione in direzione orizzontale. 

La scala delle frequenze dell’analizzatore è 10 MHz/divi- 
sione ed è centrata su 50 MHz; il livello di riferimento dell’am¬ 
piezza verticale dello spettro è + 20 dBm (la riga all estrema 
sinistra dello spettro indica il valore di frequenza zero). 

Nella figura 1, il segnale d’ingresso (10 MHz) ha un’ampiez¬ 
za di - 30 dBm; nella figura 2, è stato abbassato fino a - 40 
dBm. Questa riduzione di lOdBdel segnaied ingresso riduce 


la distorsione di seconda armonica, presente nella figura 1, 
dal valore di 14 dB al valore di 34 dB. La diminuzione del 
segnale d’ingresso tende ovviamente a ridurre anche le ar¬ 
moniche di ordine superiore. 

L’oscilloscopio dal canto suo indica però dove ha luogo la 
distorsione; e la figura 1 ne indica la causa nel taglio delle 
semionde positive e negative. Questo non lo evidenzia l’ana¬ 
lizzatore di spettro, il quale rivela, lo ripetiamo, livelli di distor¬ 
sione che l’oscilloscopio non riesce ad evidenziare ma non 
ne indica la causa. 

L’oscilloscopio e l’analizzatore di spettro sono quindi due 
strumenti effettivamenti complementari. 


Fig. 2 - Si utilizzano le stesse 
apparecchiature di fig. 1. In questo 
caso però, per ridurre la distorsione 
si attenua di 10 dB il segnale 
d’ingresso applicato all’ampHfìcatore. 
Il segnale d’uscita, osservato 
all’oscilloscopio, sembra avere la 
stessa forma (sinusoidale) del 
segnale d’ingresso, e pertanto 
l'amplificatore non dovrebbe 
distoreere. L’analizzatore di spettro 
indica invece che esistono ancora 
armoniche, anche se di ampiezza 
ridotta. 
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Analizzatore di spettro a due canali Wavetek, tipo 5820A. Il 
campo di lavoro va da 0,01 Hz a 50 kHz. Può presentare 
contemporaneamente un segnale sia in funzione del tempo 
(dominio del tempo) che in funzione della frequenza (dominio 
della frequenza). Possiede l’interfaccia GP-IB che permette di 
collegarlo ad un plotter, ed ottenere in questo modo una 
copia su carta (hard copy) dell’Immagine presentata sullo 
schermo. È particolarmente adatto per controllare fenomeni 
vibratori in campo industriale e sistemi di collaudo automatico 

(ATE). 


PHASE LOCK: sistema di controllo di un oscillatore o di un 
generatore di segnali periodici, in base al quale Toscillatore 
lavora con un angolo di fase fisso rispetto a quello di un 
segnale di riferimento. Negli analizzatori di spettro, questo 
sistema viene utilizzato per mantenere stabile la frequenza 
degli oscillatori. 

PRESELECTOR: dispositivo posto prima di un convertitore 
di frequenza (o di un altro circuito) avente il compito di 
lasciare passare i segnali desiderati e di attenuare quelli 
indesiderati. 

PRODUCTS: frequenze originate in seguito ad un processo di 
mescolazione di due o più segnali. 

PULSE STRETCHER: formatore di impulsi alla cui uscita è 
possibile prelevare un impulso la cui durata è maggiore di 


MISURA DEL LIVELLO DEL SEGNALE IN UN 
ANALIZZATORE DI SPETTRO 

Il livello del segnale misurato da un analizzatore di spettro 
può essere espresso in volt oppure in decibel rispetto ad un 
livello di riferimento in tensione o in potenza. Valori inferiori 
ad un volt vengono espressi in millivolt, mV (10"^ V) oppure in 
microvoit, /yV (10“® V). 

Il termine dBm indica il numero di dB rispetto ad 1 mW; il 
termine dBW, il numero di dB rispetto ad 1 W. Se l’impedenza 
d’ingrevsso dello strumento è 50 Cì, sono valide le seguenti 
conversioni: 

1 mW = 0,224 V = - 30 dBW = 0 dBm 
1 V = + 13 dBm = + 120 dB rispetto ad 1 /y V 
1 /yV = - 107 dBm 

Una variazione pari a xlO di una tensione è equivalente ad 
una variazione di 20 dB. 

Una variazione pari a xlO di una potenza è equivalente ad 
una variazione di 10 dB. 

P2 V2 

dB = 10 log —= 20 log — 

PI VI 

nelle quali: 

PI oppure VI indicano livelli di riferimento, e P2 e V2 indicano 
i segnali d’ingresso da misurare. 
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Analizzatore di spettro 581OA Wavetek, da 100 kHz per analisi 
e controlli in campo industriale. 


quella che lo stesso impulso aveva all’ingresso, e la cui 
ampiezza è proporzionale a quella di picco dell’impulso d’in¬ 
gresso. 

REFERENCE LEVEL: ampiezza o livello scelto a piacimento, 
associato alla massima estensione del reticolo del CRT. Per¬ 
tanto, qualsiasi segnale che appare sullo schermo e che 
occupa tutta l’estensione di detto reticolo, avrà un’ampiezza 
pari a quella del segnale di riferimento scelto. 

REFRESH RATE: velocità con la quale viene presentata (rin¬ 
frescata) la traccia del segnale che compare sullo schermo 
del CRT. Per eliminare il fenomeno del flicker, la velocità di 
rinfresco non deve essere inferiore a 50 Hz. 

RESOLUTION BANDWIDTH (RBW): larghezza di banda del- 
Tamplificatore/filtro più selettivo. 

RF ATTENUATOR: dispositivo che riduce l’ampiezza del se¬ 
gnale d’ingresso al livello richiesto dal mescolatore d’ingres¬ 
so. Il termine RF significa che il dispositivo lavora a fre¬ 
quenze molto elevate. 

RF INPUT: connettore d’ingresso oppure circuito situato im¬ 
mediatamente dopo il connettore d’ingresso. 


RINGING: momentaneo aumento di un segnale normal¬ 
mente stabile nel tempo (sovraoscillazione). 


VALORI DELLA PERCENTUALE DI MODULAZIONE (AM) 
E DELL’INDICE DI MODULAZIONE (FM) PRESENTATI DA 
UN OSCILLOSCOPIO E DA UN ANALIZZATORE DI 
SPETTRO 


La figura 1a indica come appare sullo schermo di un oscil¬ 
loscopio una portante RF modulata in ampiezza al 50%. 

La percentuale di modulazione AM (%) valutata sul segnale 
che compare sull’oscilloscopio è data da: 

V1 +V2 

La figura 1b indica come appare questa stessa portante 
modulata AM al 50% sullo schermo di un analizzatore di 
spettro. 

La percentuale di modulazione AM (%) è data in questo 
caso dalla seguente relazione 


VI 

La figura 2a indica come appare sullo schermo di un oscil¬ 
loscopio un segnale modulato in frequenza con indice di 
modulazione pari a 0,5 (m = 0,5). 

Si noti in questo caso, che il segnale FM che compare sullo 
schermo deH’oscilloscopio non riveli in nessun modo che la 
portante risulta modulata in frequenza con un indice m = 0,5. 

Sarà opportuno ricordare che l’indice di modulazione è 
regolato dalla seguente espressione 

m=-^ nella quale 

fm 

Af = massima deviazione della frequenza della portante 
fm = frequenza del segnale modulante. 

Un’informazione più precisa si otterrà applicando questo 
stesso segnale all’ingresso di un analizzatore di spettro, co¬ 
me appunto indicato in figura 2b. 

Si noti infine come, per indici di modulazione bassi, le 
presentazioni sullo schermo di un analizzatore di spettro di 
segnali modulati AM e FM siano pressoché identiche. La 
presentazione di un segnale FM differirà considerevolmente 
da quella di un segnale AM via via che aumenterà l’indice di 
modulazione, (m) il quale, in alcuni casi, potrà anche essere 
superiore all’unità. 
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I 


SAVE A: modo di presentazione sullo schermo del CRT per 
cui una forma d’onda memorizzata in una memoria digitale 
non può essere ulteriormente modificata da successive scan¬ 
sioni (si dice che la forma d’onda è congelata). 

2nd LO OUTPUT: uscita dell’analizzatore di spettro sulla 
quale è presente il segnale del secondo oscillatore. 

SENSITIVITY: è il parametro che indica l’abilità di un analiz¬ 
zatore di spettro a presentare un segnale estremamente de¬ 
bole, con una data larghezza di banda IF; viene espresso in 
decibel (per esempio - 120 dBm). 

SHAPE FACTOR (SKIRT SELECTIVITY): fattore che valuta la 
asintoticità di una curva di risposta della banda passante di 
un analizzatore di spettro. Viene espresso dal rapporto tra i 
valori di frequenza di due punti molto distanti tra loro nella 
curva di risposta; tali punti solitamente si trovano a 6 oppu¬ 
re a 60 dB al di sotto del picco massimo (0 dB). 

SINGLE SWEEP: modo di funzionamento della scansione 
triggerata secondo il quale ad ogni ciclo operativo, occorre 


resettare la scansione; in questo modo si evita di presentare 
segnali indesiderati. 

SPECTRUM ANALYZER: strumento impiegato generalmente 
per presentare in funzione della frequenza la distribuzione 
della potenza contenuta in un dato segnale d’ingresso. 

SPURIOUS RESPONSE: è la “caratteristica” di quegli analiz¬ 
zatori di spettro che presentano forme d’onda non corrispon¬ 
denti a quelle vere dei segnali d’ingressi. 

STABILITY: è la proprietà che permette di mantenere inalte¬ 
rate nel tempo e in un dato luogo, caratteristiche elettriche 
ben definite di una data apparecchiatura (si parla, per esem¬ 
pio, di stabilità di frequenza e di ampiezza). 

S WR (STANDING WAVE RATIO): è il rapporto tra la massima 
e la minima ampiezza di segnali prodotti da fenomeni di 
riflessione che i segnali subiscono nei punti di terminazione 
del sistema. Le riflessioni possono essere prodotte da dis¬ 
adattamenti di impedenza per cui il segnale diretto e quello 
riflesso possono combinarsi in fase oppure in opposizione di 


HP 8903B E HP 8903E: DUE NUOVI ANALIZZATORI 
AUDIO 

Due nuovi strumenti della Hewlett-Packard, l’analizzatore 
audio HP 8903B e l’analizzatore di distorsione HP 8903E, 
migliorano le possibilità di misura su ricevitori e ricetrasmetti- 
tori per telecomunicazioni. 

L’HP 8903B, oltre che ad essere un analizzatore, è anche 
dotato di una sorgente capace di effettuare misure con sweep 
•fino a -90 dB. L’analizzatore è in grado di misurare deviazioni 
della risposta in frequenza dell’ordine di 0,01 dB. Il più econo¬ 
mico 8903E, con le sole funzioni di misura audio, è stato 
sviluppato per gli utenti che sono già in possesso di una 
sorgente audio ed hanno l’esigenza di effettuare collaudi con 
.elevata sensibilità. 

Un commutatore sul pannello frontale deir8903B mette l’ope¬ 
ratore in grado di scegliere un’impedenza di uscita per la 
sorgente di 50 ohm o di 600 ohm. Tra le nuove caratteristiche 
dei due strumenti, di cui non era dotato r8903A, vi è l’ingresso 
audio bilanciato, i filtri modulari, un rumore di fondo minore e 
la rivelazione rms/media. 


Ingresso audio bilanciato 

Entrambi gli analizzatori sono in grado di ricevere un segnale 
in ingresso fino a 300 V. 

Grazie all’ingresso audio bilanciato, gli strumenti possono 
effettuare misure dirette su amplificatori a ponte e su appa¬ 
recchi audio professionali. 


Filtri opzionali 

Differenti applicazioni e differenti standard in uso nel settore 
hanno portato alla creazione di un certo numero di filtri audio 
secondo le specifiche dei vari utenti. Sia l’HP 8903B che l’HP 
8903E, sono dotati di due alloggiamenti per l’inserimento di 
filtri ad innesto, che possono essere scelti fra i sei disponibili 
su opzione. I filtri sono un passa alto a 400 Hz, un CCITT 
pesato, un C-message pesato, un COIR pesato, un COIR/ 
ARM pesato ed un A pesato. 
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Analizzatore di spettro a 4 canali, Wavetek tipo 804A. Opera 
dalla continua a 40 kHz. Ha un computer incorporato. Questo 
strumento può fare le veci di 4 analizzatori dì spettro FFT in 
tempo reale, di un analizzatore di forme d’onda a quattro 
canali, di un calcolatore/controllore e di un word-processor. 


fase, dando luogo, in questa maniera, a picchi o ad azzera¬ 
menti del segnale medesimo. 

TIME/DIV: parametro riferito al controllo della velocità di 
scansione; esso indica quindi la velocità con cui un analizza¬ 
tore di spettro “spazzola” un dato spettro di frequenze. 

TRACKING GENERATORI è una sorgente di segnali la cui 
frequenza segue in sincronismo ma con valori diversi quella 
del segnale d’ingresso di un ricevitore, in questo caso di un 
analizzatore di spettro. 

TRIGGER: impulso utilizzato per dare inizio ad una scansio¬ 
ne oppure ad una rampa di ritardo. 



Rumore di fondo 

Un nuovo amplificatore operazionale di ingresso assicura ad 
entrambi gli strumenti un rumore di fondo ridotto rispetto 
air8903A. Il rumore vale al massimo -85 dB (17 /iV) su una 
larghezza di banda di 80 kHz. 

Un minor valore del rumore amplia la gamma dinamica del 
sistema per le misure di distorsione, SINAD e rapporto S/N. 
Inoltre l’attenuatore bilanciato di ingresso migliora la reiezio¬ 
ne di modo comune. 

Rivelazione RMS/medìa 

L’HP 8903B è dotato di rivelatori per i valori RMS e medio dei 
segnali AC che aumenta notevolmente la flessibilità di misura. 
Il rivelatore RMS permette la massima precisione, in partico¬ 
lare nel caso di rumore e di forme d’onda complesse. In 
passato, tuttavia, la rivelazione del valor medio è stata larga¬ 
mente impiegata nel collaudo di ricetrasmettitori. 

Grazie alla scelta di due rivelatori, l’operatore può impiegare 
la rivelazione del valor medio per correlare i risultati con le 
misure effettuate in passato, o il valore RMS per ottenere 
risultati più precisi. 

Impedenza di uscita della sorgente commutabile tra 50 O e 
600 O 

Normalmente le apparecchiature audio adottano il valore 
standard di 600 ohm per le impedenze di ingresso e di uscita. 
Tuttavia, nelle apparecchiature RF viene usato il valore di 50 
ohm. L’HP 8903B offe entrambi i valori di impedenza sul 
pannello frontale, permettendo misure sia nel settore audio, 
che in quello RF. Inoltre, l’impiego di un’impedenza di 50ohm 
permette di alimentare i carichi di impedenza inferiore ad 
alcuni kohm, con segnali di tensione più elevata. 

Per maggiori informazioni contattare 

HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.p.A. - Ufficio Stampa 

Via G. Di Vittorio, 9 
20063 Cernusco S/N (MI) 

Tel. 02/923691 
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0KH2/ 


12 da 


UPPER 

SIDEBANO 


Tipiche appiicazioni deii’anaiizzatore di spettro TEK 492. 
Questo strumento, grazie alia sua trasportabilità, può essere 
impiegato all’aperto per il controllo di sistemi ricetrasmittenti a 
microonde, antenne per ricezione di segnali radar, ecc.. 


ULTIMATE: è Labilità di un filtro a respingere o a sopprimere 
una frequenza diversa da quella che invece esso deve lascia¬ 
re passare. 

VERTICAL DISPLAY FACTOR: è il fattore-scala delTasse Y di 
una forma d’onda presentata sullo schermo di un CRT. 


Bibliografia 

1) Wavetek-test and measuring Instrumentation, Catalog - 1985. 

2) David H. Molinari - An Economica!, Portabie Microwave Spectrum 
Analyzer. Hewlett-Packard Journal IN 1980. 

3) R. Blasco - PAL spectrum analyzer improves performance. Elec¬ 
tronic Design - Settembre 3 1981 pag. 175. 

4) R. Blasco - PAL shrinks audio spectrum analyzer. Electronic 
Design - Agosto 20 1981 pag. 127. 


VIDEO FILTER: è un filtro passa-basso posto dopo il circuito 
rivelatore del segnale. 

VIEW A, VIEW B: si riferiscono a controlli che abilitano o 
disabilitano due memorie alla presentazione di un dato se¬ 
gnale in modo indipendente Luna dall’altra. 

VSWR (VOLTAGE STANDING WA VE RATIO): indica il rappor¬ 
to tra l’ampiezza del campo elettrico trasversale lungo il 
piano della sua massima intensità, e l’ampiezza, in un punto 
equivalente, di un campo elettrico di minima intensità. Il 
parametro VSWR può anche essere definito così: quando 
una sorgente di segnale non è chiusa (carico) su un valore di 
impedenza uguale a quello della sorgente, il segnale tra¬ 
smesso non viene assorbito tutto dal carico, una frazione di 
esso viene rinviata alla sorgente del segnale stesso. Si defi¬ 
nisce in questo caso ySìVi? il rapporto tra il segnale emesso 
(valore massimo) e la frazione riflessa (valore minimo). 

ZERO SPAN: modo di funzionamento nel quale lo span di 
frequenza (vedi frequency span) è ridotto a zero. ■ 
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TEMPO DI ACCESSO 45 ns con SpA! 

MEMORIA RAM STATICA CMOS 21C16 2048 x 8. 

Un passo avanti verso la tecnologia digitale ad alte prestazioni. 

La tecnologia digitale “HIGH PERFORMANCE” è una realtà. 

Con le memorie RAM STATICHE CMOS 21C16, la SPRAGUE accelera : 

• Tempo di accesso : da 45 nsec a 90 nsec max. 

• Consumi molto bassi : 0,5|jA (tipico), tOpA max per tutta la gamma di temperatura, 

• Disponibilità della versione MIL con campo di temperatura esteso, 

• Applicazioni : in tutti i sistemi digitali commerciali industriali e militari (dischi virtuali ecc.), 
strumentazione portàtile (per acquisizione veloce di dati), e nei sistemi 

di telecomunicazione (trattamento dei segnali in tempo reale). 

Con SPRAGUE puoi accedere alla tecnologia digitale “HIGH PERFORMANCE”. 


SPRAGUE ITALIANA S.p.A 

Via G. de Castro 4, 20144 MILANO 
Tel. 2 4987891. Tlx. 332321 



SPRAGUE 


IL MARCHIO DI AFFIDABILITA 

UNA FILIALE DELLA PENN CENTRAL CORPORATION 









WAVEFORM 

CATALYST 

Oscilloscopio digitale modulare 
gestito da PC IBM 


Ing. Giandiego Deriu, LeCroy Research Systems S.r.l. 


Questo oscilloscopio digitale della LeCroy appartiene alla 
classe dei “Personal Instrument”, la nuova filosofia che porta 
nel campo della strumentazione le enormi possibilità e 
flessibilità offerte dagli attuali personal computer. Il “Personal 
Instrument” della LeCroy è un sistema modulare, che permette 
di realizzare un oscilloscopio digitale estremamente potente e 
flessibile. È formato da moduli digitalizzatori, da moduli di 
memoria e di condizionamento del segnale gestiti da un potente 
software implementato su un personal IBM o compatibile. In 
questo articolo vengono presentate le caratteristiche principali 
di questo oscilloscopio e alcuni esempi di applicazione. 


1 Waueform-Catalyst è uno 
oscilloscopio digitale modula¬ 
re formato da un digitalizza¬ 
tore, una memoria molto potente e da 
moduli per l’elaborazione del segnale 
gestiti tramite software implementato 
su un personal computer IBM, o altro 
PC compatibile {figura 1). 

Il digitalizzatore, e cioè Tinsieme dei 
circuiti che provvedono a trasformare 
il segnale analogico in un segnale digi¬ 
tale, lavora a velocità di campiona-- 
mento molto elevate (fino a 200 milioni 
di campionamenti al secondo). 

La memoria, situata aH’esterno del 
computer, è molto potente in quanto 
può contenere da mille a due milioni di 
campionamenti. La possibilità di cat¬ 
turare e mostrare con alte velocità di 
campionamento segnali lunghi su più 
canali rendono questo strumento unico 
nel suo genere. 

Il Waveform-Catalyst lavora come 
uno strumento da laboratorio pur con¬ 
servando la flessibilità di un computer 
per impieghi generali. 

È uno strumento completo, facile da 
usare; semplici comandi consentono la 
messa a punto e il controllo dei digita¬ 
lizzatori, mostrando in modo automati¬ 
co le forme d’onda dei segnali, com¬ 
mentate con note tecniche esplicative. 
Due cursori consentono l’espansione 
verticale (ampiezza) e orizzontale (tem¬ 
po) delle forme d’onda dei segnali. Ri¬ 
correndo ad un video plotter è possibile 
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ottenere un’hard-copy delle immagini 
presentate sullo schermo del personal. 
I segnali studiati con il Catalyst posso¬ 
no essere archiviati su floppy o su hard 
disk (figura 2). 


Il Catalyst è un sistema modulare 


Grazie alla sua modularità, questo 
strumento non rischia Tobsolescenza; 
al contrario, l’ampiamento della me¬ 
moria e raggiunta di nuovi canali di 
segnale sono sempre possibili sempli¬ 
cemente ricorrendo a moduli plug-in 
aggiungibili in qualsiasi momento (fi¬ 
gura 3). 

Questa modularità, da una parte po¬ 
tenzia ed espande le possibilità di que- 
*sto strumento, e nello stesso tempo con¬ 
sente di adattarlo alle reali necessità 
delhutilizzatore il quale non è obbliga¬ 
to in questo modo ad acquistare “possi¬ 
bilità” che a lui non serviranno. Con il 
Catalyst, un solo computer permette di 
elaborare dati provenienti da molti ca¬ 
nali (100 o più a seconda del tipo di 
modulo impiegato). 

Sono due i “packages” di software 
che lavorano con i personal IBM: il 
Catalyst-Program che ne consente 
l’impiego come completo multicanale e 
il Catalyst-Plus che comprende i pro¬ 
grammi sorgente e le subroutine che 
permettono all’utente di personalizza¬ 
re il programma, di modificare le forme 
d’onda dei segnali o di elaborarle se¬ 
condo le proprie necessità. Il personal 
IBM può essere utilizzato anche come 
generatore di rapporti per analisi stati¬ 
stiche o come base di dati per il tratta¬ 
mento di forme d’onda complesse. 



Il Catalyst e i segnali transitori 


In presenza di fenomeni transitori, 
la cosa più importante è poterli “cattu¬ 
rare” al completo al primo tentativo. 
Bisogna dire in proposito che tutti gli 
oscilloscopi digitali assicurano di pos¬ 
sedere questa caratteristica. In pratica 
però si constata che se lo strumento 
non combina in modo adeguato il valo¬ 
re della frequenza di campionamento, 
l’accuratezza del processo di conversio¬ 
ne analogica/digitale, la potenza della 
memoria, il tempo di trigger e un nume¬ 
ro adeguato dei canali d’ingresso, la 


Fig. 1 - Oscilloscopio digitale 
multicanale basato sul personal 
computer IBM, prodotto dalla 
LeCroy Research Systems Corp.. 
La modularità, realizzata con 
moduli plug-in inseriti nel 
mainframe, permette al sistema di 
venire incontro alle esigenze via 
vìa crescenti dell’utilizzatore. 
Questi moduli permeicono 
principalmente di aumentare la 
velocità di campionamento dei 
digitalizzatori e la capacità della 
memoria nonché il numero dei 
canali (segnali) d’ingresso. 


Tabella 1 - ESEMPI DI CONFIGURAZIONI TIPICHE. 





Configurazioni -- 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 


Applicazioni tipiche 

IF Radar 

Comunicazioni Frattura metalii Studio espiosivi 

Transitori in rete 

min. 

Modulo Canali — 

2 

2 

8 

88 

2 + 4 

num. 

0 velocità max - 

*100 Ms/s 

200 Ms/s 

1 Ms/s 

32 Ms/s 

200 Ms/s + 1 Ms/s 

richiesto opzioni memorie/ 
canali — 

32 K 

2 M 

24 K 

8 K 

32 K + 8 K 

Opzio 

naie 

Amplificatore/trigger , 

(1) 6102 

(1) 6102 

(4) 8100 

— 

(1) 6102 + (2) 8100 

1 

Digitalizzatore 

(2) TR8818 

(2) TR8828C 

(2) 8210 

(88) TR8837F 

(2) TR8828C + (1) 8210 

1 

Memoria 

(2) MM8103 

(32) MM8105 

(6) 8800A 

(a) 

(2) MM8104A + (1)8800A 

1 

Mainframe 

(1) 8013AGPIB (2) 1434 

(1) 1434 

(4) 1434 

(1) 1434 

1 (b) 

Interfaccia GPIB-CAMAC 

inclusa 

(2) 8901A 

(1) 8901A 

(4) 8901A 

(1)8901 A 

1(c) 

Personal computer IBM 





Modello 6900 

1 

Software Catalyst 



6900 Catayst-Plus oppure 6900-1 Catalyst Program (d) 
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Fig. 2 - Come si presentano sul 
monitor del computer i segnali in 
esame. Possono essere 
visualizzate tino a quattro tracce; 
di queste, possono essere letti 
sullo schermo i parametri 
caratteristici ed altre importanti 
annotazioni che facilitano la 
completa comprensione del 
segnale che si sta esaminando. 

L’immagine che compare sul 
monitor può rendersi disponibile 
anche sotto forma di hard-copy 
ricorrendo ad un plotter 
compatibile con il personal IBM. 
In questo esempio, in alto, sono 
visualizzate alcune salve (burst) di 
oscillazioni; in basso, se ne può 
vedere una sola ingrandita. 


ampiezza 
(in volt) 
al cursore 
primario 

/ 


tempo al 
cursore primario 

a differenza (in secondi differenza 

di ampiezza rispetto al di tempo 

fra i cursori trigger) fra i curson 



l’utente può utilizzare 
fino a 4 lettere per 
Identificare le tracce 


ampiezza per divisione 
e tempo per divisione 
per ogni traccia 

il marker indica OY 



/ / 

li làz il t» 

"I, HI. ,iii 

-j . --,-!. ^ 

II' |il III 





Spazio per i commenti 
l'utente può scrivere 
fino a 2 linee ed immagazzinarle sul 
disco insieme ai dati 


la traccia attiva 
è indicata in 
negativo (reverse) 


ora e 
data 


linee di aiuto (help) punto di trigger il cursore primario fornisce il riferimento cursore secondario per 

per misure differenziali. Può essere misure di differenze 

posizionato per leggere il tempo dal trigger di tensioni e di tempo 
0 per selezionare la porzione di 
display da espandere 


Fig. 3 - Illustrazione schematica 
per mostrare la modularità 
dell’oscilloscopio digitale 
Waveform-Catalyst della LeCroy. I 
vari moduli, inseribili in uno (o 
due) mainframe a seconda delle 
esigenze, consentono di 
espandere la memoria e di 
aumentare la velocità di 
campionamento in base alle reali 
esigenze delle misure che si 
vogliono effettuare. 


suddetta importante caratteristica, (e 
cioè la cattura al primo tentativo del 
segnale transitorio completo), non vie¬ 
ne soddisfatta. Purtroppo, la natura 
del transitorio è tale che, se non lo si 
prende “tutto” quando si presenta, i 
successivi tentativi non servono più. 

Gli oscilloscopi Catalyst, con la loro 
velocità di campionamento estrema- 
mente elevata, la loro memoria potente 



perché espandibile permettono di cat¬ 
turare i suddetti segnali in tutti i loro 
dettagli anche quando è difficile realiz¬ 
zare un preciso triggering. 


Riproduzione fedele delle forme 
d*onda dei segnali 


La LeCroy Research Systems produ¬ 
ce i convertitori analogico/digitale (i 
cosidetti digitalizzatori) più veloci e più 
precisi attualmente esistenti. Questa 
estrema precisione è assicurata da cir¬ 
cuiti integrati ibridi e monolitici appo¬ 
sitamente studiati per questo impiego 
(custom). L’eccezionale larghezza di 
banda degli amplificatori “track and 
hold” e dei convertitori analogici- 
digitali permette di ottenere il migliore 
valore di incertezza di apertura e di li¬ 
nearità conservando in questo modo la 
forma naturale del segnale analogico 
anche quando questo assume valori 
elevati di frequenza; la forma del se¬ 
gnale appare sullo schermo così com’è 
nella sua realtà, senza distorsioni in¬ 
trodotte dall’apparecchiatura di misu- 
ra. 

Gli oscilloscopi Catalyst trasforma¬ 
no in forma digitale segnali analogici 
con larghezza di banda fino a 100 MHz, 
campionandoli alla velocità di 200 mi¬ 
lioni di campionamenti al secondo (pa¬ 
ri ad una distanza di 5 ns tra un cam¬ 
pionamento e l’altro). 

L’utilizzatore può scegliere fra 6 dif- 
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ferenti moduli digitalizzatori a secon¬ 
da della velocità di campionamento e 
della dinamica desiderate nonché ag¬ 
giungere moduli amplificatori e trigger 
a banda larga e altri moduli a seconda 
delle esigenze. 


Totale cattura del segnale 


Le memorie dei digitalizzatori devo¬ 
no essere sufficientemente lunghe in 
modo da catturare il segnale intero sen¬ 
za perdita di risoluzione. Questo rive¬ 
ste particolare importanza quando oc¬ 
corre digitalizzare lunghe sequenze di 
bit e treni di impulsi oppure impulsi 
transitori casualmente dislocati nel 
tempo. Queste memorie catturano sc¬ 
agnali con elevata risoluzione; consen¬ 
tono la loro completa visualizzazione 
allo scopo di localizzare la zona che 
interessa, indi espanderla (zoom) per 
poterla esaminare con cura nei minimi 
dettagli (figura 4). Con 200 milioni di 
campionamenti al secondo è possibile 
catturare e osservare con una risoluzio¬ 
ne di 5 ns, anche un segnale lungo ap¬ 
pena 10 ns. 

La perdita di informazione causata 
da una lunga o imprevedibile distanza 
tra il trigger e il segnale viene minimiz¬ 
zata nel Catalyst proprio per il fatto di 
poter osservare prima la memoria al 
completo per poi agire sul particolare. 
Il campionamento a pretrigger varia¬ 
bile, possibile con tutti i digitalizzatori 
LeCroy, permette di catturare sia ciò 
che precede che ciò che segue il trigger. 

Una batteria tampone, presente in 
quasi tutte le memorie, minimizza la 
perdita di dati dovuta a fluttuazioni 
della tensione di rete o ad una eventua¬ 
le interruzione della medesima. 

L’oscilloscopio Catalyst può essere 
ordinato con memorie ad alta velocità, 
capaci di fornire da 8000 a 2.000.000 di 
campionamenti immagazzinati in 
ogni canale. È possibile pertanto parti¬ 
re con una memoria di piccola capacità 
ed espanderla successivamente senza 
necessariamente dover modificare il 
software ma aggiungendovi solo mo¬ 
duli plug-in di memorie addizionali. 


Risposte multiple e correlazione 
di eventi 


Il Waveform-Catalyst può accogliere 
un gran numero di segnali sui suoi ca¬ 
nali d’ingresso, presentare sul suo 



Fìg. 4 - Altro esempio di 
presentazione di segnali. In aito: 
oscillazioni smorzate; in basso: 
forma espansa delle medesime. 
Sono riportate sullo schermo tutte 
le grandezze relative ai segnali 
presentati, i cursori, la funzione 
HELP, ecc.. 


schermo tutte le relative forme d’onda 
nonché le particolarità di ciascuna di 
esse. 

Così per esempio ricorrendo all’ecci¬ 
tazione di un laser ad impulsi è possibi¬ 
le presentare sullo schermo il profilo di 
molte reazioni a detti imlpulsi oppure 
rilevare l’effetto che una deflagrazione 
può avere in varie località. 

Non avendo la limitazione di avere 
tutti i canali uguali, il Catalyst può 
ospitare in un unico oscilloscopio, più 
di un digitalizzatore, ciascuno regolato 
su una sua base dei tempi e un suo 
tempo di trigger. È così possibile pre¬ 
sentare vari segnali transitori con dif¬ 
ferenti valori di risoluzione oppure una 
porzione di uno di essi. Per esempio, un 
impulso lungo può essere catturato in 
modo completo alla velocità di 1 mega¬ 


campionamento al secondo mentre il 
fronte di salita di questo stesso impulso 
potrà essere campionato ad una veloci¬ 
tà molto più elevata su un altro canale 
lavorante alla velocità di 200 mega¬ 
campionamenti al secondo. Insomma, 
è possibile partire con un solo canale ed 
aggiungerne in seguito altri a seconda 
della necessità. 


Fig. 5 - Configurazione base 
deiroscilloscopio digitale Catalyst. 
Essa è formata essenzialmente da 
un modulo digitalizzatore con la 
relativa memoria, uno chassis 
(mainframe) per alloggiare i 
moduli utilizzati e II relativo 
alimentatore, l’Interfaccia GPIB, 
un personal IBM serie PC, AT o 
XT e il software Catalyst. 


SIGNAL SIGNAL SIGNAL 

INPUT INPUT INPUT 
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Fìg. 6 - Moduli plug-in richiesti 
per realizzare la misura relativa 
alla configurazione A. Il 6102 è un 
doppio amplificatore/generatore 
di trigger. Il TR 8818 è un 
digitalizzatore da 100 MHz; l’MM- 
8103 è la relativa memoria da 32 
K. A sinistra si possono vedere 
alcune oscillazioni radar IF da 50 
MHz; in basso, la presentazione 
ingrandita di una di esse. 



INPUT INPUT 

SIGNAL SIGNAL 



Lavora come uno strumento 
ed in più ha la flessibilità 
di un computer 


Lavorare con il Catalyst è facile: ba¬ 
sta collegare il mainframe contenente i 
moduli al computer, dare tensione e si 
può subito iniziare a lavorare. 


Non è infatti richiesto che Tutilizza- 
tore sappia programmare. Una volta 
acceso, il Catalyst presenta un display 
simile a quello di un oscilloscopio con¬ 
venzionale. Ha la semplicità di uno 
strumento stand-alone pur conservan¬ 
do la potenza e la versatilità di un com¬ 
puter. 

I singoli tasti della tastiera attivano 


comandi completi, comprese le selezio¬ 
ni di trigger (Auto, Normale, Singolo, 
Manuale, Fermo immagine o freeze), 
posizionamento della traccia ed espan¬ 
sione (tasti con freccia). 

I tasti-funzione sono facili da usare 
poiché ogni lettera corrisponde alla let¬ 
tera iniziale di un dato comando (per 
esempio S = Single trigger, G = Grid 
format, ecc.). 


INPUT INPUT 

SIGNAL SIGNAL 

#1 #2 


6102 AMPL/TRIIG (opt) 


L 


TR8828C 


MM8105 


MM8105 


(16 TOTAL) 

Jl 


MM8105 


1434 MAINFRAME 


8901A 


TR8828C 


MM8105 


MM8105 


(16 TOTAL) 

L 


MM8105 


1434 MAINFRAME 


8301A 


Fig. 7 - Moduli plug- 
in richiesti per 
effettuare la misura 
relativa alla 
configurazione B. A 
destra, in basso, è 
indicato come 
compaiono sullo 
schermo i dati 
digitali catturati 
contemporanea¬ 
mente su molti 
canali. 


Le immagini che compaiono 
sullo schermo sono facilmente * 
interpretabili 

Una grafica ad elevata risoluzione 
permette di osservare simultaneamen¬ 
te sullo schermo fino a 4 tracce, ciascu¬ 
na avente la propria base dei tempi e la 
propria scala. Queste tracce possono 
essere “vive”, e cioè prodotte in tempo 
reale oppure ricavate da dati preceden- 
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L’oscilloscopio digitale a 125 MHz 



U- 




LeCroy 9400 


Velocità e precisione di misura senza precedenti 
su due canali in uno strumento compatto, 
portatile, facile da usare. 


• Ampia banda passante per registrare segnali ad alta 
frequenza e fenomeni transitori rapidi. 


• 200 picosecondi di risoluzione per campionamento 
di forme d’onda ripetitive. 


• 100 Megacampionamenti/secondo per la digitalizzazione 
di segnali transitori. 

• Due convertitori analogico-digitali da 8 bit per una 
accuratezza superiore airi%. 

• Quattro memorie segmentabili d’acquisizione e 
di riferimento da 32 K l’una, per registrare segnali 
ed espanderli fino a 100 volte. 

• Trigger preciso, flessibile con funzioni: pre, post, roll, 
sequence, bislope e window. 

• Grande schermo nitido e luminoso per la visualizzazione 
contemporanea di 4 forme d’onda e 

dei parametri di misura. 

• Richiamo istantaneo di 7 configurazioni di misura 
preselezionate in memoria. 

• Sistema di cursori a lettura diretta per le misure 
assolute e differenziali di tempi, tensioni e frequenze. 

• Programmabile tramite interfacce GPIB ed RS-232 di serie. 

• Archivazione grafica e numerica delle misure su 
una vasta gamma di plotter digitali. 



• Tasti di esecuzione di funzioni aritmetiche e 
di media sui segnali. 


LfiCroy 


Per ulteriori informazioni e documentazione 
completa suH’oscilloscopio digitale duale 
a 125 MHz LeCroy 9400 
contattate il nostro ufficio commerciale: 


LeCroy Research Systems S.R.L. - Via Roccaporena 58 - 00191 Roma - Tel. (06) 32.00.646 - Tlx: 621501 LECROY I 



speciale 




te, particolarità di un solo canale. 

Nel caso si desideri avere una visione 
d’assieme è possibile mostrare, in un’u¬ 
nica videata, l’intero contenuto della 
memoria, non importa quanto grande 
esso sia. Un algoritmo speciale fa si 
che compaiano tutti i valori di picco 
anche se questi vengono compressi nei 
512 pixel del video; per avere dettagli 
maggiori è possibile, aggiungendo 8 K, 
impaginare la memoria e visualizzar¬ 
la, in un secondo tempo, per pagine, 
(espansione orizzontale). 



INPUT 
SIGNAL 
jff 1 


_ 

TR8837F 
with 8K 
MEMORY 


INPUT 

SIGNAL 

2 


TR8837F 
with 8K 


MEMORY 

(88 total) 



INPUT 

SIGNAL 

88 


_ 

TR8837F 
with 8K 
MEMORY 


CATALYST 

SOFTWARE 



(4) 

(4) 


1434 MAINFRAMES 

8901A GPIB-CAMAS INTERFACES 


GPIB 


) 


IBM PC 


Grazie all’elevata dinamica dei digi¬ 
talizzatori LeCroy, è possibile anche 
una espansione in senso verticale; in 
questo caso, due cursori rendono possi¬ 
bile, sul display, la lettura assoluta e 
differenziale del tempo e dell’ampiez¬ 
za. Il cursore principale può essere po¬ 
sizionato per individuare dove inizia 
l’espansione del display. Il Catalyst 
consente infine di riprodurre veloce¬ 
mente su hard-copy il contenuto dello 
schermo. 


Flessibilità di archiviazione 
e di elaborazione del segnale 


Il Catalyst può archiviare su floppy o 
su hard disk i dati presentati sullo 
schermo e ripresentarli velocemente 
sul medesimo esattamente come se fos¬ 
sero stati acquisiti in quel momento. 
Normalmente, viene archiviato su dis¬ 
co tutto il contenuto della memoria e 
non soltanto le forme d’onda che com¬ 
paiono sullo schermo. Di conseguenza, 
l’operazione di richiamo dei dati me¬ 
morizzati consente all’operatore di far 
apparire sullo schermo le forme d’onda 
con le relative manipolazioni compre¬ 
sa l’espansione (zoom) in senso vertica¬ 
le e orizzontale o l’utilizzo dei cursori. 

I parametri di acquisizione, ovveros- 
sia la predisposizione dei moduli, ven¬ 
gono memorizzati assieme ai dati per 
cui quando si richiameranno questi ul¬ 
timi verrà automaticamente richiama-, 
ta anche la predisposizione di parten¬ 
za. 

L'impiego del personal computer 
IBM assicura flessibilità e affidabilità 
a costi ragionevoli. Il programma Ca¬ 
talyst è completo e fa si che i moduli di 
acquisizione e il computer appaiano al¬ 
l’utente come strumenti stand-alone. 
Ricorrendo ai linguaggi evoluti For¬ 
tran, Pascal o Assembly, il Catalyst- 
Plus consente all’utilizzatore di creare 
programmi particolari allo scopo di 
manipolare o migliorare i dati richiesti 
da una particolare applicazione. A ri¬ 
chiesta è possibile fornire un program¬ 
ma che consente di ottenere le trasfor¬ 
mate di Fourier (FFT). 

Fig. 9 • Moduli plug-in richiesti 
per visualizzare transitori di 
fenomeni irripetibili. A destra, il 
monitor indica che ricorrendo alla 
funzione di zoom, un impulso 
solitario, in realtà è formato da 
due impulsi molto ravvicinati tra 
loro. 
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ANALIZZATORI DI SPETTRO 


LA MISURA DELLA 

TEMPERATURA 



ESEMPI DI APPLICAZIONE 


Nella figura 5 è schematizzata la 
configurazione tipica del sistema. Qui 
di seguito illustriamo brevemente esem¬ 
pi di altre configurazioni allo scopo di 
mostrare le possibilità del sistema. 
Nella tabella 1 sono riportati i moduli 
richiesti per realizzare ciascuna delle 
configurazioni descritte. 


Configurazione A; due canali 
catturano segnali-burst 
con risoluzione di 10 ns 


Questo è un esempio tipico di visua¬ 
lizzazione di segnali-burst IF fino a 50 
MHz presenti nelle apparecchiature ra¬ 
dar {figura 6). Questi impulsi IF dei 
radar possono essere catturati coeren¬ 
temente poiché ogni porzione della me¬ 
moria può essere letta a scorrimento; 
ogni impulso pertanto potrà essere esa¬ 
minato nei suoi dettagli con una risolu¬ 
zione temporale che arriverà fino a 10 
ns (e cioè 100 megacampionamenti al 
secondo) pur conservando le relazioni 
di fase e di ampiezza dei segnali. Ciò 
permetterà di ricavare dall’impulso in¬ 
formazioni riguardanti l’effetto Dop- 
pler o altre informazioni. 

In questo esempio, la memoria è limi¬ 
tata a 32 K campionamenti al secondo 
(e cioè 320 p,s a 100 megacampiona¬ 


menti/ s), ciò non toglie che possa esse¬ 
re espansa fino a 2 megacampiona¬ 
menti (o 20 ms). 

In basso nello schermo si può veder 
un’espansione dei burst veloci che com¬ 
paiono nella traccia superiore. 


Configurazione B: lunghi treni 
di impuisi non ripetitivi 
a iaiga banda richiedono 
un veloce campionamento 
ed una memoria molto lunga 


Impieghi tipici si ritrovano nei setto¬ 
ri delle comunicazioni e del controllo 
dei materiali magnetici {figura 7). 

Queste memorie eccezionalmente 
lunghe da 2 megacampionamenti per 
canale, accoppiate all’elevata velocità 
di campionamento (200 megacampio¬ 
namenti al secondo), rendono questa 
configurazione ideale quando si vuole 
esaminare in dettaglio treni d’onda (di¬ 
gitali o analogici) molto veloci e molto 
lunghi. Per esempio, quando si lavora 
a 200 megacampionamenti/s, i due me¬ 
gacampionamenti della memoria per¬ 
mettono di catturare 10 ms di dati. La 
totale memoria effettiva può essere 
estesa semplicemente aggiungendo al¬ 
tri moduli. La figura 7 indica che lun¬ 
ghi treni di impulsi digitali possono es¬ 
sere catturati contemporaneamente su 
più canali. 




Termometro ad infrarosso 
Mod. IR-10 adattabile 
al Vs. multimetro 
(analogico o di¬ 
gitale) per mi¬ 
sura diretta 
da—18°Ca 
-h316°C 




Termometro digitale Mod. 383 

a termocoppie; a doppio ingres¬ 
so (commutabile); misura anche 
in differenziale; uscita per regi¬ 
stratore; da —34°C a +650°C, 



Filiale; 00185 Roma - Via S. Croce In Gerusalemme, 97 
Tel. 106) 7570941/250 - Telelai 7555108 
Telefax a Milano e i Roma 
Agenti 

3 VE/BG/BS L DESTRO VR • Tel 1045) 585396 

EM ROM /Tose G. ZANI • BO - Tal |05t| 265981 - Tlx 211650 

SICILIA TENDER CT - Tel, (095) 365195 


Per informazioni indicare RIf. P 34 sul tagliando 
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SIGNAL 

INPUT 


SIGNAL 
INPUT 
A 2 


SIGNAL 
INPUT 
vif 3 # 4 



OTiirn I: Il lU T: U.W ■ A: I 


rS! 


Fig. 10 - Moduli richiesti per 
oesarvare e studiare un transitorio 
ricorrendo a due differenti velocità 
di campionamento. Nella figura, in 
alto, la velocità utilizzata è 200 K 
camplonamenti/s; in basso, è 200 
megacampionamenti/s. 


Fig. 11 - Configurazione di base 
deiroscilloscopio Catalyst per 
effettuare controlli e collaudi 
automatici (ATE). 


Configurazione C: 
presentazione simultanea 
dì molti canati 


Questa situazione si riscontra princi¬ 
palmente nei settori che studiano i fe¬ 
nomeni che intervengono nella rottura 
dei metalli e negli studi degli effetti del¬ 
le turbolenze. 

In questi casi {figura 8) si è in presen¬ 
za di molti segnali interagenti tra loro e 
aventi una limitata larghezza di ban¬ 
da. Per poter studiare correttamente i 
suddetti fenomeni in funzione del tem¬ 
po e dello spazio nonché le interazioni e 
le distribuzioni delle energie in gioco 
occorre che tutti questi segnali venga¬ 
no presentati sullo schermo con una 



(TO OTHER 
GPIB DEVICES) 


buona risoluzione d’ampiezza. In que¬ 
sti casi occorre disporre di un oscillo¬ 
scopio con 8 o più canali da 10 bit e fare 
in modo che tutti i canali possano esse¬ 
re triggerati contemporaneamente op¬ 
pure indipendentemente in gruppi di 4. 


Configurazione D; acquisizione 
multicanale di fenomeni transitori • 
difficilmente ripetibili 


Questa situazione si riscontra nel 
monitoraggio di test riguardanti il 
comportamento degli esplosivi e nel 
settore delle ricerche sulla natura degli 
impulsi laser (figura 9). 

Esistono test che difficilmente posso¬ 
no essere ripetuti, e che richiedono nel¬ 
lo stesso tempo, Tacquisizione simulta¬ 
nea dei segnali di tutti i fenomeni in 
gioco. In questi casi, per poter conosce¬ 
re la distribuzione dell’energia in fun¬ 
zione del tempo e dello spazio occorre 
poter disporre di un gran numero di 
canali. 

Per esempio, nel caso di un laser ad 
impulsi, potrà essere interessante co¬ 
noscere la risposta dei singoli spari la¬ 
ser dato che l’energia e la forma posso¬ 
no differire da un impulso all’altro. 

Il software del Catalyst può far fron¬ 
te a tutte le esigenze del caso. È possibi¬ 
le memorizzare gruppi di condizioni di 


122 


OTTOBRE - 1985 








































































































































ANALIZZATORI DI SPETTRO 


funzionamento per tutti i canali ed ini- 
zializzarle dietro comando. Dopo la 
cattura, è possibile presentare l’intero 
contenuto della memoria (in questo ca¬ 
so 8 K di campionamenti per ciascun 
canale). È possibile inoltre localizzare 
ed espandere in un secondo momento, 
qualsiasi picco transitorio. In questo 
modo ci si potrà rendere conto che pic¬ 
chi che sembrano semplici, in realtà 
sono molto più complessi, in quanto 
formati da picchi multipli. Tempi di sa¬ 
lita che sembrano lenti, possono conte¬ 
nere in realtà fenomeni di sovraoscilla- 
zione (ringing); strutture che sembrano 
uniformi possono contenere picchi 
(glitch) casuali, e così via. 


Configurazione E: utilizzo 
di due differenti velocità 
di campionamento 


Situazione questa riscontrabile 
quando ^i vogliono analizzare in detta¬ 
glio transitori lunghi aventi tempi di 
salita brevi, come appunto sono quelli 
presenti sulla rete di distribuzione del¬ 
l’energia elettrica {figura 10). 

I picchi transitori presenti in rete 
hanno un tempo di salita tipico pari a 
0,1 Os seguito da una diminuzione ad 
andamento esponenziale oppure da 
una sovraoscillazione che può durare 
alcuni millisecondi. Per presentare 
contemporaneamente sullo schermo di 
un oscilloscopio nei minimi dettagli sia 
il fronte ripido di salita di questo tran¬ 
sitorio sia la sua porzione decrescente 
ad andamento esponenziale occorre ri- 

/ 


Ecco i nomi dei dieci 
fortunatissimi vincitori del 
Computer Sinclair QL messi 
in palio per la campagna 
abbonamenti 1985 della JCE; i 
vincitori sono stati estratti tra 
tutti coloro che hanno 
sottoscritto entro il 28 
febbraio 1985 l'abbonamento 
per il 1985 alle nostre riviste. 




correre a due digitalizzatori lavoranti 
contemporaneamente a due differenti 
velocità. 

Nell’esempio citato, il fronte di salita 
del transitorio viene presentato con 
una risoluzione di 5 ns (pari a 200 me- 
ga campionamenti/secondo) in una 
memoria da 32 K (160 /Lts), mentre il 
transitorio completo viene memorizza¬ 
to con una risoluzione di 5 /us (pari a 
200 K campionamenti/secondo) in una 
memoria da 8 K (40 ms). 


SISTEMI DI CONTROLLO 
AUTOMATICI (ATE) 


Gli oscilloscopi Catalyst sono stru¬ 
menti ideali per sistemi di collaudo e 
controllo automatico (ATE) e per il 
mantenimento di protocolli basati su 
confronti di forme d’onda o misure 
automatiche delle medesime {figura 
11). Queste sequenze operative vengo¬ 
no definite in modo automatico dall’u¬ 
tente e realizzate in maniera estrema- 
mente semplice dal software del Ca¬ 
talyst. ■ 


Informazioni più dettagliate 
potranno essere richieste a 

LeCroy 

RESEARCH SYSTEMS S.r.l. 

Via Roccaporena, 58 
00191 Roma 
Tel. 06/3200646 
ing. Giandiego Deriu 




Scotto Claudio - Napoli 
Lhuillier Patrice - Milano 
Zucchi Ferruccio - Genova 
Trippi Paolo - Monte Bellona (TV) 
Vegni Mario - Montalcino (SI) 
□arra Mauro - Roma 
Gradi Valeria - Gallarate (VA) 
Ditta Sardella - Genova 
Bucceri Livio - Sagrate (MI) 
Nicolari Alfredo - Abbadia L (CO) 


L’EMULATORE 
NELLE VOSTRE 
MANI 


...a sole 




L 1.911.000" 




Prezzo riferito a 
DM = Ut. 600 


per il progettista 


f 

per il riparatore 


per l’hobbista 




divisione sistemi 


Sede ; 20121 Milano - Via T. da Caaaniga, 9/6 

lei. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 
Tel. (06) 7576941/250 • Telefax 7555108 
Telefax a Milano e a Roma 


Agenti: 

3 VE/BG/BS. L. DESTRO - VR - Tel. (045) 585396 

EM. ROM./TOSC. Q. ZANI - BO - Tel (051) 26598) - Tlx 211650 

SICILIA TENDER - CT • Tel. (095) 365195 


La serie NICE è una nuova 
generazione di emulatori in circuito 
che con soli sei circuiti integrati 
consente circa 50 funzioni 
di eniulazione. 

Il funzionamento può avvenire sia 
in locale collegando un terminale 
con interfaccia RS 232, sia in remoto 
in link con «host computer». 
Attualmente supporta Z 80, 8085 
ed NSC 800. 


E® Nicolet 


Per informazioni incjicare RIf. P 35 sul taglian(jo 
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La Elmi all’avanguardia come 
produttore e distributore di attrezzature 
per la realizzazione dei prototipi di 
circuiti stampati ha ampliato la gamma 
dei suoi banchi con una nuova linea 
che si impone per la praticità d’utilizzo 
e soprattutto per la sua modularità: 
richiedete quindi i moduli più adatti alle vostre esigenze. 
Troverete sicuramente la soluzione at vostri problemi 
migliorando e facilitando le fasi di lavorazione. 

20128 MILANO-VIA CISLAGHI, 17-02/25.52.141 r.a. -TELEX 313045 ELMIL I 


Per informazioni indicare RIf. P 36 sul tagliando 
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LA PESTO S.pA neH’ambito del potenziamen¬ 
to della sezione Controllori Programmabili ri¬ 
cerca: n. 2 Softwaristi. Sono richiesti: — Età 
25-30 anni. — Diploma di perito elettronico o 
equivalente. — Buona conoscenza lingua in¬ 
glese e/o tedesca — Esperienza minima 
triennale di utilizzo ASSEMBLER Z80 e BA¬ 
SIC (o altro linguaggio di alto livello) in appli¬ 
cazioni professionali/industriali. — Sede di 
lavoro ASSAGO (Mi). Solo se in possesso dei 
requisiti richiesti, si prega inviare curriculum 
a: Pesto S.p.A. - Via E. Fermi 36/38 - Assago 
(MI). 



TEKTRONIX Committed To Excellence, nel¬ 
l’ambito dei programmi di sviluppo della no¬ 
stra struttura commerciale, ricerchiamo per la 
Sede di Milano: rif A) Sales Engineer Instru- 
ment Group. Si richiede: — Età 25-35 anni. — 
Laurea in ingegneria elettronica o cultura 
equivalente. — Esperienza almeno triennale 
di vendita di sistemi di misura o di strumenta¬ 
zione da laboratorio o di apparecchiature 
elettroniche o informatiche. — Spiccata atti¬ 
tudine alla vendita e capacità di lavorare per 
obiettivi sia individuali che di gruppo. Rif B) 
Sales Engineer design Automation Group. Si 
richiede: — Età 25-35 anni. — Laurea in inge¬ 
gneria elettronica o cultura equivalente. — 
Esperienza almeno triennale di vendita di si¬ 
stemi di sviluppo per microprocessori prefe¬ 
ribilmente integrata da una precedente attivi¬ 
tà di progettazione SW. — Conoscenza dei 
linguaggi di programmazione ad alto livello. 

— Rif. C) Application Engineer Design Auto¬ 
mation Group. Si richiede: — Età 25-35 anni. 

— Laurea in ingegneria elettronica o cultura 
equivalente. — Esperienza almeno triennale 
maturata in analoga posizione. — Buona co¬ 
noscenza dei sistemi operativi UNIX nonché 
di linguaggi evoluti quali PASCAL, Cedi tec¬ 
niche di programmazione in Assembler. Per 
tutte le posizioni si richiede un’ottima cono¬ 
scenza della linguaingleseeladipsonibllitàa 
frequenti spostamenti. L’azienda offre una re¬ 
tribuzione ai più alti livelli del mercato, possi¬ 
bilità di crescita, continue opportunità di ag¬ 
giornamento tecnico all’estero. Inviare detta¬ 
gliato curriculum, specificando il riferimento 
e segnalando un recapito telefonico, indiriz¬ 
zando a: Tektronix S.p.A. - Via Lampedusa, 13 

— 20141 Milano. 

PHILIPS nel quadro del continuo potenzia¬ 
mento della propria attività nell’ambito dell’in- 
formatica e delle comunicazioni ricerca: — 
Funzionari Commerciali cui affidare la vendi¬ 
ta di sistemi ad elevata tecnologia nel campo 
dell’Informatica distribuita ed automazione 
d’ufficio presso enti pubblici e grandi utenti 
privati. Si richiedono: età intorno ai 30 anni, 
laurea in discipline scientifiche diploma tec¬ 
nico, esperienza di vendita almeno triennale, 
maturata nel settore specifico, preferibilmen¬ 
te sulla base di una precedente esperienza di 
tipo sistemistico, conoscenza dell’inglese e 
diSDonibilità a freauenti viaaai. SpHì hì 
M ilano, Genova, Torino, Padova. — Tecnici 
Hardware cui affidare l’installazione e l’assi¬ 
stenza tecnica alla clientela per: rif. A) perso¬ 
nal computers, mini/medi elaboratori e relati¬ 
ve periferiche. Sedi di lavoro: Milano, Padova, 
Roma, Bari; rif B) apparecchiature di commu¬ 
tazione messaggio e telescriventi. Sedi di la¬ 
voro: Milano, Torino, Roma; cui affidare un’at¬ 
tività interna di laboratorio su: rif. C) personal 
computers, mini/midi elaboratori e relative 
periferiche. Sede di lavoro: Milano. Si richie¬ 
dono: diploma di perito elettronico o in tele¬ 
comunicazioni, età non superiore ai 30 anni, 
esperienza almeno triennale maturata nel 
campo specifico, conoscenza dell’inglese. 
Per le posizioni relative ai riff. A e B è inoltre 
richiesta la disponibilità a frequenti viaggi. 
Saranno prese in considerazione anche can¬ 
didature di neodiplomati in elettrjDnica/tele¬ 
comunicazioni/informatica da avviare ad at¬ 
tività di assistenza tecnica nel settore. Le 
condizioni retributive e di sviluppo professio¬ 
nale, di sicuro interesse, saranno commisu¬ 
rate alla professionalità espressa. Inviare det¬ 
tagliato curriculum citando il riferimento di 
interesse e un recapito telefonico a: Phiips 
S.p.A. - Ufficio Selezione - Piazza IV Novem¬ 
bre, 3 - 20124 Milano. 


SOCIETÀ’ Elettromeccanica operante in setto¬ 
ri avanzati e con produzioni ad elevata tecno¬ 
logia, neH’ambito di un programma di svilup¬ 
po nell’area progettazione elettronica, ci ha 
incaricati di ricercare un Ingegnere Elettroni¬ 
co cui affidare la progettazione di asservi¬ 
menti e controlli automatici impiegati nei set¬ 
tori militare e civile. Il Candidato ideale è un 
ingegnere elettronico di età intorno ai 35/40 
anni, in possesso di specifiche esperienze in 
circuiti analogici e digitali per sistemi di ali¬ 
mentazione e regolazione di macchine elet¬ 
triche maturate in aziende operanti su com¬ 
messa e rivolte all’esportazione. Notevole 
flessibilità nella gestione dei lavoro, capacità 
elevata di adesione alle esigenze della com¬ 
mittenza e la buona conoscenza della lingua 
inglese completano il profilo. La sede di lavo¬ 
ro è in Genova. Le condizioni di inserimento, 
decisamente interessanti, prevedono il mas¬ 
simo livello impiegatizio e, in presenza di 
candidature particolarmente esperte e pre¬ 
parate, l’apertura alla dirigenza. Gli interessa¬ 
ti, cui si assicura la più rigorosa riservatezza, 
sono inviati a trasmettere un dettagliato curri¬ 
culum vitae, citando chiaramente anche sulla 
busta il Rif. SP/C16656, alla: Praxi, Società di 
Consulenza e Organizzazione s.r.l. - Via M. 
Pagano, 69/A - 20145 Milano. 

PROGETTISTA Alimentatori (Belluno). La no¬ 
stra cliente è un importante gruppo industria¬ 
le a dimensione internazionale. Uno degli 
stabilimenti, unicato in provincia di Belluno, 
produce alimentatori ed assiemati elettronici 
ad uso industriale: la caratteristica prt ncipale 
di tale produzione è l’altissimo livello di affi¬ 
dabilità. Nell’ambito del potenziamento delle 
strutture di progettazione di tale unità produt¬ 
tiva, siamo stati incaricati di ricercare un qua¬ 
lificato Progettista di Alimentatori, da inserire 
in un gruppo di progettazione molto qualifi¬ 
cato e professionale. Cerchiamo un ingegne¬ 
re elettronico o persona con cultura equiva¬ 
lente, sui 30/35 anni, che abbia maturato una 
esperienza significativa presso laboratori di 
progettazione di elettronica di potenza (con¬ 
trolli di velocità per motori, ìnverter, converti¬ 
tori ecc.). Oltre ad un ambiente di lavoro vario 
e stimolante, a rilevante contenuto tecnico, 
viene offerto un trattamento economico sen¬ 
z’altro interessante (sono previsti anche degli 
incentivi specifici), assieme a concrete possi¬ 
bilità di carriera. La ricerca è rivolta a candi¬ 
dati di entrambi i sessi. Inviare un curriculum 
particolarmente dettagliato, comprensivo di 
recapito telefonico e indicante, anche sulla 
busta, il riferimento PAL, a: Gajo & Associati, 
Consulenti Aziendali, Rivale Castelvecchio,6 
- 31100 Treviso - Tel. (0422) 549639/57729. 


LA CROSFIELD ELECTRONICS leader inter¬ 
nazionale nel settore Apparecchiature Elet¬ 
troniche per Arti Grafiche, ci ha dato l’incari¬ 
co di ricercare venditori responsabili di area 
rispettivamente per: (SP. T 723 C.) Lombardia 
ovest e Piemonte con sede preferenziale MF- 
lano; (SP. T722 C.) Emilia-Romagna e Tosca¬ 
na con sede preferenziale Bologna. Le perso¬ 
ne con cui desideriamo entrare in contatto,di 
età intorno ai 30-35 anni indicativamente, 
hanno maturato un’eperienza significativa 
nella vendita di materiali e attrezzature ad alto 
valore, preferibilmente nel settore delle arti 
grafiche e dei selettori elettronici. L’istruzione 
di base richiesta è a livello di media superiore: 
molto utile la conoscenza dell’inglese. Il trat¬ 
tamento economico prevede stipendio, in¬ 
centivi, rimborso spese e auto a completa 
disposizione. La Società ha un’immagine 
molto qualificata e ampie possibilità di ulte¬ 
riore sviluppo; cura la formazione e la cresci¬ 
ta professionale dei collaboratori anche con 
la partecipazione a incontri, fiere e corsi sia in 
Italia che all’estero. La nostra veste professio¬ 
nale è garanzia della massima riservatezza. 
Invariare curriculum dettagliato indicando un 
recapito telefonico e citando chiaramente 
rSP. T di riferimento alla: Divisione Selezione 
del Personale dell’Orga s.r.l. - Via Plinio, 63 - 
20129 Milano. 


PRIMARIA SOCIETÀ’ multinazionale elettroni¬ 
ca, leader mondiale nel proprio settore, ricer¬ 
ca per la Sede di Milano un National Support 
Manager (Rif. A - 4365) cui affidare la respon¬ 
sabilità della conduzione del gruppo di sup¬ 
porto alle vendite nelle aree informatica grafi¬ 
ca, automazione e CAE. Il candidato ideale 
avrà una laurea in ingegneria elettronica, una 
età compresa tra i 30 ed i 35 anni, una ottima 
conoscenza della lingua inglese ed una dis¬ 
ponibilità a frequenti spostamenti. Dal punto 
di vista professionale avrà maturato una 
esperienza triennale nella posizione, prece¬ 
duta da una esperienza almeno quinquien- 
nale di Application engineer e/o System 
analyst come supporto alle vendite in aziende 
similari. Completano il profilo la facilità nel 
contatto con i clienti, una sensibilità commer¬ 
ciale e la capacità di gestire, condurre e coor¬ 
dinare un gruppo di validi collaboratori. La 
società offre una retribuzione ai massimi li¬ 
velli del mercato ed una costante e continua 
possibilità di aggiornamento tecnico all’este¬ 
ro. Inviare dettagliato curriculum segnalando 
un recapito telefonico e citando chiaramente 
sulla busta il riferimento alla: Sintex Consu¬ 
lenza Aziendale ed Informatica &r.l. - Via 
Frua, 22 - 20146 Milano - Tel. 02/4691417. 


N.B. PER OFFERTE DJ PERSONALE’'ÌNDIRIZZARE LE RICHIESTE PRESSO LA: 
ICE. VIA DEI U VORATORI 124 - 20092 CINISELLO B. (MI). 
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LA BASE DEI TEMPI 
RITARDATA 


La base dei tempi ritardata permette di 
visualizzare con il massimo dettaglio porzioni 
particolari della forma d’onda in ingresso. A 
differenza della base dei tempi espansa 
(magnifier) è possibile, con la base dei tempi 
ritardata, ottenere fattori di espansione molto 
elevati — 1000 o più — e far partire la 
porzione ingrandita nel punto desiderato. Per 
una più facile ricerca del punto di 
ingrandimento è possibile intensificarlo sullo 
schermo mediante un apposito comando. 


E a base dei tempi ritardata è 
una funzione presente soltan¬ 
to in strumenti di una certa 
classe e costo; essa permette di osserva¬ 
re in dettaglio una porzione della for¬ 
ma d’onda visualizzata sullo schermo. 

Nella puntata precedente, si è visto 
come questa possibilità sia offerta dal¬ 
la base dei tempi espansa (magnifier); 
tuttavia essa comporta degli svantag¬ 
gi e, soprattutto, il fattore di ingrandi¬ 
mento è limitato a cinque o dieci, al 
massimo. 

Il problema dell’espansione viene ri¬ 
solto in maniera completa con l’intro- 
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dazione della base dei tempi ritardata 
(delayed time base). Si tratta, in prati¬ 
ca, di una seconda base dei tempi la cui 
scansione viene fatta partire un certo 
tempo dopo la partenza della scansio¬ 
ne effettuata dalla base dei tempi prin¬ 
cipale. 

In questo modo, a differenza di quan¬ 
to avveniva con la base dei tempi 
espansa, è possibile scegliere il punto 
della forma d’onda in cui passare ad 
una velocità di scansione superiore, eli¬ 
minando i relativi inconvenienti, e con 
in più la possibilità di raggiungere fat¬ 
tori di espansione di 1000 o anche supe¬ 
riori. 


Un esempio pratico 


Il modo migliore per comprendere co¬ 
me funziona la base dei tempi ritardata 
è sicuramente quello di vederla funzio¬ 
nare in un esempio pratico di applica¬ 
zione; supponiamo quindi di voler esa¬ 
minare in dettaglio una certa porzione 
di una forma d’onda, rappresentata da 
un segnale digitale costituito da una 
“parola” da 16 bit di lunghezza. 

Il segnale appare normalmente come 
si vede in figura la: la nostra analisi è 
diretta a esplorare la zona di segnale 
dopo il bit 9, dove si nota un impulso 
irregolare (spike). 

La base dei tempi principale viene 
fatta partire da un impulso di trigger al 
tempo to; dopo un certo tempo (ritardo) 
proprio in prossimità dell’impulso 9, 
viene fatta partire la base dei tempi 
ritardata. 

La velocità di scansione di quest’ulti- 
ma, impostata mediante il comando 
TIME/DIV, viene scelta con un valore 
superiore, con l’effetto di ottenere un 
ingrandimento della forma d’onda ri¬ 
spetto alla base dei tempi principale. 

Il risultato sullo schermo è rappre¬ 
sentato in figura le: come si vede, la 
parte di forma d’onda desiderata risul¬ 
ta ingrandita sufficientemente per una 
comoda osservazione. 

Riassumendo, ecco cosa occorre fare: 

1. Determinare il punto di partenza (ri¬ 
tardo) della scansione ritardata ri¬ 
spetto all’origine. 

2. Impostare la velocità di scansione 
della base dei tempi ritardata su un 
valore adatto al fenomeno che si 
vuole osservare. 


Schema a blocchi della base dei 
tempi ritardata 


Le relazioni circuitali fra la base dei 
tempi principale e quella ritardata so¬ 
no mostrate nello schema a blocchi di 
figura 2; come si vede, il circuito della 
base ritardata è composto dagli stessi 
elementi della base dei tempi principa¬ 
le e funziona come quest’ultima, quan¬ 
do essa è impostata come scansione 
singola. 

La partenza della scansione ritarda¬ 
ta è determinata dal segnale fornito da 
un comparatore; quando la tensione 
della rampa della scansione principale 
supera il valore impostato con il poten¬ 
ziometro “delay”, il comparatore emet¬ 
te un impulso che azzera un multivi- 
bratore addizionale, chiamato multivi- 
bratore di Reset. Questo multi vibratore 
era stato attivato all’inizio della scan¬ 
sione principale dal multivibratore di 
scansione; per mezzo del multivibrato¬ 
re di hold-off della base dei tempi ritar¬ 
data, il multivibratore di scansione di 
quest’ultima viene attivato o nel mo¬ 
mento in cui la rampa principale supe¬ 


ra il livello determinato dal potenzio¬ 
metro “delay” oppure da un impulso di 
trigger dopo questo evento. La scelta 
fra i due modi di operare dipende dal¬ 
l’impostazione del commutatore deno¬ 
minato START/TRIG. 

Quando il commutatore (figura 2) è 
in posizione START, la scansione ri¬ 
tardata parte non appena la rampa del¬ 
la base dei tempi principale supera il 
valore impostato mediante il potenzio¬ 
metro “DELAY”. Nel modo TRIG, in¬ 
vece, la scansione ritardata richiede, 
per partire, anche un impulso di trigger 
proveniente dalla stessa base dei tempi 
ritardata. In un successivo paragrafo 
spiegheremo le applicazioni di entram¬ 
bi questi modi. 


Fig. 1 - Diagramma dei tempi 
relativo all’impiego della base dei 
tempi ritardata, in (a), il segnale 
d’ingresso; in (b), la rampa della 
base dei tempi principale; in (c), 
l’impulso di trigger che fa partire 
la base dei tempi ritardata (d); ed 
infine, in (e), il risultato 
visualizzato sullo schermo. 
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Fig. 2 - Schema a blocchi della 
base dei tempi ritardata. I circuiti 
riguardanti quest’uitima sono 
disegnati con tratto più marcato. 


Il circuito di trigger della base dei 
tempi ritardata è identico a quello della 
base dei tempi principale, compresi i 
modi di accoppiamento e le possibilità 
di selezione della sorgente, con la sola 
eccezione del ricorso alla rete di ali¬ 
mentazione come sorgente di trigger. 


Il potenziometro “DELAY” 


Abbiamo già visto in figura 2 come il 
comparatore confronti la tensione con¬ 
tinua presente sul cursore del potenzio¬ 
metro “DELAY” con la tensione della 
rampa generata dalla base dei tempi 
principale. Questo significa anche che 
il ritardo, misurato come tempo (in s, 
ms, jLts o ns) è relativo all’impostazione 
del comando TIME/DIV sempre sulla 
base dei tempi principale. 


dal circuito 
auto 



LA BASE DEI TEMPI RITARDATA NEGLI OSCILLOSCOPI 
PHILIPS PM 3267 E GOULD 5100/5110 

I due oscilloscopi che useremo in questa puntata sono 
abbastanza rappresentativi per illustrare dal vero il funziona¬ 
mento della base dei tempi ritardata: è doveroso però premet¬ 
tere che, mentre il Philips PM 3267 funziona esattamente 
secondo i principi esposti, i modelli Gouid 5100/5110 opera¬ 
no in maniera digitale, anche per quanto riguarda la base dei 
tempi ritardata. 

Vediamo per primo il PM 3267: in figura 1 viene riprensen- 
tato il diagramma dei tempi che mostra la rampa della base 
dei tempi principale e quella, più ripida, della base dei tempi 
ritardata. 

II punto di partenza di quest’uitima è determinato dall’impo- 



Fig. 2 - Pannello frontale del Philips PM3267; i comandi utilizzati 
per il funzionamento con base dei tempi ritardata sono 
evidenziati in colore. 



Fig. 1 - Il diagramma mostra la rampa della base dei tempi 
principale e quella della base ritardata; quest’uitima parte nel 
punto stabilito daM’impostazione del potenziometro “DELAY 
TIME” posto sul pannello frontale. 


Stazione del comando DELAY TIME (come si ricorderà costi¬ 
tuito da un potenziometro a 10 giri). 

La f/gura 2 mostra l’intero pannello frontale dello strumento; 
i comandi interessati al modo operativo della base dei tempi 
ritardata sono evidenziati in colore; da notare in particolare 
modo, leduemanopoleTIME/DIVdella base dei tempi princi¬ 
pale (Main Time Base) sull’estrema destra, e quella della base 
dei tempi ritardata (Delayed Time Base) alla sinistra della 
precedente. 

Come già spiegato, il fattore di ingrandimento che si può 
ottenere è abbastanza elevato; in teoria, la massima espan¬ 
sione è data dal rapporto: 

TIME/DIV (MTB) max 
TIME/DIV (DTB) min 

Nel caso del PM 3267 si ottiene: — , — 10^ 

50 X 10"^ 
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Per questo motivo, il potenziometro è 
denominato sul pannello con la scritta 
“DELAY TIME MULTIPLIER”; per 
avere un fattore di moltiplicazione pre¬ 
ciso, il potenziometro è di solito del tipo 
multigiri, con una rotazione di 10 giri. 
Si ha pertanto una scala di ritardi nu¬ 
merata da 00,0 a 10,0; se non ci fosse 
questo potenziometro, il tempo di ritar¬ 
do dovrebbe essere determinato diret¬ 
tamente sullo schermo, con una preci¬ 
sione assai minore. 

Una breve ricapitolazione ci ricorde¬ 
rà ora i punti principali da ricordare 
quanto si utilizza la base dei tempi ri¬ 
tardata: 

— la base dei tempi ritardata funziona 
solo se la base dei tempi principale è 
attiva, cioè se è partita la relativa 
scansione. 


sommatore 


0 -^ 


circuiti 

di 

trigger 


lime 

multipfier 


©-^ 


circuiti 
di trigger 


trig/starts 



comparatore 





— qualsiasi parte del segnale d’ingres¬ 
so può essere visualizzata e ingran¬ 
dita, variando il tempo di ritardo e 
la velocità di scansione (base dei 
ternpi ritardata). 


— usando il potenziometro a 10 giri, la 
partenza della “finestra” di tempo 
ritardata può essere determinata ac¬ 
curatamente. Le misure di tempo ri¬ 
sultano in tal modo molto precise. 


Fìg. 3 - Schema semplificato che 
mette in evidenza il circuito 
sommatore degli impulsi di 
unblanking che determina 
l’intensificazione iuminosa delia 
traccia sullo schermo. 



Fig. 3 - Nel modo ALTERNATE TIME BASE, lo schermo visualizza 
sia ii segnale normale che la porzione espansa. 



Fìg. 4 - Particolare del pannello frontale del Gouid 5110 che 
riporta ie due manopole delle basì dei tempi, una deile quali può 
funzionare come base dei tempi ritardata, ed ii comando TRACE 
SEP per distanziare opportunamente ie tracce nei modo 
ALTERNATE TIME BASE. 

A e B = base dei tempi. 

C = tastiera per modi di funzionamento. 


D6/MENU CONTROl 


LL 


ConU.ist 


□ un 

>. . 1 ' .. 

□ □ □ 


cioè circa 10 milioni. In pratica, a causa delle limitazioni 
dovute alla luminosità dello schermo ed alla stabilità del se¬ 
gnale, il massimo ingrandimento ottenibile è di circa 50.000. 

L’oscilloscopio PM 3267 è dotato della possibilità di visua¬ 
lizzare contemporaneamente il segnale intensificato e la por¬ 
zione ingrandita su due diverse tracce. 

In figura 3 è visibile lo schermo ed il pannello frontale: la 
distanza fra le due tracce è regolabile esternamente mediante 
il comando TRACE SEP, sulla destra dello schermo. 

Passiamo ora agli oscilloscopi Gouid 5100/5110: si tratta 
di strumenti da 100 MHz, definiti “intelligenti” anche dalla 
dicitura sul pannello frontale. Il termine è veramente meritato 
in quanto questi strumenti, oltre a funzionare come normali 
oscilloscopi, sono in grado di effettuare calcoli di tempo as¬ 
soluti e relativi nonché di memorizzare segnali ed imposta¬ 
zioni dei comandi. 

Entrambi i modelli sono dotati di doppia base dei tempi, una 
delle quali può funzionare come base dei tempi ritardata; il 
particolare di figura 4 mostra appunto le due relative manopo¬ 
le del modello 5110. 

Il ritardo viene controllato, anziché mediante un confronto 
di tensioni, attraverso un contatore digitale ad alta velocità, 
realizzato con logica ECL. 

Da notare che anche in questo oscilloscopio esiste la ma¬ 
nopola relativa alla separazione delle tracce, ne! caso di 
display alternato; essa si trova in posizione centrale, supe¬ 
riormente alle due manopole della basi dei tempi, ed è visibile 
nella stessa figura 4. 

La maggioranza dei modi operativi è impostata comunque 
tramite la tastiera situata verso il centro del pannello frontale. 
La Gouid è rappresentata in Italia dalla • 

Elettronucleonica S.p.A. 

Piazza de Angeli, 7 

20146 Milano - Tel. 02/4982451 

dr. Polenghi 
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Fig. 4 - Esempio di traccia 
intensificata (sopra) e della stessa 
porzione ingrandita (sotto). 


Fig. 5 - Diagramma dei tempi che 
mostra il modo di funzionamento 
TRIG, per eliminare il jitter del 
segnale. 


Fig. 6 - Lo stesso segnale di 
figura 5, ma nel modo operativo 
START; la traccia è affetta da 
jitter. 



— il fattore di ingrandimento ottenuto 
si determina facendo il rapporto fra 
rimpostazione TIME/DIV della ba¬ 
se dei tempi principale e quella della 
base dei tempi ritardata. Si possono 
raggiungere facilmente fattori di in¬ 
grandimento di 1000 o più volte. 


Base dei tempi principale 
intensificata e base dei tempi 
alternata 


Quando il fattore di ingrandimento è 
elevato può risultare difficile localizza¬ 
re sullo schermo una particolare por¬ 
zione della forma d’onda. Con la base 
dei tempi ritardata il problema viene 
risolto intensificando la traccia nella 
parte interessata, rendendola cioè più 
luminosa. 

In figura 2 si è visto che entrambi le 
basi dei tempi riproducono un impulso 
di unblanking; la figura 3 mostra come 
questi due impulsi vengano sommati 
ed inviati al cilindro di Wehnelt del tu¬ 
bo a raggi catodici. Il risultato sullo 
schermo è che la parte di segnale che 
deve essere ingrandita viene resa più 
luminosa o, come si dice, intensificata. 



La parte intensificata viene visualizza¬ 
ta e ingrandita ponendo il commutato¬ 
re SK di figura 3 in posizione DELA- 
YED; fo stesso commutatore può essere 
sostituito con un commutatore elettro¬ 
nico, che colleghi alternativamente le 
due basi dei tempi al sistema di defles¬ 
sione orizzontale. Il commutatore elet¬ 
tronico è attivato al termine di ciascu¬ 
na scansione della base principale; 
questo evento viene utilizzato anche 
per distanziare i due segnali sullo 
schermo in modo che non si sovrappon¬ 
gano. 

In pratica vengono aggiunte delle 
piccole tensioni positive e negative al¬ 
l’amplificatore verticale nel punto in 
cui viene effettuato il controllo di posi¬ 
zionamento (figura 3). 

Utilizzando una velocità di commu¬ 
tazione abbastanza elevata, l’occhio 
vede le due tracce contemporaneamen¬ 
te; la figura 4 mostra un esempio di 
quanto detto. 

La traccia superiore rappresenta il 
segnale nel modo intensificato con la 
base dei tempi principale, mentre la 
traccia inferiore visualizza la sola por¬ 
zione intensificata e ingrandita nel 
modo ritardato. Questa possibilità, 
presente solo in oscilloscopi di una cer¬ 
ta classe, permette di vedere sullo 
schermo sia la forma d’onda originale 
che quella ingrandita, facilitando la ri¬ 
cerca e l’osservazione della zona di in¬ 
teresse. 


Il trigger nella base dei tempi 
ritardata 


Come già detto in precedenza, la ba¬ 
se dei tempi ritardata può partire im¬ 
mediatamente non appena la rampa 
principale ha raggiunto il livello deter¬ 
minato dal potenziometro DELAY. 

Supponiamo però che il segnale sia 
costituito da un treno di impulsi e che il 
tempo fra due impulsi successivi non 
sia costante, ma vari leggermente nel 
tempo: il risultato sarà un display poco 
stabile, affetto dal cosidetto “jitter”. 

Se operiamo con il commutatore nel¬ 
la posizione START (citato in un prece¬ 
dente paragrafo), l’entità del jitter su¬ 
birà lo stesso ingrandimento del segna¬ 
le; la base dei tempi principale parte 
con il primo impulso di trigger, mentre 
l’impulso n è intensificato dopo il tem¬ 
po di ritardo. Nel modo ritardato viene 
visualizzato l’impulso n\ poiché le va- 
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riazioni sono troppo rapide per roc¬ 
chio, le transizioni d’impulso diventa¬ 
no una banda piuttosto confusa, la cui 
ampiezza rappresenta l’entità del jit- 
ter. 

Tuttavia, sebbene il jitter possa esse¬ 
re misurato, la forma dell’impulso n 
non è chiaramente visibile, e pertanto 
non può essere studiata; a questo pun¬ 
to, portando il commutatore in posizio¬ 
ne TRIO, l’impulso di trigger provoca¬ 
to dall’impulso n farà partire la scan¬ 
sione ritardata consentendo una visio¬ 
ne stabile del segnale. 

I due diagrammi dei tempi di figura 5 
e figura 6 chiariscono i diversi modi di 
operare: in figura 5 è mostrato il modo 
TRIO; in tre cicli successivi, il terzo 
impulso ha un certo grado di jitter, qui 
esagerato per chiarezza di presentazio¬ 
ne. Poiché la rampa parte sempre nello 
stesso punto, l’immagine risulta stabi¬ 
le; in figura 6, invece, si vede che l’im¬ 
pulso occupa sempre una posizione di¬ 
versa sullo schermo, a causa del modo 
di operare START suddetto. 

Immagini più realistiche, in quanto 
riprese fotograficamente, mostrano {fi¬ 
gure 7 e <S) un esempio di segnale affetto 
da jitter, utilizzando il modo alternato 
di cui si è fatto cenno in precedenza; la 
figura 7 è ripresa nel modo START 
mentre la figura 8 illustra il modo 
TRIO. 

Da notare che se il potenziometro 
DELAY viene ruotato quando si è nel 
modo START, la parte intensificata si 
sposterà gradualmente attraverso lo 
schermo; nel modo TRIO, invece, la ro¬ 
tazione del potenziometro provocherà 
il “salto” della parte intensificata da 
un impulso al successivo. In quest’ulti¬ 
mo caso, infatti, la base dei tempi ritar¬ 
data viene fatta partire ogni volta da 
un impulso di trigger dopo il tempo di 
ritardo. ■ 



Fig. 7 - Immagine fotografica di 
un segnale affetto da jitter e 
visualizzato nel modo START. 


Fig. 8 - Lo stesso segnale della 
figura precedente, visualizzato nel 
modo TRIG. 
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CONVERTITORE A/D 
A 12 BIT 


inserito 
direttamente 
sul bus 

del processore 

ing. Sergio Faith 

Più volte sono stati pubblicati 
circuiti per il controllo di 
convertitori A/D in sistemi a 
microprocessori. Queste 
soluzioni però presentavano 
tutte uno svantaggio 
essenziale: i convertitori 
impiegati non erano concepiti 
per l’uso in sistemi a 
microprocessori e rendevano 
necessarie scomode procedure 
nel software e qualche 
acrobazia nell’hardware. 

Ora però esistono anche 
componenti che possono 
essere inseriti direttamente sul 
bus del microprocessore. 


1 componente descritto è il 
^PD - 7002 della NEC, che vie¬ 
ne fabbricato con tecnica 
CMOS; esso ha una sola tensione di 
alimentazione di 5 V, con una potenza 
dissipata corrispondentemente piccola 
(20 mW). Pertanto, esso può essere sen¬ 
z’altro inserito in sistemi esistenti es¬ 
sendo compatibile con la maggior par¬ 
te delle CPU a 8 bit. 

La differenza più importante rispet¬ 
to ad altri convertitori A/D sono le 
uscite Tri-State che rendono appunto 
possibile il collegamento col bus del 
processore. 


12 o 8 bit a scelta 


Il jLtPD-7002 può convertire il segnale 
analogico con una risoluzione di 12 o 8 
bit a scelta; per la risoluzione più eleva¬ 
ta il tempo di conversione è corrispon¬ 
dentemente più lungo. Sottoposto ad 
un esame critico, il 7002 presenta pro¬ 
prio nella velocità uno dei pochi punti 
deboli. Il tempo medio di conversione 
di 4 ms per 8 bit, e 10 ms per 12 bit pone 
chiari limiti al suo impiego, a meno di 
non voler aggiungere dell’hardware 
(circuiti di Sample e Hold o simili). 

A parte ciò, questo componente offre 
aspetti senz’altro interessanti. In pri¬ 
mo luogo, esso dispone di 4 ingressi 
analogici accessibili separatamente 
per via software. Il campo di funziona¬ 
mento va da 0 a + 2,5 V e una resisten¬ 
za d’ingresso di 1000 MD consente di 


effettuare misure ad alta impedenza. 

Per il funzionamento del convertito¬ 
re occorre una sola tensione di riferi¬ 
mento esterna. Il valore della tensione 
di riferimento (2,5 V max) stabilisce 
anche il valore massimo della tensione 
di ingresso. 


Controllo tramite registri 


Il convertitore A/D è collegato al pro¬ 
cessore tramite un Chip-Select, gli indi¬ 
rizzi A Q e A l e il b us-da ti DO ... D7. I 
segnali WR (Write) e RD (Read) coman¬ 
dano la scrittura e la lettura dei regi¬ 
stri. L’impiego dei segnali AO e Al at¬ 
tribuisce al convertitore 4 indirizzi di 
cui però solo i primi tre hanno signifi¬ 
cato. Questi tre indirizzi permettono 
l’accesso ad un registro d’ingresso ed a 
due registri di uscita. Il registro d’in¬ 
gresso, che ha l’indirizzo-base, è acces¬ 
sibile sia all^s^rittura (WR = Low) che 
alla lettura (RD = Low); per i due regi¬ 
stri d’uscita solo l’accesso alla lettura 
ha senso (figura 1). 

Il processo di conversione viene av¬ 
viato scrivendo una parola di 8 bit nel 
registro d’ingresso. In essa sono conte¬ 
nuti sia l’indirizzo del canale di misura 
(0 ... 3), sia il tipo di funzionamento 
voluto (risoluzione a 8 o 12 bit). Gli altri 
bit sono messi a zero. Per esempio, la 
conversione a 12 bit del canale 2 richie¬ 
derebbe un comando di valore 10 deci¬ 
male o OA esadecimale. 

Dopo che è stata scritta questa paro- 



Fig. 1 - Le singole funzioni del 
/iPD-7002 vengono controllate 
tramite registri. 


RD 

WR 

Al 

AO 

Modo 
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X 
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1 
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High 
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High 
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High Data Byte (8 Bit) ). 

Registro 

Low 
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Lettura 
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risultato (2) 

Presupposto: chip select CS = basso 



X = i 

a piacere. 
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la di comando, il convertitore parte e 
setta il bit 7 di questo stesso registro. A 
conversione ultimata, il bit 7 viene re- 
settato a zero. Si può riconoscere la fine 
della conversione anche per via hard¬ 
ware, e precisamente quando il segnale 
EÓC sul pin 28 del componente passa 
da High a Low. Lo stato del convertito¬ 
re A/D può essere controllato in ogni 
momento leggendo il reg istro d’ingres¬ 
so. Invece del bit 7 (E OC) s i può anche 
interrogare il bit 6 (BUSY) che si com¬ 
porta esattamente all’opposto del bit 7, 
passando da Low a High al termine 
della conversione. 

Nei due registri d’uscita si può ora 
leggere il risultato della conversione. Il 
registro avente l’indirizzo-base + 1 con¬ 
tiene il risultato completo nel caso di 
conversione a 8 bit; nel caso di conver¬ 
sione a 12 bit, esso contiene gli 8 bit più 


significativi. I rimanenti 4 bit sono 
contenuti nel registro con Tindirizzo- 
base + 2, nei 4 bit più significativi (il 
resto è zero). 

Per l’elaborazione della misura ciò 
significa che, prima di sommarei risul¬ 
tati parziali, i primi 8 bit devono venir 
spostati di 4 posti a sinistra, e i rima¬ 
nenti 4, di quattro posti a destra. Per la 
massima tensione di ingresso si ottiene 
per risultato 4095. 


Una applicazione per calcolatori 
CBM 


La figura 4 mostra un esempio di im¬ 
piego in un sistema 6502. La decodifica 
del Chip-Select è specifica per i calcola¬ 
tori CBM della serie 3000; l’indirizzo- 


Fig. 2 - Circuito stampato per lo 
schema dì figura 2. 


Fig. 3 - Disposizione dei 
componenti sulla scheda. Il 
selettore DIL serve per 
cortocircuitare i sensibili ingressi 
analogici quando viene inserito o 
disinserito il cavo di 
collegamento. Esso può essere 
tralasciato se il collegamento è 
fisso. 
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10 

REM indirizzi 




20 

.3.0=b9400 : al =-3.0+1 : -3 

.2=a0+2 


30 

rii 0 = 8 ■ REM conversio 

line ■=!, 

, 12 

bit 

40 

sP$=" " REM qua 

.ttre 

1 sPa 

,zi vuoti 

50 

cl$=chr*'; 157)1 REM 

curs 

orr¬ 

a sinistra 

60 

c.;i$=chr$i:; 145 ) i REM 

curs 

ore 

in alto 

70 

cr$=chr$(29 ) ^ REM 

cu.rs 

ore 

a destra 

80 

bs$=chr$<147 > ^ REM 

C.3. Tic 

ella. 

schermo 

80 

PRIMI bsS 




^ 100 

hOR rfis=0 to 3 




110 

POKE a0jmo+riis 




120 

EOSUB 200 




130 

GOSUB 300 




140 

HEXT 




150 

GOTO 100 




160 

END 




188 

REM es-arne dei v-al 

or i 

d i ni 

i sur a 

200 

IF';P£EP-;'::a.0)flND 12 

3)>0 

THEN 210 

210 

rl=PE£K( -al ) • r2=PEEK':'. -a 

2 !•' 


220 

r 1 =r 1 :l: 16 : r2=r2.'' 16 




230 

r1=r1+r2 




240 

RETURN 




288 

REM rnost-r-a su Ilo 

sch>:r-rmQ 


300 

FORt=0TO':: rii3*9 ) 




310 

PRINT cr$ 




320 

NEXT 




330 

PRINT rljcI$jsP$.i 

ì# 

o 

u 


Fìg. 5 - Un programmino in BASIC 

350 

RETURN 



per mostrare sullo schermo i 

re-a» 

::ly. 



valori dei 4 ingressi analogici. 


Fig. 4 - Esempio di come viene 
fatto funzionare il convertitore 
A/D in un sistema CBM. Per il 
segnale CS si possono usare 
anche indirizzi diversi, per 
esempio queilo di una ROM non 
utilizzata. 


base è 59400 decimale e E808 esadeci- 
male. Nella decodifica è incluso anche 
il segnale A3 per consentire il collega¬ 
mento tramite il port d’espansione (1). 
La scheda può essere inserita nel con¬ 
nettore d’espansione sulla piastra 
CBM (figura 2 e 3). 

Per generare il clock possono essere 
usati anche quarzi con frequenze diver¬ 
se, che siano comprese tra 100 kHz e 3 
MHz. Solo il condensatore d’integra¬ 
zione deve essere opportunamente di¬ 
mensionato in modo da rispettare la 
condizione C i (/liF) > 0,029/fciock (MHz). 

Naturalmente, questo esempio deve 
servire solo come punto di riferimento 
di come si possa implementare il /LtPD- 
7002 in un sistema a microprocessori. 
Allo stesso modo questo componente 
può essere impiegato in sistemi Z80; in 
essi non occorre generare il segnale di 
Read mediante inversione del segnale 
di Write, poiché ci sono già due segnali 
separati di Read e Write a disposizione. 

La tensione di riferimento di 2,5 V 
può essere regolata con esattezza tra¬ 
mite il potenziometro. 

Per ultimo, in figura 5 è mostrato un 
esempio di come venga fatto funziona¬ 
re il convertitore A/D col BASIC. Di 
solito, il ciclo di attesa della riga 100 
viene percorso due volte prima che il 
convertitore abbia finito (per conver¬ 
sione a 12 bit). Se si usa un programma 
in linguaggio macchina, molto più ve- 
loce, conviene utilizzare il segnale 
EOC per produrre, ad esempio, un In- 
terrupt, in modo da non impegnare in¬ 
utilmente il programma con cicli di at¬ 
tesa. ■ 


— ^ ì 
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PICCOU, HDATI 
&PRON11 



MR 22/24: Relè extrapiatti 

- 2 o 4 scambi, normali o trascinati, 
monostabili e bistabili, portata 2 A, 
220 Vca o Vcc 

- in esecuzione standard o sigillata in 
atmosfera inerte 

- approvati UL - CSA 


MR 52: Relè subminiatura per c.s. 

- 2 contatti di scambio, portata 1 A/125 Vca; 
2 A/30 Vcc 

- esecuzione sigillata in atmosfera inerte 

- perfettamente intercambiabile con i relè 
HB2 

- approvato UL - CSA 



MR 62: Relè subminiatura “LOW-PROFILE" 
con piedinatura “dual in line" 

- 2 contatti gemelli di scambio tipo crossbar 
portata 1,25 A; 125 Vca/150 Vcc 

- contatti in lega oro/argento 

- esecuzione sigillata in atmosfera inerte 

- approvatoiUL - CSA 



MR 71 : Relè verticale per circuito stampato 
-1 lavoro, 1 riposo, 1 scambio 

- portata dei contatti: 10 A, 125 Vcc, 380 Vca 

- in esecuzione flux - free o sigillata 

- approvati UL - CSA 

MR 72: Relè verticale per circuito stampato 

- 2 lavori, 2 riposi, 2 scambi 

- portata dei contatti: 5 A, 125 Vcc, 380 Vca 

- in esecuzione flux - free o sigillata 

7 perfettamente intercambiabili con analoghi 
della concorrenza 

- approvato UL - CSA 




MR 301: Relè miniatura “LOW-PROFILE" 
in esecuzione flux free e sigillata 

- versioni: monostabile, bistabile, alta 
sensibilità 

- 1 contatto di scambio, portate: 

5A; 120 Vca/30 Vcc; 600 VA/150 W 

10A; 120 Vca/30 Vcc; 1200 VA/300 W 

- approvato UL - CSA 

MR 31 : Relè miniatura General Purpose 
per c.s. 

- 1 contatto di scambio, portate: 

5A; 10 A 


SK: Relè reed per c.s. 

- 1 contatto di scambio, portata 1 A, 

20 VA/20 W 

- esecuzione sigillata in atmosfera inerte 

- intercambiabile con i relè RH 

- approvato UL - CSA 
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DISCRIMINATORE 
DI FREQUENZE 
DIGITALE 
PER PLOTTER 


Per poter determinare la 
caratteristica frequenza- 
temperatura di un oscillatore 
al quarzo, è necessario 
disporre di un termostato 
regolabile con precisione e di 
un metodo di misura che ci 
fornisca l’entità dello 
scostamento dal valore 
nominale della frequenza e 
anche la deriva dello 
scostamento. Una serie di 
misure di questo tipo richiede 
per lo più molto tempo e molto 
impegno; è quindi auspicabile 
poterla eseguire 
automaticamente. Sarebbe 
inoltre interessante poter 
disporre di queste misure sotto 
forma di diagramma Af(T), 
cioè scostamento dalla 
frequenza nominale in 
funzione della temperatura. 

Il presente articolo espone 
appunto un metodo per 
misurare esattamente 
differenze di frequenza e per 
ricavare da questa misura un 
segnale elettrico utile a 
pilotare un plotter. 


Ing. Bruno Caro 


Fig. 1 • Schema funzionale del 
discriminatore di frequenza 
digitaie. 


sistono sostanzialmente due 
metodi per misurare differen¬ 
ze di frequenze: il primo consi¬ 
ste nel miscelare la frequenza da misu¬ 
rare con una frequenza di riferimento; 
il secondo nelfutilizzare per le misure 
un frequenzimetro elettronico. Ambe¬ 
due i metodi presentano dei vantaggi e 
degli svantaggi. 

Il primo metodo ha il vantaggio di 
utilizzare un numero ridotto di compo¬ 
nenti, vale a dire un miscelatore, un 
filtro passa basso e un amplificatore; 
non fornisce però il segno dello scosta¬ 


mento in frequenza e richiede inoltre 
che si disponga di una frequenza di 
riferimento uguale al valore nominale 
di quella da misurare. 

Usando il secondo metodo le cose 
stanno molto diversamente. 

Qui, il numero dei componenti da uti¬ 
lizzare è decisamente superiore; viene 
però fornita con la misura anche la di¬ 
rezione dello scostamento in frequen¬ 
za. Inoltre, la frequenza campione di 
riferimento può essere un qualsiasi va¬ 
lore fisso, ad esempio 1 Hz. 

La procedura di misura mostrata in 
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questo articolo si basa sulla considera¬ 
zione che basta leggere le 3 cifre meno 
significative di un contatore, converti¬ 
re questi 3 valori in una tensione e pilo¬ 
tare con essa l’ingresso Y di un plotter 
X/Y. 

La figura 1 mostra in dettaglio il dis¬ 
criminatore di frequenze. 

La frequenza di riferimento di 1 Hz è 
stata ottenuta dividendo opportuna¬ 
mente una frequenza di partenza molto 
più alta. Questa frequenza di 1 Hz pilo¬ 
ta un flip-flop conteni^ in una 4013 
che genera sull’uscita Q un segnale a 
frequenza dimezzata. 

Il segnale proveniente dall’oscillato¬ 
re, dopo essere passato attraverso una 
porta NAND 4011, arriva al divisore 
dedicato a 3 stadi realizzato con tre 
4029. I valori binari contenuti nel divi¬ 
sore vengono memorizzati nella memo¬ 
ria a 3 stadi realizzata con tre 4042 e 
vengono poi mandati a tre 4527 che 
funzionano qui come convertitori digi¬ 
tali analogici, cioè leggono un certo va¬ 
lore binario, da 1 a 9, in ingresso e gene¬ 
rano un corrispondente numero di im¬ 
pulsi in uscita. C’è poi la vera e propria 
conversione schematizzata nella figu¬ 
ra 1 da un RC. 

Come stadi contatori sono stati scelti 
integrati del tipo 4029 perché è necessa¬ 
rio che il contatore sia presettabile, al¬ 
meno nello stadio di peso logico più 
alto. 

Vediamo ora il perché: abbiamo det¬ 
to che facendo variare il valore del con¬ 
tatore a 3 stadi da 000 a 999 otteniamo 
in uscita dal nostro circuito una tensio¬ 
ne proporzionalmente crescente. Se ora 
facciamo variare la frequenza di un 
oscillatore al quarzo, che lavora sui 5 
MHz, da 4999,000 a 5000,999 kHz, otte¬ 
niamo in uscita un andamento della 
tensione (che, lo ricordiamo, dipende 
dalle cifre meno significative dopo la 
virgola) come quello indicato in figura 
2 dalla linea tratteggiata. In corrispon¬ 
denza dei valori 4999,999 e 5000,999 
kHz abbiamo i valori massimi della 
tensione di uscita; salendo appena di 1 
Hz oltre questi valori si avrebbe una 
caduta brusca a zero di questa tensio¬ 
ne. 

I quarzi che si trovano normalmente 
in commercio oscillano intorno a un 
valore intero di kHz, cioè ad esempio, 
5000 kHz, 4999 kHz, 5001 kHz. È evi¬ 
dente, vedi figura 2, che si andrebbe a 
lavorare proprio nell’intorno dei punti 
dove le curve tratteggiate hanno un 
brusco salto di tensione e una simile 



variazione di tensione non è certo adat¬ 
ta a pilotare un plotter. 

Ecco perché è stato reso possibile pre- 
settare lo stadio più significativo del 
contatore. Presettando, ad esempio, 
questo stadio sul valore 5, si ottiene un 
intervallo di misura che cresce in ma¬ 
niera monotona da ..., 500 fino a ..., 499 
kHz. (Vedi la linea continua deWa. figu¬ 
ra 2). 

A questo punto ci sono da fare alcune 
precisazioni riguardo ai 3 integrati 
4527. Se si mandano all’ingresso di un 
singolo 4527 dieci impulsi si avranno 
in uscita tanti impulsi quanti indicati 
dalla formula: 

^ _ M ■ fin 

lout — - 

10 

dove M = 2^^ ■ D + 22 • C + 21 ■ B + 2” • A. 

DCBA è, ovviamente, la configura¬ 
zione binaria a 4 bit proveniente dalla 
memoria 4042. 

Questi integrati sono collegati in ca¬ 
scata, vale a dire che con 3 di essi, è 
possibile generare fino a 1000 diverse 
sequenze di impulsi. Il filtro passa- 
basso, messo all’uscita della catena dei 
3 stadi, genera una tensione che è il 
valore medio aritmetico della sequen¬ 
za. La tensione è quindi proporzionale 
al valore digitale dei 3 stadi. 

Gli impulsi in uscita della catena 
hanno lo stesso duty-cycle degli impul¬ 
si in ingresso. Dato che il rapporto fra 
tensione di uscita e duty-cycle è lineare, 
questo ultimo deve rimanere costante. 

Sulla tensione di uscita ha inoltre in¬ 
fluenza diretta anche l’ampiezza degli 
impulsi. Quindi anche la tensione di 
alimentazione Vb deve essere tenuta 
costante. Se chiamiamo Di il valore bi¬ 
nario dello stadio di conversione di pe¬ 
so minore, e D3 quello dello stadio di 


maggior peso, avremo la seguente rela¬ 
zione fra il numero di impulsi in ingres¬ 
so Ni e in uscita Nu: 

Nu=Ni( — + — + — ) 

1000 100 10 

La tensione in uscita è: 

Vu =Vb ■T• — 

1000 

In questa espressione T è il duty- 
cycle; per rapporti 1 : 1, T è = 0,5. 

Il pilotaggio di tutta la sequenza di 
misura viene svolto dai 2IC 4528. MF2, 
infatti, alla fine del periodo di misura¬ 
zione genera l’impulso di memorizza¬ 
zione del valore del contatore nella me¬ 
moria, mentre MEI genera l’impulso di 
presettaggio del contatore. 

Dalla figura 2 appare chiaro che il 
circuito fornisce sempre in uscita le 
stesse tensioni per frequenze che diffe¬ 
riscono fra loro di 1 kHz. Per evitare 
possibili errori di misura è opportuno 
mettere quindi in parallelo al discrimi¬ 
natore un frequenzimetro. 

La risoluzione del circuito dipende 
dalla durata del periodo di misura: per 
un tempo di 1 s essa è di 1 Hz. 

Ecco ora un esempio di una misura 
eseguita su un quarzo per orologi che 
oscillava alla frequenza di 4194304 Hz. 

Considerando un duty-cycle di 1 : 1 e 
una tensione di alimentazione di 15 V, 
si ottiene una tensione in uscita uguale 
a: 

Vu= • 304 = 2,28 V 

1000 

Ogni variazione di frequenza di 1 Hz 
provoca una variazione di tensione di 
7,5 mV. ■ 
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MICROCOMPUTER 


SISTEMI 

MULTIPROCESSORE 
CON MICROCONTROLLER 


In alcune applicazioni non è 
sufficiente un singolo 
microcontrollore, o perché può 
essere necessaria più 
memoria, oppure più potenza 
di calcolo, oppure perché 
possono essere necessarie 
periferiche aggiuntive. Per 
questo la RCA ha realizzato i 
componenti della famiglia 
CDP 6805 che sono dotati di 
un’interfaccia verso la 
periferia di tipo seriale, 
brevemente definita SPI. 
Questa interfaccia permette lo 
scambio di dati fra diversi 
microcomputer e altre 
periferiche. La RCA e la 
Motorola hanno stipulato un 
accordo di tipo “second 
source” per la produzione e la 
fornitura di questa famiglia di 
componenti. 

ing. Ercole Berretta R.C.A. 


Fig. 1 - Schema a blocchi del 
microcontrollore 6805 D2. Su un 
integrato trovano posto 2176 
bytes di ROM, 96 byte di RAM, 
240 byte di ROM di Autotest, 16 
byte contenenti i vettori di 
Interrupt, 32 byte riguardanti 

ri/ 0 . 


microcomputer della famiglia 
CDP 6805 sono stati sviluppa¬ 
ti secondo il “concetto di con¬ 
trollore”, esiste cioè un solo bus dati 
che accede sia alla CPU che alle unità 
periferiche. Con lo stesso tipo di istru¬ 
zione è possibile indirizzare sia la me¬ 
moria di programma o la memoria da¬ 
ti, sia unità di input/output. Questa 
scelta rende più regolari la struttura e 
l’architettura del micro e semplifica in 
sostanza il suo progetto hardware. Al¬ 
l’interfaccia SPI (Serial Periferie Inter¬ 
face) sono riservati tre bytes posti in 
memoria agli indirizzi OOOA, OOOB, 
OOOC. Il trasferimento dei dati viene 
effettuato attraverso la Porta di ingres¬ 
so/uscita D (figura 1). 

Dal momento che un’interfaccia po¬ 
sta fra microcontrollori e/o componen¬ 


ti periferici necessita raramente della 
velocità tipica di un bus parallelo, è 
stata utilizzata per essi una struttura 
seriale. 

Una trasmissione seriale richiede 
non solo meno pin ad ogni circuito inte¬ 
grato, ma semplifica anche il Layout 
delle schede. 

Per realizzare un bus seriale è possi¬ 
bile costruire un’interfaccia sincrona o 
asincrona. 

Una trasmissione di tipo sincrono 
necessita di un clock di riferimento che 
deve essere trasmesso su una linea ap¬ 
posita in parallelo alla linea dati. 

Nel caso di trasmissione asincrona, 
invece, vengono trasmessi solo dati, 
ma i componenti che partecipano alla 
trasmissione devono essere in grado di 
generare un proprio clock che deve ave- 
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re una frequenza multipla di quella dei 
dati. Inoltre, in questo tipo di trasmis¬ 
sione è necessario inviare, all’inizio, un 
bit di start e, alla fine, un bit di stop. 

Per il bus SPI è stato scelto un siste¬ 
ma di trasmissione sincrono. 

Il clock di sistema è fornito in questo 
caso dal componente che in quel mo¬ 
mento è Master del Bus. I componenti, 
come ad esempio le periferiche, che nel¬ 
la trasmissione sono visti invece sem¬ 
pre come Slave, non necessitano di un 
generatore di clock al loro interno: in 
questo modo è possibile risparmiare 
dell’area su silicio. 

Il segnale di clock viene trasmesso 
solo in presenza dei bit di dato sulle 
linee omonime, e quindi non sono ne¬ 
cessari né un bit di start né uno di stop. 
Nel caso di trasmissioni a distanze ele¬ 
vate, invece, dove può venire alterato il 
sincronismo fra dati e clock, è opportu¬ 
no utilizzare un’interfaccia di tipo 
asincrono. 

Il massimo scorrimento relativo fra 
dati e clock è fissato in termini di tempi 
di “set-up” e di “hold” degli integrati 
collegati all’interfaccia SPI. 

Per la ricezione e la trasmissione il 
bus SPI utilizza linee separate allo sco¬ 
po di ridurre possibili errori nel trasfe¬ 
rimento dei bytes. 

Di conseguenza, un’interfaccia SPI 
necessita di almeno 3 linee, 2 per i dati e 
una per il clock. 

I bit che viaggiano sulle linee seriali 
possono essere indirizzi, dati, informa¬ 
zioni di controllo e di stato. L’unica re¬ 
gola definita è che vengano trasmessi, 
in una volta sola, 8 bit, con l’MSB 
(Most Significant Bit) come primo. Per 
adattare l’SPI anche ad interfacce di 
tipo diverso è possibile programmare il 
modo di interpretare i bytes di dato. Si 
possono allora interfacciare non solo 
microcontrollori dotati di una SPI (co¬ 
me il 6805C4 o il 6805D2), ma anche 
altri processori come il CDP1802/04/05 
e r80C51. 

Una periferica può venire indirizza¬ 
ta o attraverso il bus seriale, o attraver¬ 
so una linea di Chip-Select. È così pos¬ 
sibile indirizzare anche periferiche che 
non appartengono al sistema Sì*!. 


Master e Slave 


In un sistema con interfaccia SPI, ad 
un certo istante di tempo, un solo inte¬ 
grato può essere Master del bus; tutti 
gli altri componenti collegati sono Sla- 


Fig. 2 - Sistema a 
più microcontrollori 
con un Master e 
quattro Slave. I pin 
MISO (Master In, 
Slave Out) e MOSI 
(Master Out, Slave 
In) servono appunto 
per stabilire chi 
funziona da Master 
e chi da Slave. 


Voo 



MISO 

MOSI 

SCK 



MISO 

MOSI 

SCK 

SS 



MISO 

MOSI 

SCK 

SS 

CDP6805 HCMOS 


CDP6805HCMOS 


CDP6805HCMOS 

Slave 3 


Slave 2 


Slave 1 




MISO 

MOSI 

SCK 

SS 

CDP6805 HCMOS 
Master 


P 0 

0 1 

R 2 

T 3 


ves. Dato che è il Master a generare il 
clock seriale, esso controlla anche il 
trasferimento sincrono dei dati. 

È possibile realizzare un sistema con 
più Master (figura 2) ma in questo caso, Fig. 3 - Mappa di memoria del 
gli ingressi di Slave-Select dei micro- microcontrollore. 


soooo 
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ROM 
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10032 

\ 

\ 

0159 
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\ 

\ 

\ 

0191\ 

0192\ 


Stock 
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User 

ROM 

2048 Bytes 


Unused 
3584 Bytes 


Self Check 


Self Check 
Vectors 


User 
Vectors 
16 Bytes 


Serial Peripherol 
Interface 
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\ 


0255 
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Ports 
8 Bytes 
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Unused 
5 Bytes 


Timer 
10 Bytes 


Unused 
2 Bytes 


Mise./Control 
Stat Register 


Unused 
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^256 Bytes 


0000 


0031 


Port A Data Register 

Port B Data Register 

Port C Data Register 

Port D Data Register 

Port À Data Direction Register 

Port B Data Direction Register 

Port C Data Direction Register 

Port D Data Direction Register 

Unused 

Unused 

Serial Peripheral Control Register 

Serial Peripheral Status Register 

Serial Peripheral Data I/O Register 
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Unused 
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Unused 

Unused 

Timer Control Register 

Timer Status Register 

Input Capture High Register 

Input Capture Low Register 

Output Compare High Register 
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Mise. Control / Stat. Register 

^ Unused 


500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 
SOA 
SOB 
SOC 
SOD 
SOE 
SOF 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 
SIA 
S1B 
SIC 
S1D 
S1E 
SIF 


OTTOBRE - 1985 


139 



































































































































MICROCOMPUTER 



Unit) sia Master del bus. 


Facendo funzionare l’interfaccia se¬ 


riale in una configurazione “Full- 


Duplex” è possibile contemporanea¬ 


mente trasmettere e ricevere dati. L’in¬ 
terfaccia SPI è stata progettata per 
una frequenza massima di trasmissio¬ 
ne di 2,1 MHz. 

L’interfaccia SPI ha aH’interno del 
microcontrollore 3 registri dedicati che 
rendono possibile il trasferimento dei 
dati {figura 3). 


1) SPCR $ OOOA - SPI-Control- 
Register 


Bit 

7 

SPIE 

Interrupt Enable 

6 

SPE 

SPI Enable 

5 

— 

— 

4 

MSTR 

Master Slave Indicator 

3 

CPOL 

Clock Polarity 

2 

CPHA 

Clock Phase 

1 

SPR1 

Transfer Rate Select 

0 

SPRO 


2) SPCR $ OOOB - SPI-Status-Register 


Bit 


7 

SPIF 

Data Transfer Complete 

6 

WCOL 

Write Collision 

5 

4 

MODF 

Multi Master Conflict 

3 .. 

,. 0 — 

— 

3) SPCR $ OOOC - SPI-Data-Register 


ORCUm INTEGRATI CON INTERFACCIA SPI 


Accanto ai microcontrollori-CMOS della famiglia 6805 del¬ 
la Motorola e della RCA, la RCA ha sviluppato anche alcune 
periferiche con interfaccia SPI. Questi integrati, che presen¬ 
tano la caratteristica di un numero ridotto di pin, dovrebbero 
essere disponibili a partire dal terzo trimestre 85. 

L’integrato CDP68HC68T1, a 16 pin, è adatto a svolgere la 
funzione di orologio di riferimento in sistemi a microcontrollo¬ 
re. Le sue caratteristiche sono: 32 byte di RAM, interfaccia 
SPI, funzioni di ora del giorno e calendario. Un registro del 



Fig. A - Orologio con interfaccia SPI posto in un sistema a 
microcontrollore che sente eventuali cadute di tensione. 


tempo contiene le informazioni dei secondi, dei minuti e delle 
ore, mentre il registro del calendario memorizza i dati relativi 
alla settimana, alla data e all’anno. Esiste inoltre un’uscita che 
può fornire 7 frequenze diverse e programmabili. 

Ci sono poi 3 possibili fonti di Interrupt; 

1) Interrupt generato quando il contenuto del registro del 
tempo è uguale ad un valore prefissato. 

2) Interrupt generato periodicamente ad intervalli che vanno 
dal secondo ai giorni. 

3) Interrupt che sente la mancanza di alimentazione. 

La RAM statica con interfaccia SPI è posta in un contenito¬ 
re a 8 pin. Per indirizzare la RAM da 256 X 8 è necessario 
inviare per primo un byte che indichi la pagina, dato che la 
memoria è suddivisa in 2 pagine da 128 byte. E evidente 
quindi che le linee di indirizzo sono solo 7. Il trasferimento dei 
dati può essere fatto a byte o in “burst-mode”, nel qual caso 
l’indirizzo viene incrementato automaticamente. La frequen¬ 
za dei clock massima è, secondo le specifiche SPI, di 2,1 
MHz. 

La RCA sta sviluppando anche un convertitore A/D che 
sarà posto in un contenitore a 16 pin. La conversione può 
essere “multiplexata” fra 8 ingressi analogici. La conversio¬ 
ne, a 10 oppure a 8 bit, viene realizzata secondo il principio 
deile approssimazioni successive svolgendo una funzione di 
■’sample and hold” su dei condensatori commutati. Un oscil¬ 
latore integrato fa da clock di riferimento all’A/D. 

Il tempo minimo di conversione nella versione a 8 bit è di 70 
fJS. 

Anche la Motorola fornisce delle periferiche con interfac¬ 
cia SPI, ad esempio, il convertitore A/D MC 145040/41 e le 
EPROM CMC 2801 (16 X 16 bit) e MCM 2802 (32 X 32 bit). 
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Dato che questi registri si trovano in 
pagina 0 e dato che il microcontrollore 
ha delle istruzioni con le quali è possi¬ 
bile indirizzare ogni byte di questa pa¬ 
gina, è possibile realizzare un’efficien¬ 
te manipolazione dei singoli bit. Que¬ 
ste istruzioni permettono, infatti, di 
settare o resettare un bit e compiere o 
meno dei salti nel programma a secon¬ 
da che altri bit siano a 1 o a 0. 

In una configurazione Master-Slave 
{figura 4), i registri svolgono le seguen¬ 
ti funzioni: 

Il registro di controllo presiede al 
trasferimento dei dati; i suoi bit posso¬ 
no venire “settati” o “resettati” grazie 
alle istruzioni di manipolazione dei bit 
alle quali si faceva cenno. Ponendo a 1 i 
bit di SPE e di SPIE, verranno rispetti¬ 
vamente abilitati l’interfaccia e il rico¬ 
noscimento di un interrupt. 

Il bit MSTR indica il funzionamento 
come Master o come Slave; questo bit è 
raggiungibile anche dall’esterno del 


micro attraverso l’ingresso di Slave- 
Select. È possibile con CPOL e CPHA 
programmare rispettivamente la pola¬ 
rità e la fase del clock in relazione ai 
dati, e ciò permette di collegarsi a siste¬ 
mi non dotati di un’interfaccia SPI. In¬ 
fine, con i bit SPRO e SPRl viene fissa¬ 
to il Baud Rate, cioè la frequenza di 
trasmissione dell’interfaccia. 


I bit del registro di stato danno alcu¬ 
ne informazioni circa lo stato della tra¬ 
smissione. Ad esempio, SPIE indica se 
la trasmissione è terminata o meno; 
WCOL se c’è stato o no un tentativo di 
scrivere sul bus mentre questo era occu¬ 
pato per la trasmissione di dati. 


- ^ 
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UN COMPUTER 
PER IL CP/M-PLUS 


Il sistema operativo CP/M-Plus, 
versione 3.0. 


Prosegue in questa seconda 
parte la descrizione del 
sistema operativo CP/M Plus. 
Ricordiamo che in questa serie 
di articoli presenteremo un 
computer su singola scheda 
che appartiene alla “famiglia” 
del SELCOM pubblicato su 
SELEZIONE, numeri 3, 4, 
5/1984. La scheda utilizza il 
BUS ECB come le altre schede 
del SELCOM. È un vero 
“single board computer” in 
quanto oltre alla CPU (lo Z80) 
ospita la memoria (64K e 128K 
RAM/4K EPROM), il floppy 
controller (/iPD 765), 2 uscite 
seriali RS 232, un’interfaccia 
parallela tipo Centronix ed 
un orologio in tempo reale. La 
scheda può venir usata anche 
come scheda di I/O in un 
sistema a BUS. 

Nelle parti successive verrà 
illustrato l’hardware della 
scheda. 


Ing. Ennio De Lorenzo, Gazzara e Richier 
Il parie 


Fig. 4 - Così agisce il 
comando HELP nel 
CP/M-Plus. La figura dà una 
spiegazione del comando 
DEVICE. 


m i BDOS (Basic Disk- 
Operating System) del siste¬ 
ma operativo CP/M-Plus ope¬ 
ra in modo simile al CP/M-2.2; le molte¬ 
plici funzioni, corredate di svariate op¬ 
zioni, dei programmi di utilità dello 
stesso sistema operativo, vengono in¬ 
crementate di numero passando dalle 
37 funzioni del CP/M-2.2 alle 152 fun¬ 


zioni del CP/M-Plus. Le operazioni di 
INPUT/OUTPUT hardware- 
dipendenti vengono sviluppate, come 
nel CP/M-2.2, attraverso un unico sot¬ 
toprogramma di servizio denominato 
BIOS (Basic Input Output System). Ta¬ 
le programma viene opportunamente 
elaborato in funzione deirhardware 
specifico impiegato nella costruzione 


A>HELP DEOICE 


DEOICE 
Syntax: 

DEUICE < NAMES C OALUES ) ( physical-dev ) logicai-dev> 

DEUICE 1ogical-dev=physical-dev <option> <,physical~dev <option>,...> 
DEUICE 1 ogical-de^./ = NULL 
DEVJICE physical-dev <option> 

DEOICE CONSOLE < PAGE / COLUMNS - columns / LINES = lines> 

Explanation; 

DEOICE displays current logicai device assignments and physical 
device names. DEOICE assigns logicai devices to peripheral 
devices attached to thè computer. DEOICE al so sets thè 
Communications protocol and speed o-f a peripheral device, and 
displays or sets thè current console screen size. 

ENTER .subtopic POR INFORMATION ON THE FOLLOWING 3UBT0PICS: 

OPTIONS EXAMPLES 


HELP> .OPTIONS 


DEOICE 

OPTIONS 


XON 

NOXON 


baud-rate 


< XON / NOXON / baud-rate > 

re-fers to thè XON/XOFF Communications protocol . 

indicates no protocol and thè computer sends data to 
thè device whether or not thè device is ready to 
receive it. 

is thè speed o-f thè device. The System 
accepts thè -following baud rates: 


50 

75 

110 

134 

150 

300 

400 

1200 

1300 

2400 

3400 

4800 

7200 

9400 

19200 
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A>DE0ICE 


Physical Devices; 

I = Input ,0=0utput ,S=Ser ial ,X=Xon-Xo-f-f 


CRT 9690 103 U24-A 9690 I03X 

CENTR NONE 0 PARA NONE IO 

DIABLO 1200 lOS 

024-B 1200 lOS 

TTLSER 9600 lOS 

Current Assignments: 

CONIN; = CRT 

CONOUT; = CRT 

AUXIN; = U24-A 

AUXOUT: = U24-A 

LST; = CENTR,U24-B 

Fig. 5 - Questi sono i dati 
visualizzati quando viene eseguito 
il comando DEVICE. 

Enter new assignment or hit RETURN 


C0NIN;=CRT,O24-B 



del calcolatore in cui dovrà essere ope¬ 
rante. Anche per il BIOS vi è un incre¬ 
mento di funzioni disponibili passando 
dalle 17 del CP/M-2.2 alle 33 funzioni 
del CP/M-Plus. 


Il CCP (Console Command 
Processor) 


Il CCP (programma di 4 Kbytes) vie¬ 
ne caricato ed eseguito come un norma¬ 
le programma d’impiego (CCP.COM) 
nella zona di memoria denominata 
TPA a partire daH’indirizzo lOOH su 
partenza a caldo (warmstart) del siste¬ 
ma; per la partenza a freddo invece 
(coldstart) vi è una piccola peculiarità: 
il CCP viene caricato nel banco 0 della 
memoria di sistema e sulla successiva 
partenza a caldo, con l’ausilio di una 
veloce funzione Interbank-Move del 
BIOS, verrà caricato ed eseguito nella 
TPA eliminando inutili accessi al disco 
per ricaricare lo stesso CCP. 


Modulo RSX 


Nel caso in cui le nuove funzioni non 
risultassero ancora sufficienti per il 
proprio fabbisogno, il CP/M-Plus è 
comprensivo anche del sistema opera¬ 
tivo espanso RSX (RSX: Resident 
System EXtention): questo modulo co¬ 
stituisce uno stadio intermedio tra pro¬ 
gramma utilità e sistema CP/M; esso 
richiama il sistema operativo ed ese¬ 
gue una serie di funzioni oppure le con¬ 
segna al BDOS per ulteriori sviluppi in 
modo simile alla funzione XSUB del 
CP/M-2.2. Il modulo RSX può su richie¬ 
sta permanere in memoria od essere 
rimosso terminata la stessa funzione. 


Programmi di servizio 
del CP/M-Plus 


Il CP/M-2.2 dispone di una serie di 
programmi di servizio di facile leggibi¬ 
lità e veloce esecuzione quali il PIP, 
STAT, SUBMIT e LOAD. Il CP/M- 
Plus incrementa tale disponibilità con 
oltre 24 programmi, ciascuno dei quali 
completi di numerose opzioni. 

Il comando PIP ad esempio, dispone 
da solo di 20 opzioni per il trattamento 
dei dati, da impiegare singolarmente 
od in combinazione; tale forza rende 


superfluo l’uso dei costosi supplementi 
di programma del CP/M-2.2. 

Segue la descrizione di alcune delle 
funzioni insieme ad alcune illustrazio¬ 
ni riguardanti le medesime, che po¬ 
tranno meglio evidenziare i meriti dei 
suddetti programmi di servizio. 


HELP 


Per evitare lunghe ricerche dispersi¬ 
ve attraverso manuali dotati in genere 
di centinaia di pagine, è disponibile il 
programma di servizio denominato 
HELP, il quale fornisce all’utente 
esempi sull’uso delle varie funzioni di 
sistema (fig. 4). 


DEVICE 


Il programma DEVICE predispone 
il sistema del protocollo e delle BAUD- 
RATE di trasmissione delle 16 unità 
fisiche di ingresso/uscita. In secondo 
luogo è possibile anche assegnare alle 
unità logiche di ingresso/uscita quali 
le CONSOLE, LIST e AUXILIARY, 
nuove definizioni (fig. 5). 


DIR 


Il comando DIR con le sue 19 opzioni 
predispone la visualizzazione sullo 
schermo del monitor dell’elenco del 


A>DIR <ATT> Fig. 6 - Esempio del comando DiR 

eseguito su di un disco di sistema 
con più comandi. 

Scanning Directory... 

Sorting Directory... 

Directory Por Drive E: User 12 

Name Bytes Recs Attributes Prot Update Access 


CCP 

CON 

4k 

25 

Dir 

RO 

1 

Delete 

01/24/84 

23:50 

04/25/84 

13:50 

CPM3 

LIB 

4k 

32 

Sys RW 

23 

None 

04/16/84 

18:22 

04/25/84 

14:47 

CPM3 

SYS 

22k 

174 

Sys 

RO 

1234 

Delete 

02/01/84 

09:01 

05/07/84 

12:05 

DATE 

COM 

4k 

22 

Dir 

RW 

1 

Wr i te 

04/17/84 

13:33 

05/07/84 

12:00 

DEOICE 

COM 

8k 

58 

Dir 

RW 


Wr i te 

0 1/04/84 

08:02 

05/07/84 

12:04 

DIR 

COM 

lók 

114 

Dir 

RW 

3 

Wr i te 

04/17/84 

18:05 

05/07/84 

11:59 

HELP 


0k 

0 

Dir 

RW 


None 

04/15/84 

23:30 

05/20/84 

15:41 

PUT 

COM 

8k 

55 

Dir 

RW 

1 4 

Wr i te 

01/14/84 

15:34 

05/20/84 

15:48 

RMAC 

COM 

I4k 

106 

Dir 

RO 

12 

Read 

04/15/84 

23:24 

05/07/84 

12:00 

SET 

COM 

I2k 

81 

Dir 

RW 

1 

Wr i te 

04/16/84 

18: 12 

05/20/84 

13:49 

SETDEF 

COM 

4k 

32 

Dir 

RW 

1 

Wr i te 

04/25/84 

13:52 

05/21/84 

13:52 

WS 

COM 

lók 

124 

Dir 

RO 

1 3 

Read 

05/07/84 

11:33 

05/07/84 

12:03 

Z80 

LIB 

ók 

47 

Sys RW 

23 

None 

04/25/84 

13:53 

05/15/84 

10:53 


Total Bytes = 118k Total Records = 870 Files Round = 13 

Total Ik Blocks = 114 Used/Max Dir Entries Por Drive E: 33/ 64 
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Che cos’è la memoria CACHE? 

Là dove susssistono più tecnologie di organizzazioni di memoria nel computer, sorge il problema di come 
effettuare operazioni di prelievo di dati dalla memoria di massa della periferica alla memoria centrale, nel più breve 
tempo possibile. Una buona soluzione consiste nel registrare nella memoria centralè, la locazione delle registra¬ 
zioni deposte nella memoria di massa. 

Tale tecnica prende il nome di memory-caching, ed in tale memoria vengono registrati le associazioni tra nome 
e contenuto dei vari files. 

Che cos’è la memory-hashing? 

Là dove sono necessarie numerose ricerche di dati su disco contenente un grande quantitativo di files, si vorrebbe 
superare il problema del ritrovamento veloce del file desiderato. Tale problema può essere alleggerito ricorrendo 
alle tabelle HASH ed alla tecnica HASHING; tale tecnica consiste essenzialmente nella realizzazione di una tabella 
tipo vocabolario con la dislocazione del disco dei vari files. 


contenuto di un disco magnetico; tale 
contenuto viene ordinato in ordine al¬ 
fabetico, visualizzando contenuti di 
più dischi o zone utente. 


GET/PUT 


Il comando GET gestisce la INPUT- 
CONSOLE in modo da ricevere i dati 
dai dischi magnetici. Il comando PUT 
è il complemento del comando GET: 
OUTPUT da console o stampanti pos¬ 
sono mediante PUT registrare dati su 
disco. 


SET 


Mediante il comando SET è possibile 
assegnare vari attributi ai files quale il 
READ-ONLY, SYSTEM, DIREC¬ 
TORY, oltre che registrare ora data e 
parola chiave. 


SETDEF 


Il comando SETDEF definisce ed il¬ 
lustra la successione nella ricerca dei 
files su dischi. Tale comando permette 
al CP/M-Plus di effettuare una ricerca 
del file COM o SUB in modo più veloce 
ed efficiente. 


SHOW 


Il comando SHOW illustra informa¬ 
zioni di carattere generale sui files regi¬ 
strati su disco, quale la capacità, quan¬ 
tità di possibili registrazioni su direc¬ 
tory, tracce riservate di sistema e così 
via. 


“Attrezzi” per lo sviluppo 
software 


Per lo sviluppo software in linguag¬ 
gio assembler, il CP/M-Plus dispone di 
un editor “ED” migliorato, di un de- 
bugger simbolico “SID”, del macroas¬ 
semblatore rilocabile “RMAC”, del lin- 
ker “LINK-80, del programma simboli 
XREF e del “LIB.80” per programmi di 
libreria. 


Il nostro computer 


È evidente che questo nuovo sistema 
operativo, per realizzare tutte le funzio¬ 
ni suddette, dovrà possedere prestazio¬ 
ni elevate che dovranno essere imple¬ 
mentate sia nell’hardware che nel 
BIOS. 

Nel prossimo articolo definiremo la 
costruzione di un calcolatore di tipo 
single-board con il sistema operativo 
CP/M-Plus. Il calcolatore avrà le se¬ 
guenti caratteristiche: 

- Z80B-CPU a 6 MHz 

- 128 Kbytes di RAM 

- 4 Kbytes EPROM 


— interfaccia floppy per collegamento 
diretto fino ad un massimo di 4 dri- 
vers da 8, 5 1/4 o 3 pollici 

— 2 interfacce RS-232 

— un canale seriale TTL-full duplex 

— una interfaccia Centronics 

— amministrazione banking fino ad 
un massimo di 1 Mbyte 

— un orologio in tempo reale con batte¬ 
ria tampone. 

Il BIOS invece disporrà delle seguen¬ 
ti caratteristiche: 

— gestire fino a 4 driver 

— amministrare dispositivi I/O con. 
selezione di protocollo e baud-rate 

— pilotare la scheda grafica a colori 
RGB con risoluzione 3 x 512 x 512 

— amministrare fino a 1 Mbyte di me¬ 
moria di lavoro mediante velocissi¬ 
mi Interbank-Move ed una imple¬ 
mentazione RAM-Floppy. 


(continua) 


^ La SISTREL S.p.A. Società Italiana Strumenti Elettronici, leader nel campo della^ 
strumentazione elettronica di misura e controllo, 

CERCA 

DISTRIBUTORI per tutte le regioni d’Italia per la commercializzazione degli stru¬ 
menti Datacom Northwest. (Interface Tester - Cable Tester - Modem). 

Scrivere o telefonare alla SISTREL S.p.A. - (Sig.ra Elena Hachen) 

Via P. Da Volpedo, 59 

^20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02/6181893 j 
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PHILIPS 


LA GAAAAAA PIU’COMPLE1A 
DI DIODI VELOa PRODOTTI IN 
EUROfVV DA PHIUPS/EIOOAAA 




scHomof 

10-!-80A 
30 ^ 45 V 
(tj = 125°C) 





EPITAXIAL 

2 ^80 A 
50 800 V 

25 -r 75 ns 


FAST 

1 ^40 A 
50^ 1500 V 
30 -5- 600 ns 


Nella gamma di diodi Epitassiali 
e Schottky sono dlsponibiii diodi 
doppi con catodo oomune 


PHILIPS S p A 

SEZ. ELCOMA 

P.za IV Novembre 3 - Tel. 02/6752 2335 
20124 MILANO 

Per informazioni indicare RIf. P 39 sul tagliando 
























MICROCOMPUTER 


L’ECC-80 PILOTA 
UN CENTRALINO 
TELEFONICO 

ing. Ennio De Lorenzo, dr. M. Gruhert // parte 


Nella prima parte di questa serie abbiamo descritto il 
funzionamento del centralino, e dei due generatori per i segnali 
di 440 Hz e 25 Hz (campanello). Ora descriveremo l’interfaccia 
con il microcomputer e l’alimentatore delle tensioni necessarie. 
Come microcomputer abbiamo scelto il noto ECC-80, un 
computer su singola scheda (single-board-computer) presentato 
su SELEZIONE 9/1983. Nel prossimo articolo descriveremo il 
software necessario al funzionamento dell’impianto. 


B er il pilotaggio del centralino 
telefonico va bene qualsiasi 
microcomputer che abbia al¬ 
meno 2 k di memoria EPROM, 80 Bytes 
di “scratch” -RAM ed un dispositivo di 
I/O (Input/Output = Ingresso/Uscita) 
parallelo con due porte da 8 bit ciascu¬ 
na. 

Abbiamo scelto rECC-80, un compu- 


Connettore a 31 piedini 


Connettore a 20 piedini 



Fig. 1 - Circuito completo deH’ECC-SO. Può venir munito a piacere di uno o due PIO e di RAM e ROM di diverse capacità. 
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Fig. 2 - La disposizione dei componenti suN’ECC-SO. 
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Fìg. 4 - Layout della scheda: lato 
componenti. 


Fig. 5 - La foto illustra la scheda 
ECC-80 (EuroCard-Computer-80): 
a destra è visibile il campo 
'‘millefori” per il montaggio 
deH’interfaccia verso il centralino 
telefonico. 


ter su singola scheda con il micropro¬ 
cessore Z-80, descritto su SELEZIONE 
9/1983 pag. 97, e del quale riportiamo 
qui in breve il circuito, il layout e la 
disposizione dei componenti {figura 1 
... 5). 

Si tratta di un single-board-computer 
in grado di ospitare i 2 K di EPROM eia 


RAM necessari al funzionamento del 
centralino. L’ECC-80 è inoltre fornito 
di due PIO (per il centralino ne basta 
uno) e di uno spazio libero (area mille- 
fori visibile in figura 5) per il montag¬ 
gio deirinterfaccia descritta in seguito. 

Per ulteriori dettagli tecnici 
suirECC-80 rimandiamo alFarticolo 
9/1983 di SELEZIONE pag. 97. 



Il controllo con il microconìputer 


In questo dispositivo, il “micro” si 
prenderà cura di pilotare il campanello 
e di commutare i deviatori analogici 
secondo i desideri (selezioni) degli uten¬ 
ti. 

L’ECC-80 è perfettamente in grado 
di svolgere questi compiti: è necessaria 
una configurazione minima con un 
PIO agli indirizzi OOH ... 03H, una 
EPROM di 2 K (indirizzi: OOOOH ... 
07FFH) ed una RAM di 2 K (indirizzi: 
■8000H ... 87FFH). Dei 2 K Bytes della 
RAM, il software che verrà presentato 
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MICROCOMPUTER 



nella terza parte della serie ne utilizza 
solamente circa 80. 

I circuiti del centralino descritti nella 
prima parte, utilizzano componenti C- 
MOS che lavorano con segnali di 15 V. 
L’allacciamento con TECC-SO ha per¬ 
ciò bisogno di un’interfaccia che con¬ 
verta i livelli dei segnali C-MOS (15 V). 
La figura 6 ne riporta il semplice circui¬ 
to facilmente realizzabile e che ha tran¬ 
quillamente posto sull’area “millefori” 
libera dell’ECC-80. 

II PIO funziona nel seguente modo: 

Il FORT A è predisposto in ingresso ed 
i suoi pin AO... A7 leggono contempora¬ 
neamente le linee GSl ... GS8 del cen¬ 
tralino. 

Il FORT B è predisposto in uscita. I pin 
BO ... B3 pilotano il 4028 che funge da 
decodificatore binario a 3 bit, le cui 

Fig. 6 - L’interfaccia fra ii PIO 
deii’ECC-80 e gii otto circuiti- 
utente. 


uscite ENI... EN8 controllano il flusso 
dei dati DO ... D3 (pin B4... B7 del PIO) 
nei buffer 4042 degli 8 circuiti-utente. 


L’alimentatore 


Per l’intero sistema occorrono tre 
tensioni stabilizzate: + 5 V, + 15 V e 
-15 V. Le correnti sono rispettivamen¬ 
te di circa 500 mA, 250 mA e 50 mA. È 
perciò opportuno montare i regolatori 
per le due tensioni positive su alette di 
raffreddamento. Il circuito dell’alimen¬ 
tatore è riportato in figura 7. 

Conviene dimensionare gli avvolgi¬ 
menti secondari del trasformatore di 
rete in maniera che la caduta di tensio¬ 
ne sui regolatori lineari 7805 e 7815 non 
superi i 3 V. In questo caso, la disper¬ 
sione di calore è talmente bassa che 
l’intero centralino telefonico può venir 
montato in un contenitore chiuso sen¬ 
za bisogno di raffreddamento forzato 
con ventilatori o fori di convezione d’a- 



i Sintonizzatori CTS 


consentono la ricezione dei segnali video e/o Televi¬ 
deo con una definizione eccezionale sfruttando al me¬ 
glio la qualità di qualsiasi monitore a colori. 
Richiedete il catalogo tecnico-illustrativo, scoprirete 
nuovi orizzonti di applicazionel 



s.rl 


policom Italia 

viale Certosa 49 
20149 Milano 
tei. 02/327.1395 
telex 325035 POL MI I 


In distribuzione presso: 




D. Marvegglo 


.V. elettronica 


MELCHIONI 


via De Rolandi 7 ■ 
tei. 02/327.0427 


Milano 


via Friuli 16/18 - Milano 
tei. 02/5794.1 
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MICROCOMPUTER 



Fig. 7 - Il circuito dell’alimentatore 
(Gehàuse = contenitore). 


ria. In “stand-by” (in “riposo” o senza 
conversazioni telefoniche), il centrali¬ 
no non assorbe che 2 ... 3 W di potenza. 


Fig. 8 - Il prototipo del centralino 
telefonico. 

La prima scheda visibile è quella 
con gli otto circuiti-utente. A 
destra nella foto sul lato esterno 
dell’apparecchio, è visibile la 
morsettiera a 16 poli per l’allaccio 
degli 8 apparecchi telefonici. 


Consigli per il montaggio 


All’esterno, il dispositivo ha bisogno 
solamente di una morsettiera a 16 poli 
per l’allacciamento degli 8 apparecchi 
telefonici (linee; Lai ... La8 e Lbl ... 
Lb8). 



Non sono necessari elementi di pilo¬ 
taggio (manopole) o visualizzazione 
esterni. I LED di controllo possono es¬ 
sere di aiuto nella fase di test, ma in 
servizio nessuno più ci bada. 

La figura 8 mostra il prototipo del 
centralino aperto. 

Sul lato esterno a destra nella foto è 
riconoscibile la morsettiera per l’allac¬ 
cio degli otto apparecchi telefonici. La 
prima scheda visibile è quella con gli 8 
circuiti-utente. 

Il centralino è perfettamente funzio¬ 
nante anche se non sono presenti tutti 
gli otto circuiti utente previsti: in que¬ 
sto caso, bisogna però provvedere che 
le linee GS dei circuiti mancanti siano 
collegate a massa o comunque a livello 
basso (“low”). Questa condizione è 
sempre verificata se sono presenti tutti 
gli otto circuiti utente previsti anche se 
non vi sono allacciati i relativi appa¬ 
recchi telefonici. 

La struttura del programma di pilo¬ 
taggio che presenteremo nel prossimo 
numero, permette di allacciare o stac¬ 
care in qualsiasi momento gli apparec¬ 
chi telefonici serviti. 

L’allacciamento stesso degli appa¬ 
recchi telefonici è estremamente sem¬ 
plice: le linee La ed Lb possono infatti 
venir scambiate tranquillamente sen¬ 
za pregiudicare il corretto funziona¬ 
mento del dispositivo. 

La descrizione del hardware del cen¬ 
tralino è terminata; il prossimo artico¬ 
lo si occuperà del software necessario 
al suo pilotaggio. 


{continua) 


In seguito alle molteplici richieste 
riguardanti la scheda ECC-80 e le 
sue applicazioni, preghiamo i gentili 
lettori di non rivolgersi in redazione 
ma al seguente indirizzo: 


Bibliografia 

(1) Feichtinger H.\ Màdchen fùr alles {6504-EMUF). me 1981, 2, e EMUF-Sonderheft, 

Franzis-Verlag. 

(2) Zilog: Z80-CPU Technical Manual. 

(3) Zilog: Z80-PIO Technical Manual. 

(4) Klein M,: Z80-Applikationsbuch, Franzis-Verlag. 

(5) Klein, R. D.: Mikrocomputer-Hard-und Software-Praxis. Franzis-Verlag. 


C.S.D. 

Computer Systems Design 

ing. Ennio De Lorenzo 
Via Asiago, 59 
20128 Milano 

Vi preghiamo di inviare le vostre 
richieste in forma scritta. 
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... e c’è altoparlante e altoparlante! 
Da oltre trent’anni la RCF produce 
altoparlanti professionali e hi-fi di 
qualità superiore. 

Sono tutti trasduttori ad elevata 
dinamica, caratterizzati da 
un’ottima tenuta 
in potenza e livelli 
di distorsione 
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particolarmente contenuti, 
progettati e costruiti 
con sistemi tecnologicamente 
all’avanguardia, adottando 
materiali accuratamente selezionati. 
Pertanto, tra i mille modi di farsi 
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CIRCUITO INTERFACCIA 
FRA RELÈ 

E MICROPROCESSORE 


ing. Caro Bruno e ing. G. Ranim. 


Questo articolo presenta un 
esempio di interfacciamento 
fra un microprocessore e una 
serie di relè. L’integrato 
chiave di questa interfaccia è 
il 96LS488 della Fairchild. 


Fig. 1 - Schema del circuito con 
i’interfaccia e gli 8 relè. Con soli 4 
integrati è possibile “settare" 8 
relè bistabili in una configurazione 
a piacimento. 


E a figura 1 mostra un circuito 
nel quale Tintegrato VLSI 
96LS488 svolge la funzione di 
interfaccia fra le linee di un bus prove¬ 
nienti da un microprocessore e una se¬ 
rie di relè, precisamente 8 . 

I livelli logici sugli ingressi Mo, Mi, 
Mi, Mi selezionano il modo di funziona¬ 
mento dell’integrato. Nell’applicazio¬ 
ne da noi considerata l’interfaccia fun¬ 
ziona solo come ricevitore (listener 
only). Gli interruttori Si, S 2 , S 3 , S 4 , Ss 
determinano l’indirizzo binario dell’in¬ 
terfaccia. Dopo aver dato tensione al 
circuito è necessario resettare tramite 
l’ingresso MR l’integrato 96LS488 atti¬ 
vando l’interruttore T. 

Ogni volta che l’interfaccia ricono¬ 
sce sulle linee provenienti dal micro¬ 


processore il proprio indirizzo manda 
attivo il segnale LAD. Questo segnale 
abilita l’integrato DP 8307 (IC3) che 
trasferisce il dato da 8 bit dal bus agli 
ingressi dei latches tipo 74 LS 75 (da 
IC4.1 a IC4.8). Quando il microproces¬ 
sore segnala all’interfaccia che i dati 
da lui inviati sono validi, questa mette 
a 1 la propria uscita RXST che ‘dat- 
cha” il dato all’interno dei 74 LS 75. 
Questi dati rimarranno memorizzati 
nei latches fino alla prossima pro¬ 
grammazione. 

I latches 74 LS 75 pilotano con le 
uscite TTL un’interfaccia a relè la qua¬ 
le, a sua volta, pilota il circuito costi¬ 
tuente il carico. È importante che que¬ 
sti relè assorbano poca corrente e siano 
compatibili come livelli logici. Di con¬ 
seguenza caricheranno poco l’alimen¬ 
tazione, e contemporaneamente avre¬ 
mo un modesto surriscaldamento nel¬ 
l’avvolgimento del relè stesso. È altresì 
di fondamentale importanza che even¬ 
tuali spikes di tensione nel circuito non 
provochino alcuna commutazione dei 
relè. 


Esempio d’applicazione 


È difficile sottostare alle specifiche 
fin sopra menzionate usando relè di ti¬ 
po tradizionale: occorrerà pertanto uti¬ 
lizzare dispositivi della cosiddetta ''3" 
generazione 5)” per esempio i tipi S 2 - 
C3 4). Questi componenti sono la com¬ 
binazione di un circuito integrato con 
un relè elettromeccanico. Questo tipo di 
relè assorbe corrente solo durante il 
tempo d’eccitazione, della durata di 8 
ms. Ogni relè può essere pilotato da 4 
ingressi logici che realizzano le funzio¬ 
ni di, set, reset, funzionamento come 
monostabile o come “oscillatore”. C’è 
inoltre un altro ingresso di auto¬ 
reset/set il quale, nel caso di caduta 
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100 DIM A (8) 

no DATA 1,0,1,0,0.0,1,0 

120 READ A 

130 LET B = 0 

140 FOR 1= 1 TO 8 

150 LET B=B*A(n*2*(I-1) 

160 NEXT I 

170 WBYTE 034:8 

180 WBYTE 063: 


Fig. 3 - Ecco come sì potrebbe 
programmare un Tektronix 4051 
per pilotare l’interfaccia. La riga di 
dato (riga 110) determina lo stato 
dei relè. 


della tensione di alimentazione, per¬ 
mette il set/reset automatico del relè 
oppure la memorizzazione della condi¬ 
zione in cui esso si trovava prima che 
venisse a mancare la tensione di ali¬ 
mentazione. 

NeH’applicazione in questione l’in¬ 
gresso S viene collegato all’uscita Q e 
l’ingresso R all’uscita Q del latch {figu¬ 
ra 1). 

Nella figura 2 sette relè del tipo S2-C3 
sono stati collegati insieme per realiz¬ 
zare un commutatore a più portate uti¬ 
lizzabile per scopi di misura; l’ottavo 
relè non è stato utilizzato. Questo com¬ 
mutatore ha 8 ingressi ed un’uscita: è 
possibile pilotare carichi che assorba- 
no dagli 0,1 nW a 100 W. La resistenza 
di contatto di ogni relè è di circa 15 ml7 
(valore massimo 30 mQ). A causa della 
ridotta capacità di accoppiamento tra 
due contatti (s’aggira infatti intorno a 
1,5 pF) è possibile pilotare anche se¬ 
gnali di una certa frequenza. 

Si tenga infine presente che il breve 
tempo d’eccitazione e la poca potenza 
assorbita (250 mW per circa 8 ms) pro¬ 
vocano un surriscaldamento estrema- 
mente contenuto del relè. La logica in¬ 
terna al circuito del relè dispone anche 
di diversi filtri che servono alla sop¬ 
pressione di eventuali “spikes” di ten¬ 
sione. 


Esempio di programma 


La figura 3 mostra un esempio di pro¬ 
gramma realizzato per un calcolatore 
Tektronix 4051. 

Il vettore A è composto da 8 elementi; 
ogni elemento può prendere i valori 0 o 


1. Ciascun elemento serve a pilotare un 
relè da Ri a R». Nelle righe di program¬ 
ma che vanno dalla 110 alla 160 i dati 
vengono letti e codificati. La variabile 
B, così generata, può assumere valori 
da 0 a 255. Questa variabile di 8 bit 
corrisponde esattamente al pattern let¬ 
to alla riga 110. La riga 170 indirizza il 
circuito d’interfaccia con i relè (in que¬ 
sto caso è stato scelto l’indirizzo 34). I 
relè, da Ri a Rg, assumeranno le posi¬ 
zioni corrispondenti ai valori binari 
della riga 110. La riga 180 serve a to¬ 
gliere l’indirizzamento dell’interfac¬ 
cia. ■ 
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La Elmi, puntualmente presente sul mercato con la sua ampia 
gamma di prodotti ed attrezzature per l’elettronica è lieta di presen¬ 
tare il suo ultimo catalogo dedicato alla “MANUTENZIONE”. 

Sono riuniti in 50 pagine attrezzi e prodotti che consentono ad 
ogni tecnico di risolvere ogni problema d’assistenza presso il clien¬ 
te o in laboratorio. 

Con vivaci fotocolor sono proposte in queste pagine: 

— Valige e borse per la manutenzione con e senza attrezzi 

— Prodotti spray per gli interventi più immediati 

— Utensiii ed attrezzi professionali di garantita quaiità 

— Strumenti di misura. 

Per quelle necessità che non potranno essere soddisfatte con 
questa nuova documentazione, ricordiamo con piacere che la Elmi 
è sempre disponibile per assicurare quel servizio rapido valido ed 
aggiornato ad ogni suo cliente. 

Per ricevere il nuovo catalogo fare richiesta a: 

ELMi S.r.i. 

Via Cislaghi, 17 - 20128 MiLANO 
Tel. 02/2552141 (4 linee r.a.) 

Telex 313045 ELMIL I 
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ATTUATORI 
PIEZOELETTRICI 
POTENTI E VELOCI 


Rispetto agli attuatori 
elettromagnetici, gli attuatori 
piezoelettrici hanno il 
vantaggio di una velocità di 
esecuzione molto più elevata 
(circa 50 ... 100 jus). Per contro 
richiedono anche una tensione 
molto elevata (500 ... 800 V) e, 
a causa della loro capacità 
intrinseca, una grande energia 
impulsiva. Per alimentarli 
sono quindi necessari 
particolari circuiti. In questo 
articolo sono illustrate le 
particolarità di questi 
attuatori insieme ad un adatto 
circuito di controllo e ad un 
possibile esempio di 
applicazione. 


ihg. Turri Mario e Fritz Schmeisser 


o svantaggio degli attuatori 
elettromagnetici convenzio¬ 
nali (per esempio, motori 
passo-passo, elettrovalvole, elettroma¬ 
gneti) è l’indesiderato ritardo, dovuto 
all’induttanza deH’avvolgimento, con 
cui elaborano il segnale. 

Per i sistemi di controllo e di regola¬ 
zione, questo è un parametro importan¬ 
te e può limitarne notevolmente l’effi¬ 
cacia. 


Disposizione a strati 


I trasduttori basati suirc//e^^o piezo¬ 
elettrico sono stati finora poco usati 
per trasdurre segnali elettrici in movi¬ 
mento meccanico (vedi bibliografìa: 1 
...5). ha figura 1 mostra la disposizione 
di principio di un attuatore piezo (co¬ 
struttore Philips). Esso è formato da un 
gran numero di dischi (ca: 40 ... 80) so¬ 
vrapposti con i sensi di polarizzazione 
discordi. Le connessioni sono fatte in 
parallelo così da sommare le variazioni 


di lunghezza conseguenti all’applica¬ 
zione della differenza di potenziale 
esterna. La tensione esterna deve quin¬ 
di caricare una capacità piuttosto ele¬ 
vata. 

In questo caso, la variazione di lun¬ 
ghezza possibile è 50 jum. Questo valo¬ 
re è modesto in confronto a quello degli 
attuatori elettromagnetici; per contro 
la forza espressa e la notevole velocità 
di esecuzione sono degne di nota. 


Due modi di funzionamento 


Per questi tipi di attuatori occorre 
disporre di tensioni di circa 800 V. 

L’energia immagazzinata nella ca¬ 
pacità sarà: 

E = 1■ C 

2 

In confronto ad un attuatore elettro- 
magnetico, l’energia necessaria per 



dischi piezoelettrici 

freccia ; direzione di polarizzazione 



Fig. 1 - Disposizione di principio 
di un attuatore piezoelettrico. 
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Ceramiche piezoelettriche (PXE) 
Philips per attuatori di potenza. 
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Fig. 2 - La parte sinistra mostra 
uno schema comprendente la 
produzione dell’aita tensione, la 
carica e scarica dell’attuatore e il 
controllo logico del transistore. 

La parte destra mostra invece il 
principio della scarica con 
trasformatore di tensione (nel 
testo si parla più 

oppropriatamente di “induttanza” 
o reattore) e il sistema di recupero 
di energia. 



mantenere in un certo stato Tattuatore 
piezo è molto piccola (uguale circa a 
quella persa per l’autoscarica del con¬ 
densatore stesso). Al ritorno alla posi¬ 
zione iniziale, l’energia immagazzina¬ 
ta viene liberata, e, in certe condizioni 
(vedere seguito), può essere recuperata. 

Esistono due tipi di funzionamento: 

— funzionamento continuo od analo¬ 
gico in cui l’allungamento segue in 
modo proporzionale e continuo la 
tensione applicata; 

— funzionamento sempre sotto un pre¬ 
fissato valore di tensione (tipo tutto 
o niente). Questo tipo di azionamen¬ 
to viene utilizzato, per esempio, in 
apparecchiature di iniezione di com¬ 
bustibile nei motori a combustione, 
valvole, ecc.. 


Circuiteria compatta: controllo, alta 
tensione e recupero di energia 


Nel circuito proposto sono riuniti il 
controllo/regolazione e la produzione 
dell’alta tensione {figura 2, parte sini¬ 
stra) in modo da conseguire un certo 
risparmio in costosi componenti per al¬ 
ta tensione. 

Appena la corrente percorre l’indut¬ 
tanza Dr, quest’ultima immagazzina 
energia che viene liberata quando il 
transistore cessa di condurre. Il diodo 
consente il flusso di carica al condensa¬ 
tore (elemento piezoelettrico). Valgono 
le seguenti relazioni: 


Fig. 3 - Generatore di impulsi di 
alta tensione a carica/scarica 
d’induttanza (reattore). 
L’alimentazione è prevista da 
batteria auto 12 V; lo schema non 
ha un’applicazione specifica. 


Eur=- L • P 
2 
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I = 1-VB t 

L 

Ea=1V2a C V2a=?^^ 

2 C 

nelle quali; 

Vh= tensione di funzionamento 
Va= tensione delFattuatore 
L = induttanza 
I — corrente nell’induttanza 
all’istante dell’interruzione 
t = tempo di carica dell’induttanza 
Ei)r = energia immagazzinata 
nell’induttanza 
C = capacità dell’attuatore. 

Trascurando le perdite, si ricavano le 
seguenti grandezze: 

Va2 = ■ Vb^ • t2 

L C 


t = sJl c 

Vb 

Dato che la capacità dell’attuatore 
non ha un andamento lineare al varia¬ 
re della tensione, essa deve essere quel¬ 
la alla tensione di alimentazione previ¬ 
sta. La capacità effettiva deriva dal 
rapporto fra la carica Q e la tensione 
finale V a. Il suo valore è circa il doppio 
di quello che si ha con segnali bassi. 

Per migliorare il rendimento bisogna 
fare in modo che all’atto della scarica 
l’energia immagazzinata non venga 
dissipata in calore. 

La parte destra della figura 2 mostra 
il principio di funzionamento con ali¬ 
mentazione da una sorgente a bassa 
tensione (per esempio batteria auto): 
qui l’energia immagazzinata nel cam¬ 
po magnetico non viene trasferita di¬ 
rettamente all’attuatore, ma a mezzo di 
un accoppiamento trasformatorico. La 
scarica (ritorno alla posizione iniziale) 
ha luogo all’accensione del tiristore. 
L’energia quindi si trasferisce all’in¬ 
duttanza come in un circuito oscillan¬ 
te. 

Il diodo in parallelo all’attuatore im¬ 
pedisce la sua ricarica con polarità con¬ 
traria. L’energia immagazzinata, ora 
sotto forma magnetica nell’induttan¬ 
za, ritornerà quindi alla sorgente di ali¬ 
mentazione. 


Esempio di circuito per attuatore 
piezoelettrico 


La figura 3 mostra un circuito com¬ 
pleto. Il fianco ascendente in un impul¬ 
so positivo causa un impulso di start 
nel monostabile invertente ICl e, attra¬ 
verso i blocchi IC2 inizializza il tempo¬ 
rizzatore ICS. Il suo segnale di uscita 
(impulso positivo) porta in conduzione 
il transistore finale BUS 14, e la corren¬ 
te comincerà a fluire neH’avvolgimen- 
to primario dell’induttanza. 

Dopo un tempo dipendente da ICS, la 
corrente si interromperà e l’energia del 
campo magnetico fluirà nell’attuatore 
attraverso l’avvolgimento secondario, 
il diodo raddrizzatore ed un diodo Ze- 
ner. Il diodo Zener impedisce che, dopo 
la scarica, l’attuatore si ricarichi ad 
una tensione doppia di quella di funzio¬ 
namento (effetto di risucchio dell’av¬ 


volgimento secondario). La quantità di 
energia e la tensione sull’attuatore so¬ 
no legati al tempo di carica dettato da 
ICS. 

Il circuito temporizzatore funziona 
anche da stabilizzatore della tensione 
contro oscillazioni di rete. Dato che il 
valore della corrente raggiunto al mo¬ 
mento dell’interruzione dipende, insie¬ 
me all’energia immagazzinata, dalla 
tensione di alimentazione e dal tempo 
di inserzione si fa in modo che, se la 
tensione è più elevata, il tempo venga 
abbreviato (e viceversa). 

La funzione degli integrati IC2 è 
quella di evitare malfunzionamenti da¬ 
to che all’impulso iniziale sul temporiz¬ 
zatore deve seguire un impulso di scari¬ 
ca prima che gli IC2 emettano un nuo¬ 
vo impulso di inizio. 

Durante il passaggio della corrente 
nel primario dell’induttanza non deve 
essere emesso nessun impulso di scari- 


LA TELEDYNE “SOLID STATE ’ INTRODUCE UN CIRCUITO IBRIDO PER IL 
CONTROLLO E LA COMMUTAZIONE DELLA POTENZA 

La Teledyne S.S. ha introdotto un circuito ibrido per il controllo e la commutazione di 
potenza: il circuito è munito di un sistema di protezione opzionale integrato contro fenomeni 
di cortocircuito e sovraccarichi di corrente. 

Questi controllori di potenza integrati M33 e M33S (S sta per protezione contro i cortocir¬ 
cuiti) sono stati progettati per rimpiazzare i relè elettromeccanici nelle applicazioni di control¬ 
lo della potenza fino a 10 A. 

Per munire rM33S del sistema di protezione integrato contro i cortociruiti e i sovraccarichi 
di corrente, la Teledyne S.S. ha sviluppato una tecnica rivoluzionaria. Questo sistema di 
protezione entra infatti in funzione sia in caso di cortocircuito diretto sia in caso di cortocir¬ 
cuito in presenza di carico. In entrambi i casi, l’unità "sentirà” la condizione di cortocircuito ed 
inizierà a bloccare il sistema in meno di un secondo. 

Il circuito Teledyne “custom” è in grado di "sentire” anche condizioni di sovracorrente 
(sovraccarico) e di impedire la distruzione del dispositivo causata da fenomeni termici 
prodotti da valori eccessivi di corrente e di temperatura deH’ambiente. 

L’M33/M33S è un circuito ibrido incorporato in un contenitore piatto ermeticamente 
chiuso. Questo dispositivo è stato realizzato ricorrendo alle ultimissime tecnologie di costru¬ 
zione dei microcircuiti ibridi. 

Per eliminare il fenomeno dell’offset, caratteristico dei transistori bipolari e per ridurre al 
minimo la resistenza in fase di conduzione, questo c.i. ibrido ricorre alle recentissime 
tecnologie dei Mosfet di potenza. Caratteristica quesf ultima che permette di avere una bassa 
caduta di tensione all’uscita consentendo in questo modo airM33 di commutare correnti 
dell’ordine di 10 A a 80 V con valori di temperatura molto più elevati di quelli ammessi dai 
transistori bipolari. 

Per proteggere i delicati circuiti dei transitori d’uscita, i circuiti d’ingresso e d’uscita dell’unità 
sono isolati otticamente. 

All’uscita deirM33S sono disponibili 10 A su 80 V su una resistenza “on-state” molto bassa, 
all’ordine di 0,15 ohm. 

L’ingresso, a corrente costante, compatibile TTL, è separato dall’uscita ad opera di un 
isolatore ottico che sopporta 1500 V efficaci. 

L’introduzione deirM33S rappresenta un significativo passo in avanti dnella tecnologia 
"solid state” di controllo della potenza; rM33S può essere utilizzato in molte applicazioni 
dove fino ad oggi venivano impiegati relè elettromeccanici. 

TEKELEC ARTROMIC 

Via G. Mameli, 31 - 20129 Milano 

Tel. 02/7380641 - Telex 312402 Tami I 

Via Sirte, 37 - 00199 Roma 

Tel. 06/8393018 - Telex 625558 Tar IT 
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Esempi pratici di attuatori 
piezoelettrici. I dischi PXE impilati 
si trovano all’Interno di una molla 
cilindrica avente il compito dì dare 
la necessaria pre-tensione 
meccanica ai dischi e, 
contemporaneamente, tenere 
insieme tutta la pila. 
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ca (come per esempio, potrebbe capita¬ 
re con un impulso in ingresso di piccola 
ampiezza). Se questo dovesse succede¬ 
re, il transistore finale verrebbe dis¬ 
trutto poiché il secondario dell’indut¬ 
tanza è collegato in serie al tiristore ed 
al diodo di ricircolazione. Per questo 
motivo, durante il passaggio della cor¬ 
rente, lo stadio di temporizzazione re¬ 
sterà bloccato nei confronti dell’impul¬ 
so di scarica. 

Il recupero dell’energia all’atto della 
scarica avviene attraverso il tiristore 
BT155 ed il secondario dell’induttanza. 
Il fianco discendente dell’impulso d’in¬ 
gresso produce attraverso ICl un im¬ 
pulso di circa 50 pts che porterà in con¬ 
duzione il tiristore di scarica a mezzo 
della scarica del condensatore da 0.15 

Per fornire all’attuatore i picchi di 
corrente di carica e scarica viene inseri¬ 
to in parallelo all’alimentazione, un 
condensatore da 10.000 ptF. 


Dimensionamento deirinduttanza: 
un compito non facile 


Per il dimensionamento dell’indut¬ 
tanza, i punti chiave sono Venergia ed 
il tempo di carica dell’attuatore. Da ciò 
seguono il valore dell’induttanza e del¬ 
la corrente di carica. Il nucleo è di solito 
in ferrite a causa della grande penden¬ 
za dei fianchi degli impulsi, ed è dimen¬ 
sionato in modo da non dar luogo a 
saturazione. 

Capacità effettiva dell’attuatore = 0.22 

pF 

Tensione V a = 800 V 

Tempo di carica dell’induttanza (t) = 

1,5 ms. 

Dalle equazioni e dai riferimenti pri¬ 
ma visti si ottiene: 

Ea= EDr= 70,4 mWs 
L = 1,0 mH 
I = 11,7 A 

Il nucleo scelto è di tipo E'65/33/27 in 
Ferroxeube 3C8. 

Nel caso di un traferro S = 5 mm (cioè 
una distanza fra le due metà del nucleo 
di 2,5 mm), avvolgimento primario con 
numero spire N i = 70 ed induzione max 
del nucleo di 0,32 T, si ha, alla tempera¬ 
tura di regime di 85 °C, una induttanza 
L = 0,98 mH con I max — 12,5 A (corrente 
ammissibile max). 


Il calcolo completo dell’induttanza 
non è possibile in forma esplicita dato 
che i diversi parametri devono essere 
valutati singolarmente e con calcoli 
iterativi; inoltre, i risultati devono esse¬ 
re verificati con prove. 

Come si vede dall’esempio fatto, non 
è possibile evitare di avere induttanze 
di grande volume a causa della grande 
energia impulsiva per la carica. Sce¬ 
gliendo un rapporto di trasformazione 
di 1/2 fra primario e secondario si avrà 
una tensione di collettore sul transisto¬ 
re finale di 800/2 = 400 V (che significa 
una sua minore tensione di isolamen¬ 
to). 

Con i dimensionamenti fatti, i tempi 
di salita e di discesa della tensione di 
attuatore sono di 50 ps. 


Gli azionamenti multipli riducono 
i costi 


È il caso che si presenta se abbiamo 
parecchi attuatori azionati uno dopo 
l’altro (con adatta commutazione) ma 
alimentati da un’unica induttanza. La 
figura 4 mostra il circuito di aziona¬ 
mento sequenziale di quattro attuatori. 

Principio di funzionamento e dimen¬ 
sionamento della parte alta tensione 
{figura 4a), corrispondono a quelli del¬ 
la figura 3. Prima di ogni attuatore è 
inserito un tiristore che viene portato 
in conduzione poco prima che la cor¬ 
rente nell’induttanza sia interrotta: la 
scelta dell’attuatore avviene con una 
tensione positiva ai punti corrispon¬ 
denti Al ... A4. 

La parte di controllo/regolazione (/*/- 
gara 4b) è più complessa del circuito di 
figura 3, e consta di due generatori 
d’impulso (IC4 ed ICl). L’IC4 produce, 
al termine della temporizzazione di 
IC3, un impulso di accensione per i tiri- 
stori dei singoli rami di circa 20 ps. 

Inoltre, l’interruzione della corrente 
nell’induttanza, e di conseguenza l’ini¬ 
zio della carica dell’attuatore, non ha 
luogo subito alla fine del segnale emes¬ 
so da IC3 ma dopo un ritardo di circa 5 
ps prodotto da IC4. In questo modo si è 
sicuri che il tiristore del ramo interes¬ 
sato sarà veramente in conduzione al 
momento in cui l’induttanza inizierà a 
scaricarsi sull’attuatore. L’aggiunta 
del ritardo all’impulso principale di 
IC3 ed il blocco contro eventuali mal¬ 
funzionamenti vengono forniti da IC2. 
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CASE DISTRIBUITE 

0 HITACHI 

MEMORIE 

MICROPROCESSORI 
CIRCUITI INTEGRATI 
POWERS-MOS 
LINEARI 

cristalli liquidi 


SIEMENS 

SEMICONDUTTORI-DISCRETI 

MICROPROCESSORI 

MEMORIE 

OPTOELETTRONICA 

CONDENSATORI 

FERRITI 


SenSym 

TRASDUTTORI DI PRESSIONE 


3M 

FLAT CABLES PIU’ SOCKETS 


GENERAL 

INSTRUMENT 

DIODI-RETTIFICATORI E PONTI 


Per informazioni indicare RII. P 42 sul tagliando 







ALIMENTATORI REGOLABILI EPS 

DI POTENZA 


Potenze fino a 20 KW 
Correnti fino a 500 Amp. 

Regolabili in modo locale 
o remoto 

Sensori a distanza - Feedback di misura 




Alimentatori stabilizzati modulari seriali - controlli remoti - protezione totale 
in corrente ed in tensione - 5 anni di garanzia - dissipatori all’interno del 
modulo - caratteristiche elettriche paragonabili a modelli da laboratorio -1 
settimana di “bum in’’. Tali caratteristiche conferiscono ai moduli “LS" doti 
di assoluta sicurezza e stabilità nel tempo. 


Convertitori DC/DC con potenze fino a 30 W 
Uscite mono-duali-triple. 

Tensioni di alimentazione da 4.5 a 7.2 Vdc - 
Piedinatura normalizzata per montaggio su circuito stampato - contenitore in 
alluminio anodizzato. 


Media potenza - caratteristiche di stabilità elevatissinne - controllo visivo di 
tutte e sue funzioni - traking automatico - programmabilità remota fino a 
1500 Hz - personalissimo e gradevole design - queste ed altre caratteristi¬ 
che fanno dei modelli MDS i più compatti alimentatori stabilizzati oggi in 
commercio. 


Media potenza - caratteristiche di stabilità 
identiche alla serie MDS - regolazioni ac¬ 
curatissime - caratteristiche professionali - alta affidabilità visualizzazio¬ 
ne su due strumenti a bobina mobile per la misura della tensione e della 
corrente - uscita tripla 2 x 30V - 2 x 1A 
1 X 8V - 1 X 5A 







Alta potenza - caratteristiche di stabilità elevatissime - controllo visivo di 
tutte le sue funzioni - sicurezza termica con segnalazione - doppia sicurez¬ 
za sui valori di tensione impostati (limiter) programmabilità remota fino a 
1500 Hz - caratteristiche professionali - regolazioni assicuratissime - alta af¬ 
fidabilità. 


Realizzato al fine di soddisfare le sempre 
più frequenti richieste di alimentazioni ge¬ 
stite direttamente dal computer. Il pro¬ 
grammatore PSP 488 è versatile e permette di poter essere utilizzato con 
tutti i nostri alimentatori da laboratorio HRS, MRS, MPS e MDS anche di 
vecchia costruzione. 


Per informazioni indicare RIf. P 43 sul tagliando 
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DUE SOU INTEGRATI 

PER lEGGERE I DATI DELLE RDM 

E DELLE EPROM 



Per leggere i dati contenuti in una 
ROM o in una EPROM non è sempre 
indispensabile ricorrere a un micropro¬ 
cessore. Può infatti bastare questo 
semplice circuito basato su due inte¬ 
grati CMOS, due pulsanti, pochi resi- 
stori e condensatori, e un generatore di 
clock esterno per il controllo della velo¬ 
cità. 

La EPROM viene indirizzata me¬ 


diante un contatore binario, ICl {figu¬ 
ra A). 

Entrambi i circuiti vengono abilitati 
dal pulsante di avvio PBl, quindi l’in¬ 
dirizzo viene incrementato sequenzial¬ 
mente fìncbé il flip-flop FF2 non rivela 
un impulso di EOS preprogrammato. È 
possibile far tornare a zero la sequenza 
di lettura dei dati semplicemente pre¬ 
mendo FB2, che determina un imme¬ 


diato reset del sistema. Il gruppo 
C1/R2 forma una specie di scorta ener¬ 
getica per il circuito. Gli altri tre com¬ 
ponenti passivi (C2, R3, R4) tagliano i 
transitori che si creano all’uscita delle 
ROM in corrispondenza di ciascun im¬ 
pulso di clock. 


(Hans Kappetijn - Electronic Design). 


Fig. A - È possibile estrarre i dati 
contenuti nelle ROM e nelle 
EPROM semplicemente 
applicando in modo opportuno un 
segnale di clock; non è 
indispensabile ricorrere a 
microprocessore. 
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CONVERTITDRE PER AMPUARE 
LA BANDA PASSANTE 
DEGÙ DSCILLOSCOPI 


Non è detto che gli oscilloscopi ad 
alta frequenza debbano sempre essere 
a portata di mano e perfettamente fun¬ 
zionanti: se l’unico “scope” disponibile 
non ha che pochi megacicli di banda 
passante ed è urgente l’effettuazione di 
misure a frequenza maggiore, si può 
^antaggiosamente ricorrere a questo 


semplice progetto che fa uso di due 
FET per convertire il segnale da visua¬ 
lizzare a una frequenza accettabile per 
l’oscilloscopio stesso. 

Il segnale di battimento (figura B) 
viene ricavato da un normale generato¬ 
re RF da laboratorio, e il circuito, che è 
un mixer doppio-bilanciato, fornisce in 


uscita due segnali RF: uno avente fre¬ 
quenza pari alla somma del segnale 
d’ingresso e del generatore (se, per 
esempio, in ingresso vi sono 50 MHz e il 
generatore oscilla a 54 MHz, questo se¬ 
gnale risultante sarà a 104 MHz) e per¬ 
ciò senz’altro escluso dalla gamma di 
frequenze visualizzabili dall’oscillo^ 
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scopio, e l’altro avente invece frequen¬ 
za pari alla differenza tra le due (nella 
fattispecie 54 — 50 = 4 MHz), e pertanto 
abbastanza basso per essere visto sul- 
l’oscillosopio in questione. Tale segna¬ 
le riprodurrà fedelmente l’andamento 
dell’origina le, comprese le eventuali 
modulazioni, distorsioni eccetera. 

Si è preferito questo tipo di configu¬ 
razione circuitale a quella, più sempli¬ 
ce, a diodi per il guadagno di conversio¬ 
ne offerto, che consente di visualizzare 
anche segnali di bassissimo livello. 

H convertitore non è calibrato in am¬ 
piezza, e il problema può essere aggira¬ 
to aiutandosi con un generatore RF 
ben tarato che faccia da riferimento 
oppure con un voltmetro con ingresso a 
FET dotato di sonda RF con cui fare le 
opportune misure di confronto. 

Con i valori dati a schema, il circuito 
può funzionare fino ai 200 MHz, ma se 
si debbono osservare frequenze molto 
distanti dai 50 MHz, si dovrà ricalcola¬ 
re il circuito accordato d’ingresso. 


Tabella 1 - Valori delle bobine e dei condensatori. 


Ingresso (per 50 MHz) 

L2 : 6 spire filo rame smaltato da 0.5 mm avvolte sopra un supporto da 6 mm. 
Lunghezza del l’avvolgi mento 6 mm; presa centrale (3a spira) 

LI : link di 2 spire su L1, stesso filo 

CI : compensatore ceramico 10-25 pF 

Uscita (per 4 MHz) 

L3 : 32 spire filo rame smaltato da 0,5 mm su supporto da 12 mm. Lunghezza 
deH'avvolgimento 3 centimetri, presa centrale (a 16 spire) 

L4 : link di 10 spire su L3, stesso filo 

C2 : variabile da 100-200 pF massimi. 




(R.J. Decesari, Electronic Design). 


Fig. B - Un mixer doppio bilanciato a FET può essere utilizzato per ridurre un segnale 
VHF a una frequenza leggibile con un oscilloscopio con banda passante di pochi 
megacicli. La bobina L2 e il condensatore C1 debbono essere sintonizzati per la 
frequenza che interessa convertire (fo). Il link L1 ha di norma un terzo del numero delle 
spire di L2. Il circuito risonante d’uscita è tarato su 4 MHz circa. 


Nella giornata di martedi 29 ottobre 1985, avrà luogo un Convegno, organizzato dalla sottoTeo^a deNa 

Milano - Tel. 02/4238924 - in collaborazione col Gruppo Specialistico Optoelettronica dell AEI e col Politecnico di Milano, sotto g 

Regione Lombardia - Assessorato all’Istruzione - sul tema: 

"OTTICA INTEGRATA E MICROOTTICA: COMPONENTI, CIRCUITI E SISTEMI 

Saranno i circuiti ottici integrati a permettere di generare, ricevere ed elaborare i miliardi di segnali al secondo trasmessi dalla rete di 
'^TqueslaTad'altre domande cercherà di dare una risposta sia pure parziale la giornata sull'ottica 

Fondazione Beltrami il 29 ottobre 1985 a Milano con una decina di relazioni tenute da esperti provenienti dalle Università, dagli Enti di Ricerc 
pubblici e privati, dalle Industrie sullo stato attuale e sulle prospettive del settore. nttiri Hi 

^ Con il termine ottica integrata, coniato una decina di anni fa, si intende quel settore dii optoelettronica che millesimo di 

dimensioni e peso piccolissimi, dove la luce viene intrappolata in stati di materiale trasparente di spessore sottilissimo (qualche millesimo di 

millimetro) che costituiscono la guida ottica. ' ._ howo i «onnaii 

Usando i materiali più diversi (dielettrici, semiconduttori, ecc.) e tecnologie avanzatissime si possono ne^Lcondota 

consistenti in impulsidi luce possono essereelaborati ad altissime velocita (peres.10milioni di bits, cioè informazioni elementari, persecondo)a 

mezzo di componenti optoelettronici che pilotano con segnali elettrici gli impulsi di luce guidati nel circuito. i,-r,„rowiiiinnar*.iiitip 
Si capisce quindi come l'ottica integrata, sebbene sia un campo di ricerca molto specializzato e richieda ancora molt anni P®^®^'^PP®^® . . 

le sue potenzialità tuttavia già riscuota un vivissimo interesse, soprattutto da parte delle grandi Industrie dell informatica e telecomunicazionr 
iraScaironi alle telecomunicazioni sembrano infatti il grande avvenire dell'ottica integrata, sia per la loro rilevanza 
dovrebbero costituire una vera rivoluzione tecnologica, sostituendosi all’elettronica tradizionale dove questa si manifesti insufficiente per la 
velocità richiesta dai futuri sistemi di telecomunicazioni (si pensi a dispositivi quali trasmettitori, ricev4ori, modulato^ eca)_ . 

Più recentemente altri importanti campi di applicazione si stanno aprendo sia per la realizzazione di sensori a fibra 9''^°®^°P : 

dispositivi misuratori di pressione, temperatura, ecc.) sia per lo sviluppo di dispositivi per l’elaborazione rapida di segnali, per es. gli analizz 

PuMrattando^un smettere oggi altamente specialistico, la giornata può costituire un momento di informazione preziosa per chi segue con 
interesse lo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese. 
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MISURARE LE FORME 
D’ONDA IRREGOLARI IN BASE 
ALLE VARIAZIONI 
D’AMPIEZZA 



Fig. C - Progettato per ricaricare 
batterie al nichel-cadmio da 7,2 V 
e 4 amperora, questo circuito 
fornisce una corrente di carica 
costante e si spegne 
automaticamente quando la 
batteria raggiunge una tensione di 
carica prestabilita e regolabile 
dall’esterno. Intervenendo su R6, 
la corrente di carica può essere 
portata fino a 1 A. 


Quando si debbono misurare forme 
d’onda fortemente irregolari, come ad 
esempio, in campo medico, quelle che 
derivano dalle funzioni respiratorie, è 
spesso opportuno registrare solo le vi¬ 
brazioni fondamentali nell’ampiezza 
del segnale, tralasciando le minori e 
quelle derivanti dal rumore. Per fare 
ciò, basta un circuito adattatore estre¬ 
mamente semplice sia concettualmen¬ 
te che dal punto di vista della realizza¬ 
zione. 

Il segnale applicato all’ingresso, 
Vinput, (figura C), influenza diretta- 






mente il valore della tensione Vx agli 
ingressi degli operazionali Al e A2, le 
cui uscite alimentano i diodi Di e D2. 

Al crescere della tensione d’ingresso, 
il valore di Vx supera quello della ten¬ 
sione di soglia Vth fornita dall’esterno. 

L’uscita di A2 diviene così negativa 
finché D2 passa in conduzione, impe¬ 
dendo a Vx di crescere ulteriormente. 
Quando Vin comincia a calare, D2 si 
interdice e Vx decresce fino ad annul¬ 
larsi, rendendo positiva l’uscita di Al. 

Analogamente a quanto appena vi¬ 
sto, DI passa in conduzione e impedi¬ 
sce a Vx di divenire negativa: quando 
Vin supera il picco negativo, DI si in¬ 
terdice e il ciclo riprende da capo. 

Le tensioni di uscita VAI e VA2 degli 
amplificatori operazionali Al e A2 ri¬ 
producono le oscillazioni negative e po¬ 
sitive del segnale, come illustra il ri¬ 
quadro b della figura. Questi segnali, 
combinati tra loro mediante R3 ed R4, 
vengono applicati a un terzo operazio¬ 
nale, A3, operante come trigger di 
Schmitt. 

L’uscita di A3 cambia stato solamen¬ 
te quando Vx è nulla oppure eguaglia 
la tensione di soglia, e pertanto il se¬ 
gnale che essa genera completa un ci¬ 
clo solo se quello d’ingresso compie 
oscillazioni abbastanza ampie da por¬ 
tarlo tra lo zero e il valore prestabilito 
per Vth. 

La Voutput può essere visualizzata tal 
quale o utilizzata come sorgente di trig¬ 
ger per altre apparecchiature di misu¬ 
ra. Grazie al particolare sistema di fun¬ 
zionamento appena descritto, infatti, 
essa non è sensibile alle piccole irrego¬ 
larità del segnale d’ingresso. 


(Jeoffry Schenkel - Electronics). 
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SEMPUCE ED EFHCIENTE 
CARICABATTERIE AL Ni-Cd 


(Huynn Trung Hung, Electronics). 


Fig. D - Progettato per ricaricare 
batterie al nichei-cadmio da 7,2 V 
e 4 amperora, questo circuito 
fornisce una corrente di carica 
costante e si spegne 
automaticamente quando la 
batteria raggiunge una tensione di 
carica prestabilita e regolabiie 
daii’esterno. intervenendo su R6, 
ia corrente di carica può essere 
portata fino a 1 A. 


Pur nella sua semplicità, questo pro¬ 
getto riunisce in sé le migliori caratteri¬ 
stiche delle varie tipologie circuitali dei 
caricabatterie. Risultano infatti rego¬ 
labili con continuità tanto la corrente 
di carica, variabile tra 0,4 e 1 A, che la 
tensione di carica, raggiunta la quale 
Tapparecchio si disinserisce automati¬ 
camente evitando che le batterie sotto 
carica si danneggino. Inoltre, sono pre¬ 
viste sia Talimentazione in alternata, 
dalla rete a 220 Vcc, che in continua, da 
un accumulatore a 12 Vcc; nonché la 
protezione contro i cortocircuiti. 

Ecco come funziona {figura D). 
Quando la batteria è scarica, la tensio¬ 


D, 



ne airingresso invertente deiramplifi- 
catore operazionale U1 è più bassa di 
quella (Vin) applicata a quello non in¬ 
vertente, il cui valore risulta determi¬ 
nato dal potenziometro RI. In queste 
condizioni, all’uscita dell’operazionale 
è disponibile una tensione sufficiente a i 
far passare in conduzione il transistor 
Q1 e, di conseguenza, il Darlington Q2. 
Quest^ultimo fornisce una corrente di 
carica costante il cui valore può dedur¬ 
si da: 


j ^ (Vd - Vbe) 
R6 


dove: 

Vd è la tensione di base di Q2 

Vbe è la tensione base-emettitore di 
Q2. 

La corrente di carica raggiunge la 
batteria attraverso il diodo D8: durante 
la carica, il LED D7 s’illumina indican¬ 
do il regolare svolgimento del processo. 
Giunto a termine quest’ultimo, la mag¬ 
gior tensione presente ai capi della bat¬ 
teria fa sì che quelle presenti ai due 
ingressi dell’operazionale si eguaglino, 
l’uscita cada a livello di massa e i due 
transistori passino in interdizione 
bloccando l’erogazione della corrente. 

Il valore della tensione di carica può 
essere calcolato così: 


V„„, = Vm'B2±Si) 

R8 

Con i valori assegnati a schema, il 
circuito fornisce una corrente di carica 
pari a 400 mA, ma intervenendo su R6 
la si può aumentare fino a un massimo 
di 1 A. Il valore di Vout deve essere 
predisposto senza che vi siano batterie 
collegate. Il diodo D8 serve anche a evi¬ 
tare che la batteria si scarichi sul cir¬ 
cuito qualora venga a mancare l’ali¬ 
mentazione. Per una batteria al nichel- 
cadmio da 7,2 V, la tensione di carico 
ottimale è di 7,9 - 8 V. Unica precauzio¬ 
ne per quanto riguarda il montaggio, 
quella di prevedere per Q2 un ampio 
dissipatore termico. ® 

_ J 
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LE SCARICHE 

SONOItRIIANn 


quando si ascolta la radio 
o si guarda la TV. 

Una delle cause più frequenti 
è lo scintillio fra zoccolo e telaio. 
Ma attorno al televisore, si può 
avvertire un preoccupante odore 
di ozono. 

La causa è nel trasformatore 
di alta tensione non bene isolato, 
che genera correnti di fuga. 

Questi inconvenienti si prevengono 

e si reprimono con 

OLIO ISOLANTE "BITRONIC" 

Mod. OL/IS-106 
al silicone, che sopprime quei 
disturbi restituendo 
il tranquillo godimento 
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Cod. LC/5050-00 
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DISPOSITIVO ANALOGICO 
PER ECO E RIVERBERO 


Anton Reicheneder 


Non tutti i dispositivi progettati per generare effetti di eco e di 
riverbero sui segnali audio permettono di ottenere un risultato 
sonoro di ottima qualità, perchè vengono prodotte sequenze di 
echi troppo uniformi e rapide. Gli intervalli irregolari tra gli echi, 
generati con questo circuito, contribuiscono a migliorare la quali¬ 
tà dell’effetto sonoro. Anche il rumore residuo viene ridotto a livelli 
accettabili. 


circuiti integrati di memoria 
“bucket brigade” sono dispo¬ 
nibili già da circa 10 anni. Do¬ 
po le difficoltà iniziali, le aziende pro¬ 
duttrici sono arrivate a padroneggiare 
questa tecnologia. Il problema critico 
consisteva principalmente nella neces¬ 
sità di mantenere basso il rapporto se¬ 
gnale / rumore, e questo è ancora oggi 
un punto debole per quanto riguarda 
l’applicazione di questi componenti nel 
settore audio; ciò è particolarmente ve¬ 
ro quando si desideri produrre un effet¬ 
to di eco, che richiede tempi di ritardo 
piuttosto lunghi. L’udito umano rileva 
in forma di eco un ritardo superiore a 
50 ms. 

Sfortunatamente, il rapporto segna¬ 
le / rumore nei circuiti integrati è pro¬ 
porzionale alla frequenza di clock, cioè 
quando il tempo di ritardo è più lungo 
(e questo corrisponde ad una bassa fre¬ 
quenza di clock) il rapporto segnale / 


rumore diminuisce (Figura 1). Deside¬ 
rando ottenere, nonostante questo 
comportamento, elevati ritardi (> 100 
ms) con un’ottima cifra di rumore (>70 
dB), devono essere collegati in serie pa¬ 
recchi circuiti integrati, inserendo inol¬ 
tre un compandor per ridurre il rumore. 


Dispositivo universale 
per molte applicazioni audio 

Il dispositivo di riverbero può essere 
collegato ad un amplificatore per canto 
e rispettivamente ad un banco miscela¬ 
tore con amplificatore di potenza, ed 
anche ad un amplificatore per stru¬ 
menti musicali (per esempio chitarra 
oppure organo). Quando il dispositivo 
deve essere collegato ad un banco di 
miscelazione, vengono utilizzati l’in¬ 
gresso “Input 0 dB” e le uscite “Left 


out” e “Right out”, che si trovano sul 
pannello posteriore deH’apparecchio: 
viene così riportato al banco di misce-i 
lazione soltanto il segnale di effetto ri¬ 
tardato. Il segnale originale e quello 
modificato dall’effetto di ritardo esco¬ 
no pertanto in parallelo e vengono 
sommati tra loro nel banco di miscela¬ 
zione. 

Per collegare il dispositivo di eco e 
riverbero ad un amplificatore per stru¬ 
menti musicali, vengono impiegate le 
boccole frontali “Input” ed “Output”. 
In questo caso, il segnale originale e 
quello modificato vengono perciò mi¬ 
scelati già nel dispositivo generatore di 
riverbero (Figura 2). 

Tempi di percorso diversi 
per ottenere un buon effetto 
di riverbero 

Le Figure 3 e 4 chiariscono le modali¬ 
tà secondo le quali si forma l’effetto di 
riverbero. In Figura 3 viene illustrato 
in maniera semplificata il funziona¬ 
mento del dispositivo nella condizione 
di “Reverb” (riverbero). Per produrre 
gli intervalli di eco non uniformi, carat¬ 
teristici del riverbero, vengono impie¬ 
gate due linee di ritardo con tempi Hi 
percorso diversi. 



Fig. 1. Frequenza di clock e rapporto 
segnale / rumore. Questo diagramma indica 
l’interdipendenza di queste due grandezze 
(non adatta per scopi audio). Un maggiore 
ritardo (che corrisponde ad una frequenza di 
clock più bassa) produce un minor rapporto 
segnale / rumore. 
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Fig. 2. Due esempi pratici. In 
alto, per ottenere effetti in 
combinazione con un banco di 
miscelazione, in basso, per 
influenzare la sonorità degli 
strumenti. 


Allo 

Stadio finale 


Dallo- 

strumento 


Dispositivo di riverbero 

0+E 


Input Out 




Amplificatore 
dello strumento 

Input 


O - Originale: E Eco 



La prima è formata da cinque memo¬ 
rie “bucket brigade”, con ritardo mas¬ 
simo di 150 ms, mentre la seconda con¬ 
siste in quattro memorie uguali alle 
precedenti, con un ritardo massimo di 
120 ms; questo ritardo dipende dalla 
frequenza di clock. Il rapporto tra i due 
tempi rimane però sempre uguale, ed è 
determinante per la formazione del ri¬ 
verbero. Esso potrà essere modificato 
soltanto variando il numero dei circuiti 
integrati “bucket brigade”. 

La Figura 4 chiarisce il modo in cui si 
formano i ritardi di eco irregolari. Gli 
echi prodotti mediante la retroazione 
incrociata non sono disegnati, per po¬ 
ter rappresentare chiaramente il modo 
di funzionamento. Questi echi non pro¬ 
ducono ancora un effetto di riverbero 
completo. Mediante i diversi tempi di 
percorso relativi alle uscite destra e si¬ 
nistra, viene rafforzata l’impressione 
spaziale del suono. 

Il circuito completo, che verrà de¬ 
scritto in seguito, potrà essere costruito 
su un unico circuito stampato, delle di¬ 
mensioni di 30 X 21 cm. Per poter mon¬ 
tare tutti i componenti, questo circuito 
stampato dovrà essere a doppia faccia 
incisa, nonostante le sue grandi dimen¬ 
sioni. Qualora non potesse essere auto¬ 
costruita, questa basetta potrà essere 
richiesta all’Autore, insieme ad un kit 
di montaggio. L’indirizzo è il seguente: 

Reicheneder 

Sossauer Strasse 69 

8312 Dingolfing (RFT) 

Al medesimo indirizzo potranno es¬ 
sere richiesti, separatamente, anche il 
mobiletto, la basetta ed i circuiti inte¬ 
grati. 

Le caratteristiche tecniche più im¬ 
portanti potranno essere ricavate dalla 
tabella. 


Anche il circuito di alimentazione 
(escluso il trasformatore) è montato sul 
circuito stampato. Per quanto riguarda 
l’alimentazione (Figura 5), non c’è mol¬ 
to da dire. Poiché il circuito assorbe 
circa 0,5 A, potranno essere utilizzati 
normali regolatori di tensione, sia per 
le tensioni positive che per quelle nega¬ 
tive. 


Fig. 3. Schema a blocchi 
semplificato. Una retroazione 
incrociata ed una conversione 
mono/stereo influenzano 
positivamente la sonorità. 


Riduzione del rumore mediante 
un compander 

Questo circuito è molto complicato, 
perciò lo schema non viene raffigurato 
nel modo consueto. Per poter meglio 
osservare il circuito nel suo insieme, in 
Figura 6 sono illustrati separatamente 
i diversi gruppi funzionali. I collega- 
menti tra i singoli gruppi funzionali 
sono contrassegnati da frecce, da cifre 
e lettere minuscole. Per esempio, (3)b 
significa che questo collegamento deve 
andare al punto 3 del gruppo funziona¬ 
le b. 

La descrizione del circuito inizia con 
la Figura 6a. IC3b forma un preampli¬ 
ficatore con guadagno di 34 dB, che 
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Fig. 4. Distanze irregolari tra 
gli echi permettono di ottenere 
un buon riverbero. Allo scopo, 
vengono semplicemente 
sommati due segnali di eco. 
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(MIA 406 PA) 


Fig. 5. Alimentatore con circuiti 
integrati regolatori: vengono 
prodotte le tensioni di ±15 V e ±8 


permette di ottenere una sensibilità 
d’ingresso pari a 15 m V, sufficiente per 
la maggior parte dei microfoni. Segue 
un amplificatore sommatore (IC3d) 
che fornisce, insieme ad R45 e C9, la 
preenfasi necessaria per il compresso¬ 
re. Il successivo filtro passa-alto con 
frequenza limite di 100 Hz (IC3a), fa sì 
che i noiosi rumori “popping” che si 
verificano parlando vicino al microfo¬ 
no, vengano eliminati dal compresso¬ 
re. 

Il segnale a bassa frequenza pervie¬ 
ne, dopo aver attraversato un filtro 
passa-basso (IC7a, b di Figura 6b), al 


compandor NE570 (IC9): una metà di 
questo circuito integrato è collegata co¬ 
me compressore, e l’altra metà come 
espansore. Dopo la linea di ritardo, che 
è formata da IC13...IC18 (Figura 6c), 
vengono eliminati i residui del segnale 
di clock, mediante un filtro passa- 
basso da 48 dB che ha una frequenza 
limite di 8 kHz (IC27 ed IC28, vedi Fi¬ 
gura 6d). 

Il segnale a bassa frequenza viene 
nuovamente espanso in IC9 (Figura 
6 b), e poi applicato aH’amplificatore 
d’uscita del canale sinistro IC4a, con il 
relativo circuito di deenfasi (IC4b), tra¬ 
mite un altro filtro passa-basso (IC7c, 
d) ed uno degli interruttori analogici 
contenuti in IC6 di Figura 6e. Il transi¬ 
store TI è Tultimo elemento, e costitui¬ 
sce un commutatore a bassa frequenza 


Tabella dell’uinidità relativa che è possibile ottenere impiegando soluzioni saline sature. 

Temperatura FC) 


Sale 


15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 




Relative Feuchte (%) 



Solfato di potassio 

Kz SO 4 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

96 

96 

Nitrato di potassio 

K NOa 

94 

93 

92 

91 

89 

88 

85 

82 

Cloruro di potassio 

K CI 

87 

86 

85 

85 

84 

82 

81 

80 

Solfato di ammonio 

(NH4)2 SO 4 

81 

81 

80 

80 

80 

79 

79 

78 

Cloruro di sodio 

Na C! 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

Nitrito di sodio 

Na NOs 

— 

65 

65 

63 

62 

62 

59 

59 

Nitrato di ammonio 

0 

0 

z 

X 

z 

69 

65 

62 

59 

55 

53 

47 

42 

Bicromato di sodio 

Na 2 Cr 2 O 7 

56 

55 

54 

52 

51 

50 

47 

— 

Nitrato di magnesio 

Mg (N03)2 

56 

55 

53 

52 

50 

49 

46 

— 

Carbonato di potassio 

K 2 CO 3 

44 

44 

43 

43 

43 

42 


— 

Cloruro di magnesio 

Mg CI 2 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

30 



che elimina i disturbi dovuti all’attiva¬ 
zione ed alla disattivazione. 1 

Il segnale applicato all’ingresso del¬ 
l’interruttore analogico raggiunge, j 
passando per IC5d (Figura 6f) ed ICI2 i 
(Figura 6g), la seconda linea di ritardo 
(Figura 6h), formata da ICI9...IC22 e, 
come per il canale sinistro, viene invia¬ 
to all’amplificatore di uscita destro 
(IC4c in Figura 6e). 

Il segnale di modulazione e quello di 
effetto possono essere disattivati sepa¬ 
ratamente, tramite la presa R.C. (Re¬ 
mote Control = telecontrollo, vedi Fi¬ 
gura 6i). Lo stato attivo viene segnala¬ 
to mediante i LED I e 2. 

La quota parte ritardata del segnale 
originale potrà essere variata median¬ 
te il potenziometro P2 di Figura 6e (Re¬ 
turn = intensità dell’eco), mentre P3 ' 
(Figura 6f) regola il ritorno del segnale 
ritardato all’ingresso (Decay = durata 
dell’eco). La frequenza di clock, e per¬ 
tanto anche il tempo di ritardo, viene 
regolata mediante P4 (Delay = inter¬ 
vallo tra gli echi, vedi Figura 6i). Il 
generatore della frequenza di clock può 
essere modulato con un generatore di 
onde triangolari. Il livello e la velocità 
della modulazione vengono regolati 
mediante i potenziometri ‘Tntensity” 
(= intensità) (P5) e “Speed” (= velocità) 
(P6). 

Per controllare i livelli dei segnali 
d’ingresso è previsto un misuratore del 
livello d’uscita, che dovrà essere mon¬ 
tato su una piccola basetta separata. 
L’amplificatore per questo strumento 
si trova nello schema di Figura 6a 
(IC3c). Questa parte del circuito dovrà 
essere montata su una piccola basetta 
separata (piste di rame in Figura II e 
disposizione dei componenti in Figura 
12). Il livello d’uscita viene indicato, 
come illustrato in Figura 7, mediante 
una serie di LED allineati. 


Montaggio dei componenti 
sul circuito stampato 

Il circuito stampato è stato progetta¬ 
to in modo da permettere il montaggio 
di un massimo di dieci memorie “buc- 
ket brigade” (sei per il canale sinistro e 
quattro per il canale destro). Montando 
un numero di questi componenti infe¬ 
riore al massimo, dovrà essere collega¬ 
to un ponticello tra il piedino 3, dell’ul¬ 
timo TDA2108 montato, ed il piedino 3 
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Fig. 6. Schema completo del 
dispositivo di eco e di riverbero. 
Poiché il circuito è molto 
complicato, i diversi gruppi 
funzionali sono raffigurati 
separatamente. I collegamenti di 
ciascun modulo agli altri sono 
contrassegnati dal numero nel 
cerchio e dalla lettera minuscola 
a...i. Il funzionamento del circuito 
è spiegato nel testo. Per la 
taratura è necessario un 
oscilloscopio. 
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+15V 



Fìg. 7. Indicatore a LED del livello 
d’uscita. Per questo piccolo 
circuito è necessaria una seconda 
basetta stampata. 

della posizione in cui avrebbe dovuto 
trovarsi Tultimo TDA2108 non monta¬ 
to (osservare la disposizione dei piedini 
in Figura 8). 

La basetta è già funzionale con un 
solo TDA2108, ma in questo caso sa¬ 
ranno possibili soltanto la funzione 
‘‘Echo” ed un tempo di ritardo massi¬ 
mo di 40 ms. Il funzionamento “Re- 
verb” si basa sulla conversione mono/ 
stereo, e pertanto necessita di entrambi 
i canali. 


8 7 6 5 

l~l r— I_r —1 1—1 

) TDA2108 


L-J l l -L—l LJ 

12 3 4 

Fig. 8. Disposizione dei piedini del 
TDA2108. Potranno essere 
montate nel circuito fino a dieci di 
queste memorie “bucket 
brigade”, fino ad ottenere un 
ritardo massimo di 400 ms. 


Fig. 9. Montaggio interno 
deH’apparecchio. Il circuito 
stampato è del tipo a doppia 
faccia incisa. La piccola basetta in 
alto a destra contiene l’Indicatore 
del livello d’uscita. 


Durante il montaggio dei circuiti in¬ 
tegrati di memoria “bucket brigade” 
devono essere osservate le consuete 
precauzioni necessarie per i circuiti 
MOS. I piedini non devono essere toc¬ 
cati con le dita, ed i componenti non 
devono essere inseriti negli zoccoli 
quando Talimentazione è accesa. 

Gli spinotti di saldatura per i com¬ 
mutatori, le boccole, la basetta dell’in¬ 
dicatore del livello d’uscita ed il trasfor¬ 
matore di alimentazione sono contras- 
segnati con il rispettivo numero sullo 
schema elettrico e su quello della dispo¬ 
sizione dei componenti; questi contras- 
segni facilitano il cablaggio, che è sta¬ 
to anche contenuto al minimo possibi¬ 
le. L’interruttore di rete è un tipo a le¬ 
vetta quadripolare, a tre posizioni, con 
contatti anticipati, che servono a co¬ 
mandare il ritardo di inserzione. 

Per l’ingresso e le uscite, nonché per 
la presa R.C., dovranno essere utilizza¬ 
te prese jack isolate. Occorre anche ri¬ 
cordare che solo il mobile metallico do¬ 
vrà essere messo a terra, e non dovrà 
essere collegato alla massa del circuito. 


I corretti collegamenti 
di massa evitano 
le spire di ronzio 

Collegando questo apparecchio ad 
un amplificatore a sua volta collegato 
a massa, si possono formare le note 
“spire di ronzio”, cioè spire formate dai 


conduttori di massa che captano i di- J 
sturbi ed il ronzio di rete. Il trasforma- ■ 
tore di alimentazione dovrà avere sen¬ 
z’altro il nucleo anulare, in modo da 
mantenere bassa la dispersione dei 
campi magnetici: in questo modo è pos- ' 
sibile diminuire sia il ronzio a frequen¬ 
za di rete che il fruscio. In Figura 9 è ■ 
possibile osservare l’apparecchio fini¬ 
to. Il mobiletto da 19 pollici (marca 
OKW) può essere richiesto all’Autore, 
all’indirizzo precedentemente indica¬ 
to. 

Con questo termina la descrizione 
del circuito. 


Collaudo e taratura 

La taratura di questo circuito, che 
non è affatto critico, richiederà soltan¬ 
to l’impiego di un oscilloscopio e di un 
multimetro e dovrà essere effettuata 
adeguandosi al seguente ciclo di lavo¬ 
ro: 

1 . Controllare le uscite di tutti e quat¬ 
tro i regolatori di tensione: dovranno 
essere misurate le tensioni di ±15 V e di 
±8 V. 

2. Regolare a 50 kHz (20ps) la fre¬ 
quenza di clock al punto di misura 
(MP) E, con P12 (vedi anche la disposi¬ 
zione dei componenti in Figura 10). 

3. Tutti i potenziometri sul pannello 
frontale dovranno essere regolati al fi¬ 
necorsa sinistro. Dovrà poi essere ap- 
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Fìg. 10. Disposizione dei componenti 
in scala 1:2. 


plicata all’ingresso “Input 0 dB” una 
tensione alternata con livello massimo 
di 10 V e frequenza di circa 1 kHz. Rego¬ 
lare poi, con PII, il sovrapilotaggio del 
segnale presente nel punto di misura L 
finché l’onda osservata sullo schermo 
dell’oscilloscopio non presenti una li¬ 
mitazione simmetrica dei picchi; ese¬ 
guire la medesima operazione sul pun¬ 
to M, con P13. Per controllare la funzio¬ 
nalità di questo stadio, l’ampiezza del 
segnale d’ingresso dovrà essere 
aumentata e diminuita lentamente, fa¬ 
cendo in modo che la limitazione supe¬ 


riore del picco dell’onda compaia con¬ 
temporaneamente a quella inferiore. 

4. Regolare l’ampiezza del generato¬ 
re audio al valore efficace di 1 V. Rego¬ 
lare ad un livello minimo il fattore di 
distorsione del segnale presente nei 
punti G e H, mediante i potenziometri 
P15 e P215; eseguire la medesima ope¬ 
razione per i punti M P J e K, usando i 
potenziometri P16 e P216 (non avendo 
a disposizione un misuratore del fatto¬ 
re di distorsione, questi potenziometri 
semifissi dovranno essere regolati in 
posizione centrale). 

5. Portare il commutatore a levetta 
“Reverb/Echo” S2 (Figura 5) in posi¬ 
zione “Echo”; misurare l’ampiezza del- 
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Fig. 11. Circuito stampato per 
rindicatore del livello d’uscita. 


Comandi e loro funzione 


Rosso 

Rosso 

Arancio 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

On/rosso 

Fig. 12. Disposizione dei 
componenti, con dodici LED per 
l’indicazione del livello. 


Tonda a bassa frequenza nel punto G e 
portare al medesimo livello, mediante 
P9, il segnale prelevato dal punto H. 

6 . Regolare P7...P120 al finecorsa si¬ 
nistro. Collegare un amplificatore mo¬ 
no ed un altoparlante alTuscita “Out¬ 
put” (questi elementi potranno essere 
sostituiti da una cuffia ad alta impe¬ 
denza); collegare un microfono all’in¬ 
gresso “Input”. Alzare il volume e par¬ 
lare nel microfono con brevi suoni. Por¬ 
tare al finecorsa destro i potenziometri 
“Return” e “Decay”. Regolare, con P8, 
la durata del riverbero del segnale ri¬ 
tardato fino ad ottenere 7 od 8 ripetizio¬ 
ni. 

7. Portare il commutatore a levetta 
“Reverb/Echo” in posizione “Reverb”. 
Regolare P7 e PIO analogamente a 
quanto fatto al punto 6. Durante la re¬ 
golazione di P7 dovranno essere inter¬ 
rotti i ponticelli 2 e 3, mentre per regola¬ 
re PIO dovranno essere interrotti i pon¬ 
ticelli 1 e 2. Nel caso che, ripristinando i 
ponticelli, il segnale dovesse presenta¬ 
re ondulazioni, il rispettivo potenzio¬ 
metro dovrà essere leggermente ruota¬ 
to alTindietro. E con questo la taratura 
è terminata. 



Volume: regola la sensibilità deH’ingresso “Input” (15...150 mV). 

Return: regola la quota parte del segnale ritardato rispetto al segnale originale 
(intensità deH’eco). 

Decay: regola la retroazione del segnale ritardato (durata deH’eco). 

Delay: regola la frequenza di clock (intervallo tra gli echi). 

Intensity: regola la profondità di modulazione della frequenza di clock. 

Speed: regola la velocità di modulazione della frequenza di clock. 


Bibliografia 

(1) Informazioni tecniche 038; Philips 

(2) Foglio dati TDA 2108; Philips 

(3) Informazioni tecniche per l’industria No. 
790 417. Compandor analogico NE 
570/571; Philips 

(4) Circuiti integrati analogici 1979; Manuale 
Philips - Signetics, pagg. 513 - 524. 


finalmente... 

■ un aggiornamento, pratico, sulle tecniche più recenti: 
televideo, audio TV stereo, Secam, tubi “Full-Square”, ecc. 

■ un’esposizione accessibile a tutti, compieta di tutta 
la teoria della TV. 

con questo Corso 

A casa o in edicola, ogni 10 giorni dal novembre prossimo. Per chi vuole im¬ 
parare e per chi già sa; per chi è tecnico e per chi vuole diventarlo. Potrete 
costruire un televisore stereo 28” o un portatile bi-standard (Secam L). 

CORSO COMPLETO, già sin d’ora in offerta abbonamento: lire 15.000. 
Indirizzare l’importo (vaglia postale, assegno bancario o biglietti di banca): 
Editrice EL s.r.l. - Villaggio Fiori / A -18010 Cervo - Imperia 



RISTAMPA 

I lettori del precedente Corso: 
“L’ELETTRONICA IN 30 LEZIONI” 

possono ora ordinare even¬ 
tuali lezioni mancanti e le 2 
copertine. 

Fascicoli sciolti . L. 2000 cad. 

1 a 15 (1° volume) .... L. 25.000 cad. 
16 a 30 (2° volume) .. L. 25.000 cad. 
Copertina Voi. 1° o 2°. L. 5.500 cad. 
Corso Completo . L. 48.000 

Ad ogni ordinazione aggiungere 
lire 1.200 (aumento spese postali). 
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NEW PRODUCTS 


ORZ (DPDT) 
1A 




SOM (DPDT) 
1~2A 




I 

ORA (SPOT) 

3~7A 

SURGE 

RESISTANCE- 7KV 

DIELECTRIC 

STRENGTH-AC4KV 


OMR-V 

(SPST/DPST) 

1A 


OMIK 
(SPDT/DPDT) 
5~10A 


OUAK(SPDT) 

2~5A 


OUDK(SPDT) 

3~10A 


VERTICAL REED RELAYS 


KEEP RELAYS 


Original’s products are borri of originai 
ideas and thè belief that minimum 
size and cost are possible with no 
compromises in quality. 


* Patente pending in Asia, Europe and thè 


^1 J 


Originai 


20092 CInisello B. (MI), Via Gran Sasso, 35 

DISTRIBUTORE I 


tei. 02/6189159 - 6189251/2/3 


S.RA. 

Telex 330118 


AGENTE • _ 

[PIEMONTÈI • ■ E.C.R. - C.so Giulio Cesare. 17 -10154 Torino - Tel. 011/858430 | VENETO | • PRAVISANI Giacomo - Via Arsa. 6 - 35100 Padova - Tel. 049/614710 
I EMILIA - ROMAGNA | • MOTOLA Maurizio - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 ■ EMMEPI - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 
I toscana! • RABATTI Riccardo - Via Villa Demidoff, 103 - 50127 Firenze - Tel. 055/4379933 ■ DIS.CO. - Via Scipio Sighele, 56 - 50134 Firenze - Tel. 055/486895 
I MARCHE - UMBRIA - ABRUZZO | • MIANDRO Osvaldo - Via Colombo, 222 - 62012 Civitanova Marche (MC) - Tel. 0733/70474 
[ LAZIO - Campania ! ^ diGITEL - via Monte D'Onorio, 35 - 00178 Roma * * Tel. 06/7941755 

Per informazioni indicare RIf. P 46 sul tagliando 
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CONVERTITORI DC/DC 


Potenze fino a 30 W 

Tensioni di alimentazione 
da 4,5 a 72 Vdc 

Uscite: mono/duali/triple 


Piedinatura normalizzata, per 
montaggio su circuito stampato. 
Contenitore in Alluminio Anodizzato 




Energia controllata. Per sempre 


Alimentatori stabilizzati modulari seriali - controlli remoti - protezione totale 
in corrente ed in tensione - 5 anni di garanzia - dissipatori aH’interno del 
modulo - caratteristiche elettriche paragonabili a modelli da laboratorio - 1 
settimana di “bum in”. Tali caratteristiche conferiscono ai moduli “LS” doti 
di assoluta sicurezza e stabilità nel tempo. 


Modulari Switching - 20 modelli a singola 
e tripla uscita - frequenza di conversione 
80 KHz - elementi di commutazione di po¬ 
tenza “Hexfet” - protezione totale di sovratensione sotto tensione so¬ 
vraccarico e sovratemperatura - estrema compattezza 120 W/litro asso¬ 
luta modularità - questa e altre caratteristiche fanno della serie AM una 
novità assoluta nel campo della alimentazione. 


Media potenza - caratteristiche di stabilità elevatissime - controllo visivo di 
tutte e sue funzioni - traking automatico - programmabilità remota fino a 
1500 Hz - personalissimo e gradevole design - queste ed altre caratteristi¬ 
che fanno dei modelli MDS i più compatti alimentatori stabilizzati oggi in 
commercio. 


Media potenza - caratteristiche di stabilità 
identiche alla serie MDS - regolazioni ac¬ 
curatissime - caratteristiche professionali - alta affidabilità visualizzazio¬ 
ne su due strumenti a bobina mobile per la misura della tensione e della 
corrente - uscita tripla 2 x 30V - 2 x 1A 
1 X 8V - 1 X 5A 


Alta potenza - caratteristiche di stabilità elevatissime - controllo visivo di 
tutte le sue funzioni - sicurezza termica con segnalazione - doppia sicurez¬ 
za sui valori di tensione impostati (limitar) programmabilità remota fino a 
1500 Hz - caratteristiche professionali - regolazioni assicuratissime - alta af¬ 
fidabilità. 


Realizzato al fine di soddisfare le sempre 
più frequenti richieste di alimentazioni ge¬ 
stite direttamente dal computer. Il pro¬ 
grammatore PSP 488 è versatile e permette di poter essere utilizzato con 
tutti i nostri alimentatori da laboratorio HRS, MRS, MPS e MDS anche di 
vecchia costruzione. 

Per informazioni indicare RIf. P 47 sul tagliando 
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SERVIZIO RICHIESTA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PRESENTATI 

NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

di elettronica e microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 

SERVIZIO RICHIESTA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PRESENTATI 

NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

^ di elettronica e microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 

al rif. n .a pag. 

Mi interessa ricevere: 

CATALOGHI □ LISTINO PREZZI □ VISITA O 

NOME/COGNOME 

Mi interessa ricevere: 

CATALOGHI □ LISTINO PREZZI □ VISITA O 

NOME/COGNOME 

QUALIFICA 

QUALIFICA 

DITTA 0 ENTE 

DITTA 0 ENTE 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO 

CITTA' CAP 

CITTA' CAP 

SETTORE DI ATTIVITÀ' TEL. 

SETTORE DI ATTIVITÀ’ TEL. 
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NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

^ di elettronica e microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 

SERVIZIO RICHIESTA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PRESENTATI 

NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

^ di elettronica « microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 

al rif, n° . ...a pag. 

al rif. n° .a pag. 

Mi interessa ricevere: 

CATALOGHI □ LISTINO PREZZI □ VISITA □ 

NOME/COGNOME 

Mi interessa ricevere: 

CATALOGHI □ LISTINO PREZZI □ VISITA O 

NOME/COGNOME 

QUALIFICA 

QUALIFICA 

DITTA 0 ENTE 

DITTA 0 ENTE 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO 

CITTA' CAP 

CITTA' CAP 

SETTORE DI ATTIVITÀ' TEL. 

SETTORE DI ATTIVITÀ' TEL, 



SERVIZIO RICHIESTA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PRESENTATI 

NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

di elettronica « microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 

SERVIZIO RICHIESTA INFORMAZIONI SUI PRODOTTI PRESENTATI 

NELLA RUBRICA NUOVI PRODOTTI E NELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE 

SELEZIONE 

^ di elettronica e microcomputer 

Desidero ricevere ulteriori informazioni in merito 
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CATALOGHI □ LISTINO PREZZI □ VISITA □ 

NOME/COGNOME 

Mi interessa ricevere: 
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NOME/COGNOME 

QUALIFICA 
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DITTA 0 ENTE 

DITTA 0 ENTE 
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INDIRIZZO 

CITTA' CAP 
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SETTORE DI ATTIVITÀ' ' TEL. 

SETTORE DI ATTIVITÀ' TEL, 






































ELECTROLYTIC CAPACITORS POR 
SWITCHING POWER APPLICATION 


Serles 

Lead type 

Feature, Application of Purpose 

W.V (V) 
Range 

Capacitance 

m 

Operating 

Temp range 

RUF 

Radiai 

Low ESR, Low impedance, Miniature 

6.3 ~ 50 

1 - 1000 

- 55 °C - + 105 °C 

FHP 

Radiai 

Low profile, Reinforce terminal 

10 ~ 100 

10 - 10000 

- 40 °C - + 85 °C 

RHP 

Radiai 

Reinforce terminal 

6.3 ~ 250 

100 - 33000 

- 40 °C - -f 85 °C 

FUF 

- 

Low ESR, Low profile, Extended temperature range, 

PCB mounting 

10-250 

100 - 10000 

- 40 °C - + 105 °C 

LUF 

— 

For switching power supply, Snap-in terminal 

10 - 250 

100 - 10000 

- 40 ‘^C ~ + 105 '^C 

FWF-HR 

— 

Low ESR, High ripple current, Low profile, PCB mounting 

160 -250 

150 - 1000 

- 40 ‘^C - -f 85 °C 

FWF 

— 

Low profile, Low ESR, PCB mounting 

16 - 250 

220 - 22000 

- 40 “C - + 85 °C 

PH 

- 

Computer grade, Large capacitor, High ripple current, 

Screw or bolt terminal type 

6.3 - 450 

220 - 270000 

- 40 °C - + 85 °C 

PM 

- 

Computer grade, Large capacitor. Medium ripple current, 

Screw or bolt terminal type. Mini size 

6.3 - 450 

150 -560000 

- 40 “C - + 85 '^C 

PS 

- 

Computer grade, Large capacitor, Small ripple current, 

Screw or bolt terminal. Ultra mini size. 

6.3 - 450 

150 - 680000 

- 40 °C - + 85 °C 
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AGENTE A DISTRIBUTORE ■ 

Piemonte 

A ■ E.C.R. - C.so Giulio Cesare, 17 - 10154 Torino - Tel. 011/858430 


Toscana 

■ DIS.CO. - Vìa Scipio Sighele, 56 - 50134 Firenze - Tel. 055/486895 
A RABATTI Riccardo - Via Villa Demìdoff, 103 - 50127 Firenze 
Tei. 055/4379933 


Veneto 

A PRAVISANI Giacomo - Via Arsa, 6 - 35100 Padova - Tel. 049/614710 

Emiiia - Romagna 

A MOTOLA Maurizio - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 
■ EMMEPi - Via Fattori, 28/D - 40133 Bologna - Tel. 051/382629 


Marche - Umbria - Abruzzo 

A MiANDRO Osvaldo - Via Colombo, 222 - 62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. 0733/70474 

Lazio - Campania 

A DIGITEL - Via Monte D’Onorio, 35 - 00178 Roma - Tel. 06/7941755 


























































Philips PM 3305. 

L’oscilloscopio a memoria digitale con 


Il problema della maggior parte degli 
oscilloscopi a memoria digitale è che 
si possono perdere i disturbi più brevi 
del periodo di sampling. 

Con il PM 3305 è diverso. 

Anche con una base tempi di 5 
sec/div., infatti, si possono catturare 
impulsi di 10 ns! 

E questa è solo una delle possibilità. 
Ci sono anche i 4 canali. Il trigger 


dual slope. Una memoria di 4K per il 
pretrigger. Un’espansione selettiva 
della memoria di schermo fino a 40 
volte ... ma non vorrei annoiarvi con 
troppi dettagli. 

Telefonate in Philips: vi forniranno 
tutte le risposte alle vostre domande 
P.S. Il PM3305 funziona anche come 
uno oscilloscopio convenzionale da 
35 Mhz! 


tutte le possibilità 


Philips S.p.A. - Divisione S & I 
Strunrientazione & Progetti Industriali 
Viale Elvezia. 2 - 20052 Monza 
Tei. (039) 3635.240/8/9 - Telex 333343 
Filiali: 

Bologna tel.(051)493.046 
Cagliari tei, (070) 666.740 
Palermo tei. (091) 527.477 
Roma tei. (06) 3302.344 
Torino tel.(011)21.64.121 
Verona tei. (045) 59.42.77 
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